e ; -
Eﬂ?gggjzsekie "?Q Unia Europejska
. * b
)

0 . Europejski Fundusz -
Infrastruktura i Srodowisko 45' Rozwoju Regionalnego

Odp.1
Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postgpowaniu
Znak sprawy: POIS.09.01.00-00-0012/16/DZP-271-1/17/UE Brzesko 16.01.2017. r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,, Urzadzen medycznych”, ogloszonego w DUUE nr: 2017/S
003-003945, BZP 1559-2017.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcow, informuje:

Pytanie nr: 1 — Zadanie nr:2

Zalacznik 1, parametry techniczne, zadanie 2, ssak akumulatorowo — sieciowy 2 butlowy, ad. pkt. 1.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na ssak zasilany wylacznie sieciowo ?

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr: 2 Zadanie nr:5
Czy Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie posiadato mozliwo$¢ zasilania zewnetrznego pradem 12V?
Odp: Tak.

Pytanie nr:3 Zadanie nr:5

Czy Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie posiadalo wbudowana fadowarke umozliwiajaca tadowanie
akumulatora pradem 230 V AC lub 12 — 28 V DC (podczas prowadzonego RKO)?

Odp: Nie wymaga wbudowanej ladowarki.

Pytanie nr:4 Zadanie nr:5

Czy Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie miato mozliwo$¢ bezprzewodowej transmisji danych z RKO do
komputera klasy PC?

Odp: Zamwiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:5 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie 16zka dla oddzialu intensywnej opieki medycznej posiadajacego dlugos¢ maksymalng
2200 mm. Jest to parametr rozniacy si¢ tylko o S0 mm od wskazanego przez Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:6 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie 16zka dla oddziatu intensywnej opieki medycznej posiadajacego regulacje wysokosci w
zakresie od 420 mm do 820 mm. Jest to zakres lepszy, niz wskazany przez Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:7 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie l6zka dla oddziatu intensywnej opieki medycznej posiadajacego regulacje wysokosci w
zakresie od 500 mm do 900 mm. Jest to zakres lepszy, niz wskazany przez Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:8 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie 16zka dla oddzialu intensywnej opieki medycznej posiadajacego szczyty odejmowane,
wykonane z wodoodpornego tworzywa ABS. Oferowane rozwiazanie nie wplywa negatywnie na walory
funkcjonalno — uzytkowe t6zka.

Odp: Zamawiajacy nie precyzuje z jakiego materialu ma by¢é wypelnienie szczytéw, jedynym wymogiem
jest ich wodoodpornos¢.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Ko$ciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Pytanie nr: 9 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie t6zka dla oddziatu intensywnej opieki medycznej posiadajacego pozycje Fowlera tj.
leze w poziomie, oparcie plecow uniesione do kata min. 45°, segment uda uniesiony do kata min. 40°, segment
podudzia w poziomie.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:10 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie l6zka dla oddzialu intensywnej opieki medycznej posiadajacego sterowanie
elektrycznych funkcji pilotem przewodowym i centralnym panelem sterujacym z mozliwoscia blokowania
funkcji. Oferowane rozwigzanie jest rtOwnowazne ze wskazanym przez Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:11 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie 16zka dla oddziatlu intensywnej opieki medycznej posiadajacego automatyczne
wykrywanie uzyskania pozycji poziomej leza. W oferowanym 16zku leze zatrzymuje si¢ w pozycji poziome;j
(,,zerowej”) np. po powrocie z przechyléw wzdtuznych leza. Jest to parametr rOwnowazny do wskazanego przez
Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:12 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenie l6zka dla oddzialu intensywnej opieki medycznej posiadajacego (zamiast centralnego
wylacznika wszystkich funkcji) mozliwo$¢ wyltaczenia (odlaczenia) wszystkich funkcji (za wyjatkiem funkcji
ratujgcych zycie np. CPR). Oferowane rozwiazanie jest tozsame ze wskazanym przez Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:13 Zadanie nr:1

Prosimy o dopuszczenia materaca przeciwodlezynowego o grubosci 14 cm, wykonanego z pianki
wysokoelastycznej HR30 o grubosci 8 cm, na ktéra natozono pianke termoelastyczna o gestosci 50 kg/m’ i o
grubosci 6 cm (odporng na odksztalcenia), wyposazonego w 2 pokrowce z zamkiem blyskawicznym. Taki rodzaj
materaca zapewni doskonata wentylacje¢ i ochrong przed odparzeniami skory.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:14 Zadanie nr:1
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o dlugosci zewnetrznej 2220 mm?
Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr:15 Zadanie nr:1
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja wysokosci leza w zakresie od 440 — 840 mm?
Odp: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:16 Zadanie nr:1
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami?
Odp: Zamawiajgcy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:17 Zadanie nr:1

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko niewyposazone w akustyczng sygnalizacj¢ uzyskania pozycji poziomej leza?
Lézko wyposazone jest w akustyczny alarm osiagnigcia pozycji minimalne;j.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:18 Zadanie nr:1

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja kata nachylenia segmentu podudzia realizowang przy pomocy
systemu zapadkowego?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespdt Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
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32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Pytanie nr:19 Zadanie nr:1

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacja kata nachylenia segmentu podudzia realizowana przy pomocy
sitownikow elektrycznych?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr: 20 Zadanie nr:5

Dot. czg¢§¢ Lpkt. 2. Zal. nr 1,Zadanie Nr 5 — urzadzenie do kompresji klatki piersiowej

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania nowoczesny i najnowszy na rynku sprzetu ratowniczego aparat,
pracujacy z zastosowaniem technologii ttoka i paséw mocujacych urzadzenie do klatki piersiowej pacjenta, ale
bez ssawki relaksacyjnej. Opatentowana punktowa i rytmiczna praca tloka pozwala na unikniecie masywnych
uci$nig¢ kostnego stelazu klatki i przywrdci¢ oraz utrzymywaé perfuzje w najwazniejszych organach ciata bez
rozpraszania energii ucisku na obwdd klatki piersiowej. Aparat pozwala tym samym na dynamiczng relaksacje
klatki piersiowej, cofajac kazdorazowo tlok do wyjsciowej pozycji ,,0”, stosuje jednoczesnie rytm ciagly
uci$nie¢ ratowniczych oraz rytm 30:2 (30 ucis$nie¢ i 2 oddechy ratownicze).

Nadmieniamy jednoczeénie, Ze jest to rozwigzanie rownowazne z wymaganym, gwarantujace jeszcze lepsze
efekty terapeutyczne i ograniczajace niepozadane skutki uboczne prowadzenia resuscytacji z uzyciem urzadzenia
mechanicznego.

Odp: Nie dopusci ( Ssawki gwarantujg mniejszg urazowos$é, mniejsze powiklania, istotne sg réwniez
wzgledy sanitarno epidemiologiczne)

Pytanie nr:21 Zadanie nr:5

Dot. czg$é 1, pkt. 8. Zal. nr 1,Zadanie Nr 5 — urzadzenie do kompresji klatki piersiowe;j

Czy Zamawiajacy dopusci najnowszy na rynku aparat bez ssawki uruchamiajacej aktywna relaksacje klatki
piersiowej pacjenta, pracujacy w nowej technologii potaczenia ttoka i paséw mocujacych, co utrzymuje state
ulozenie punktowe tloka, niezalezne od pozycji poszkodowanego. Mechaniczna kompresje mozemy wykonywac
wtedy podczas gdy pacjent lezy i siedzi, stabilizacj¢ uktadu gwarantuje deska pod plecy mocowana wilasnie za
pomoca pasow stabilizujacych i klamer. Ten ukiad prowokuje autonomiczng reakcje klatki piersiowej pacjenta i
determinuje jej relaksacje, bez glebokiej ingerencji mechanicznej w jej ruch do gory.

Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr:22 Zadanie nr:5

Dot. cze$¢ 111, pkt. 3. Zal. nr 1,Zadanie Nr 5 — urzadzenie do kompres;ji klatki piersiowej

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny i najnowszy na rynku zestaw urzadzenia bez integralnie potaczonej

z nim podktadki stabilizujgcej glowe pacjenta? Zastosowane w oferowanym przez nas aparacie rozwigzanie
zespalajace aparat z pacjentem za pomoca deski, pasow i klamer, stabilizuje jego utozenie od kregostupa
szyjnego przez calg klatke piersiowa.

Czy w sytuacji nieodzownej koniecznosci zastosowania podkladki stabilizacyjnej moze by¢ ona dodatkowym,
niepowigzanym z deska stabilizujaca elementem wyposazenia zestawu?

Odp: Nie dopuSci

Pytanie nr:23 Zadanie nr:5

Dot. czes¢ 111, pkt. 4. Zal. nr 1,Zadanie Nr 5 — urzadzenie do kompresji klatki piersiowej

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny i najnowszy na rynku aparat bez paséw do mocowania rak pacjenta,
bowiem rozwigzanie zastosowane w naszej konstrukcji nie wymaga dodatkowego, specjalnego utozenia pacjenta
i koniecznosci unieruchamiania jego rgk? Aparat, jaki chcemy zaoferowaé, pozwala na wygodne prowadzenie
resuscytacji pacjenta w kazdej pozycji pod warunkiem uzyskania, nawet ograniczonego przez siedzaca pozycje
pacjenta, dostepu do klatki piersiowe;.

Odp: Nie dopusci

Pytanie nr:24 Zadanie nr:5

Dot. cze$¢ 111, pkt. 6. Zal. nr 1,Zadanie Nr 5 — urzadzenie do kompres;ji klatki piersiowej

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny i najnowszy na rynku aparat bez kompletu przyssawek (12 szt.) jako
niepotrzebnych z uwagi na konstrukcje oferowanego przez nas rozwigzania?

Odp: Nie dopusci.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. KoSciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Pytanie nr:25 Zadanie nr: 4 A

1) Lp. 1L.1
Czy Zamawiajacy uzna wymdg prezentacji na wy$wietlaczu ustawionego progu alarmu okluzji za speliony w
przypadku zaoferowania urzadzenia , ktére posiada graficzny wskaznik (piktogram) dla tego elementu?
Odp: Nie uzna.

2) Lp.11.4
Wnosimy o dopuszczenie pompy rozpoznajacej automatycznie rodzaj strzykawki, ale wyposazonej w
chwytanie manualne ttoka.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

3)Lp. IL.5
Wnosimy o dopuszczenie urzadzenia z klawiatura symboliczna.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian. Klawiatura numeryczna jest
dla Zamawiajgcego bardziej czytelna i latwiejsza w obstudze.

4) Lp. 11.10
Wnosimy o dopuszczenie urzadzenia z szybkoscia dozowania bolusa do 1200 ml
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

5) Lp. 11.19
Czy Zamawiajacy dopuszcza pompe z mozliwoscia programowania biblioteki lekéw przy uzyciu komputera?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:26- Zadanie nr: 4 B

1) Lp. 1.1
Czy Zamawiajacy uzna wymdg prezentacji na wy$wietlaczu ustawionego progu alarmu okluzji za speliony w
przypadku zaoferowania urzadzenia , ktore posiada graficzny wskaznik (piktogram) dla tego elementu?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okre$lone w SIWZ bez zmian.

2) Lp.1L3
Wnosimy o dopuszczenie pompy pozwalajace na programowanie predkosci przeptywu w zakresie 0,1-1500
ml/h, przy zatozeniu kroku 0,1 ml/h od 0,1-99,9 oraz 1 ml/h dla predkosci 1-1500.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

3) Lp.1L.13
Czy Zamawiajacy dopusci pompg z programowaniem ci$nienia okluzji w zakresie 50-750 mmHg?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

4) Lp.11.18
Wnosimy o dopuszczenie urzadzenia z klawiatura symboliczna.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian. Klawiatura numeryczna jest
dla Zamawiajacego bardziej czytelna i latwiejsza w obstudze.

Pytanie nr:27 -Zadanie nr: 4 D

Lp. 1L.6

Wnosimy o modyfikacj¢ wymogu oraz punktacji dla urzadzen, w ktérych przeglady techniczne wymagane sa
zgodnie z zaleceniami Producenta rzadziej niz raz do roku.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:28 Zadanie nr:14

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe posiadajaca 30 diod LED o dwdch temperaturach barwowych
4500 i 5000 K emitujacych $wiatlo o $rednicy 18-22 regulowanej z panelu sterowania.

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:29
W zwigzku ze zmiang podstaw wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
oraz polityka compliance koncernu BBraun, stosownie do art.96 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz § 4

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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ust.1 Rozporzadzenia Rozwoju w sprawie protokotu z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego,
zwracamy si¢ z pro$ba o przekazanie danych figurujacych w pkt.4 protokotu tj. danych dotyczacych oséb
wykonujacych czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Odp: Kierownik Zamawiajacego — J6zefa Szczurek- Zelazko,

Komisja przetargowa — Przewodniczacy komisji — Marek Kapusta, Czlonek komisji : Malgorzata
Urbaniak — Ostrykiewicz, Czlonek komisji: Beata Wilk- Loboda, Sekretarz komisji: Krystyna Nowak.

Pytanie nr 30 Zadanie nr 16

Zadanie 16

Czy Zamawiajacy wydzieli z Zadania 16 pozycj¢ 1 w celu utworzenia nowego, odrebnego Zadania, co zwigkszy
konkurencyjnos¢ sktadanych ofert ?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okres§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 31 Zadanie nr 16

Zadanie 16 poz. 1

Czy zamawiajacy dopusci jako urzadzenie rownowazne videolaryngoskop :

-z wy$wietlaczem LCD o przekatnej 2,4 cala ustawionym w pozycji stalej umozliwiajacej dobra widoczno$é¢
strun glosowych podczas intubacji, Zrédlem $wiatta LED:

-z katem widzenia wy$wietlacza 160 °

-wziernik zintegrowany z tyzka

- bez karty pamigci z mozliwoscia przesytania obrazéw na zewngtrzne urzadzenie

- zasilany na baterie AAA o czasie dziatania 90 min -producent dostarcza 3 komplety baterii o tacznym czasie
dzialania 270 min,

- szczelny w stopniu umozliwiajacym przecieranie mokrymi chusteczkami do dezynfekcji

- wykorzystujacy jednorazowe lyzki czyste mikrobiologicznie wyposazone w zintegrowany tor wizyjny (nie
wymagajace wielorazowego toru wizyjnego)

- lyzki oznaczone numerem 3, ktére dzigki specjalnej krzywiznie umozliwiaja skuteczng intubacje wszystkich
pacjentoéw dorostych (nadaja si¢ do réwniez do trudnych i bardzo trudnych intubacji), w tym pacjentow u
ktérych wymagane jest stosowanie "klasycznych" tyzek w rozmiarze 4,

- mozliwo$¢ dezynfekcji chusteczkami do dezynfekcji

- Spehiajacy pozostale wymagania zamawiajacego?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:32 Zadanie nr:2
Czy Zamawiajacy dopusci ssak medyczny akumulatorowo- sieciowy posiadajacy przeptyw 20 I/min?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 33 Zadanie nr:2
Czy Zamawiajacy dopusci ssak sieciowy posiadajacy przeptyw 30 I/min?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:34 Zadanie nr:6 Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta-3kpl.
1) Lp.6 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie, w ktérym zmiana zakresu pracy jest
sygnalizowana przez diod¢ $wiecaca?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

2) Lp.7 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie z 4 zakresami temperatury pracy urzadzenia:
tylko dmuchawa (temperatura obojetna), 32; 38; 43 °?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:34 Zadanie nr:8 Ogrzewacz plyn6w infuzyjnych — 3 szt
1) Lp.6 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie, w ktdrym rzeczywista temperatura jest
sygnalizowana przez diod¢ $wiecaca?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre$lone w SIWZ bez zmian.
2) Lp.6 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie z predkoscia przeptywu przy wlewie
swobodnym min.20 ml/min?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre$lone w SIWZ bez zmian. KIEROWN I
)ziatu
Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000
Zespof Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
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