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Wykonawcy wszyscy

bioracy udzial w post¢gpowaniu
Znak sprawy: POIS.09.01.00-00-0012/16/DZP-271-1/17/UE Brzesko 30.01.2017. r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,, Urzadzen medycznych”, ogtoszonego w DUUE nr: 2017/S
003-003945, BZP 1559-2017.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcow, informuje:

Pytanie nr:1- Pytania do umowy - §8 pkt. 2:

Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 8 ust. 2 z 2% na 0,5%
wynagrodzenia brutto za kazdy dziefi opdznienia liczac od umownego terminu wykonania umowy okre$lonego
w §2 ust. 1 umowy? Jezeli nie to na jakie maksymalne obnizenie kar umownych Zamawiajacy wyrazi zgodg?
Odp: Nie wyrazamy zgody. Kary umowne maj3a zastosowanie jedynie w przypadku niesolidnych
wykonawcéw.

Pytanie nr:2- Pytania do umowy - §8 pkt. 3:

Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do prosby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 8 ust. 3 z 2% na 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia za nieterminowe
usuni¢cie wad lub dokonania naprawy w terminie okre$§lonym w §7 umowy? Jezeli nie to na jakie maksymalne
obnizenie kar umownych Zamawiajacy wyrazi zgode?

Odp: Nie wyrazamy zgody. Kary umowne maja zastosowanie jedynie w przypadku niesolidnych
wykonawcéw.

Pytanie nr:2-— Zadanie nr 1 — Lézko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddziatu intensywnej opieki medycznej, ktore posiada
catkowita dlugo$¢ wynoszaca 2280 mm?

Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr:3-— Zadanie nr 1 — Lézko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej, ktére posiada
regulacje wysokosci leza w zakresie 485 — 885 mm?

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:4-— Zadanie nr 1 — L.6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej, ktére posiada
szczyty wyjmowane z gniazd ramy leza, tworzywowe, wytworzone z tworzywa z nanotechnologii srebra
powodujacej hamowanie namnazania si¢ bakterii i wirusow z kolorowa wklejka?

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:5— Zadanie nr 1 — L6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddziatu intensywnej opieki medycznej, ktore posiada
pozycje Fowlera (leze w poziomie, oparcie plecow uniesione do kata 70°, segment uda uniesione do kata 43°,
segment podudzia w poziomie)?

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:6— Zadanie nr 1 — L6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej, ktére posiada
blokowanie elektrycznych funkcji 16zka tylko panelem centralnym?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:7— Zadanie nr 1 — L6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddziatu intensywnej opieki medycznej, ktore nie posiada
akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leza?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:8-— Zadanie nr 1 — Lézko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddziatu intensywnej opieki medycznej, ktore nie posiada
alarmu opuszczania leza?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:9— Zadanie nr 1 — L6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddziatu intensywnej opieki medycznej, z ukladem
wazenia, ktory posiada wybor pomigdzy wys$wietlaniem wagi netto lub wagi brutto?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:10 —— Zadanie nr 1 — L.6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 sztuki:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej z materacem
jednostronnym, dwuwarstwowym, w zapobieganiu powstawania odlezyn, z pianki poliuretanowej
termoelastycznej (tzw. pianka z ,pamiecia”) o gestosci 50 kg/m® w gornej warstwie, natomiast dolna warstwa z
pianki poliuretanowej wysokoelastycznej o gestosci 40 kg/m>?

Odp: Tak dopusSci.

Pytanie nr: 11 dot. Zadania nr:10 Termometr elektroniczny bezdotykowy.

Czy Zamawiajacy dopusci termometr posiadajacy zakres pomiaru 32°C-42,9°C (w trybie BODY), 0°C- 60°C (
w trybie SURFACE)?

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:12 Zadanie 4 poz.1 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

Czy Zamawiajacy dopusci pompg w ktdrej informacja o objetosci wybranej strzykawki dostgpna jest w menu,
status pompy?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:13 Zadanie 4 poz.3

Czy Zamawiajacy wymaga mozliwo$ci stosowania réznych strzykawek o pojemnosci 2/3ml dedykowanych do
precyzyjnego dawkowania dla matych pacjentow?

Odp: Nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr:14 Zadanie 4 poz.5

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie pompy gdzie programowanie jest bardzo proste i
odbywa si¢ za pomoca pod$wietlanych przyciskdw nawigacyjnych, klawiatura jest intuicyjna a menu zawiera
podpowiedzi w jezyku polskim.

Odp: Dopuszcza, pod warunkiem spelnienia wszystkich wymaganych parametrow.

Pytanie nr:15 Zadanie 4 poz.9

Czy Zamawiajacy wymaga aby programowanie w zakresie 0,01-99ml/h odbywato si¢ z doktadnosciag do 0,01
ml/h?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza w/w zakres.

Pytanie nr:16 Zadanie 4 poz.14

Czy Zamawiajacy dopusci pompe w ktdrej mozliwa jest regulacja kontrastu, jasno$ci ekranu, pod$wietlenia
klawiatury oraz glo$no$ci alarméw na 9 poziomach?

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:17 Zadanie 4 poz.19

Czy Zamawiajacy dopusci pompe w ktorej wprowadzanie nowych bibliotek lekéw mozliwa jest w sposéb
nieograniczony poprzez zewnetrzny komputer? Jednocze$nie pompa moze by¢ dostarczona do Zamawiajacego z
juz zainstalowang bibliotek¢ lekéw zawierajaca do 1200 lekdéw, opracowana specjalnie na potrzeby
Zamawiajacego.

Odp: Tak dopuSci.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Pytanie nr:18 B1 Pompa obj¢toSciowa Zadanie 4 poz.1I 2
Czy Zamawiajacy wymaga pompy objetosciowej do podazy dozylnej, dotetniczej i dojelitowej (enteralnej) ?
Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:19 Zadanie 4 poz. 11 8

Czy Zamawiajacy wymaga stosowania drenow :
— standardowych zestawdw do przetoczen :

- lekéw standardowych,

- ptynéw infuzyjnych

- zywienia pozajelitowego,

- zywienia dojelitowego,

- lekow $wiatloczutych,

- krwi i preparatow krwiopochodnych,

- cytostatykow?

Odp: Zgodnie z wymaganiami SIWZ, Zamawiajacy nie okres$la dodatkowych wymagan.

Pytanie nr:20 Zadanie 4 poz. 11 13
Czy Zamawiajacy dopusci regulowany prég ci$nienia okluzji w zakresie co najmniej 9 pozioméw?
Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:21 Zadanie 4 poz. 11 18

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie pompy gdzie programowanie jest bardzo proste i
odbywa si¢ za pomoca pod$wietlanych przyciskéw nawigacyjnych, klawiatura jest intuicyjna a menu zawiera
podpowiedzi w jezyku polskim.

Odp: Dopuszcza, pod warunkiem spelnienia wszystkich wymaganych parametréw.

Pytanie nr:22 Zadanie 4 poz. 11 23

W zwiazku z tym ze kazdy producent inaczej okre$la czas pracy pompy na akumulatorze, prosimy o
dopuszczenie pompy w ktérej czas pracy wynosi w przyblizeniu 4 godziny przy predkosci 100ml/h

Odp: Z uwagi na fakt, iz parametr ten podlega ocenie, Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:23 Zadanie 4 Serwis poz 6.

Prosimy zamawiajacego o usunigcie zapisu, dla pompy ktéra oferujemy producent zaleca wykonanie przegladu
technicznego co 24 miesiace. Jest to podyktowane konstrukcja oraz wysoka jakoscia produktu. Podtrzymujemy
jednak gotowo$¢ wykonania bezplatnego przegladu w ostatnim miesigcu gwarancji, potwierdzonego wpisem do
paszportu technicznego.

Odp: Z uwagi na fakt, iz parametr ten podlega ocenie, Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 24 Pompa infuzyjna -Zadanie nr 4

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy mial na mysli i wymaga, nizej wymienionych
parametréw, pomini¢tych w pierwotnej specyfikacji:

strzykawka mocowana od czota pompy

- rami¢ nie wychodzace poza gabaryt pompy

Odp: Zgodnie z wymaganiami SIWZ, Zamawiajacy nie okres$la dodatkowych wymagan.

Pytanie nr: 25 Pompa infuzyjna -Zadanie nr 4

Czy Zamawiajagcy wymaga pompy infuzyjnej strzykawkowej, zawierajacej biblioteke lekow wraz z
parametrami?

Odp: Zgodnie z wymaganiami SIWZ, Zamawiajacy nie okres§la dodatkowych wymagan.

Pytanie nr: 26 Pompa infuzyjna obje¢toSciowa

Czy Zamawiajacy wymaga, aby pompa objetosciowa posiadata dodatkowy zawor odcinajacy zabezpieczajacy
dren pompy objetosciowej przed swobodnym przeptywem?

Odp: W pkt.11.12 Zamawiajacy okreslit wymagania.

Pytanie nr: 27 Zadanie nr 6

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej klasy urzadzenia do ogrzewania pacjenta o minimalnie
réznigcym si¢ parametrze:

-systgm ogrzewania pacjenta z 4 zakresami temperatury: tylko dmuchawa (temperatura obojetna), 32,2; 37,8;
43,37C.

Minimalna zmiana jednego parametru SIWZ pozwoli Panstwu na uzyskanie jak najlepszej oferty
przetargowej przy udziale wigkszej liczby Oferentéw, co za tym idzie korzystnej ceny oraz warunkéw
gwarancyjnych.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre$§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 Zadanie nr 16

Czy Zamawiajacy wydzieli z Zadania 16 pozycj¢ 1 w celu utworzenia nowego, odrebnego Zadania, co zwiekszy
konkurencyjno$¢ sktadanych ofert ?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie 29 do zadania nr 16 poz. |

Czy zamawiajacy dopusci jako urzadzenie rownowazne videolaryngoskop :

-z wys$wietlaczem LCD o przekatnej 2,4 cala ustawionym w pozycji stalej umozliwiajacej dobra widocznosé
strun gtosowych podczas intubacji, zZzrédtem $wiatta LED:

-z katem widzenia wy$wietlacza 160 °

-wziernik zintegrowany z tyzka

- bez karty pamigci z mozliwo$cia przesylania obrazow na zewnetrzne urzadzenie

- zasilany na baterie AAA o czasie dziatania 90 min -producent dostarcza 3 komplety baterii o lacznym czasie
dziatania 270 min,

- szczelny w stopniu umozliwiajacym przecieranie mokrymi chusteczkami do dezynfekcji

- wykorzystujacy jednorazowe tyzki czyste mikrobiologicznie wyposazone w zintegrowany tor wizyjny (nie
wymagajace wielorazowego toru wizyjnego)

- tyzki oznaczone numerem 3, ktére dzigki specjalnej krzywiznie umozliwiaja skuteczng intubacje wszystkich
pacjentéw dorostych (nadaja si¢ do réwniez do trudnych i bardzo trudnych intubacji), w tym pacjentéw u
ktérych wymagane jest stosowanie "klasycznych" tyzek w rozmiarze 4,

- mozliwo$¢ dezynfekcji chusteczkami do dezynfekcji

- Spehiajacy pozostale wymagania zamawiajacego?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:30 Zadanie 8 Ogrzewacz plynow infuzyjnych

Parametry i warunki wymagane, Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia przeznaczonego do zawieszenia na stojaku do kroplowek (bez
zintegrowanego uchwytu do stojakéw, statywdéw o réznych $rednicach lub specjalnych szyn mocujacych)
spehiajacego pozostale wymagania SIWZ

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:31 Dotyczy zapiséw umowy:

Dotyczy § 8 — Kary umowne:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o zmiang zapisow umowy w kwestii wysokosci kar umownych

w ponizszych punktach , na zapisy:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce na skutek okoliczno$ci, za ktére Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysoko$ci 10% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

2) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego terminu wykonania umowy
okreslonego w § 2 ust.1 umowy .

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

3) za nieterminowe usuni¢cie wad lub dokonania naprawy w terminie okre$lonym w § 7 umowy,
w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzien op6znienia,
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:32- Dotyczy zadania nr 3

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespdt Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowazno$ci defibrylator cenionego europejskiego producenta
charakteryzujacego si¢ nastgpujacymi parametrami technicznymi:

Urzadzenie fabrycznie nowe, 20170dporny na uszkodzenia mechaniczne, wstrzasy, kurz, wodoodporny podczas
pracy IP55.Zasilanie akumulatorowe. Czas ladowania catkowicie roztadowanego kompletu akumulatoréw: 2h
Czas pracy urzadzenia na akumulatorach - 600 min. Cigzar defibrylatora z wyposazeniem <10 h Funkcje:
defibrylacja, kardiowersja, 12 odprowadzen EKG, pulsoksymetria, pomiar cisnienia, kapnografia, modem
3G.Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna Defibrylacja rgczna i automatyczna AED Metronom
reanimacyjny z mozliwo$cia ustawien rytmu czgsto$ci ucisnig¢ dla pacjentow zaintubowanych,
niezaintubawanych, dla dorostych i dla dzieci.Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 200J
Dostepne poziomy energii defibrylacji zewnetrznej: 43 poziomy Automatyczna regulacja parametrow
defibrylacji z uwzglgdnieniem impedancji ciata pacjenta Defibrylacja dorostych i dzieci - tyzki dla dorostych,
nakladki pediatryczne, elektrody naklejane Stymulacja przezskorna w trybie na zadanie i rytmem sztywnym
Czgsto$¢ impulsow na minutg 30 - 150u/min. Regulacja pradu stymulacji 0-150 mA Odczyt 3, 6, 12
odprowadzen EKG Alarmy czgsto$ci serca Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego
badania EKG uwzgledniajaca wiek i ple¢ pacjenta Zakres wzmocnienia sygnatu EKG od 0,25 do 2 cm/MV, 4
poziomy wzmocnienia Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG przez modem 3G na zdefiniowany adres
mailowy Kardiologii Inwazyjnych Prezentacja sygnalu EKG - 6 na ekranie Ekran o przekatnej 8,4” Wydruk
EKG na papierze Pamig¢ w postaci karty CF, na ktdrej zapisywane sa wszystkie rejestrowane dane Pomiar
saturacji SpO2 i pulsu w technologii odpornej na ruch Mozliwo$¢ stosowania czujnikéw dla dzieci i dorostych
Wyséwietlanie wartosci cyfrowej SpO2 i pu;su oraz krzywej pletyzmograficznej na monitorze Zakres pomiaru
SpO2 50-99% Modut cisnienia NIBP z mankietem dla dorostych Pomiar etCO2 - zakres pomiaru od 0-100
mmHg, z automatyczng kalibracja bez udzialu uzytkownika Modut nieinwazyjnego pomiaru stezenia SpMeth i
SpCO z czujnikiem typu klips Torba na defibrylator- kieszenie boczne, pasek do noszenia na ramieniu EKG -
kable pacjenta 4 kpl. (po 2 kpl dla odprowadzen konczynowych i 2 kpl dla odprowadzen przedsercowych)
Pulsoskymetria SpO2 - kable pacjenta + czujniki 4 kpl (2 kpl dla dorostych i 2 kpl dla dzieci) Ci$nienie NIBP -
przewody + mankiet - 4 kpl dla dorostych (w tym 1 kpl. 23-33 cm, 1 kpl. 31-40 cm, 1 kpl. 38-50 cm)
Kapnografia etCO2 - czujniki jednorazowe - 50 szt. Komunikacja w jezyku polskim Autotest przy
kazdorazowym wiaczeniu urzadzenia

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 -Dotyczy reakcji serwisu:

Zwracamy si¢ z pro$ba o wyrazenie zgody na wydluzenie czasu reakcji serwisu do minimum 48 godzin od
daty zgloszenia .

Odp:Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ parametréw podlegajacych ocenie.

Pytanie nr:34 - Dotyczy czasu usunig¢cia awarii (w dni robocze)_: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z
prosba o wyrazenie zgody na wystuzenie czasu na minimum 7 dni .
Odp: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ parametréw podlegajacych ocenie.

Pytanie nr:35 -Dotyczy zadanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci urzadzenie do kompresji klatki piersiowej cenionego
europejskiego producenta charakteryzujacego si¢ nastgpujacymi parametrami technicznymi:

Rok produkcji 2017 Prowadzenie uci$nig¢ klatki piersiowej za pomoca mechanicznego ttoka z plastikowa
wielorazowa nakladka w trybie 30 uci$ni¢¢/ 2 oddechy ratownicze, 15 uci$nigé¢/ 2 oddechy ratownicze, trybie
cigglym Cykl pracy 50% kompresja +/-5%, 50% dekompresja +/-5% Mozliwo$¢ wykonywania ciaglej,
nieprzerwanej (bez ograniczen czasowych) kompresji przy zasilaniu z sieci elektrycznej Mozliwo$¢ wykonania
ciaglej, nieprzerwanej kompresji przy zasilaniu z akumulatora przez okres 90 min. Cze¢sto$¢ kompresji 80-120
uci$ni¢¢ na minute Glebokos¢ uciskow 2-6 cm Aktywna relaksacja klatki piersiowej Temperatura robocza -20+
45 st. C Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji oraz zabiegu koronografii lub koronoplastyki bez koniecznosci
zdejmowania urzadzenia z pacjenta Waga urzadzenia gotowego do pracy < 10 h Zasilanie sieciowe 230 V
Zasilanie akumulatorowe 12V Torba transportowa Deska pod plecy Pasy do mocowania pacjenta na desce oraz
do mocowania ragk Bateria Deklaracja zgodno$ci oznaczona znakiem CE Instrukcja obstugi oraz karta
gwarancyjna w jezyku polskim Prospekt urzadzenia

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. KoSciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze o
Europejskie . N@

Infrastruktura i Srodowisko

"Jlsa")

Pytanie nr 36 -Dotyczy reakcji serwisu :

Zwracamy si¢ z pro$ba o wyrazenie zgody na wydluzenie czasu reakcji serwisu do minimum 48 godzin od
daty zgloszenia .

Odp: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ parametrow podlegajacych ocenie.

Pytanie nr 37 -Dotyczy czasu usunigcia awarii (w dni robocze) :
Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o wyrazenie zgody na wystuzenie czasu na minimum 7 dni .
Odp: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ parametrow podlegajacych ocenie.

Pytanie nr 38 -Dotyczy Zadania nr 7:

Dotyczy - aparat Ambu do wentylacji pacjentow - 10 sztuk

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowazno$ci worek samorozprezalny o ponizszych parametrach :
Ekonomiczny, worek samorozprezalny, silikonowy dla dorostych z zaworem 40 cm H20-mozliwos¢
wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, rezerwuar 2500 i przewdd tlenowy. Z kompletem masek nr
3,4,5.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr 39 Dotyczy Zadania nr 16:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o rezygnacje z wymogu dozywotnej gwarancji dla zestawdéw do
trudnej intubacji dla dorostych i zestawu do trudnej intubacji dla dzieci w zadaniu nr 16.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Producent okreSlajac dozywotni okres gwarancji gwarantuje, Ze jego narzedzia s3 wyprodukowane z
dobrej jakoSciowo stali i s3 fachowo wykonane, oraz Ze sa odporne na rdz¢ i zachowaja swoja warto§¢
uzytkowg przez caly okres prawidlowej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje tych wlasno$ci narzedzia,
ktore dotycza naturalnego zuZycia oraz przypadkowego lub celowego uszkodzenia przez uzytkownika.

Pytanie nr 40 -Dotyczy przedmiotu zaméwienia: Zadanie nr: 14 — Lampa operacyjno — zabiegowa szt.2
1. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg¢ operacyjno-zabiegowa z systemem regulacji
umozliwiajagcym zmiang parametréw §wiecenia w zakresie od 5 do 100% z jednoczesnym przyznaniem
punktéw za ten parametr? Jest to rozwigzanie korzystniejsze od wymaganego.
Odp: Tak, dopusci.

2. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg¢ operacyjno-zabiegowa z mozliwoscia
pozycjonowania lampy wraz z regulacja plamy $wietlnej (§rednicy pola roboczego) w zakresie od 140
do 310mm?

Odp: Tak dopuSci.

3. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjno-zabiegowa z mozliwoscia regulacji
temperatury barwowej w zakresie od 3700 do 5000°K z mozliwoscia ustawienia na wybrang warto$¢, w
tym wymagane przez Zamawiajacego 4500°K? Jest to rozwigzanie korzystniejsze umozliwiajace
dobranie odpowiedniej temperatury barwowej w zalezno$ci od przeprowadzanego zabiegu i preferencji
chirurga.

Odp: Tak dopusSci.

4. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjno-zabiegowa ze zrédlem $wiatta w
technologii energooszczgdnych i wysokowydajnych diod typu LED — matryca diodowa w czaszy
zawierajaca 39 odpowiednio dobranych diod HD-LED umozliwiajacych uzyskanie nat¢zenia na
poziomie 150000 Lux? Roznica zaledwie jednej diody nie powinna stanowi¢ kryterium
wykluczajacego biorgc pod uwage fakt, iz oferowana lampa posiada znacznie wyzsze natezenie §wiatla
niz wymagane przez Zamawiajacego.

Odp: Tak dopusSci.

Pytanie nr 41 Zadanie nr 7, pozycja 2—

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydzielenie pozycji 2 z pakietu nr 7 i utworzenie z niej odrgbnego pakietu, co
pozwolitoby wigkszej liczbie oferentéw na zlozenie waznej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
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Pytanie nr 42 Zadanie nr 16, pozycja 3 i 4- Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydzielenie pozycji 3 i 4 z
pakietu nr 16 i utworzenie z nich odrgbnego pakietu, co pozwolitoby wigkszej liczbie oferentéw na ztozenie
waznej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 Zadanie nr 16, pozycja 3 — Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie zestawu sktadajacego
si¢ z rekojesci oraz lyzek, bez zestawu do konikotomii lub ewentualnie z zestawem do konikotomii innego
producenta dotaczonego do pozostatych elementow?

Odp: Zamawiajacy wyraza zgode¢ na dolaczenie ,,zestawu do konikotomii” innego producenta.

Pytanie nr 44 Zadanie nr 16, pozycja 4 — Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie zestawu skltadajacego
si¢ z rekojesci oraz lyzek, bez prowadnic, torby oraz zestawu do konikotomii lub ewentualnie z prowadnicami,
torbg transportowa oraz zestawem do konikotomii innego producenta dotaczonego do pozostalych elementéw?
Odp: Zestawy musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w SIWZ. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na
dolgczenie ,.zestawu do konikotomii” innego producenta, natomiast spos6b opakowania zestawu,
Zamawiajacy pozostawia do wyboru Wykonawcy.

Pytanie nr 45 Zadanie nr 16, pozycja 3-4 — W przypadku gdy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie elementéw
wchodzacych w sklad zestawu réznych producentéw czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wyceng wszystkich
elementow osobno? W przypadku wigkszosci elementéw stawka VAT wynosi 8%, natomiast torba transportowa
posiada stawke VAT 23%.

Odp: Oferte nalezy wyceni¢ zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 46 Zadanie nr 1
Czy zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy z pianki o gestosci 50kg/m’?
Odp: Tak, dopusSci.

Pytanie nr 47 Zadanie nr 1

Co w przypadku materaca przeciwodlezynowego, zamawiajacy rozumie pod zapisem ,odporny na
odksztalcenia”? Kazda pianka po pewnym okresie uzytkowania w zaleznosci od nacisku i czgstotliwosci cyklu —
odksztalca si¢. Dla pianek typu Visco odksztalcenie trwate wynosi nie wigcej niz 7%, przy rocznej gwarancji
tego parametru. Czy zamawiajacy dopusci pianke, ktorej odksztalcenie trwale wynosi nie wiecej niz 7%
grubosci pierwotnej w czasie roku uzytkowania?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr 48 Zadanie nr 1
Jaki rodzaj pokrowca zamawiajacy ma na mys$li (nieprzemakalny i oddychajacy, bawemhiany)?
Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr 49 Zadanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko o dhugosci catkowitej 216,5 cm, co rézni si¢ od parametru oczekiwanego tylko
ol,5cm?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 50 Zadanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacja wysokosci w zakresie 46-80 cm, co jest parametrem lepszym od
oczekiwanego?

Odp: Tak, dopuSci.

Pytanie nr 51 Zadanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania 16zko, ktérego leze oparte jest na konstrukcji zblizonej do
pantografowej, pozbawiona powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiazan kolumnowych?

Odp: Zamawiajagcy wymaga aby konstrukcja l6zka minimalizowala ryzyko powstawania zakazen
szpitalnych, umozliwiala skuteczng dezynfekcje¢ (brak trudnodost¢pnych miejsc — ognisk infekcji). Wobec
powyzszego Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z mozliwoscia przedtuzenia leza o 28 cm? Skracanie leza wydaje sig¢

parametrem zbednym.
Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000
Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
ul. Ko$ciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr 53 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez centralnego wylacznika wszystkich funkcji elektrycznych?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 54 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez alarmu opuszczenia leza?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leza?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre$lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 56 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko tylko z autoregresja oparcia plecow?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 57 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez dodatkowego sterownika noznego do regulacji wysokosci leza?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre$lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 Zadanie nr 1

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy ma na mysli przez zapis ,,podwdjne pomiary catkowite i relatywne”?
(dot. pkt. 13 b)

Odp: Lézko wyposazone w podwéjny precyzyjny uklad wazZenia odnotowujacy nie tylko stan absolutny
(calkowita wage pacjenta) ale rowniez wszelkie zmiany relatywne (réZnice zmian wagi) — przedstawiony
na dwoch elektronicznych wyswietlaczach.

Pytanie nr 59 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez funkcji zamrazania wagi?
Odp: Parametr podlegajacy ocenie.

Pytanie nr 60 Zadanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci 12 tygodniowy termin realizacji zamowienia?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre$lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 61 Zadanie nr 13

Czy Zamawiajacy dopusci wozek, ktory nie ma konstrukcji jednobrylowej i posiada elementy taczne wewnatrz
konstrukcji, lecz na zewnatrz nie posiada widocznych elementéw tacznych.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 62 Zadanie nr 13
Czy Zamawiajacy dopusci blat gorny z poglebieniem, otoczony z 3 stron bandami?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr 63 Zadanie nr 13
Czy Zamawiajacy dopusci wozek 5-szufladowy, o wysokosci frontow szuflad: 3x 120mm oraz 2x 170mm?
Odp: Tak, dopusSci.

Pytanie nr 64 Zadanie nr 13
Czy Zamawiajacy dopusci wozek 6-szufladowy, o wysokosci frontéw szuflad: 4x 100mm oraz 2x 120mm?
Odp:Nie dopusci.

Pytanie nr:65 Dotyczy zadania nr 1 Lézko dla oddzialu intensywnej opieki medycznej - szt. 3
1.Czy Zamawiajacy dopusci 16Zko o dlugo$ci max 2230 mm z regulacja wysokos$ci w zakresie 410-790 mm?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000
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2.Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez pilota ze sterowaniem elektrycznym przy pomocy:

- zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zaréwno od strony pacjenta jak i od strony zewnetrznej dla
personelu?

- panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nog ?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

3. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacja segmentu podudzia za pomoca mechanizmu zapadkowego ?
Odp: Tak, dopusci.

4. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez sygnalizacji akustycznej w momencie uzyskania pozycji poziome;j leza ?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:66 Dotyczy zadania nr 13 Wézek reanimacyjny - 2 szt

1.Czy Zamawiajacy dopusci wézek reanimacyjny o ponizszych wymiarach

- wysokos$¢ 91 cm

- glebokos¢ 71,5 cm

- szeroko$c¢ 83 cm ?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

2.Czy Zamawiajacy dopusci wozek z blatem bez relingéw lecz poglebiony , wyprofilowany z wystajacymi
obrzezami z czterech stron zabezpieczajacy przedmioty przed zsuwaniem ?
Odp: Tak, dopusci.

3.Czy Zamawiajacy w myS$l punktu 3 dopusci wézek wyposazony w jedna listwe nierdzewna do mocowania
wyposazenia montowang nad blatem roboczym ?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:67 Dotyczy: Pakiet nr 14: Lampa operacyjno — zabiegowa szt 2.

Poz. 14

Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjno-zabiegowa z 36 wysokowydajnymi diodami ? Nadmieniamy, iz
maksymalne nat¢zenie lampy wynosi 120 000 Lux. Lampa posiada réwniez regulowana $rednice pola roboczego
w zakresie 160 — 250 mm.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 68 Dotyczy: Pakiet nr 17: Kolumna anestezjologiczna — kpl 1

Poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci kolumne anestezjologiczna bez o$wietlenia wewnetrznego w szufladzie ?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:69 Zadanie 4 poz.1 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pomp o nastgpujacych cechach technicznych:
Wymiary zewnetrzne (190 x 100x 120) [mm)]

Masa z akumulatorem do 1,5kg

Sktadany uchwyt do przenoszenia

Niezalezny, odlaczalny od pompy uchwyt mocujacy do rur pionowych i poziomych, szyn
przy$ciennych lub 16zka

Zatrzaskowy mechanizm przylaczania i odlaczania pompy od uchwytu mocujacego

Mozliwo$¢ faczenia pomp migdzy soba

W pionie i przenoszenia

w grupach po 3 szt. bez koniecznosci stosowania dodatkowego wyposazenia
Mozliwo$¢ ustawiania pomp jedna na drugie;j

Wybor strzykawek 20 i 50 ml

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000
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Zabezpieczenie ukltadu mechanicznego
i sterujacego przed przypadkowym zalaniem
Wbudowany akumulator fadujacy si¢ w trakcie pracy pompy

Whbudowany zasilacz sieciowy

Maksymalny czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym poda¢ predko$¢ przeptywu ml/h min. 10 godzin przy
przeptywie 10 ml/h

Mozliwo$¢ zasilania z instalacji karetki
Zakres predkosci podazy ml/h (min-max) dla jakich wielkosci strzykawek 0,1-99,9 ml/h co 0,1ml

Doktadno$¢ podazy min.+/- 2 %

Mozliwo$¢ zmiany predkosci podazy bez koniecznosci zatrzymywania pracy pompy

Programowanie objetosci calej infuzji
0,1 —999,9 ml
Mozliwo$¢ monitorowania objetosci catej infuzji

Mozliwos$¢ recznego ustawienia cisnienia okluzji [bar] (opis)

Mozliwo$¢ zablokowania ustawionych parametrow podazy

Dawka uderzeniowa (bolus) , wielko$¢

do 50 ml

Predko$¢ podazy dawki uderzeniowej — bolusa
800 ml/h

Kontrola objgtosci podawanej dawki uderzeniowej - bolusa w czasie jej infuzji

Mozliwo$¢ podania dawki uderzeniowej — bolusa bez zatrzymywania infuzji

Wyswietlacz

Wyswietlacz tekstowy , komunikaty
w jez.polskim
Rozmiar wy$wietlacza

Wyséwietlane informacje:

Typ i wielko$¢ strzykawki, prawidtowo$¢ umocowania strzykawki, predkos$¢ przeptywu, praca pompy, podana
objetos¢, alarm okluzji, zasilanie z sieci lub akumulatora, poziom natadowania akumulatora, przyczyna alarmu.
Klawiatura

Klawiatura numeryczna

System zabezpieczen

Automatyczne rozpoznanie typu , wielkosci strzykawki i prawidlowego zamocowania

Mozliwos$¢ recznego wyboru poziomu alarmu okluzji: 0,3/0,6/1,2 bar

Alarm niewlasciwego zamocowania strzykawki

Automatyczna redukcja zgromadzonej objetosci bolusa po uruchomieniu si¢ alarmu okluzji

Alarmy wstepne: 3 minuty przed opréznieniem strzykawki, 30 minut przed roztadowaniem akumulatora

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
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Alarmy wizualne i akustyczne z automatycznym zatrzymaniem podazy: nieprawidlowe zamocowanie
strzykawki, okluzja, koniec wlewu, pusta strzykawka, roztadowany akumulator

Wezwanie personelu

Inne alarmy

Inne cechy

Licznik calkowitego czasu pracy pompy, przetoczonej objetosci itp.

Eksploatacja

Instrukcja obshugi

w j.polskim

Mozliwo$¢ wymiany oprogramowania za pomoca ztacza RS 232

Odp:Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 70 Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie zapisu §7 ust. 6 na nastepujacy: ,,liczba napraw podzespotu
powodujaca wymiang tego podzespotu na nowy — max 3”

Odp:Tak, wyrazamy zgode.

Pytanie 71

Prosimy zamawiajacego zmiang¢ zapisu §7 ust. 11 na nastepujacy: ,,Strony ustalaja, ze jesli Wykonawca, po
wezwaniu do usunigcia wad przez Zamawiajacego, nie dopeli obowiazku usunig¢cia wad w drodze naprawy w
terminie okre§lonym w ust. 6 i nie dostarczy sprzg¢tu zastgpczego, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia
przystugujace mu na podstawie Umowy i przepisow og6lnych.”?

Forma tzw. wykonania zastgpczego, ktéra Zamawiajacy przyjat jako sankcj¢ w tym zapisie umowy wydaje
si¢ posrednio narusza¢ przepisu ustawy Prawo Zamowien Publicznych poprzez prowadzenie do wydawania
$rodkéw publicznych przy pominigciu uregulowan w niej zawartych i obowiagzkéw jakie naklada na
Zamawiajacego w tym zakresie ustawodawca. Z tego tez powodu powyzszy zapis musi zosta¢ przeformutowany,
tym bardziej, ze oprocz tej sankcji Zamawiajacemu przystuguje kara umowna (ptacona wprost zamawiajgcemu).
Pozostawienie tego punktu bez zmian stanowitoby pozostawienie mozliwosci Zamawiajagcemu natozenia na
Wykonawce de facto podwdjnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy.

Nalezy réwniez pamigtac, ze ingerencja w sprzet bez udzialu autoryzowanego serwisu w sposéb naturalny
musi powodowac utrate uprawnien gwarancyjnych, poniewaz zaden producent nie zapewni prawidlowego
dziatania swego produktu nie majac pewnosci, czy jest on serwisowany w sposob wlasciwy.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.
Tak sformulowany zapis jest zabezpieczeniem interesu Zamawiajacego w przypadku niesolidnych
wykonawcéw, uchylajacych si¢ od przestrzegania obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmniejszenie kar umownych wynikajacych z zapisu §8 ust. 1.1 do 10%
warto$¢ wynagrodzenia brutto?

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmniejszenie kar umownych wynikajacych z zapisu §8 ust. 1.2 oraz 1.3 do
0,5% wartosci sprzetu, ktérego opdznienie dotyczy?

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr 74 Zadanie nr 13 Wézek reanimacyjny

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wézek reanimacyjny o wymiarach 690x700x985 mm (szer.x gh.x

wys.)? Wymiar nieznacznie odbiega od wymiaru okre$lonego przez Zamawiajacego?

Odp: Zamawiajacy w SIWZ okreslit wymagania w tym zakresie, podajac réwniez % tolerancji
wymiaréw.

Proponowany rozmiar nie miesci si¢ w granicach tolerancji.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek reanimacyjny wyposazony w 4 kota o $rednicy 100mm?
Odp: Tak

Czy Zamawiajacy wymaga aby wszystkie 4 kota bytly z blokada?
Odp: Zamawiajacy wymaga podstawy jezdnej z blokadg.

Czy Zamawiajacy wymaga aby wozek reanimacyjny byt wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304)?
Odp: Nie wymaga.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wdzek reanimacyjny wyposazony w 5 szuflad (w tym 3szuflady o
wys. 120 mm i 2 szuflady o wys. 170 mm)? Zaproponowane rozwigzanie jest korzystniejsze od tego co okreslit
Zamawiajacy.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:75 Zadanie nr 14 Lampy chirurgiczne

Czy Zamawiajacy moglby okresli¢ zapis w pkt. 4 czy chodzi o to aby akumulator peit role zasilania
awaryjnego?

Odp:Tak.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg z systemem regulacji umozliwiajacy zmiang parametrow
$wiecenia w zakresie od 5%-100%? Zaproponowane rozwigzanie jest lepsze od parametrow okreslonych przez
Zamawiajacego.

Odp: Tak, dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg z Zrédlem §wiatla w technologii energooszczednych i
wysokowydajnych diod typu LED — matryca diodowa w czaszy zawierajaca 108 diod? Zaproponowane
rozwiazanie jest korzystniejsze dla Uzytkownika od parametrow okreslonych przez Zamawiajacego.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 76 - Czy Zamawiajacy dopusci ssak o parametrach:

Wyposazony w dwa pojemniki wielorazowego uzytku, ktére sa kompatybilne z wktadami jednorazowymi o
pojemnosci max.2 litry wyposazonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny, ktéry peti réwniez funkcje
zastawki antyrefluksowej oraz zabezpieczajacy zrodlo ssania przed zalaniem

Zrédto ssania na ssaku dodatkowo zabezpieczone przez wymienne filtry antybakteryjne i hydrofobowe dla
kazdego pojemnika, odcinajace ssanie po kontakcie z ptynem

Moc ssania ( podcis$nienie) 95 kPa +/- 15 kPa

Regulator ssania - plynna regulacja ssania

Przeplyw max. 70 I/min

Waga max. 20 kg +/- 5 kg

Cicha praca max 60 dB

Zasilanie

Zasilanie sieciowe 220/240 V

Wyposazenie
Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000
Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Dreny ssace , filtry — 1 kpl

Wklady 1-razowe — 10 szt

Worki jednorazowe- 50 szt

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 77 Czy Zamawiajacy dopusci ssak o parametrach:

Wyposazony w dwa pojemniki wielorazowego uzytku, ktére sa kompatybilne z wktadami jednorazowymi o
pojemnosci max.2 litry wyposazonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny, ktéry peli réwniez funkcje
zastawki antyrefluksowej oraz zabezpieczajacy zrédto ssania przed zalaniem

Zrédto ssania na ssaku dodatkowo zabezpieczone przez wymienne filtry antybakteryjne i hydrofobowe dla
kazdego pojemnika, odcinajace ssanie po kontakcie z ptynem

Moc ssania ( podci$nienie) 95 kPa +/- 15 kPa

Regulator ssania - ptynna regulacja ssania

Przeptyw max. 30 /min

Waga max. 8 kg

Cicha praca max 60 dB

Zasilanie

Zasilanie sieciowe 220/240 V

Wyposazenie

Dreny ssace , filtry — 1 kpl

Wktady 1-razowe — 10 szt

Worki jednorazowe- 50 szt

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 78 Czy Zamawiajacy dopusci ssak o parametrach:

Wyposazony w jeden pojemnik wielorazowego uzytku, ktore jest kompatybilny z wktadami jednorazowymi
o0 pojemnosci 1 litr wyposazone w filtr hydrofobowy i antybakteryjny, ktéry pelni réwniez funkcje zastawki
antyrefluksowej oraz zabezpieczajacy zrodlo ssania przed zalaniem

Zrédto ssania na ssaku dodatkowo zabezpieczone przez wymienne filtry antybakteryjne i hydrofobowe dla
kazdego pojemnika, odcinajace ssanie po kontakcie z ptynem

Moc ssania ( podci$nienie) 95 kPa +/- 15 kPa

Regulator ssania - ptynna regulacja ssania

Przeplyw max. 30 I/min

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Ko$ciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl
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Waga max. 2,8 kg +/- 1 kg

Cicha praca max 60 dB

Zasilanie

Zasilanie sieciowe 220/240 V

Zasilanie akumulatorowe 12V

Wyposazenie

Dreny ssace , filtry — 1 kpl

Wklady 1-razowe — 10 szt

Worki jednorazowe- 50 szt

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:79 dot. Zadania nr 6, zestawienie parametréw technicznych, 11.1

Prosimy o dopuszczenie kocy terapeutycznych speliajacych wymogi Zamawiajacego bez atestow o niepalnosci.
Powyzszy wymog nie ma uzasadnienia praktycznego ( ogrzewania powierzchownego nie stosuje si¢ w
przypadku stosowania tatwopalnych anestetykow) powoduje jedynie ograniczenie konkurencji i uniemozliwia
zlozenie korzystnych dla Zamawiajacego ofert.

Odp: Zamawiajacy nie wymaga innych atestéw, oprécz deklaracji zgodno$ci na oferowane urzadzenie.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy lampg operacyjno- zabiegowa posiadajaca zrédto
$wiatta w technologii energooszczednych i wysokowydajnych diod typu LED- matryca diodowa w czaszy
zawierajaca 18 diod? Zaoferowany parametr w matym stopniu odbiega od wymaganego i w zaden sposéb nie
wplywa na aspekty uzytkowe zaoferowanej lampy.

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 81 Zadanie 6 Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta-3 kpl

Lp.6 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie, w ktérym zmiana zakresu pracy jest sygnalizowana
przez diodg $wiecaca?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okreslone w SIWZ bez zmian.

Lp.7 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie z 4 zakresami temperatury pracy urzadzenia: tylko
dmuchawa ( temperatura oboje¢tna), 32,38,43 °C?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okreS§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 —Zadanie 8- Ogrzewacz plynéw infuzyjnych — 3 szt.

Lp.5 Lp.6 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie w ktérym rzeczywista temperatura jest
sygnalizowana przez diod¢ §wiecaca?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania okreSlone w SIWZ bez zmian.

Lp.7 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu urzadzenie z prgdkoscia przeptywu przy wlewie swobodnym
min.20 ml/min?
Odp: Tak, dopuSci.

Pytanie nr 83 t6zko do oddzialu intensywnej opieki medycznej — 3 szt

1. Czy Zamawiajacy wymaga 16zko o konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych gwarantujacych
maksymalng stabilno$¢ t6zka?

Odp:Nie wymaga, ale dopuszcza.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zesp6t Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
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2. Czy Zamawiajacy wymaga 16zko wyposazone w sterowanie nozne nie tylko regulacji wysokosci leza, ale
dodatkowo w regulacje pozycji CPR, do badan, oraz w regulacj¢ pozycji przechytéw bocznych, co jest
niezbedne przy tego typu tézkach, gdzie osoba obstugujaca pacjenta moze swobodnie regulowaé przechyty
boczne noga?

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

3. Czy Zamawiajacy wymaga t6zko wyposazone w barierki boczne, dzielone tworzywowe, z panelami
sterujacymi wbudowanymi w barierki od strony wewnetrznej i zewngtrznej?
Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 84 Wézek reanimacyjny — szt 2

1. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek reanimacyjny, ktérego konstrukcja sktada sie z kilku
elementéw tworzywowych?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek reanimacyjny wyposazony w 3 szuflady o wysokosci 148
mm?
Odp: Nie dopusci.

3 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wézek reanimacyjny wyposazony w 4 szuflady o wysokosci 73
mm?
Odp:Nie dopusci.

4  Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wézek reanimacyjny wyposazony w potke na narzedzia
wykonang z tworzywa?
Odp:Tak, dopusSci.

5 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wdzek reanimacyjny wyposazony w uchwyt na rekawiczki
zamiast pojemnika?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania okre§lone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 85 Zadanie nr 14 Lampa operacyjno- zabiegowa 2 szt

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjno- zabiegowa z mozliwoscia pozycjonowania wraz
z regulacjg wielkosci plamy $wietlnej w zakresie 160-280mm?

Odp: Tak, dopuSci.

Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000

Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
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