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WYJASNIENIE

Dotyczy Zadanie nr: 12 k.6zka szpitalne z barierkami — szt 6.

Zamawiajacy w Zalaczniku nr:1 ( Opis przedmiotu zamdwienia) dotyczacym Zadania
nr:12 ,, Lozka szpitalne z barierkami — szt 6” w poz. 1.6 zamiescit opis wymaganych
parametrow technicznych o nastepujacej tresci:

..~ konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub ze stali szlachetnej
- bezpieczna konstrukcja
- leze czterosegmentowe z min. trzema ruchomymi segmentami, wypelnione plytami z polipropylenu
- w ramie leza zamontowane listwy do mocowania wyposazenia, krgzki odbojowe,
-szezyty odejmowane, wypelnienie szczytow wykonane z plyty wodoodpornej
- oparcie plecéw z funkcja autoregresji zabezpieczajgcej pacjenta przed zakleszczeniem w segmencie oparcia
plecéw i uda”,
Zamawiajacy ma na mys$li funkcje autoregresji zabezpieczajaca pacjenta przed
zakleszczeniem — rozwigzanie konstrukcyjne pozostawia do wyboru Wykonawcy.
Wobec powyzszego opis ten powinien by¢ nastepujgcej tresci.

.- konstrukcja t6tka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub ze stali szlachetnej
- bezpieczna konstrukcja

- leze czterosegmentowe z min. trzema ruchomymi segmentami, wypelnione plytami z polipropylenu

- w ramie leza zamontowane listwy do mocowania wyposazenia, krgzki odbojowe,

-szezyty odejmowane, wypelnienie szczytéw wykonane z phyty wodoodpornej

- oparcie plecow z funkcja autoregresji zabezpieczajqcej pacjenta przed zakleszczeniem.”

W zwigzku z powyzszym odpowiedZ na pytanie nr: 104 pkt.4 (odp. nr:2)
. Czy Zamawiajqcy dopusci lozko (6 szt) tylko z autoregresjg plecow wynoszgcq 9 em?”
winna brzmie¢: Tak dopusci. -
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