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Znak sprawy: POIS.09.01.00-00-0012/16/DZP-271-2/17/UE Brzesko 20.03.2017. r

Wykonawcy wszyscy

bioracy udzial w post¢powaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawg ,, Urzadzen medycznych”, ogloszonego w DUUE nr: 2017/S
045-083305, BZP 36756-2017.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcow, informuje:

Pytanie nr: 1 — Zadanie nr:13 Waga dla pacjent6w krzeselkowa — 2 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie wagi, ktéra zamiast ztacza USB bedzie wyposazona w sygnat wyjsciowy
/interfejs RS 232 oraz kabel do komputera? Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 2 Zadanie nr:13 Waga dla pacjentéw krzesetkowa — 2 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wage, ktéra bedzie wyposazona w podiokietniki bez mozliwosci ich skiadania?

Odp:Nie dopu$ci. Zamawiajacy dopusci wage z przynajmniej jednym podlokietnikiem skiadanym, takie
rozwigzanie ma znaczenie w przypadku pacjentow otylych.

Pytanie nr:3 Zadanie nr:13 Waga dla pacjentéw krzesetkowa — 2 szt.
Prosimy o okreslenie czy waga krzesetkowa ma by¢ wyposazona w 4 kotka czy w 2 kotka?
Odp: Zamawiajacy wymaga wyposaZenia wagi w min. 2 kétka.

Pytanie nr:4 Dot. zadanie nr 14 — wézko- wanna — 1 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie wozko-wanny produkcji polskiej ktéra nie bedzie posiadata podwozia

zabezpieczonego ostona z tworzywa?

Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Nie dopusci. Zabezpieczenie podwozia oslong ulatwia utrzymanie w czysto$ci biologicznej wozko-
wanny.

Pytanie nr:5 Dot. zadanie nr 16 Ssak akumulatorowo — sieciowy 2 butlowy - szt. 2
1. Czy Zamawiajacy dopusci ssak produkcji polskiej o ponizszych parametrach:
Ssak akumulatorowo-sieciowy

‘ Parametrx techniczne

Maksymalny przeplyw powietrza 30 /min
Maksymalne podci$nienie do 95 kPa (+0%/-10%)
Zakres regulacji (0+95) kPa
Pojemnos¢ butli 11
Typ czeSci aplikacyjnej CF
Klasa izolacji elektrycznej 11
1
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Pobér mocy 60VA

Zasilanie pradem stalym (12+15)VDC

Zasilanie pradem zmiennym przez zasilacz zewngtrzny z sieci 230V/50Hz

Czas pracy z akumulatora 80min

Gabaryty max 340x140x210mm

Masa max 3,2kg

bezolejowa, niewymagajgca konserwacji pompa tlokowa

regulacja maksymalnej wartosci podcisnienia

wskaznik aktualnej wartosci podcisnienia

wygodny uchwyt do przenoszenia, torba transportowa

praca z sieci elektrycznej lub gniazda zapalniczki samochodowej

cicha i ciggta praca (przy zasilaniu z akumulatora do 80 min, przy zasilaniu z sieci 12 V DC lub 230 V AC
— mozliwa praca nieprzerwana

mozliwos¢ tadowania akumulatoréw podczas pracy z sieci

pojemnik wielorazowy przystosowany do wkiadoéw jednorazowych

Dokumenty dopuszczajace do sprzedazy

e CERTYFIKAT WE
SWIADECTO WOLNEJ SPRZEDAZY
e  Wyr6b medyczny:
o Kklasyfikowany wg Dyrektywy 93/42/EWG — klasa 1la, Regula 11
o zastosowane normy harmonizowane:
= PN-ENISO 10079-1:2009
PE-EN 60601-1:2011
PE-EN 60601-1:2011-2-2:2007 + AC:2010
PN-EN 10411:2010
PE-EN ISO 14971:2011
PN-EN 980:2010
PN-EN ISO 13485:2012
e Procedura zgodnoSci wedlug Zalacznika VI I VII Rozporzadzenia MZ z d. 12.01.2012 w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedurze oceny zgodnos$ci wyrobéw medycznych (Dz. U. 2011/16 poz. 74)

Wykaz elementéw wyposazenia

e Dreny taczace z silikonu — posredni i drenazowy ($rednica — 6 mm, dtugos$¢: dren posredni 0,5-
0,75 m; dren drenazowy 1,8-2 m)

lkomplet
e Niesterylny tacznik drenow 2 szt.
e  Filtr hydrofobowo-antybakteryjny(1 pm, membrana PTFE) 1 szt.
2
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e Pojemnik zbiorczy wielokrotnego uzytku wykonany z poliweglanu — pojemnos$¢ 1 1 1 szt.
e Pokrywa pojemnika zbiorczego z zaworem plywakowym i uszczelka 1 szt.
e  Kabel zasilania pradem zmiennym 230 V AC/ 50 Hz 1 szt.
e Przewdd zasilania napigciem stalym (12 - 15)V DC z wtykiem samochodowym 1 szt.
e Zasilacz zewnetrzny 230 V / 50 Hz => (12 - 15)V DC z przewodami zasilajagcymi 1
komplet
e Torba transportowa z materiatlu wodoodpornego, wzmocniona, obszyta tasma odblaskowa 1 szt.
e Instrukcja obstugi w jezyku polskim 1 szt.
Karta gwarancyjna w jezyku polskim z adresem punktu serwisowego 1 szt.
Wklady jednorazowe o pojemnosci 1 1 (bez substancji zelujace;j)
5 szt.
e  Paszport techniczny 1 szt.
e  Opakowanie transportowe o wymiarach zewnetrznych 500 x 320 x 410 mm 1 szt.

Mozliwo$é stosowania wktadow jednorazowych z substancja zelujaca odessane plyny lub bez niej.
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:6 Zadanie nr:10 wézek inwalidzki siedzacy- 3 szt
Czy Zamawiajacy dopusci wozek inwalidzki posiadajacy ptyty podnézka plastikowe bez kétek odbojowych?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 7 Zadanie nr 9 — Wézek transportowy — 4 szt.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek wykonany z utwardzonego stopu aluminium?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 8 Zadanie nr 9 — Wézek transportowy — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wozek o dlugosci catkowitej 2215 mm z mozliwoscia skrécenia dtugosci poprzez
uniesienie/opuszczenie ruchomego segmentu wezglowia badz nég (konstrukcja bezramowa)

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 9 Zadanie nr 9 — Wézek transportowy — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wozek wyposazony w dzwigni¢ regulacji przechytéw wzdluznych dostgpna od strony
wezglowia?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 10 Zadanie nr 9 — Wézek transportowy — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wozek wyposazony w aluminiowe szyny o dtugosci 700 mm umieszczone na szczytach
wobzka w celu zmontowania dodatkowej aparatury medyczne;j?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 11 Zadanie nr 9 — Wézek transportowy — 4 szt. 3
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Czy Zamawiajacy dopusci wozek wyposazony w opuszczane barierki boczne?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 12 Zadanie nr 9 — Wézek transportowy — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wozek z mozliwoscia montazu wieszaka kropléwki w wygodnym miejscu u podstawy
segmentu plecow?

Odp: Tak, dopusSci.

Pytanie nr: 13 Zadanie nr 9 — Wézek transportowy — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wozek wyposazony w materac skladajacy si¢ z latwo zmywalnego obicia ze sztucznej
skéry, wkladu z zimnej pianki poliestrowej, wysoko$¢ materaca 8 cm?

Odp: Tak, dopusci

Pytanie nr: 14 Zadanie nr 12 — Lézka szpitalne z barierkami — 6 szt
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne o dlugosci catkowitej 2130 mm?
Odp: Tak , dopusci.

Pytanie nr: 15 Zadanie nr 12 — Lézka szpitalne z barierkami — 6 szt

Czy Zamawiajacy mogiby doprecyzowa¢ zapis w punkcie 7 Zestawienia Parametréw Technicznych ,alarm
opuszczania leza”; Czy Zamawiajacy ma na my$li opuszczania leza w d61? Czy opuszczania leza przez pacjenta?
Odp: Opuszczanie leza w dél.

Pytanie nr:16 Zadanie nr 17 — Wézko-wanna — 1 szt
Czy Zamawiajacy dopusci wozko-wanng z hydrauliczng regulacja wysokosci w zakresie 54-94 cm??
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:17 Zadanie nr:14 Wézko- wanna.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie wozko-wanny posiadajacej:

- no$no$¢ 140 kg

- regulacja wysokosci od 55 cm do 95 cm

- spust wody — rura odptywowa 150 cm

Speiajgca pozostate parametry.

Odp: Zamawiajacy wymaga wézko-wanny o nosnoSci min.150 kg , na pozostale parametry Zamawiajgcy
wyraza zgode.

Pytanie nr:18 —Zadanie nr:19 —Woézek reanimacyjny — 2 szt.

Czy Zamawiajagcy w Lp.l.2 dopusci wozek stalowy lakierowany proszkowo, ktérego konstrukcja nie jest
jednoczeéciowa?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:19 —Zadanie nr:19 —W6ézek reanimacyjny — 2 szt.

Czy Zamawiajacy w Lp.I 3 dopusci wozek reanimacyjny o wymiarach: dlugo$¢ 640 mm, szeroko$¢ 520 mm (
wymiary bez dodatkowego wyposazenia i uchwytu do prowadzenia woézka)?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:20-Zadanie nr:19 —Wézek reanimacyjny — 2 szt.
Czy Zamawiajacy w Lp. 1.6 Zasilanie elektryczne, miat na mysli listwe z gniazdkami elektrycznymi?
Odp: Tak.

Pytanie nr:21-Zadanie nr:19 —Woézek reanimacyjny — 2 szt.

Czy Zamawiajacy podajac wysoko$¢ szuflad w Lp.11.1 miat na mys$li wysoko$¢ zewnetrzng czy wewnetrzng
(uzytkowa)?

Odp: Wysoko$§¢é wewnetrzna.

Pytanie nr:22 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt

Prosimy (w pkt. 5, 6, 7) o dopuszczenie wdzka, w ktorym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga jest
uzyskiwana za pomocg pompy hydraulicznej przy uzyciu pedatéw umieszczonych z obu stron wézka (osobny
pedat do regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga).
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Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:23 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt

Prosimy (w pkt. 10) o dopuszczenie wozka wyposazonego w listwy ze stali nierdzewnej o dlugosci ok. 400 mm do
mocowania wyposazenia dodatkowego (mocowane pod lezem po obu stronach wozka).

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:24 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt.

Prosimy (w pkt. 11) o dopuszczenie wozka wyposazonego w listwe ze stali nierdzewnej o dtugosci ok. 310 mm do
zamontowania dodatkowej aparatury medycznej, mocowana w szczycie wézka od strony glowy pacjenta.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr:25 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt.

Prosimy (w pkt. 12) o dopuszczenie woézka posiadajgcego na szczycie od strony glowy skladane uchwyty z
tworzywowymi nakladkami (z mozliwoscia blokady na czas transportu) oraz od strony ndég wyjmowany,
chromowany uchwyt ulatwiajacy prowadzenie oraz manewrowanie wozkiem.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:26 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt.
Prosimy o dopuszczenie wézka wyposazonego w wieszak kroplowki z 2 haczykami.
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:27 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt.

Prosimy o dopuszczenie wdzka, ktéry standardowo posiada ramig¢/konstrukcje w kolorze biato-szarym (mozliwo$¢
wyboru koloru obi¢ tapicerowanych z 10 koloréw).

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:28 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt.
Prosimy o odstgpienie od wymogu wyposazenia wozka w listwy opisane w pkt. 10.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:29 Dotyczy Zadania nr 9 — Wézek transportowy lezacy — 4 szt.
Prosimy o odstgpienie od wymogu wyposazenia wozka w szyny opisane w pkt. 11.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 30 Dotyczy Zadania nr 11 — Wézek opatrunkowy zabudowany — 4 szt.
Prosimy o dopuszczenie wézka o wymiarach zewngtrznych 910 x 610 x 1000 mm.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 31 Dotyczy Zadania nr 12 — L.6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.
Prosimy o dopuszczenie t6zka posiadajacego dlugo$¢ maksymalng 2200 mm.
Odp: Zamawiajacy ze wzgled6éw technicznych dopuszcza dlugo$¢ max.2130 cm.

Pytanie nr: 32 Dotyczy Zadania nr 12 — L6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.
Prosimy o dopuszczenie t6zka posiadajacego regulacj¢ wysokosci w zakresie od 500 — 900 mm.
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 33 Dotyczy Zadania nr 12 — L6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.

Prosimy o dopuszczenie t6zka, ktére zamiast ,,funkcji Ergoframe” posiada funkcj¢ ,,podwdjnej autoregresji” 16 cm
(+/ 1 cm) zabezpieczajacej przed zakleszczeniem pacjenta i niwelujacej ryzyko powstawania odlezyn (jednoczesna
autoregresja oparcia plecow oraz segmentu uda).

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 34 Dotyczy Zadania nr 12 — L.6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.

Prosimy o dopuszczenie 16zka, ktére posiada leze czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami, wypetnione
ptytami HPL.

Odp: Dopuszczamy pod warunkiem, Ze plyta HPL jest przezierna dla promieni RTG.
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Pytanie nr: 35 Dotyczy: Zadanie nr 12 — L6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.
Prosimy o dopuszczenie t6zka, ktére posiada szczyty odejmowane, wykonane z wysokiej jakosci tworzywa ABS.
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 36 Dotyczy Zadania nr 12 — L6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.
Prosimy o dopuszczenie t6zka, ktére nie posiada akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziome;j leza.
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 37 Dotyczy Zadania nr 12 — L6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.
Prosimy o dopuszczenie 16zka, ktére nie posiada centralnego wylacznika wszystkich funkcji elektrycznych.
Odp: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr: 38 Dotyczy: Zadania nr 12 — L6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.

Prosimy o dopuszczenie 16zka, ktdre nie posiada alarmu opuszczenia leza.
Odp: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr: 39 Dotyczy Zadania nr 12 — L.6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.
Prosimy o odstapienie od wymogu opisanego w pkt. 8
Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:40 Dotyczy Zadania nr 12 — L.6zko szpitalne z barierkami — 6 szt.

Prosimy o dopuszczenie 16zka wyposazonego w barierki boczne dzielone, tworzywowe opuszczane, zabezpieczajace
pacjenta na calej dlugosci leza.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 41 Dotyczy Zadania nr 19 — Wézek reanimacyjny — 2 szt.

Prosimy o dopuszczenie wozka o wymiarach zewnetrznych: dlugo$é wraz z uchwytem do prowadzenia 910 mm,
szerokos$¢ 610 mm, wysokos$¢ od podtoza do blatu 1000 mm.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 42 Dotyczy Zadania nr 19 — Wézek reanimacyjny — 2 szt

Prosimy o dopuszczenie wozka, ktérego konstrukcja nie wymaga stosowania listew ze stali nierdzewnej. W
oferowanym woézku wyposazenie dodatkowe jest mocowane w ergonomiczny sposéb bezposrednio do korpusu
woézka.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:43 Dotyczy Zadania nr 18 —Aparat EKG 12 odprowadzeniowy — 3 szt

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG bez funkcji umozliwiajacej zdalna konsultacje wyniku badan z lekarzem
specjalista poprzez skrzynke e-mail lub inny aparat?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:44 Dotyczy Zadania nr 18 —Aparat EKG 12 odprowadzeniowy — 3 szt
Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG z baza pacjentow —min 200 badan zapisanych w pamieci?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:45 Dotyczy Zadania nr 18 —Aparat EKG 12 odprowadzeniowy — 3 szt

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG bez mozliwosci bezposredniego wydruku na drukarce zewngtrznej na
papierze format A4, a z mozliwoscia wydruku po wczesniejszym przeniesieniu badania na komputer na no$niku
zewngtrznym?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:46 Dotyczy Zadania nr 15 —St6l zabiegowy z osprz¢tem — 1 kpl.

Czy Zamawiajacy w zwigzku z bardzo ,skromnym” opisem pierwotnym parametréw technicznych doprecyzuje
wymogi techniczne i bedzie wymagat stotu zabiegowego o dlugos$ci blatu minimum 2100 mm?

Odp: Zamawiajacy nie bedzie okreslal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowang dlugo$¢ blatu.

6
Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000
Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145
ul. KoSciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl



we 5 ;
Eﬂpgggjzsekie ,91’@% Unia Europejska
F
$

™ Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko 1Y) Rozwoju Regionalnego

Pytanie nr:47 Dotyczy Zadania nr 15 —St6l zabiegowy z osprz¢tem — 1 kpl.

Czy Zamawiajacy w zwigzku z bardzo ,,skromnym” opisem pierwotnym parametréw technicznych doprecyzuje
wymogi techniczne i bedzie wymagat stolu zabiegowego o szeroko$ci blatu (materacy) 500 mm, oraz o szerokosci
calkowitej (wraz z listwami do montazu wyposazenia) 560 mm?

Odp: Zamawiajacy nie bedzie okres§lal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowang szerokos$¢ blatu.

Pytanie nr:48 Dotyczy Zadania nr 15 —St6l zabiegowy z osprz¢tem — 1 kpl.

Czy Zamawiajacy w zwigzku z bardzo ,,skromnym” opisem pierwotnym parametréw technicznych doprecyzuje
wymogi techniczne i bedzie wymagat stotu zabiegowego o elektrohydraulicznej regulacji wysokosci blatu (wraz z
materacami) w zakresie 750-1100 mm (+/-5 mm)?

Odp: Zamawiajgcy nie bedzie okreslal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowang regulacje wysokosci.

Pytanie nr:49 Dotyczy Zadania nr 15 —St6l zabiegowy z osprze¢tem — 1 kpl.

Czy Zamawiajacy w zwigzku z bardzo ,,skromnym” opisem pierwotnym parametréw technicznych doprecyzuje

wymogi techniczne i bedzie wymagat stolu zabiegowego o elektrohydraulicznym przesuwie wzdluznym blatu w

zakresie 350 mm (+/- Smm)?

Odp: Zamawiajacy nie bedzie okres§lal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowany przesuw wzdluzny
blatu.

Pytanie nr:50 Dotyczy Zadania nr 15 —St6l zabiegowy z osprz¢tem — 1 kpl.

Czy Zamawiajacy w zwiazku z bardzo ,,skromnym” opisem pierwotnym parametréw technicznych doprecyzuje
wymogi techniczne i bedzie wymagal stotu zabiegowego z mozliwoscia zamontowania podgtéwka w oparciu
krotkim?

Odp: Zamawiajacy nie bedzie okreslal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr:51 Dotyczy Zadania nr 15 —St6l zabiegowy z osprz¢tem — 1 kpl.

Czy Zamawiajacy w zwiazku z bardzo ,skromnym” opisem pierwotnym parametréw technicznych doprecyzuje
wymogi techniczne i bedzie wymagat stolu zabiegowego posiadajacego dodatkowy panel sterowania umieszczony
na kolumnie stotu od strony gtowy pacjenta ( co zapewnia do niego jednoczesny dostgp z obu stron stotu)?

Odp: Zamawiajacy nie bedzie okreslal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr:52 Dotyczy Zadania nr 15 —St61 zabiegowy z osprz¢tem — 1 kpl.

Czy Zamawiajacy w zwigzku z bardzo ,skromnym” opisem pierwotnym parametréw technicznych doprecyzuje
wymogi techniczne i bedzie wymagal stolu zabiegowego wyposazonego w migkkie antystatyczne, bezszwowe
materace o grubosci 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stotu bez rzep6w.
Materace z warstwg antybakteryjna w postaci aktywnych jonéw srebra?

Odp: Zamawiajacy nie bedzie okre§lal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowane materace.

Pytanie nr: 53 - Zadanie nr:6 Respirator stacjonarny — 2 szt; Aparat do znieczulania ogélnego z respiratorem
anestetycznym- kpl 1

Poz.2 aparat do znieczulania ogélnego z respiratorem anestetycznym 1 kpl- ad.1V pkt.3

Czy zamawiajacy dopusci aparat z prezentacja zmian objgtosci krzywej p-V, ponadto aparat posiada funkcje

wolumetru dziatajacego w czasie rzeczywistym?

Odp: Tak, dopusSci.

Pytanie nr: 54 - Zadanie nr:6 Respirator stacjonarny — 2 szt; Aparat do znieczulania og6lnego z respiratorem
anestetycznym- kpl 1

Poz.2 aparat do znieczulania ogélnego z respiratorem anestetycznym 1 kpl- ad.V pkt.3

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z funkcja prognozowania wydechowej koncentracji anestetyku, prognozowanie

odbywa si¢ wiasnie na podstawie wprowadzonych i ustalonych przez lekarza wartosci poczatkowych: wentylacji i

stezenia wdechowego anestetyku?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 55 - Zadanie nr:6 Respirator stacjonarny — 2 szt; Aparat do znieczulania ogélnego z respiratorem
anestetycznym- kpl 1

Poz.2 aparat do znieczulania ogélnego z respiratorem anestetycznym 1 kpl- ad.V1I pkt.6

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat bez parownika do izofluranu? Na samym

aparacie sg miejsca do powieszenia tylko 2 parownikéw, wigc jeden z nich nie bytby uzywany w praktyce. 7
Samodzielny Publiczny tel. (14) 66 21 000
Zespot Opieki Zdrowotnej tel. (14) 66 21 145

ul. Kosciuszki 68, e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
32-800 Brzesko www.spzoz-brzesko.pl




EuropejSkle Europejski Fundusz y o
Infrastruktura i Srodowisko M) Rozwoju Regionalnego

we
Fundusze ’e@% Unia Europejska Al
&

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:56 — Zadanie nr 23 Zestaw do trudnej intubacji, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci laryngoskop w zestawie z tyzka $wiattowodowa z ruchoma koncéwka (typu McCoy) w
rozmiarze 2 umozliwiajaca uniesienie nagto$ni?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian. W sklad zestawu wchodzg 3 lyzki w rozmiarach
2,3,4.

Pytanie nr:57- Zadanie nr 23 Zestaw do trudnej intubacji.

Prosimy odstapienie od przeprowadzenia szkolenia personelu, uruchomienia i sprawdzenia dzialania przedmiotu
zaméwienia w w/w zakresie. Dolaczenie do przedmiotu Zamodwienia szczegélowej instrukcji obstugi oraz
eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczajace dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje
prawidlowe uzytkowanie, uruchomienie oraz obsluge oferowanego przez nas sprzetu w w/w zakresie
(laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiajacy uzna tym samym za wystarczajace
dostarczenie przedmiotu Zamowienia za pomoca firmy kurierskiej, biorac takze pod uwagg, ze dostarczony przez
nas sprzet jest gotowy do uzycia w momencie dostawy, bez konieczno$ci zakupu jakichkolwiek zakupdéw i
inwestycji?

Odp: Zamawiajacy do sprzetu okreSlonego w Zadaniu nr:23 nie ma wymagan w zakresie szkolenia
personelu, uruchomienia, sprawdzenia prawidlowego dzialania ( zgodnie z opisem zadania nr:23
zamieszczonym w Zalgczniku nr:1). Wzér umowy zostanie dostosowany do rodzaju sprz¢tu i aparatury a
takze do wymagan okre§lonych w poszczeg6lnych zadaniach.

Sprz¢t w/w moze by¢ dostarczony poczta kurierska.

Pytanie nr:58 — Zadanie nr:13- Waga krzeselkowa- szt 2.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopusci wysytke wag firma kurierska? Sprzet
prosty w obstudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawi¢ zadnych probleméw. Wszystko
dokladnie jest opisane w instrukcji obslugi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli unikngé¢ dodatkowych
(niepotrzebnych) kosztow, ktére podwyzsza znacznie warto$¢ oferty.

Odp: Zamawiajacy rezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia i dopuszcza wysylke wag firma kurierska.

Pytanie nr:59 — Zadanie nr:13- Waga krzeseltkowa — szt 2.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wagi z czterema podgumowanymi, tozyskowanymi, tatwo obracajacymi sie
kotami w 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kotek z hamulcami powoduje ze waga jest bardziej stabilna. Takie
rozwiazanie uniemozliwia przewrocenie si¢ wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednocze$nie znacznie
ulatwia prace¢ uzytkownikowi, ktéry nie musi si¢ schyla¢ i odkrgca¢ dodatkowych stopek, ktére powoduja
stabilizacje wagi jak ma to miejsce u innych producentéw, a wystarczy nacisnag¢ nogg hamulec.

Odp: Zamawiajacy nie bedzie okreSlal dodatkowych wymagan. Dopuszcza proponowane rozwigzanie
techniczne.

Pytanie nr:60 — Zadanie nr:13- Waga krzeselkowa — szt 2.

Czy Zamawiajacy dopusci obcigzenie max.300 kg i zakres tary 300 kg w zamian za 200 kg, bez straty doktadnosci
pomiaru? Zmiana warto$ci maksymalnej jest korzystna dla Zamawiajacego zwlaszcza jesli chodzi o wage
krzesetkowa, gdzie pacjenci czgsto obarczeni sa duza otytoscia.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:61 — Zadanie nr:13- Waga krzeselkowa — szt 2.

Czy Zamawiajacy dopusci wage krzesetkowa posiadajaca zlacze RS 232 zamiast USB? Rozwigzanie tozsame z
wymaganym.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:62 — Zadanie nr:13- Waga Kkrzeselkowa — szt 2.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wagi zasilane oprdcz zasilania sieciowego- bateryjnie ( ok. 10.000 wazen na
jednym zestawie baterii, ok.70 h pracy)? Rozwigzanie tozsame z wymaganym, nie wplywajace na parametry
uzytkowe wagi. Dodatkowo rozwiazanie takie umozliwia zachowanie ciagloéci pracy podczas braku pradu.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:63 — Zadanie nr:13- Waga krzeseltkowa — szt 2.
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Czy Zamawiajacy wymaga, aby waga posiadata §wiadectwo kompatybilnosci elektromagnetycznej? Taki dokument
gwarantuje, ze wagi moga bezusterkowo pracowa¢ w pomieszczeniu, w ktorym dzialaja inne urzadzenia emitujace
fale radiowe: np. telefony komoérkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urzadzenia medyczne. Niektérzy producenci
majg w swoich instrukcjach obstugi zapis ,, Uwaga! Praca w poblizu ( w odleglosci do 2,8 m) telefonu
komérkowego moze powodowaé niestabilno$¢ pracy urzadzenia: co w dzisiejszych czasach, kiedy kazdy posiada w
kieszeni telefon komérkowy wydaje si¢ by¢ trudne do wyegzekwowania, a telefon moze spowodowa¢ uszkodzenie
wagi lub problemy z uzyskaniem prawidlowego wyniku wazenia.

Odp: Nie wymaga. Zamawiajacy wymaga Deklaracji zgodnoS$ci oznaczonej znakiem CE, ktéra potwierdza
spelnienie wszystkich norm i dopuszczenie urzadzenia do uzytkowania.

Pytanie nr:64 — Zadanie nr:13- Waga Kkrzeselkowa — szt 2.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z przegladéw technicznych oraz dodatkowego przegladu technicznego w ostatnim
miesigcu przed uptywem gwarancji? Posiadamy o$§wiadczenie producenta informujace o tym, ze waga nie wymaga
owych przegladéw technicznych w okresie trwania gwarancji.

Odp: Tak zrezygnuje, pod warunkiem dostarczenia wraz z waga oSwiadczenia producenta, potwierdzajacego,
Ze waga nie wymaga przegladéw.

Pytanie nr:65 — Zadanie nr:24 Kolumna anestezjologiczna — kpl 1.

Czy konsole maja by¢ zamontowane na obu ramionach?

Odp: Konsola ma by¢ zamontowana na ramieniu podwéjnym ( przegubowym).

Pytanie nr:66 — Zadanie nr:24 Kolumna anestezjologiczna — kpl 1.

Jakie ma by¢ wyposazenie konsoli na ramieniu podwojnym, prosimy o podanie rodzaju i ilo$ci poszczeg6lnych
gniazd, otwordw itp?

Odp: Wyposazenie konsoli zostalo okreslone w pkt.1.9 oraz w pkt.1.11

Pytanie nr:67 — Zadanie nr:24 Kolumna anestezjologiczna — kpl 1.

Jakie ma by¢ wyposazenie konsoli na ramieniu pojedynczym, prosimy o podanie rodzaju i ilosci poszczegélnych
gniazd i otworéw itp?

Odp: Na ramieniu pojedynczym nie ma konsoli. Wyposazenie ramienia pojedynczego zostalo okreSlone w
pkt.1.10.

Pytanie nr:68— Zadanie nr:24 Kolumna anestezjologiczna — kpl 1.
Jaka ma by¢ wysoko$¢ konsoli na ramieniu podwdjnym?
Odp: Wysoko$¢ konsoli zostala okreslona w pkt.1.8 ( 0k.1000 mm).

Pytanie nr:69 — Zadanie nr:24 Kolumna anestezjologiczna — kpl 1.
Jaka ma by¢ wysoko$¢ konsoli na ramieniu pojedynczym?
Odp: Na ramieniu pojedynczym nie ma konsoli.

Pytanie nr:70 — Zadanie nr:24 Kolumna anestezjologiczna — kpl 1.

Jak ma by¢ montowany wieszak na kroplowki, podajnik na regkawiczki oraz kosz na cewniki przy ramieniu
pojedynczym?

Odp: Wyposazenie ramienia pojedynczego zostalo okreSlone w pkt.1.10. Rozwigzanie techniczne nalezy do
wykonawcy.

Pytanie nr:71 — Zadanie nr:24 Kolumna anestezjologiczna — kpl 1.
Czy Zamawiajacy dopusci szufladg¢ bez wewngtrznego o$wietlenia.
Odp:Tak, dopusci.

Pytanie nr:72- Zadanie nr:2 Analizator parametréw Krytycznych.

Czy Zamawiajacy odstapi od mozliwo$ci wykonywania od mozliwosci wykonywania oznaczen z surowicy i osocza?
Zgodnie z dostepng literaturg badanie gazometryczne powinno by¢ wykonywane w pelnej krwi tetniczej. Przy braku
mozliwosci uzyskania krwi tetniczej, badanie mozna wykona¢ w petnej krwi wlo$niczkowe;j.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:73- Zadanie nr:2 Analizator parametréw krytycznych.
Czy Zamawiajacy piszac C;- mial na mysli Cl

Odp: Tak. 9
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Pytanie nr:74- Zadanie nr:2 Analizator parametréw krytycznych.

Czy Zamawiajacy dopusci analizator, w ktorym hematokryt jest parametrem wyliczanym na podstawie zmierzone;j
hemoglobiny?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:75- Zadanie nr:2 Analizator parametréw krytycznych, cz¢$¢ 11 podpunkt 1.

Czy Zamawiajacy dopusci hematokryt wyliczany ze zmierzonej w oksymetrze hemoglobiny?

W zwiazku z tym, iz metoda uznang za referencyjna dla pomiaru hematokrytu jest metoda wiréwkowa, ktéra nie
moze by¢ i nie jest stosowana w zadnym dostgpnym na rynku analizatorze parametréw krytycznych prosimy o
informacje czy Zamawiajacy oceni réwnoznacznie wyliczenie hematokrytu ze zmierzonego stg¢zenia hemoglobiny
calkowitej? Metoda ta jest zblizona do metody wird6wkowej uznanej za referencyjng ze stosowang w analizatorach
metoda kondukcjometryczna, ktéra pomimo uznania jej za pomiar hematokrytu jest mato precyzyjna.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:76- Zadanie nr:2 Analizator parametréw krytycznych, cze¢$¢ 11 podpunkt 9.

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony wymog jesli odczynniki pakowane sa w oddzielne pojemniki wymieniane w
miarg zuzycia ale zebrane we wsp6lny pakiet odczynnikowy ulatwiajacy wymiang

Op: Tak.

Pytanie nr:76- Zadanie nr:2 Analizator parametréw krytycznych, cz¢$¢ 11 podpunkt 3.
Czy w tym podpunkcie chodzi Zamawiajacemu o parametry ,, Modut elektrolitow Na+, K, Cl, C++, hematokryt.
Odp. Tak.

Pytanie nr:77 - Zadanie nr: 7 Kardiomonitor z komputerem medycznym— kpl 4
Pytanie 1 dotyczy punktu VI. 2 — Czy Zamawiajacy dopusci podstawe stalowa czteroramienng z 4-roma kotami ?
Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:78 - Zadanie nr: 7 Kardiomonitor z komputerem medycznym— kpl 4

Pytanie 2dotyczypunktu VIII..8- Czy Zamawiajacy zaakceptuje w okresie gwarancji nieodplatne przeglady — Iraz w
roku zgodnie z wytycznymi producenta okreslonymi w instrukcji obstugi/ instrukcji serwisowe;.

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:79 - Zadanie nr: 7 Kardiomonitor z komputerem medycznym— kpl 4

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z przegladéw okresowych w urzadzeniach w ktérych producent nie przewiduje
przegladéw — brak przegladow potwierdzone o§wiadczeniem producenta/ dystrybutora?

Odp: Tak zrezygnuje, pod warunkiem dostarczenia wraz z urzadzeniem o$wiadczenia producenta,
potwierdzajacego, Ze urzadzenie nie wymaga przegladéw.

Pytanie nr:80 Zadanie nr: 8- 3 Kardiomonitory wraz z 1 centralag monitorujgca (IBP, EtCO2)— kpl 1.
Pytanie 1dotyczypunktu VII..8- Czy Zamawiajacy zaakceptuje w okresie gwarancji nieodptatne przeglady — 1raz w

roku zgodnie z wytycznymi producenta okreslonymi w instrukcji obstugi/ instrukcji serwisowej?
Odp: Tak dopusci.
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