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Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawg ,,Urzadzen medycznych”, ogloszonego w BZP
nr:50830-2017, oraz w DUUE nr:2017/S 060-112886.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow informuje:

Pytanie nr:1 dotyczy zal.nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia zadanie nr 2 pozycja 1.7.

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia z lacznym przeplywem substytutu i dializatu w
zakresie 20-160 ml/min. podczas zabiegu hemodiafiltracji. Aktualne zalecenia KDIGO odno$nie dawki terapii
wyraznie wskazuja, ze przeplyw substytutu i dializatu nalezy traktowa¢ komplementarnie, a efekty terapeutyczne
zaleza od sumarycznego przeptywu.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:2 dotyczy zal.nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia zadanie nr 2 pozycja I.10.

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia z regulacja ultrafiltracji netto w zakresie 0-990
ml/h. Utrata masy pacjenta ( odwodnienie) w wielko$ciach przekraczajacych powyzszy zakres moze stanowié
zagrozenie dla zdrowia i zycia chorego.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:3 dotyczy zal.nr 1 — opis przedmiotu zamowienia zadanie nr 2 pozycja VIL.6.

Producent oferowanego przez nas urzadzenia okreslit wymaganie technicznych kontroli bezpieczenstwa w odstgpach
24- miesigcznych. W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajacego o zgod¢ na wykonanie kontroli
bezpieczenstwa zgodnie z zaleceniami producenta, czyli w momencie uruchomienia aparatu w siedzibie
Zamawiajacego oraz bezposrednio przed uptywem 24- miesigcznego okresu gwarancji.

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:4 dotyczy Zadania nr 3 Aparat do hipotermii — szt 1

Pytanie 1 dotyczy punktu 36- czy Zamawiajacy dopusci wyposazenie — 2 komplety padéw hydrozelowych,

( oktadéw), jednorazowego uzytku do przeprowadzania terapii 2 pacjentéw w rozmiarze S-1 szt, oraz L- 1 szt.
Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:5 dotyczy Zadania nr:4 Aparat ultrasonograficzny.

Czy w punkcie 6.13 nie zostalo pominigte wyrazenie ,, w czasie rzeczywistym”, a punkt ostatecznie nie powinien
brzmie¢ ,, Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym”

Odp: Tak, zostalo pominigte wyrazenie ,, w czasie rzeczywistym”. Zapis pkt 6,13 powinien brzmieé

» Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym”

Pytanie nr:6 dotyczy Zadania nr:4 Aparat ultrasonograficzny.

Czy nie zaistniata omylka pisarska w pkt 7,1 w kolumnie parametry oceniane zamiast ,, 200 obrazéw” nie powinno
widnie¢ zapis ,, 200 GB”

Odp: Tak, zaistniala omylka, w pkt 7,1 parametry oceniane ,, obraz6w” powinno by¢ ,,GB”

Sprostowanie
do Zadania nr: 4 Aparat ultrasonograficzny

W pkt 1.7.2 jest zapis o tresci ,, Aparat w standardzie wyposaZony w zapis obrazéw w formacie DICOM i
wyj$cie do podlaczenia sieci DICOM ( wersja 3.0)”

oraz w pkt I1.7.2 jest zapis o tre§ci ,, Zainstalowany modul DICOM 3.0 umozliwiajgcy zapis i przesylanie
obrazéw w standardzie DICOM.”
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Prawidlowy zapis w w/w punktach powinien brzmie¢:

» Aparat z zainstalowanym modulem DICOM 3.0 umozliwiajacym zapis i przesylanie obrazéw w standardzie
DICOM poprzez podlaczenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiajacego wraz z licencja.
Zamawiajacy posiada system RIS/PACS ,,INFINIT” firmy RESQMED.

Wykonawca zapewni gleboka integracje¢ aparatu z systemem RIS/PACS.

Zakres integracji z systemem RIS/PACS musi obejmowa¢é:

1. Komunikacja w standardzie DICOM 3.0 po stronie aparatu z uwzgl¢dnieniem:
- DICOM C-STORE (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiajacego system PACS w zaKresie
przesylu badan )
- DICOM MODALITY WORKLIST (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiajgcego serwer
DICOM MODALITY WORKLIST)
- DICOM Query/Retrieve (konfiguracja pod posiadany przez zamawiajacego system PACS)

2. Integracja posiadanego przez Zamawiajgcego systemu PACS w zakresie archiwizacji badan i DICOM
Query/Retrieve z aparatem.

3. Integracja posiadanego przez Zamawiajacego serwera DICOM MODALITY WORKLIST z aparatem w
zaKresie obstugi biezacych zlecen na badania.

4. Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiajacego systemu PACS na podlaczenie aparatu do uslugi
DICOM C-STORE.

5. Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiajacego systemu RIS na podlaczenie aparatu do ustugi
DICOM MODALITY WORKLIST.

6. Opis badania bedzie si¢ odbywal w posiadanym systemie HIS AMMS firmy ASSECO (do badania
dolgczony zostanie link do zdje¢cia)

7. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiajacego systemu PACS do nagrywania badan na stacji
lokalnej i duplikatorze.”
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