DZP-271-5-U/2017 Brzesko dnia 20.11.2017r.

Odp.nr 4 Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe urzadzen medycznych —farmaceutykéw i produktéw do pielegnacji ciala.
Numer sprawy: DUUE nr 429118-2017

1.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na uzyczenie bezplatnie ,na czas trawnia umowy, powystawowej
rotacyjnej-rolkowej zgrzewarki?
Odp. Tak pod warunkiem ,ze zgrzewarka bedzie sprawna technicznie .

2..Zadanie nr 1 poz.1-5
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu loga producenta na korpusie strzykawki.
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

3.Zadanie nr 1 poz.1-4
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnigciem tloka.
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

4.Zadanie nr 1 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwucze$ciowe o pojemnosci 2 ml?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

5.Zadanie nr 1 poz.2
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwucze$ciowe o pojemnosci 5 ml?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

6.Zadanie nr 1 poz.3
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwuczesciowe o pojemnosci 10 ml?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7.Zadanie nr 1 poz.4
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwuczesciowe o pojemnosci 20 ml?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

8.Zadanie nr 1 poz.1-3

Czy Zamawiajacy dopusci wyceng strzykawek dwuczgsciowych w opakowaniach a 100 szt. Z odpowiednim
przeliczeniem zamawianej ilosci ?

Odp. Nie prosz¢ podaé ceng do 4 miejsca po przecinku.

9.Zadanie nr 1 poz.4

Czy Zamawiajacy dopusci wyceng strzykawek dwuczgsciowych w opakowaniach a 70 szt. Z z odpowiednim
przeliczeniem zamawianej ilosci

Odp. Nie prosz¢ podaé ceng do 4 miejsca po przecinku.

10.Zadanie nr 1, pozycja 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastapita pomytka i Zamawiajacy oczekuje strzykawek trzyczgsciowych
Luer o pojemnosci 50 ml?

Odp.NIE

11.Zadanie nr 1, pozycja 9
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu typu strzykawki na cylindrze, pozostale parametry zgodne z SIWZ?
Odp. NIE



12.Zadanie nr 1, pozycja 15
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki do tuberkuliny z iglg 0,45x13mm?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

13.Zadanie nr 6, pozycja 8-9
Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do odrebnego pakietu?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielnie w/w pozycji .

14.Zadanie nr 6, pozycja 8-9

Czy zel o wlasciwosciach znieczulajacych powinien by¢ sterylizowany najbezpieczniejsza metoda sterylizacji
para wodng?

Odp.NIE

15.Zadanie nr 6, pozycja 8-9

W zwiazku z tym, ze zel stosowany jest na blony $luzowe, czy Zamawiajacy majac na uwadze bezpieczenstwo
pacjenta, oczekuje przedstawienia badan na biokompatybilno$¢ chlorheksydyny?

Odp.NIE

16.Zadanie nr 6, pozycja 8-9

Czy Zamawiajacy wymaga zel z aplikaturze w formie amputkostrzykawki umozliwiajacy pelne wykorzystanie
zelu?

Odp. NIE

17.Zadanie nr 6, pozycja 8
Czy Zamawiajacy dopusci zel znieczulajacy w ampulkostrzykawkach 5 ml?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

18.Zadanie nr 6, pozycja 9
Czy Zamawiajacy dopusci zel znieczulajacy w amputkostrzykawkach 10 ml?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

19.Zadanie nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych z komora kroplowa wykonana z PVC o
dlugosci komory 55 mm w czgsei przezzroczystej, z igla $cigta tréjplaszczyznowo wykonang z ABS nie
wzmocnionego wioknem szklanym?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian,

20.Zadanie nr 7, pozycja 1
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu nazwy producenta na zaciskaczu?
Odp.NIE

21.Zadanie nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z komora kroplowa wykonana z PVC bez
dodatkowego tacznika do iniekcji i nazwy producenta na zaciskaczu?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

22.Zadanie nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi bez pochewki na igle biorcza?

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012r. w sprawie leczenia
krwia:

Przyrzadéw do przetaczania krwi nie powinno rozlaczaé si¢ z workiem, w zwiazku z czym wymog aby przyrzad
posiadal pochewke jest irracjonalny i naraza zamawiajacego na prawdopodobienstwo praktyki niezgodnej z
obowiazujacymi przepisami:

"Skladniki krwi przetacza si¢ za pomoca jednorazowych sterylnych zestawow (Art. 12. p. 6)



..Przez jeden zestaw mozna przetaczaé, podczas jednego zabiegu, jedna jednostke krwi lubjej skladnika, Zestaw
nalezy zmieni¢ rowniez w przypadku, gdy po zakonczonym przetoczeniu podaje si¢ plyny infuzyjne”
(Art. 12. p. 14) oraz ,,Po przetoczemu pcgemmk| z pozostaloscia po przetoczeniu wraz z zestawami do
przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz data i godzing przetoczenia nalezy
przechowac¢ w temperaturze od 2°C do 6°C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej
chlodziarce, a nastgpnie zutylizowa¢ w sposob uniemozliwiajacy pozyskanie danych osobowych pacjenta przez
osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16)

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

23.Zadanie nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptyndw infuzyjnych bursztynowy pakowany osobno
przyrzad osobno worek?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

24.Zadanie nr 7, pozycja 3
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania pltynow infuzyjnych bursztynowy o nastepujacych
parametrach:
e Wykonany z wysokiej jakosci bezlateksowych materialéw
¢ Bursztynowe zabarwienie drenu i komory
e Ostry kolec komory kroplowej gwarantujacy szczelne i pewne polaczenie
z pojemnikami z ptynami
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapka
Elastyczna komora kroplowa
Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\-0,1 ml
Filtr zabezpieczajacy przed wigkszymi czastkami o skutecznosci filtrowania
15pm
e Migkki elastyczny dren o dlugosci 150 cm z dodatkowym portem do
podawania lekow
Uniwersalne zakonczenie Luer-Lock
Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy
Nie zawiera lateksu
Niepirogenny
Jednorazowy
Sterylizowany EO
¢ Opakowanie: papier/folia
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

25.zadanie nr 7,pozycja 6
Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do odrgbnego pakietu?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielnie w/w pozycji .

26.Zadanie nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Tiemanna w rozmiarach CH8-CH24, pozostale parametry zgodne
zSIWZ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

27.Zadanie nr 8, pozycja 5
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Foleya z dwoma otworami bocznymi, pozostale parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian,

28.Zadanie nr 8, pozycja 6

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania gérnych drog oddechowych, otwory naprzemianlegle
o powierzchni wigkszej od otworu koncowego, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian,

29.Zadanie nr 8, pozycja 9,13,24,28,31
Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycjg do odrgbnego pakietu?



Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielnie w/w pozycji .

30.Zadanie nr 8, pozycja 12
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Couvelaire silikonowe o dlugosci 420 mm w rozmiarach: 18, 20, 22,24?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

31.Zadanie nr 8, pozycja 15

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Dufor tréjdrozne o nastgpujacych pojemnosciach balonu:
e CHI18-50-80 ml
e CH 20-50-80 ml
e CH 22-80-100 ml?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

32.Zadanie nr 8, pozycja 16

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Dufor o nastgpujacych pojemnosciach balonu:
e CHI18-50-80 ml
e CH 20- 50-80 ml
e CH 22-80-100 ml?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

33.Zadanie nr 8, pozycja 17

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Dufor trdjdrozne wykonane ze 100% silikonu w rozmiarze CH 18,
pojemnos$¢ balonu 50-80 ml?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

34.Zadanie nr 8, pozycja 18

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Dufor wykonane ze 100% silikonu w rozmiarze CH 18, pojemnos¢ balonu
50-80 ml, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

35.Zadanie nr 8, pozycja 19
Czy Zamawiajacy dopusci sondy Sengstakena 4-$wiattowe wykonane z silikonu o dlugosci 850 mm?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

36.Zadanie nr 8, pozycja 20

Czy Zamawiajacy dopusci koncowke Yankauer o $rednicy CH23, dlugosci catkowitej 27-28 cm, koncéwka
ssaca od 14-15 cm, raczka o dlugosci 13 cm w opakowaniu podwoéjnym: wewnegtrzne: worek foliowy
nieperforowany, zewnetrzne opakowanie: papierowo-foliowe, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

37.Zadanie nr 8, pozycja 21

Czy Zamawiajacy dopusci konicéwke Yankauer o $rednicy CH23, dlugosci catkowitej 27-28 cm, koncowka
ssaca od 14-15 cm, raczka o diugosci 13 cm w opakowaniu podwdjnym: wewngtrzne: worek foliowy
nieperforowany, zewnetrzne opakowanie: papierowo-foliowe?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

38.Zadanie nr 8, pozycja 22

Czy Zamawiajacy dopusci dren do ssaka w opakowaniu podwdjnym: wewnetrzne worek foliowy
nieperforowany, zewnetrzne opakowanie: papier-folia?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

39.Zadanie nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiajacy dopusci koncowki ssace proste, dlugos¢ catkowita koncowki - 31.5em w tym koncowka ssaca
wraz z nasadka 17.5cm, raczka o dlugosci 13cm, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.



40.Zadanie nr 8, pozycja 25

Czy Zamawiajacy dopusci ortopedyczny zestaw do odsysania z pola operacyjnego skladajacego si¢ z jednej
koncowki ssacej prostej?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

41.Zadanie nr 8, pozycja 27

Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowe urzadzenia do zdejmowania ostrzy o nastepujacych parametrach:
ssterylny, pozwala na bezpieczne usuwanie wszystkich rozmiarow ostrzy z rekojeécinr 3 i 4

sprzydatny dla oddziatéw ratunkowych i karetek

*mozna umiesci¢ w pojemniku na odpady medyczne

*pakowany pojedynczo w opakowaniu po 50 sztuk

*dostepny w wersji niesterylnej w opakowaniach po 100 sztuk

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

42.Zadanie nr 15, pozycja 5
Czy Zamawiajacy dopusci woreczki do pobierania probek moczu osobno dla dziewczynek i chtopcow?
Odp. Zamawiajgcy dopuszeza.

43.Zadanie nr 15, pozycja 11
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu wkladki chlonnej bez maski?
Odp. NIE.

44.Zadanie nr 15, pozycja 18

Czy Zamawiajacy dopusci wyceng ostonek w opakowaniu a’ 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilosci do 40 opakowan?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

45.Zadanie nr 15, pozycja 20
Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacze do pepowiny o dlugo$ci 52 mm, pozostale parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

46.Zadanie nr 15, pozycja 1,11,17,19,26-27,28

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie w/w pozycji z zadania 15 i utworzenie z niej odrebnego
zadania? Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$¢ postepowania, umozliwi réwniez zlozenie ofert wigkszej
liczbie wykonawcow a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp. Zamawiajjcy nie wyraza zgody na wydzielnie w/w pozycji .

47.Zadanie nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne z mankietem z informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na
taczniku, baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki) z balonikiem kontrolnym w ksztalcie walca, pozostale
parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

48.Zadanie nr 29, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepla i wilgoci z portem kapno, skutecznoscia
filtracji 99,999%, wydajnos¢ nawilzania przy VT 500 ml 31,2 mg/l, zakres objetosci 300-1500, przestrzen
martwa 45 ml?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

49.Zadanie nr 29, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci tacznik martwa przestrzen o uniwersalnym polaczeniu: 22M/15F - 15M i objetosci
wypelnienia ok. 40 ml?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

50.Zadanie nr 29, pozycja 12

Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do odrebnego pakietu? Podziat zadania zwigkszy konkurencyjnosé
postgpowania, umozliwi rowniez ztozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcow a Panstwu pozyskanie
rzeczywiscie korzystnych ofert.



Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydzielnie w/w pozycji .

51.Zadanie nr 36, pozycja 10

Czy Zamawiajacy dopusci papier termoczuly do Life Packa w rozmiarze 106x25 z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilosci ?

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

52.Zadanie nr 36, pozycja 13

Czy Zamawiajacy dopusci papier do ultrasonografu w rozmiarze 110x20mm z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilosci?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

53.Zadanie nr 38, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci resuscytatory nadajace si¢ do sterylizacji w autoklawie w temperaturze nie
przekraczajacej 125°C ( tylko silikon, nie rezerwuar — worek)?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

54. Zadanie nr 38, pozycja 7,25
Czy Zamawiajacy dopusci termometry o zakresie pomiaru 32-42 st. C?
Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

55.Zadanie nr 38, pozycja 8-9
Czy Zamawiajacy dopusci opaski w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci?
Odp. Zamawiajgcy dopuszeza.

56.Zadanie nr 38, pozycja 10
Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

57.Zadanie nr 38, pozycja 11

Czy Zamawiajacy dopusci maski do AMBU z nadmuchiwanym kohierzem wykonane z PCV, pozostale
parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

58.Zadanie nr 38, pozycja 22

Czy Zamawiajacy dopusci proszek zelujacy w saszetka 32g z mozliwoscia dozowania, z przeliczeniem
zamawianych ilosci?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

59.Zadanie nr 38, pozycja 22
Czy Zamawiajacy dopusci proszek Zelujacy w saszetka 7g z przeliczeniem zamawianych ilosci?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

60.Zadanie nr 38, pozycja 8-10

Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do odrebnego pakietu? Podzial zadania zwigkszy konkurencyjnos¢
postepowania, umozliwi rowniez zloZenie ofert wigkszej liczbie wykonawcow a Panstwu pozyskanie
rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

61.Zadanie nr 38, pozycja 27
Czy Zamawiajacy dopusci mankiety do pomiaru cisnienia wielorazowe?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

62.Zadanie nr 38, pozycja 29
Czy Zamawiajacy dopusci aparat AMBU- resuscytator dla noworodkow w zestawie z 1 maska?
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.



63.Zadanie nr 38, pozycja 30-31

Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do odrgbnego pakietu? Podziat zadania zwigkszy konkurencyjnosé
postepowania, umozliwi réwniez zloZenie ofert wigkszej liczbie wykonawcow a Panstwu pozyskanie
rzeczywiscie korzystnych ofert

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielnie w/w pozycji.

64.dotyczy SIWZ i wzoru umowy.
Prosimy o modyfikacje formularza oferty w zakresie terminu zwiazania oferta (z 30 na 60 dni)
Odp. Formularz zostal wyprostowany.

65.Dotyczy pakiet nr 24 —lyzki laryngoskopowe

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w poz. | tyzek Ix $wiatlowodowych typu Macintosh,
wykonanych z tworzywa ABS w rozmiarach 2,3,4 kompatybilnych z r¢kojesciami wg 1SO 7376-3
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

66.Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w poz. 2 tyzek 1 x $wiatlowodowych typu Miller , wykonanych z
tworzywa ABS w rozmiarach 0, 1 kompatybilnych z rekojesciami wg ISO 7376-3
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

67. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kar umownych wynikajacych z zapisu §10 ust. 1 pkt 1 i pkt 3
do 0,2% warto$ci towaru, ktorego kara dotyczy za kazdy dzien op6znienia?
Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

68.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie z pakietu Nr 16 pozycji o numerach 1,2 z utworzeniem
nowego pakietu 16A? :
Odp.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydzielnie w/w pozycji .

69. dot. opisu przedmiotu zamdwienia dla Zadnia nr 23 — Zalgcznik nr 1 do SIWZ:
1. dot. poz. 1: !

Prosimy o dopuszczenie wkladéw o nastepujacym skladzie:

2 x wklad o pojemnosci 200ml

I x zalgczeni niskiego ciSnienia "Y" o dl. 150cm z jedng zastawka antyzwrotng i wytrzymalosci
cisnieniowej do 375PSlI

2 x zalgcze szybkiego napelniania "J"

2 x ostrze typu Spike

Zestaw z jedna zastawka antyzwrotng jest standardowym skladem zestawu do wstrzykiwacza kontrastu
posiadanego przez Zamawiajacego. i

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

70.2. dot. poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie wkladoéw o nastgpujacym skladzie:

I x strzykawka o pojemnosci 200ml

I x zlacze niskiego cisnienia o Y dl. 150 cvm z jedna zastawka antyzwrotng i wytrzymalosci cisnieniowej do
375PSI

2 x zlacze szybkiego napetniania "J"

2 x ostrze typu Spike.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

71.2. dot. poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie wkladéw o nastepujacym skladzie:

1 x strzykawka o pojemnosci 200ml

1 x zlacze niskiego cisnienia o dl. 150 cm o wytrzymalosci cisnieniowej do 375PSI
1 x zlacze szybkiego napetniania "J"

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

72. Dot. Zalacznika Nr S do SIWZ — Wzér Umowy:

1. dot. § 4 ust. 5— Prosimy o modyfikacje¢ tego ust. w nastgpujacy sposob:

».Dostarczony towar winien zawiera¢ ulotki w jezyku polskim, zawierajace wszelkie niezbedne dla
bezposredniego uzytkowania informacje. Wykonawca moze w dniu pierwszej dostawy zamawianego




asortymentu przesla¢ ulotk¢ i instrukcje uzytkowania na wskazany przez Zamawiajacego numer faksu
lub adres e-mail.”

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci przestania ulotki i instrukcji uzytkowania na wskazany przez
Zamawiajacego numer faksu lub adres e-mail w dniu pierwszej dostawy zamawianego asortymentu oraz o
odstapienie od tego wymogu przy kolejnych dostawach, poniewaz wszystkie niezbedne informacje znajduja sie
na etykiecie.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

73. dot. § 6 ust. 8 - Prosimy o modyfikacje tego ust. w nastepujacy sposob:

8. W sytuacji nieterminowych platnosci, Wykonawcy nie przystuguje prawo wstrzymania dostaw, chyba ze
opoznienie w zaplacie naleznego wynagrodzenia wynosi 30 dni ponad termin platnosci okreslony w § 6 ust. 2.
W takim przypadku Wykonawca ma prawo wstrzymaé dostawg do momentu zaplaty co najmniej 80%
naleznosci wynikajacych z wystawionych Zamawiajacemu faktur. Zamawiajacy w takim przypadku nie nalicza
kar umownych. W przypadku nie dostarczenia towaru beda naliczane kary umowne.”

Odp.Zamawiajgcy nie wyraza zgody, Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa naliczania odsetek za
nieterminowe platnosci

74. dot. § 12 — Prosimy o modyfikacj¢ tego paragrafu w nastepujacy sposéb:

»1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce bedzie On zobowiazany zaplaci¢ Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 20% 10% wartosci niezrealizowanej czesci umowy,

b) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce kara umowna
w wysokosci 3% 0,5% wartosci towaru nie dostarczonego zgodnie z zaméwieniem Zamawiajacego, za kazdy
dzien zwloki,

d) w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego na wymiang wadliwego towaru Zamawiajacy
ma prawo obciazy¢ Wykonawce kara umowna w wysokosci 5% 0,5% wartosci zakwestionowanego towaru
za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 10.

2. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach og6lnych, jezeli kara umowna nie
pokryje szkody wynikiej z niewykonania lub nienaleznego wykonania umowy do wartosci faktycznie
poniesionej i wykazanej szkody.”

oraz o dodanie ust. o nastepujacej tresci:

»3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w przypadku: |

a/ zwloki w odbiorze przedmiotu zaméwienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub
zgloszenia przez Wykonawce gotowodci do odbioru — w wysokosci 0,2% wartodci dostarczonego przedmiotu
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z
tytulu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiajacego.

b/ odstapienia od umowy z powodu okolicznodci, za ktore odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10% wartosci
brutto niezrealizowanej czgsci umowy.”

4. Laczna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytuléw nie moze przekroczy¢ 10% wartosci brutto
umowy.,”
Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian, kara dotyczy niesolidnych Wykonawcow.

75.Zadanie nr 24 pozycja 1-2
Czy Zamawiajacy dopusci fyzki wykonane z polikarbonu pozostate wymogi zgodnie z SIWZ?
Odp.Zamawiajgcy dopuszcza.

76.zadanie 38,pozycja 2-3
Czy Zamawiajacy dopusci ci$nieniomierz bez opcji ostrzegania o artymi?
Odp.Zamawiajacy dopuszcza.
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