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Odp.nr 5 Wykonawcey wszyscy

bioracy udzial w postgpowaniu

Dotyczy: Post¢epowania o udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe urzadzein medycznych —farmaceutykéw i produktéw do pielegnacji ciala.
Numer sprawy: DUUE nr 429118-2017

Dotyczy: Czg$¢ nr 30 poz. Nr2

Zamawiajacy w formularzu (zalacznik nr 1 do SIWZ) w szczegdlowym opisie produktu zawart iz,
,Jednorazowego uzytku, pétautomatyczny system biopsji 18G 250 mm winien by¢ wyposazony w Mechanizm
zabezpieczajacy - brak mozliwosci nieumys$lnego uzycia systemu” czy w zaistnialej sytuacji dotyczy
(odpowiedzi z dnia 10.11.2017 r powyzszego zadania) ten parametr w prosbie o dopuszczenie z opisu zostal
usuniety i dopuszczone zostato urzadzenie bez takiego mechanizmu?

Czy Zamawiajacy zatem nie wymaga takiego zabezpieczenia w jednorazowego uzytku,
potautomatyczny system biopsji, i nie jest to jeden z wazniejszych elementow spetniajagcych wymogi
uzytkowania (zgodnie ze szczegdlowym opisem urzadzenia)?

Takie zabezpieczenie w peini chroni pacjenta przed przypadkowym uzyciem urzadzenia, co w
znacznym stopniu poprawia komfort pracy lekarza.

Odp. Jednorazowego uzytku, pétautomatyczny system biopsji 18G 250 mm, nalezy zaoferowac¢ jak w
opisie SIWZ- dotyczy zadania nr 30 ,poz.nr 2
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