DZP-271-4-U/2017 Brzesko dnia 26.10.2017r.

Odp.nr3 Wykonawcy wszyscy
biorgcy udzial w postegpowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe : Systeméw diagnostycznych .
DUUE nr 2017/S-381720, z dnia 28.09.201

W odpowiedzi na zapytania oferentéw , informujg:

I. Dotyczy zad.1 b
Czy Zamawiajacy dopusci analizator biochemiczny z 2015 rok?
Odp. TAK

2.Dotyczy zadania nr 3

2. Tabela 1-podana jest ilo$¢ sztuk poszczegélnych pozycji, a nastgpnie w tabeli nr 3 podana jest inna
ilos¢,oraz inna pojemno$¢ kapilar.Czy wymienione w tabeli Nr | i tabeli nr 3 pozycje mamy zaoferowaé
zgodnie z ilosciami w tabeli 1 czy tabeli 3

Odp.Tabela nr 3 zostala pomylkowo wypelniona ,w tabeli tej nalezy wpisaé¢ pozostale materialy
eksploatacyjne w ofercie nalezy wyceni¢ zgodnie z tabela nr 1 z tym ze w pozycji 5 -Wylawiacz
skrzepow naleZy wycenic szt. A nie opakowania.

3.W nagléwku tabeli 3 Zamawiajacy oczekuje ceny za 1 opakowanie ,za$ podana jest ilo$¢ sztuk.Prosimy
zmiang, ilosci na ilo$¢ opakowaii lub zmiany nagléwka na Cena netto za | opak./szt.

Odp.Tabela nr 3 zostala pomylkowo wypelniona ,w tabeli tej nalezy wpisa¢ pozostale materialy
eksploatacyjne w ofercie nalezy wyceni¢ zgodnie z tabela nr 1 z tym Ze w pozycji 5 —Wylawiacz
skrzepéw nalezy wycenic szt. a nie opakowania.

4.Dotyczy zadania nr 1i2.
Czy Zamawiajacy wymaga kontroli Randox?.Jesli Tak Prosimy o podanie cykli.
Odp.Kontrola Randox ma by¢ do wszystkich pakitow.

Ky s




