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DZP-271-31/2018 Brzesko dnia 27.07.2018 r.

Odp. nr 1

Wykonawcy
bioracy udzial w post¢powaniu

Dotyczy: Post¢powania o udzielenia zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe: Wyrobéw diagnostycznych; BZP nr 592112-N-2018 z dnia 20.07.2018 r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, Zamawiajacy informuje:

Zadanie nr 1

1. dot. Zadanie nr 1 Wymagania, pkt 6

Zamawiajacy zapisal: ,,probowki plastikowe zakrgcane korkiem z naklejong etykieta z polem do opisu
(z wyjatkiem pozycji 13 i 14)”. Poniewaz poz. 13 znajduje si¢ nakluwacz nozykowy a w poz.14 adapter do
rozmazéw, prosimy o modyfikacje powyzszego zapisu na zapis nastgpujacy: ,,probowki plastikowe zakrecane
korkiem z naklejona etykieta z polem do opisu (z wyjatkiem pozycji 16)”.

W poz. 16 Zamawiajacy oczekuje zaoferowania mikroprobowki, ktéra ze wzgledu na zbyt male rozmiary nie
posiada fabrycznie naklejonej etykiety z polem do opisu.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym punkcie nastapita omyika pisarska, prawidtowy zapis
winien brzmie¢: ,,probéwki plastikowe zakregcane korkiem z naklejona etykieta z polem do opisu (z wyjatkiem
pozycji 16)”.

2. dot. pakietu 2, tabela 1, pozycja 1.
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o mozliwo$¢ zaoferowania testu kasetkowego. “
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

3. dot. pakietu 2, tabela 1, pozycja 1.

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o mozliwo$¢ zaoferowania testu o czulosci 97%, przy zachowaniu
swoistosci na poziomie 99%.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

4. dot. pakietu 2, tabela 2, pozycja 1.

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wylaczenie pozycji 2 z pakietu i utworzenie osobnego pakietu,
co pozwoli na zlozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcow oraz na uzyskanie przez Zamawiajacego
korzystniejszych ofert cenowych. ‘
Odp. Zamawiajacy pozostawia SIWZ bez zmian.

5. dot. pakietu 2, tabela 3, pozycja 1.

Czy Zamawiajacy dopusci test kasetkowy o czutosci 97,3%, swoistosci 98,4% oraz wartosci cut-off 40 ng/mL
(co odpowiada 2 ug hemoglobiny/g katu)?

Jak pokazuja badania, zwigkszenie wartosci cut-off do 10mg/dL, nie ma wptywu na czuto$¢ diagnostyczna,
natomiast ogromnie zmniejsza swoisto$¢ diagnostyczna, co powoduje znaczny wzrost falszywie dodatnich
wynikéw, co wymusza przeprowadzanie niekomfortowych i kosztownych badan potwierdzajacych jak
kolonoskopia. Jak wynika z powyzszego, nie mozna oczekiwa¢ testu o lepszej czulosci bez
wplywu na swoisto$¢ wyniku, a to wiaze si¢ z duza liczba wynikow falszywie dodatnich.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

6. dot. pakietu 2, tabela 3, pozycja 2.

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o wylaczenie pozycji 2 z pakietu i utworzenie osobnego pakietu,
co pozwoli na zlozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcéw oraz na uzyskanie przez Zamawiajacego
korzystniejszych ofert cenowych. Pragniemy nadmienic¢, ze testy kasetkowe wykazuja lepsza swoistosé i czutosé
w stosunku do testu rurkowego.

Odp. Zamawiajacy pozostawia SIWZ bez zmian.
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Zadanie nr 6
Kod CPV 33696200-7 Odczynniki do badan grup krwi; odczynniki na okres 24 miesiecy.

7. Czy wykonawca inny niz DiaMed moze zaproponowaé zestaw do mikrometody (sprzet) tego samego
producenta co odczynniki i karty w cenie oferty ze spelnieniem wymagania serwisu bezptatnego
autoryzowanego w ramach umowy wraz z przeszkoleniem personelu?

8. Czy Zamawiajacy zaakceptuje oferte na nowy sprzet w cenie oferty : wirdwke na 12 miejsc oraz 4 pipetoréw.
9. Czy Zamawiajacy odstapi od wskazania dostawcy?

10. Zapis jest niezgodny z art. 30 ust 5 Pzp bowiem to wykonawca zobowiazany jest do udowodnienia, ze
zaoferowany produkt jest rownowazny jesli Zamawiajacy nie okreslit parametrow réwnowaznosci.
Zamawiajacy wymusza na oferentach aby ztozyt oferte wraz z firma DiaMed oraz uzyskal odptatnie akceptacje
konkurencji. Jest to forma naktaniania aby wykonawcy porozumieli si¢ ze soba przed ztozeniem ofert co nie jest
zgodne z Pzp. Ponadto Zamawiajacy ustanowil DiaMed w pozycji regulatora. To jeden wyznaczony w siwz
wykonawca bedzie decydowal o dostepie do rynku poniewaz Zamawiajacy uzytkuje sprzet ich produkcji
Prosimy o wykreslenie wymagania.

Odp Igczna do pytania nr 7-10. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazania pod nastgpujacymi
warunkami:

1) nie zostanie zmieniona metoda badan stosowana przez Zamawiajacego, tj. metoda aglutynacji kolumnowej
zelowej w serologii transfuzjologiczne;j,

2) wszystkie zaoferowane produkty beda kompatybilne z posmdanq przez Zamawiajacego aparatura, tj. wirowka
ID-Centrifuge 6S oraz pipety multidozujace do mikrokart ID-Pipetor-FP4, ID-Pipetor FP-6 firmy DiaMed,
3)odczynniki do oznaczania antygenow grup krwi (karty),-wskazane w poz. 4 i 8, sktadajace si¢ z 6 kolumn.
Zamawiajacy nie wskazuje dostawcy, tylko rodzaj posiadanej aparatury i urzadzen, wskazanych powyzej.
Zamawiajacy dopuszcza produkty rownowazne, tj. takie, ktére umozliwia wykonywanie przez Zamawiajacego
badan w/wym. metoda.

11. Czy jesli inny producent w instrukcjach kart zelowych nie przewidzial zastosowania dodatﬁowej surowicy
lub innego odczynnika do potwierdzania stabego RhD mozna nie oferowa¢ pozycjinr 7 ?
Odp. Zamawiajacy wymaga zaoferowania wszystkich pozycji wskazanych w zadaniu.

12. Prosimy o dokonanie sprostowania dla pozycji 9 poprzez wymaganie zgodnosci z ustawa o wyrobach
medycznych tak jak dla pozostatych pozycji. Czyli ujednolicenie wymagan dla pozycji 9 tak jak dla pozostatych
pozycji: wymagania okreslone w zataczniku nr 6 do siwz.

Odp. Zamawiajgcy wymaga, aby produkty wskazane w pozycji posiadaly certyfikat CE.

13. Czy zestaw moze by¢ sklasyfikowany dowolnie przez producenta a jednostka notyfikowana ma wzia¢ udziat
w potwierdzeniu zgodnosci z normami zgodnie z Dyrektywa 98/79/WE ?

14. Czy Zamawiajacy moze skorzysta¢ ze swoich uprawniefi i skonsultowac si¢ pisemnie z Urzedem Rejestracji
Wyrobow Medycznych czy zestawy do kontroli odczynnikéw musza mie¢ CE z IN?

Odp I3czna do pytania nr 13 i 14. Oferowane przez Wykonawce produkty maja posiada¢ aktualne certyfikaty
potwierdzajace dopuszczenie do ich uzytkowania w lecznictwie na terenie RP. Zamawiajacy nie przewiduje
wystepowania do Urzgdu Rejestracji Wyrobéw Medycznych w zakresie wskazanym w pytaniu.

15. Czy zestaw ma wykrywac przeciwciata?
Odp. Zamawiajacy informuje, iz w zapytaniu nie wskazano konkretnej pozycji, do ktorej odnosi si¢ zapytanie.

16. Prosimy o zatgczenie do siwz instrukcji sprzetu w catosci oraz dopuszczenie aby karty byly kompatybilne ze
sprzetem DiaMed a nie sprzgt do kart.

Przetarg jest prowadzony na dostawy kart i odczynnikow a nie dostawy sprzetu medycznego. To dostawca
odpowiada za zgodno$¢ a nie DiaMed ktory rzekomo posiada system zamknigty . Wszelkie zapisy w siwz nie
potwierdzajga ,ze posiadany przez zamawiajacego system posiada cechy zamknigtego systemu .Nawet analizator
DiaMed nie jest systemem zamknigtym, co potwierdzit biegty sadowy.

Kompatybilno$¢ nie polega na akceptacji producenta sprz¢tu lub zawartosci instrukcji sprz¢tu zgodnie z ustawa
0 wyrobach medycznych. Art. 90 ustawy stanowi o obowiazkach dostawcy sprzetu oraz aby wykonawca nie
stosowal go w odmienny sposob ze wzgledu na bezpieczefistwo personelu. Czyli wiréwka do kart moze by¢
uzywana do wirowania kart zelowych a nie probowek, lub innego materialu np. moczu.
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Odp. Zamawiajacy informuje, iz wskazatl ze oferowane karty maja by¢ kompatybilne ze sprzetem posiadanym
przez Zamawiajacego. Wykonawca, we wlasnym zakresie, moze zwréci¢ sie do producenta sprzetu o
udostepnienie jego instrukcji.

17. Zamawiajacy wymaga, aby kontrola pochodzita spoza granic UE (miedzynarodowa), a wskazanie
pochodzenia ustugi jest niezgodne z art. 7 Pzp, dlatego wnosimy o dopuszczenie kontroli miedzynarodowej bez
znamion marki producenta kart i odczynnikéw

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie wymagan dobrej praktyki
pobierania krwi i jej sktadnikow, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek
organizacyjnych publicznej stuzby krwi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
standardéw jakosci dla medycznych laboratoriéw diagnostycznych i mikrobiologicznych kazde laboratorium
immunologii transfuzjologicznej powinno bra¢ udzial w zewnetrznej kontroli jakosci 4 razy w roku (brak
wskazania migdzynarodowej). Pelniace nadzor merytoryczny nad laboratorium RCKiK kontroluje, czy
pracownia bierze udzial w zewnetrznej ocenie jakosci badan. Certyfikat potwierdzajacy uczestnictwo pracowni
serologii w programie zewnetrznej oceny jakosci musi by¢ wydany przez organizatora programu, a nie przez
producenta odczynnikéw, przy uzyciu ktorych jest badany materiat kontrolny. Dlatego tez, RCKiK ( pismo do
wgladu ) nie wymaga aby kontrole wykonywac przy uzyciu materiatu kontrolnego okreslonej firmy, ani aby to
byl materiat kontrolny dostarczany przez producenta odczynnikéw, przy uzyciu ktorych wykonuje si¢ rutynowe
badania.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

18. Wnioskujemy o dopuszczenie mozliwoéci zaoferowania w ramach materiatu kontrolnego umozliwiajacemu
udzial Zamawiajacego w programie zewnetrznej kontroli jakosci badah immunohematologicznych, ustuge
kontroli wykonywanych przez IHiT w Warszawie, jako przeprowadzonej przez uprawniony podmiot -
laboratorium certyfikowane do wykonywania tego typu badan. Czyli pochodzenia odmiennego niz zaoferowane
odczynniki i mikrokart, krwinki z uwagi na fakt, ze zewnetrzna kontrola badan nie jest czgscia ,,Systemu”.

Odp. Zamawiajacy wymaga, aby przeprowadzana kontrola byla zgodna z aktualnie obowiazujacymi przepisami
prawa.

19. Ktore pozycje bedzie walidowat /kontrolowat Zamawiajacy z zadania nr 6?
Odp. Zamawiajacy informuje — poz. 2 oraz 4-8.

20. Skoro Zamawiajacy dopuszcza w siwz produkty réwnowazne to prosimy o opisanie rownowaznosci dla
pozycji 9.

Odp. Zamawiajacy nie okresla zadnych parametréw réwnowaznosci, wymaga jedynie mozliwosci
przeprowadzenia kontroli wewnetrzne;j.

Zadanie 7

21. Czy Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty tylko na jedna z tabel? Logicznym dzialaniem wynikajacym
z podziatu tego zadania przez Zamawiajacego na dwie oddzielne tabele byloby utworzenie dwoch odrebnych
zadan. Umozliwitoby to ztozenie ofert, po pierwsze z podziatem, ktérego dokonat sam Zamawiajacy, a po drugie
Zlozenie ofert przez wigksza liczbe oferentow. Czy zatem, aby dziata¢ zgodnie z duchem ustawy Zamawiajacy
dokona podziatu zadania 7?

Odp. Zamawiajacy pozostawia SIWZ bez zmian.

22.Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 6 dopusci podawanie cen jednostkowych za 1 szt z doktadnoscia do 3 miejsc
po przecinku? Wartosci netto, brutto i VAT zostana zaokraglone do 2 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza wylacznie co do cen jednostkowych.

Zadanie 7
23. Poz. 1 i 2 Czy Zamawiajacy dopusci probowki z etykietg bez znacznika poboru?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

24. Poz. 3 Czy Zamawiajacy dopusci probowki z PS z podziatka 2,5 — 5 — 10 ml?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

25. Poz. 4 Czy Zamawiajacy dopusci probowki z korkiem nienachodzacym na boki probowki z zachowaniem

pozostalych parametrow?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.
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26. Poz. 5 Czy Zamawiajacy dopusci probowke do glukozy z KF/K2EDTA na 1 ml krwi, okragltodenna? Lub
Czy Zamawiajacy dopusci probowke do glukozy z KF/NA2EDTA 12x86 na 2,5 ml krwi, okraglodenna?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

27. Poz. 15 i 20 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaproponowanie w jednej pozycji probowk1 PP 7 ml
w komplecie z korkiem?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

28. Poz. 16 Czy Zamawiajacy dopusci probowki z czarnym korkiem z zachowaniem pozostatych parametrow?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zadanie 7 Tabela 1
29. dot. poz. 3 Czy Zamawiajacy dopusci proboéwki bez kohierza i podziatki?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

30. dot. poz. 4 Czy Zamawiajacy dopusci probowki z korkiem wewnetrznym na 11 ml krwi?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

31. dot. poz. 4 jesli Zamawiajacy nie zgadza si¢ na powyzsze to czy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje?
Odp. Zamawiajacy pozostawia SIWZ bez zmian.

32. dot. poz. 5 Czy Zamawiajacy dopusci probowki na 1 ml krwi okraglodenne i NaF/K2EDTA?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

33. dot. poz. 5 Jesli Zamawiajacy nie zgadza si¢ na p‘owyisze to czy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje?
Odp. Zamawiajacy pozostawia SIWZ bez zmian.

34. dot. poz. 11 Prosimy o podanie rozmiaréw szkietek- obecnie nie mozna zaoferowa¢ przedmiotu
zgodnego z SIWZ. P
Odp. Zamawiajacy informuje, iz rozmiar to 24mm x24 mm.

35. dot. Poz. 16 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wylaczenie pozycji do osobnego zadania z uwagi na
nietypowos¢ produktu i ograniczony dostep na rynku?
Odp. Zamawiajacy pozostawia SIWZ bez zmian.

36. dot. poz. 21 Prosimy o jednoznaczno$¢- czego Zamawiajacy oczekuje? Zamawiajacy nie ma prawa
wymagaé¢ tylko produktu Sharpie firmy Sanford, co rozumiemy poprzez wyrazenie ,produkt
oryginalny*, gdyz jest to sprzeczne z Art. 29 ust.3 ustawy PZP. Prosimy o wykreslenie wyrazenia o
oryginalnosci, tym bardziej, ze Zamawiajacy sam sobie przeczy w opisie produktu zamieszczajac
réwnoczesnie wyrazenie ,,typ®.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz zamiast wyrazenia ,produkt oryginalny”, winno znalez¢ sig
wyrazenie ,,produkt rownowazny”.

37. dot. poz. 21 Jak nalezy rozumie¢ wyrazenie ,,produkt oryginalny*? Kazdy produkt, ktory nie nosi
nazwy innego producenta i nie podszywa si¢ pod nazwe innego producenta jest oryginalny. Definicja
oryginalnosci to bardzo szerokie pojecie, prosimy o wyjasnienie jak nalezy rozumie¢ wyrazenie
»produkt oryginalny*?
Odp. Zamawiajacy informuje, iz zamiast wyrazenia ,,produkt oryginalny”, winno znaleZ¢ si¢ wyrazenie
»produkt rownowazny”.

38. dot. poz. 23 Czy Zamawiajacy oczekuje 3000 sztuk kamer czy 3000 oznaczen (1 plytka posiada 10

pol oznaczen, w 1 opakowaniu jest 100 sztuk ptytek)?
Odp. Zamawiajacy informuje - 3000 oznaczen.
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Zadanie 7 Tabela 2
39. dot. poz. 2, 3 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na op= 20 szt.?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

40. dot. poz. 8 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na probowki bez kotnierza i podziatki?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

41. dot. poz. 9 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na pojemniki o poj. ~125ml na co wskazuja podane
wymiary pojemnika?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

42. dot. poz. 10 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na pojemniki bez podziatki?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

43. dot. poz. 12, 13, 17 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ odstapi¢ od wymogu zataczenia do oferty
dokumentu potwierdzajacego mozliwos¢ przechowywania 96h bakterii beztlenowych i do 24h dla
bakterii wybrednych, jesli temp. do 25 oC?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

44. dot. poz. 12, 17 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ odstapi¢ od wymogu, aby na opakowaniu
Jjednostkowym znajdowata sig instrukcja pobrania w jezyku polskim?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody. B -

45. dot. poz. 12, 13, 17 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na $r. 12 mm?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

46. dot. poz. 12, 13, 14, 16, 17 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na $r. 12 mm?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

47. dot. poz. 14 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wiskoze?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

48. dot. poz. 16 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wiskoze?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

49. dot. poz. 16 Jesli Zamawiajacy nie zgadza si¢ na wiskoze to czy zgodzi na bawelne?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

50. dot. poz. 21 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wylaczyé pozycje do osobnego zadania z uwagi na
nietypowos¢ produktu?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

S1. dot. poz. 22 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na korki zwykle, wewnetrzne bez wentylacji,
nieatoklawowalne?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

52. dot. poz. 22 Jesli Zamawiajacy nie zgadza si¢ na powyzsze, to czy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje do
osobnego zadania z uwagi na ograniczong ilos¢ dostawcéw na rynku?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

53. dot. poz. 23 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wymiary 30x115 mm?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

54. dot. poz. 24 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na statywy z tworzywa, autoklawowalne?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.
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55. dot. poz. 25 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje do osobnego zadania z uwagi na
nietypowos¢ produktu? ‘
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

56. dot. poz. 28 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje do osobnego zadania z uwagi na
nietypowos¢ produktu?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

57. dot. poz. 30 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje do osobnego zadania z uwagi na
nietypowos$¢ produktu?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

58. dot. poz. 34 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje do osobnego zadania z uwagi na
nietypowos¢ produktu?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

59. dot. poz. 35 Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wylaczy¢ pozycje do osobnego zadania z uwagi na
nietypowos$¢ produktu?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

60. dot. poz. 32, 33 Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy ma na mysli pod pojeciem ,$wiadectwo
sprawdzenia dozownika“, skoro przedmiotem zamowienia jest pipeta, a nie dozownik.
Odp. Zamawiajacy informuje, iz chodzi o $wiadectwo walidacji.

61. dot. poz. 32, 33 Czy Zamawiajacy dopusci 4 cyfrowy licznik?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

62. dot. poz. 34 Czy Zamawiajacy dopusci tace o innej dtugosci?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

63. dot. poz. 34 Czy Zamawiajacy dopusci tace z polipropylenu?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

64. dot. poz. 34 Czy Zamawiajacy dopusci tace z ABS?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Dot. SIWZ

65. dot. zapiséw SIWZ rozdz. 11 ust. 8 pkt. 6 oraz o§wiadczenia - zal. nr 6

Zgodnie z Ustawa o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 ze zm.) klasyfikacji
i kwalifikacji wyrobéw dokonuje wytworca produktu. Poz. 18 i 23 zadania nr 1 wytworca nie zaklasyfikowat
jako wyréb medyczny i zgodnie z ww ustawa niewystawiana jest deklaracja zgodno$ci ani inny dokument
dopuszczajacy do obrotu.

Dlatego zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie produktow, ktore nie zostaly
zakwalifikowane przez producenta jako produkty medyczne i zlozenia stosownego o$wiadczenia dot. pozycji
18 i 23 w zadaniu nr 1, iz produkty te nie zostaly zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w mysl Ustawy
o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. i w zwigzku z tym nie posiadaja dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu.

Prosimy réwniez o dopisanie w zataczniku nr 6 - ,,O$wiadczenie Wykonawcy — dotyczy wyrobéw medycznych”
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

66. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podanie cen jednostkowych z dokfadnoscia do 3-4 miejsc po przecinku
w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka? Uzasadnieniem jest fakt, ze ceny jednostkowe materialow
zuzywalnych tj. probowki, pipety Pasteura i koficowki sa bardzo niskie.
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode wylacznie co do cen jednostkowych.
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Dot. Umowy

67. dot. Umowa § 3 ust. 3

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o modyfikacje Projektu Umowy poprzez dopisanie:
,»przy jednorazowym zaméwieniu powyzej 150,00 zt netto”

Prosbe motywujemy tym, ze dla zamoéwien ponizej 150,00 zt koszty transportu, na ktére sktadaja sie¢ m.in.
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listow przewozowych, koszty dostarczenia
towaru do przewoznika, sa wyzsze niz warto$¢ marzy uzyskanej ze sprzedazy towaru o takiej wartosci.

Odp. Zamawiajacy pozostawia SIWZ bez zmian.
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