Odp nr:1
Znak sprawy: DZP-271-43/18 Brzesko 22.10.2018. r

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Przetargu nicograniczonego na dostawe: Wyposazenia Centralnej Sterylizatorni, ogloszonego w BZP nr:637601-
N-2018 zdnia 17.10.2018 r.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informuje:

Pytanie nr:1 Dotyczy Zadania nr:1 Sterylizator parowy.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby wykres temperatury i cisnienia procesu sterylizacji byt na zewnetrznej drukarce a4?
Odp: Nie wyrazamy zgody

Pytanie nr:2 Dotyczy Zadania nr:1 Sterylizator parowy.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby sterylizator mial szeroko$¢ zewnetrzna max 1000 mm zgodnie z projektem przebudowy
Sterylizatorni?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:3 Dotyczy Zadania nr:2 Myjnia - dezynfektor.
Czy Zamawiajacy ma na mysli drzwi uchylane rgcznie czy automatycznie przesuwane w dot?
Odp: Uchylane recznie.

Pytanie nr:4 Dotyczy Zadania nr:2 Myjnia - dezynfektor.

Czy Zamawiajacy wymaga drzwi szklanych nieprzezroczystych czy z oknem do obserwacji procesu?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ ,, Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej,
nierdzewnej™.

Pytanie nr:5 Dotyczy Zadania nr:2 Myjnia - dezynfektor.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z miejscami na 3 pojemniki z $rodkami dezynfekcyjnymi po 5 litrow
oraz | pojemnik 2 litrowy lub 2 pojemniki po 10 litrow kazdy?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:6 Dotyczy Zadania nr:2 Myjnia - dezynfektor.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby kosz wsadowy do mycia narzgdzi chirurgicznych na 10-12 tac posiadal mozliwosé
demontazu min. 4 poziomow mycia w celu réznych wyrobow o réznych wysokosciach?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr:7 Dotyczy Zadania nr:5 Wézki medyczne.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek z pozycji 3 o wymiarach 880x680 x 1240 mm?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:8 Dotyczy Zadania nr:5 Wézki medyczne.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozu papieru z pozycji 5 o wymiarach zewnetrznych 1100x450x
870 mm (dxsxw) przy czym spelnia on pozostale parametry?

Odp: Tak, dopusci.

W opisie zostal bl¢dnie podany wymiar wézka, powinno by¢ min. 1000 x 700 x 850 mm.

Pytanie nr:9 Dotyczy Zadania nr:7 Suszarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania suszarke o wymiarach: 590 x 460 x 2180 mm (sxgxa)?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:10 Dotyczy Zadania nr:7 Suszarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania suszarke z zakresem nastawy temperatury 0 do 50°7

Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr:11 Dotyczy Zadania nr:7 Suszarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z regulacja czasu pracy od 1 do 95 min?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:12 Dotyczy Zadania nr:7 Suszarka



Czy Zamzllwiajqcy dopusci do zaoferowania urzadzenie bez drukarki?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:13 Dotyczy Zadania nr:7 Suszarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z panelem sterowania LCD?
Odp: Tak, dopuSci.

Pytanie nr:14 Dotyczy Zadania nr:8 Zgrzewarka

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie bez menu w j. polskim, ale z ikonami dla fatwego wyboru funkcji
oprogramowania?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: :15 Dolsfciy Zadania nr:8 Zgrzewarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie bez mozliwosci regulacji szybkodci zgrzewania, z szybkoscia
zgrzewu 10m/min?

Odp: Zamawiajacy pozostawm zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:16 Dotyczy Zadania nr:8 Zgrzewarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z zakresem temp. Do 200 stopni, z tolerancja temp. +/- 1%?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:17 Dotyczy Zadania nr:8 Zgrzewarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenia z szerokoscia zgrzewu 15 mm?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:18 Dotyczy Zadania nr:8 Zgrzewarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania zgrzewarke z drukarka dwuwierszowg?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:19 Dotyczy Zadania nr:8 Zgrzewarka
Czy Zamawiajacy dopusm do zaoferowania urzadzenie bez mozliwosci drukowania zapisanych informacji w postaci kodu
kreskowego?

Odp: Zamawiajacy pozustawla zapisy SIWZ bez zmian,

Pytanie nr:20 Dotyczy Zadania nr:8 Zgrzewarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie o mocy 600 W?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:21 Dotyczy Zadania nr:8 Zgrzewarka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stolik rolkowy o wymiarach 830 x280 x 60mm?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:22 Dotyczy Zadahia nr:3 Myjka ultradzwigkowa.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjni¢ ultradzwickowq o pojemnosci komory 28 litrow?
Odp: Nie dopuSci.

Pytanie nr:23 Dotyczy Zadania nr:3 Myjka ultradzwigkowa.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnig z regulatorem temperatury do 70°?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:24 Dotyczy Zadania nr:3 Myjka ultradzwigkowa.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie, w ktérej moc ukfadu grzania wynosi 1500W?
Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr:25 Dotyczy Zadania nr:3 Myjka ultradzwigkowa.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnia posiadal 9 programéw mycia?
Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr:26 Dotyczy Zadania nr:3 Myjka ultradzwiekowa.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie o mocy ultradzwiekéw 1000W na okres impulsu?
Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr: 27 Dot. Zadania nr:2 Myjnia dezynfektor do myecia dezynfekeji wyrobow - pkt 12
Czy Zamawiajacy dopusci wozek wsadowy do mycia narzedzi chirurgicznych:

. pojemno$¢ min. 10 tac sterylizacyjnych
. min. 5 pozioméw mycia
. ramiona natryskowe zapewniajace natrysk kazdej tacy od goéry i od dolu
. wozek z mozliwoscia demontazu 4 poziomow
wyposazony w system automatycznego rozpoznawania wozkow
. wykonanie: stal kwasoodporna, nierdzewna
s mozliwos¢ demontazu 4 poziomow w celu mycia wyrobow o wigkszej wysokosci?
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Uzasadnienie: ,,wozek o jednolitej spojnej konstrukeji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnetrznych
mytych przedmiotow” o mozliwo$ci demontazu poszczegélnych poziomow jest zaleta i nie ma wplywu na wydajno$é mycia.
Uzytkownik moze dopasowa¢ kosz do potrzeb. Spéjna konstrukcja z jednym zdejmowalnym poziomem ogranicza
mozliwosci uzytkownika.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 28 Dot. Zadania nr:2 Myjnia dezynfektor do mycia dezynfekcji wyrobow - pkt 14
Czy Zamawiajacy dopusci wozek wsadowy do mycia narzedzi do chirurgii maloinwazyjnej:

. min 2 poziomy mycia
d dysze natryskowe w wozku wsadowym
. wozek z mozliwoscia demontazu poziomoéw oraz wyposazony w przylacza do modutowych wkladow na narzedzia do

chirurgii maloinwazyjnej
. przylacze do suszenia goracym powietrzem

. wyposazony w system automatycznego rozpoznawania wozkow
¥ wykonanie: stal kwasoodporna + tworzywo sztuczne
8 2 tace na sztywne elementy optyczne

. 2 pojemniki z pokrywa na bardzo drobne elementy?

Uzasadnienie: ,,w6zek o jednolitej spéjnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnetrznych
mytych przedmiotow™ o mozliwo$ci demontazu poszczegdlnych pozioméw jest zaleta i nie ma wplywu na wydajnosé mycia.
Uzytkownik moze dopasowa¢ kosz do potrzeb. Spojna konstrukcja z jednym zdejmowalnym poziomem ogranicza
mozliwosci uzytkownika.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 29 Dot. Zadania nr:2 Myjnia dezynfektor do mycia dezynfekeji wyrobéw - pkt 16

Czy Zamawiajacy dopusci system do kontroli skuteczno$ci mycia rownowazny lub lepszy innych producentow?

’ testy do kontroli skuteczno$ci mycia z substancja wskaznikowa na samoprzylepnym nos$niku z tworzywa sztucznego

. z przyrzadem do kontroli skutecznosci mycia dla narzedzi chirurgicznych

. z przyrzadem do kontroli skutecznosci mycia dla narzedzi do chirurgii maloinwazyjnej

. test kontroli skutecznosci mycia (dowolny kolor) - 320 szt.?

Uzasadnienie: System do kontroli skutecznosci mycia ,,Clean-Record™ jest nazwa opatentowana i jest produkowany przez
firm¢ GKE, a jego wylacznym dystrybutorem jest firma AMED Biuro Techniczno — Handlowe. Jest to pozycja blokujaca
pozostalych oferentow przez co naraza szpital na kupienie myjni za znacznie wigksza kwote niz moglaby kosztowaé
konkurujac z innymi ofertami, nie wspominajac, ze system Clean-Record jest znikoma wartoscia finansowa pakietu,

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 30 Dot. Zadania nr:2 Myjnia dezynfektor do mycia dezynfekeji wyrobow - pkt 17
Czy Zamawiajacy dopusci tace sterylizacyjne:

. wykonanie: stal nierdzewna 304, elektro-polerowana
. boczna $cianka — perforowana

. gladkie zaokraglone krawedzie

. mozliwo$¢ ustawiania tac jedna na drugiej

. dwa uchwyty skladane do wewnatrz

. wymiary: 480 x 240 x50 mm?
Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 31 Dot. Zadania nr:2 Myjnia dezynfektor do mycia dezynfekeji wyrobow - pkt 18

Czy Zamawiajacy dopusci tace sterylizacyjne:

. wykonanie: stal nierdzewna 304, elektro-polerowana
. boczna Scianka — perforowana

. gladkie zaokraglone krawedzie

. mozliwo$¢ ustawiania tac jedna na drugiej

. dwa uchwyty skladane do wewnatrz

. wymiary: 240 x 240 x50 mm?
. Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ,

Pytanie nr:32, SIWZ rozdzial 11, pkt 5.

Czy Zamawiajacy wydluzy termin realizacji zaméwienia do dnia 31.01.2019 r od daty podpisania umowy lub do 4 tygodni
od daty podpisania protokolu odbioru robdt budowlano — instalacyjnych zgodnie z postepowaniem przetargowym nr
DZP271-32/18?

Zgodnie z postepowaniem przetargowym nr: DZP-271-32/18, Zamawiajacy okre$lit termin wykonania prac budowlano —
instalacyjnych majacych na celu dostosowanie infrastruktury do urzadzen bedacych przedmiotem niniejszego postepowania
do 27.12.2018 roku. Powyzsza data jest sprzeczna z niniejszym postepowaniem gdyz wykonawca nie bedzie w stanie
dostarczy¢ w wyznaczonym terminie do 05.12.2018 roku urzadzei, dokona¢ instalacji oraz uruchomienia i przeszkoli¢
personel Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajacy moze przedluzyé termin realizacji maksymalnie do 20.12.2018.r.



Pytanie nr:33 Zalgcznik nr 1 Zadanie nr 2, poz 6.

Czy Zamawiajacy dopusci myjnie dezynfektor mogaca pomiesci¢ pod komora mycia 3 pojemniki ze $rodkami chemicznymi
o pojemnosci 5 litréw? -

Zgodnie z wymaganiami zadania nr 11, Zamawiajacy przewiduje zakup centralnego systemu dozowania Srodkow
chemicznych do myjni dezynfektorow. W zwiazku z powyzszym miejsce pod komora mycia bedzie potrzebne tylko i
wylacznie na zbiorniki poérednie systemu dozowania w ilosci po 2 pod kazda z myjni.

Odp: Tak, dopusei.

Pytanie nr:34 Dotyezy: Zadanie nr:2 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji wyrobow, pkt. 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza drzwi uchylne otwierane w dol z blokada uniemozliwiajaca jednoczesne otwarcie drzwi po obu
stronach myjni- dezynfektora?

zasadnienie: Jest to rozwigzanie korzystniejsze, gdvz tego typu drzwi stanowig stolik, na ktory wysuwany jest wozek
wsadowy Myjni dezynfektora.
Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr:35 Dotyczy: Zadanie nr:2 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji wyrobdéw, pkt. 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza programowalny, elektroniczny uklad sterowania:

- z wyswietlaczem dwuliniowym przedstawiajacym wszystkie niezbedne informacje i komunikaty o procesie,

- ze stalymi programami fabrycznymi oraz mozliwoscia stworzenia co najmniej 10 r6znych programéw wedlug wymagan
uzytkownika z zabezpieczeniem przed nieuprawniona obstuga poprzez wprowadzenie kodu.

- bez identyfikacji wozkow wsadowych?

Uzasadnienie: Jest to rozwigzanie réwnowazne do wymaganego.

Odp: Tak, dopuszeza.

Pytanie nr:36 Dotyczy: Zadanie nr:2 Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekeji wyrobéw, pkt. 12,13, 14, 15

Czy Zamawiajacy dopuszcza wozki wsadowe bez systemow automatycznego rozpoznawania wozkow wsadowych?
Uzasadnienie: System identyfikacji wozkéw wsadowych ma uzasadnienie w duzych instalacjach, gdzie jest wigksza liczba
Myjni oraz gdzie sq zwielokrotnione wozki tego samego typu. W przypadku mniejszych Sterylizatorni system ten stanowi
przeszkode, gdyz uniemozliwia uruchomienie dwoch réznych procesow przy uzyciu jednego wozka wsadowego.

Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr:37 Dotyczy: Zadanie nr:1 Sterylizator Parowy

Zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie terminu realizacji zamowienia do 12 tygodni od daty podpisania umowy lub ustalenie
daty realizacji zamowienia nie wczesniej niz 12 tygodni od planowanego podpisania umowy.

Uzasadnienie: Zakres zadania obejmuje dostawe i montaz z uruchomieniem sterylizatora parowego, ktérego standardowy
termin produkcji wynosi 8-10 tygodni. Dodajac okolo 1 tydzien na logistyke oraz kolejny tydzien na uruchomienie ze
szkoleniami okazuje, sie, ze aby zrealizowac cale zamowienie wymagany jest wnioskowany termin min. 12 tygodni.

Dotyczy Zadanianr 1,2, 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na 9 tygodniowy termin realizacji zamowienia liczac od daty podpisania umowy ?
Sterylizatory parowe oraz myjnie dezynfektory ze wzgledu na opcje wyposazenia sa urzadzeniami produkowanymi pod
konkretne zamdwienie klienta a ich cykl produkcyjny trwa min. 8 tygodni. Wobec powyzszego dotrzymanie wymaganego
okresu realizacji zamowienia bedzie niemozliwe dla wigkszosci oferentow.

Dotyczy terminu realizacji - prosimy o wydluzenie terminu realizacji do 21.12.2018. Urzadzenie konfigurowane i
produkowane pod klienta takie jak sterylizatory parowe i myjnie — dezynfektory wymagaja dluzszego terminu realizacji. W
zdecydowanej wickszosci terminy dla takich urzadzen w podobnych postepowaniach wynosza 8-12 tygodni.

Odp: Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin realizacji maksymalnie do 20.12.2018.r. Zakup ten jest finansowany z
dotacji budzetowej, przyznanej wylacznie na rok biezacy.

Pytanie nr:38
Czy Zamawiajacy okre$la maksymalne wymiary sterylizatora?
Odp: Wymiary sterylizatora szeroko$¢ 1200 mm = 10%.

Pytanie nr:39

Czy wbudowana wytwornica pary ma mie¢ system automatycznego odmulania? Prace zwigzane z otwieraniem i
czyszczeniem zbiornika ci$nieniowego sa bardzo czasochlonne i kosztowne.

Odp: Zamawiajgcy ma wiedze, Ze wytwornica pary w standardzie posiada system odmulania.

Pytanie nr:40
Czy Zamawiajacy okresla maksymalna moc elektryczna wbudowanej wytwornicy pary? lub calego sterylizatora parowego?
Odp: Nie okresla.

Pytanie nr:41



Dotyczy parametru oceniany ,, mozliwos¢ integracji z systemem komputerowym zewnetrznym”. Czy Zamawiajacy wymaga
by nowy sterylizator byl software’owo kompatybilny z obecnie posiadanym i umozliwial tym samym integracje do
zewnetrznego oprogramowania zarzadzajacego praca centralnej sterylizacji.

Odp: Nie wymaga. Parametr oceniany ( pkt 1.13).

Pytanie nr:42

Czy Zamawiajacy przygotuje miejsce instalacji oraz doprowadzi potrzebne media wg. planu instalacyjnego dostawcy
sterylizatora?

Odp: Tak.

Pytanie nr:43
Czy Zamawiajacy wymaga przeniesienia posiadanego sterylizatora w nowe miejsce?
Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:44

Czy Zamawiajacy wymaga ( lub ocenia) kompatybilnos¢ wozkow transportowych (dokowanych do sterylizatora) i
wsadowych z posiadanym sterylizatorem? — mozliwos$¢ obslugi jednym wézkiem obu sterylizatorow.

Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr:45

Czy Zamawiajacy wymaga (lub ocenia) zabudowy nowego i posiadanego sterylizatora panelami do $cian bocznych i sufitu
oraz zabudowy wspélnej przestrzeni serwisowej?

Odp: Nie wymaga

Pytanie nr:46

Prosimy o wykre$lenie wymiarow dla koszy sterylizacyjnych 1 JW. i 1/2JW. Podana wymagana zgodno$¢ koszy z
jednostkami sterylizacyjnymi ( wg. normy PN EN 285) uwazamy za wystarczajacy parametr. Rownocze$nie prosimy o
wykreslenie opisu i wymiarow tabliczki i zastapienie zapisem ,, zawieszka ze stali nierdzewnej umozliwiajaca umieszczenie
(przyklejenie) etykiety z kodem kreskowym”.

Odp: Zamawiajgey rezygnuje z wymiarow koszy w mm, natomiast pozostawia jednostki wsadowe (JW). Zamawiajacy
rezygnuje z opisu tabliczki identyfikacyjnej kosza, natomiast dopuszcza inny sposéb identyfikacji kosza.

Pytanie nr:47

Prosimy o przyslanie rzutu pomieszczenia z miejsca instalacji autoklawu — zaznaczenie miejsca instalacji nowego i starego
sterylizatora.

Odp: Zamawiajgcy przekaze wybranemu wykonawcey wszelkie materialy niezbedne do zamontowania sterylizatora.
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