EUropejets Rzeczpospolita U2 Buropelsc -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: DZP-271-9/19/UE/SOR Brzesko 14.02.2019 r.

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: ,,Dofinansowanie zakupu sprzetu
medycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w
Brzesku” Nr P0I1S.09.01.00-00-0341/18 w ramach dzialania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego o$
priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne]j Infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020.

Wykonawey wszyscy
biorgcy udzial w postgpowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawg ,,Urzgdzen medycznych”, ogloszonego w BZP nr: 511975-N-2019
z dnia 2019-02-08.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informujg:

Zadanie nr 1. Respirator stacjonarny — szt. |

Pytanie nr:1

Lp.1.4. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator w ktérym podczas pracy respiratora na zasilaniu
akumulatorowym jest mozliwo$¢ uzycia dodatkowego akumulatora bez przerwania pracy respiratora?

Odp: Zamawiajjcy sposéb rozwigzania pozostawia do wyboru Wykonawcy. Parametr ten jest oceniany.

Pytanie nr:2

Lp.1.5. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z zasilaniem powietrzem z centralnej instalacji gazéw w
zakresie 2,8 — 6,5[bar]?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:3

Lp.11.16. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator na zasadzie rownowaznos$ci z wentylacja wspomagana
adaptacyjna w zamknigtej petli oddechowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zaleznosci od
zmierzonych parametréw zyciowych pacjenta wg wzoru Otis'a dla pacjentéw aktywnych i pasywnych oddechowo
dazaca do nastawionej wentylacji minutowe;j?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ. Zamawiajgcy dopuszcza 5 mozliwosci do wyboru Wykonawcy.

Pytanie nr:4

Lp.111.3. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z szczytowym przepltywem wdechowym dla oddechéw
wymuszonych objgtosciowo- kontrolowanych w zakresie od 6 do 180 I/min?

Odp: Zamawiajgcy wymaga wartosci od 3 I/min, Ktéra jest istotna w przypadku wentylacji dzieci, natomiast
gorng warto$¢ do 180 I/min dopuszczamy.

Pytanie nr:5

Lp.111.12. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z przeptywowym trybem rozpoznawania oddechu
wlasnego pacjenta w zakresie od 0,5 do 20 I/min?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:6

Lp.111.13. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z ci$nieniowym trybem rozpoznawania oddechu wlasnego
pacjenta w zakresie od 0,5 do 20 cmH20?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 7
Lp.IV.17. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z pomiarem objetosci minutowej przecieku przy
wiaczonej funkcji kompensacji nieszczelnosci?
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Odp: Wymagania zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr: 8

Lp.V.1. Pragniemy zapyta¢ czy w tym punkcie nie zaszia pomylika pisarska i w ocenie parametru nie powinno by¢ 15”
zamiast 19”?

Odp: Istotnie, zaszla pomylka, prawidlowo powinno byé do 15" - 0 pkt.

Pytanie nr: 9

Lp.VIL.2. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z funkcja Stand-by przy odsysaniu pacjenta. Respirator
ma mozliwo$¢ $wiadomego odiaczenia ukladu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarméw. Po
ponownym podiaczeniu ukladu oddechowego respirator automatycznie rozpocznie wentylacje z parametrami z przed
rozlaczenia?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 10

Lp.VIL3. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?
Odp: Nie dopusci, ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta.

Zadanie nr 3. Kardiomonitor —szt. 1

Pytanie nr: 11

Ad. 14. Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z jednoczasowa prezentacja 4 parametréw w trendzie graficznym z
120 godzinng pamigcia?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 12

Ad. 24. Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru w przypadku
wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ci$nienia skurczowego, natomiast wyposazone w funkcije
sekwencyjnego pomiaru z ustawianiem réznych odstgpéw czasowych w kolejnych 5 programowanym przedziatach
czasowych oraz z funkcja dwustopniowego alarmowania ustawianego dla ciénienia skurczowego, rozkurczowego i
$redniego?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 13
dot. Pkt. 3- Czy Zamawiajacy dopusci ekran kolorowy, dotykowy o przekatnej 12"?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:14

dot. Pkt. 4- Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor, ktéry prezentuje do 6 krzywych dynamicznych na ekranie oraz
mozliwo$¢ wys$wietlania 12 odpr. EKG.?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:15

dot. Pkt. 7- Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor obstugiwany tylko za pomocg ekranu dotykowego oraz pilota do
zdalnego sterowania?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 16
dot. Pkt. 14- Czy Zamawiajacy dopusci jednoczesna prezentacje 4 parametréw w trybie graficznym?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:17

dot. Pkt. 16- Czy Zamawiajacy dopusci zapisywane danych pochodzacych maksymalnie z 50 poszczegélnych
parametréw pomiarowych? Pomiary moga by¢ wykonywane co 12 sekund, minute lub 5 minut i przechowywane przez
okres od 4 do 48 godzin.?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:18
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dot. Pkt. 23- Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z pomiarem NIBP z regulacja od 1 min do 24 godzin?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:19

dot. Pkt. 24- Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP
podczas pomiaru okresowego w przypadku naglej zmiany ci$nienia krwi?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:20
dot. Pkt. 26- Czy Zamawiajacy dopusci jeden kanat pomiaru temperatury z mozliwoscia rozbudowy o 2-gi kanal?
Odp: Tak, dopusci.

Zadania nr 11 - Defibrylator

Pytanie nr: 21

Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie o zakresie pomiaru tgtna w pulsoksymetrii 25-240
w/min, a w EKG 20-300 u/min?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:22 dotyczy §4 ust.4 wzoru umowy; pkt.1l, ppkt 5.3 SIWZ; pktll, ppkt 2 Formularza oferty.
Zwracamy si¢ z prosba o ujednolicenie terminu platnosci.
Odp: Termin platno$ci wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury.
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