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Odp.nr 1 Wykonawcy wszyscy
biorgcy udzial w post¢powaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

1.

dostawe : Kolumn anestezjologicznych, chirurgiczno-laparoskopowych, panelu pionowego 1 -stanowiskowego
(Kolumny pionowej), panelu nasciennego dwu-stanowiskowego POP di. 440 cm. BZP nr 537141-N-2019 z dnia
2019-04-12

Pytania dotyczgce SIWZ oraz umowy
Prosimy Zamawiajacego o wydluzenie terminu skladania ofert do 30 kwietnia 2019 r. z uwagi na okres $wiateczny i

zwigzany z tym okres urlopowy. W celu przygotowania oferty konieczne jest uzyskanie peinych informacji od
producenta (towar sprowadzany jest z zagranicy), c6 nie jest mozliwe w wyznaczonym przez Zamawiajgcego czasie.
Prosimy o dokonanie stosowych zmian w SIWZ.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysoko$ci kar umownych przewidzianych w § 8 ust. 1 pkt. 2)13) z
poziomu 0,5% do poziomu 0,1% lub 0,2% za kazdy dzien opdzZnienia? Przewidziane przez Zamawiajacego kary
umowne sa razaco wygoérowane. Powszechna praktyka w zaméwieniach publicznych jest stosowanie kar umownych
na poziomie 0,1% -0,2% za kazdy dzien opdznienia. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ i projekcie
umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze szkolenie personelu z obstugi oferowanego sprzgtu zostanie
przeprowadzone w dniu instalacji urzadzen medycznych. Rozbicie instalacji oraz szkolenia personelu na dwa
oddzielne terminy moze doprowadzi¢ do nieuzasadnionego wzrostu oferowanej ceny.

Odp. Szkolenie personelu z obslugi oferowanego sprzetu ma byé przeprowadzone w dniu instalacji urzgdzen
medycznych

Czy po stronie Zamawiajgcego bedzie przygotowanie do montazu wszystkich urzadzen tj. doprowadzenie instalacji
kablowych i oznaczonych rurociggobw w miejscu montazu kolumn anestezjologicznych i chirurgiczno-
laparoskopowych, panelu pionowego i panelu nasciennego 2-stanowiskowego? Rowniez jesli zajdzie potrzeba
odpowiednie wzmocnienie stropu przed montazem kolumn.

Odp.TAK

Jakiego typu gniazda przewiduje Zamawiajacy (AGA, DIN, inne) we wszystkich urzadzeniach wyszczego6lnionych w
Zataczniku nr 1?

Odp. Gniazda typu AGA
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6. Dot. Kolumna anestezjologiczna pkt. 6. Czy Zamawiajacy dopusci drugie rami¢ wysiggnika o niewiele rézniagcym si¢

wysiggu pionowym od wymaganego tj. 500 mm. Parametr ten parametr nie rozni si¢ istotnie od oczekiwanego i nie
ma praktycznego wplywu na funkcjonalno$é sprzetu i sposéb jego eksploatacji.

Odp. Zamawiajgcy pozostawia wymagania bez zmian.

7. Dot. kolumna anestezjologiczna pkt. 7. Czy Zamawiajacy dopusci kolumne z jednym mechanicznym hamulcem

konsoli i dwoma hamulcami pneumatycznymi ramion poziomych, co nie ma istotnego znaczenia i nie ma wplywu na
funkcjonalno$¢ kolumny?

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.

Dot. Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa pkt. 6. Czy Zamawiajacy dopusci drugie rami¢ wysiegnika o niewiele
réznigcym sig wysiggu pionowym od wymaganego tj. 500 mm? Parametr ten parametr nie rézni si¢ istotnie od
oczekiwanego i nie ma praktycznego wplywu na funkcjonalnosé sprzetu.

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.

Dot. kolumna chirurgiczno-laparoskopowa pkt. 7. Czy Zamawiajacy dopusci kolumne z jednym mechanicznym
hamulcem konsoli i dwoma hamulcami pneumatycznymi ramion poziomych, co nie ma istotnego znaczenia i nie ma
wptywu na funkcjonalno$¢ kolumny?

Odp. Zamawiajgcy pozostawia wymagania bez zmian.

10. Dotyczy pozycji | (kolumny anestezjologiczne) oraz pozycji Il (kolumny chirurgicznej):

Czy ze wzgledow epidemiologicznych, Zamawiajacy bedzie wymagal, aby kolumny byly pokryte powloka
antybakteryjna potwierdzona przez niezalezny podmiot badawczy oraz wewngtrzne listwy nie wystajace poza obrys
kolumny co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza ,nie wymaga.
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