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Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura
Spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020. Umowa
nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XV11/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakos$ci i dostgpnosci ustug
swiadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdzial Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, O$
Priorytetowa 12, Infrastruktura Spoleczna, Dzialaniel2.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialanie 12.1.3
Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym — spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w post¢powaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe: Myjni dezynfektora — kpl 1
Znak sprawy: DZP-271-33/19/UE.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcdw, informuje:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu ,,Obudowa pokryta powloka antybakteryjna”? Oferowane urzadzenie wykonane jest ze
stali nierdzewnej zapewniajacej higieng oraz latwos¢ konserwacji.
Odp: Tak, odstapi.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy wymaga, aby zaladunek basenu byt przeprowadzany w sposéb bezpieczny, tzn. trzymajac go wylacznie za
raczke, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opréznianiem w momencie zamykania lub po zamknigciu drzwi
komory?

Odp: Tak.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy wymaga, aby komora myjki byla jednocze$ciowa, wykonana jako gleboko tloczony monolit, bez spawéw, w
ktérych moglyby sie gromadzi¢ biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materialu z jakim myjka ma kontakt na co dzien (wydaliny
ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie moze pozostawia¢ po sobie §ladu (przede wszystkim w formie biofilmow) i jest to
niezwykle istotne ze wzgledéw epidemiologicznych.
Odp: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajacy wymaga, aby oproznianie basenéw odbywalo si¢ w sposéb automatyczny (w momencie zamykania lub po
zamknigciu pokrywy, tak jak wymaga tego norma EN ISO 5883-3)? Baseny sa naczyniami najbardziej krytycznymi jesli chodzi
o przenoszenie zakazen i wazne jest aby personel mial z nimi jak najmniejszy kontakt majac na uwadze bezpieczenstwo personelu
przed kontaminacja, jak rowniez bezpieczenstwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najwazniejszych aspektow dla zachowania
bezpieczenstwa procesu.

Odp: Zgodnie z opisem jak w pkt 9 Zalgcznika nr:1

Pytanie nr 5
Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie wyposazone bylo w dysze dezynfekcyjne/myjace wykonane ze stali nierdzewnej, co
gwarantuje ich dluga zywotno$¢ oraz zapewnia wysoka jako$¢ mycia?
Odp: Zgodnie z opisem jak w pkt 2 Zalgcznika nr:1

KIEROWNIK
Dziatu Zaméwieri Publiczpych
]

Brzesko dnia 17.05.2019.r. SPZ0Z w ﬁrz

M

owak ...



