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Odp.3

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura
Spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Malopolskiego na lata 2014-2020. Umowa
nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XV11/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakosci i dostgpnosci ustug
Swiadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdziat Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, O$
Priorytetowa 12, Infrastruktura Spoleczna, Dziatanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatanie 12.1.3
Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym — spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 .

DZP-271-44/19/UE Brzesko dnia 21.06.2019 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy Przetargu nieograniczonego znak: DZP-271-44/19./UE na dostawe ,, Mebli medycznych”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawc6w, informuje:

Dotyczy: Zadanie nr 3

Pytanie nr: 1

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w szczyty tworzywowe, stanowiace jednolity odlew?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 2

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko sterowane za pomoca centralnego panelu sterowania oraz paneli wbudowanych w barierki
boczne?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 3
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko niewyposazone w akustyczng sygnalizacj¢ uzyskania pozycji poziomej leza?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:4
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z segmentem podudzia regulowanym za pomoca mechanizmu zapadkowego — rastomatu?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:5

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez sterownika noznego?

Odp: Nie, dopusci.

W odp. nr: 1 w pytaniu nr: 57 nastapila pomylka, prawidlowa odpowiedZ winna brzmie¢ ,, nie dopus$ci”.

Pytanie nr:6
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania dwoch materacow piankowych do jednego 16zka?
Odp: Tak, 1- materac zwykly , 2 materac przeciwodlezynowy.

Pytanie nr:7

Czy Zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy z gérnag warstwa wykonang z pianki viscoelastycznej oraz dolng z
pianki poliuretanowej o gestosci 28kg/m3?

Odp: Materac zgodny z opisem jak w SIWZ.
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Dotyczy : zapiséw SIWZ

Pytanie nr: 8

Czy z uwagi na fakt, ze oryginalne materiaty producenta tj. katalogi/foldery jako materialy do og6lnej dystrybucji moga nie
zawiera¢ wszystkich szczegétowych danych parametréw technicznych wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego w opisie
przedmiotu zamo6wienia - Zamawiajacy uzna za wystarczajace ztozenie materiatéw firmowych autoryzowanego dystrybutora
oraz o$wiadczenia dystrybutora, iz oferowany asortyment spetnia wszystkie oczekiwania Zamawiajacego? Materiaty
informacyjne producenta maja charakter reklamowy, sa skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwac, aby
potwierdzaty wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiajacego w konkretnym postgpowaniu.

Odp: Zamawiajacy musi mie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia, czy oferowany produkt spelnia jego wymagania, w tym celu na
wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia odpowiednich materialéw potwierdzajacych parametry oferowanych
produktow.

Zadanie nr 1 — st6l operacyjny z napedem elektrohydraulicznym z blatem pieciosegmentowym (kpl. 3

Pytanie nr:9

Czy Zamawiajacy dopusci zgodzi si¢ na wydtuzenie terminu realizacji do 8 tygodni?

Przedmiotem zamo6wienia jest specjalistyczny sprz¢t medyczny, ktéry w tym wypadku jest konfigurowany w oparciu o
zamOwienie i importowany.

Odp: Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na wydluzenie terminu maksymalnie do 6 tygodni.

Pytanie nr:10

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z ergonomiczng podstawa kolumny w ksztalcie rownolegloboku

w literze ,,H” zamiast w ksztalcie litery "T"? Podstawa w oferowanym ksztalcie nie ogranicza, ani nie utrudnia dostgpu chirurga
do blatu stotu. Jest po prostu innym rozwigzaniem konstrukcyjnym, spetiajacym doktadnie ta sama role — jak najblizszy dostep
chirurga do blatu stolu przy zachowaniu dobre;j stabilno$ci. Ponadto, zgoda na dopuszczenie do zaoferowania stotu o innej
podstawie kolumny niz w ksztalcie litery ,, T umozliwi ztozenie oferty wigkszej liczbie wykonawcéw i znacznie zwigkszy
konkurencyjno$¢ ofert.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:11

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z systemem blokowania do podloza za pomoca stopek wysuwanych
mechanicznie po naci$nigciu dZwigni noznej?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:12

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z blatem modutowym z wymiennymi segmentami, poza dolnym segmentem
oparcia plecow?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:13

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolu z regulacja segmentu podgtdwka dokonywang za pomoca precyzyjnego
systemu zapadkowego z blokada?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:14

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu, w ktérym blokada przejazdu odbywa si¢ za pomoca wysuwanych stopek
zwalnianych dzwignig nozna? tym samym funkcja ta nie jest sterowana pilotem.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 15
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z pilotem bez funkcji zmiany orientacji i utozenia pacjenta?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:16
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Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z dodatkowym panelem sterujagcym bez funkcji zmiany orientacji i utozenia
pacjenta?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:17
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z regulacja wysoko$ci w zakresie 700 — 1060 mm?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 18
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z regulacjg przechytu bocznego w zakresie +/- 20°?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 19
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z regulacjg podgtowka w zakresie -72° / +35%?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 20

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z przechytem wzdluznym (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) w
zakresie+/- 30°?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:21

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z regulacja katowa podn6zkow w zakresie -90° / +25°, co jest zakresem
Szerszym niz wymagany w opisie przedmiotu zaméwienia?

Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr: 22
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z przesuwem wzdhuznym blatu w zakresie 250 mm?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 23

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu o dlugosci blatu poza kolumng stotu przeziernej dla promieniowania RTG
réwnej 1095 mm? Przesuw wzdluzny zapewnia jeszcze wigksze pole operowania aparatem RTG.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:24
Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania stot operacyjny bez funkcji zamiany segmentu podnézka z podgtéwkiem?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:25

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie innego ksztattu podstawy stotu, tj. réwnolegloboku, waskiego przy kolumnie,
rozszerzonego w dwoch rogach od strony segmentu nog na ksztatt litery ,,V” dla pewniejszej stabilno$ci. Rozwigzanie zapewnia
taka sama lub lepsza stabilno$¢ jak opisane w zestawieniu parametréw wymaganych, ponadto umozliwia dojécie operujacego
maksymalnie blisko do kolumny i blatu stotu.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 26

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t o napedzie hybrydowym — czgé¢ regulacji odbywa si¢ elektrohydraulicznie,
cze$¢ elektromechanicznie (pragniemy zauwazy¢, ze systemy elektromechaniczne sa trwalsze i mniej awaryjne od
elektrohydraulicznych oraz czystsze w eksploatacji).

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr:27

Czy Zamawiajagcy dopusci do zaoferowania stot o calkowitej szerokosci blatu wraz z szynami akcesoryjnymi

590 mm?
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 28

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot z faczeniem segmentéw blatu za pomocg wysoce precyzyjnego, szybkiego i
wygodnego systemu hakowego? Rozwigzanie takie nie jest gorsze od opisanego w SIWZ systemu opartego na uktadzie sworzen
— gniazdo.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 29

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t nie wyposazony w prowadnice do kaset RTG? W nowoczesnych systemach
operacyjnych kasety RTG nie sg juz stosowane i producenci urzadzen odchodza od montazu prowadnic.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:30

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot, w ktorym regulacja segmentu noég odbywa si¢ za pomoca pilota lub z panelu
sterowania na kolumnie?

Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr:31

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t z pilotem nie wyposazonym w przycisk zmiany orientacji utoZenia pacjenta w
sytuacji, gdy oferowany st6l wyposazony jest w system automatycznego rozpoznawania orientacji utozenia pacjenta?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 32
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t z regulacja wysokosci w zakresie 575 — 1075 mm?
Odp: Zamawiajgcy dopusci zakres regulacji od 575 do 1235 mm

Pytanie nr: 33
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét z regulacja kata oparcia plecow w zakresie -40° / +80°?
Odp; Tak, dopuSci.

Pytanie nr: 34

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t z przechytami bocznymi w zakresie +/- 25%? Zakres ten nieznacznie odbiega od
wymaganego w opisie przedmiotu zaméwienia.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 35
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t z podgtéwkiem regulowanym w zakresie +53°/ -53%?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 36

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t z regulacja przechytu wzdhuznego (pozycja Trendelenburga i anty-
Trendelenburga) w zakresie +/- 30°?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 37

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t z regulacja katowa podnézkéw w zakresie do +50°, co jest zakresem szerszym
niz wymagany w SIWZ?

Odp: Tak, dopusci.
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Pytanie nr:38

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t, w ktérym regulacje z pilota odbywaja si¢ w nastgpujacy sposob:

- elektrohydraulicznie: zmiana wysokosci blatu, przechyly wzdtuzne, przechyly boczne

- elektromechanicznie: zmiana kata oparcia plecow, przesuw wzdtuzny, pozycja flex i reflex, blokada przejazdu, poziomowanie
blatu?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 39
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét z regulacja wysokosci w zakresie do 1060 mm?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 40

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot z regulacja kata oparcia plecow w zakresie -50° / +90°, co jest zakresem
znacznie szerszym, lepszym niz wymagany w SIWZ?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 41

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot z przechytami bocznymi w zakresie +/- 25°? Zakres ten nieznacznie odbiega od
wymaganego w opisie przedmiotu zamdwienia.

Odp: Jak w pytaniu nr:34.

Pytanie nr: 42

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét z regulacja przechytu wzdhuznego (pozycja Trendelenburga i anty-
Trendelenburga) w zakresie +/- 35°, co nieznacznie odbiega od wymog6w opisanych w SIWZ?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:43

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot z regulacja katowa podnézkow w zakresie do +90°, co jest zakresem szerszym
niz wymagany w SIWZ?

Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 44

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu o dlugosci blatu poza kolumna stotu przeziernej dla promieniowania RTG
réwnej 1335 mm? Przesuw wzdluzny zapewnia jeszcze wigksze pole operowania aparatem RTG.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Dotyczy wyposazenia stoléw. Przystawka ortopedyczna.
Pytanie nr: 45

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania wraz ze stotami przystawke ortopedyczna montowang wraz z ptyta siedziska w
miejscu podnézkéw stotu operacyjnego, z podnézkami montowanymi na szynach akcesoryjnych za pomoca uchwytow
zaciskowych, montaz bez uzycia dodatkowych narzedzi. Aparat naciagowy niezalezny od podnézkéw. Przystawka jak na
rysunku pogladowym:
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Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 2 — }.6zka ortopedyczne (6 szt.)
Pytanie nr: 46

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zka o wymiarach zewnetrznych catkowitych 2180 x 960 mm?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 47

Czy Zamawiajacy oczekuje lub dopusci do zaoferowania t6zka wyposazone w szczyty wypetnione twarda, trwata,
wodoodporng ptyta HPL?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 48

Zamawiajacy w pkt. 4 opisu przedmiotu zamoéwienia oczekuje t6zek z kétkami o §rednicy min. 125 mm, z kolei w pkt. 9 —
kotek o $rednicy min 150 mm, co wskazuje na omytke. Czy wobec tego Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zka z kotami
o $rednicy 125 mm (pozostate parametry uktadu jezdnego zgodnie z SIWZ).

Odp: Przepraszamy za pomylke. Odpowiednie sprostowanie zostalo zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

Pytanie nr: 49

Czy Zamawiajacy w ramach wyposazenia 16zek dopusci do zaoferowania podw6jna rame wyciagowa ze stali nierdzewne;j
polerowanej oraz uchwyt basenu i uchwyt kaczki ze stali nierdzewnej (parametr lepszy niz stal w powtoce chromowo —
niklowej)?

Odp: Tak, dopusci.

Zadanie nr 4 — Woézek do przewozenia chorych — szt. 4
Pytanie nr: 50

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych z regulacja wysokosci w zakresie 570-910 mm?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 51

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych z regulacja Trendelenburga 20°
i anty-Trendelenburga 12°?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 52
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych wyposazony materac o grubosci S0 mm?
Odp: Nie, dopusci.

Zadanie nr 5 - Materac do ogrzewania pacjenta — kpl 3
Pytanie nr:53

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, Czy Zamawiajacy miat na mysli i wymaga urzadzenia do ogrzewania pacjenta z
zasilaniem bateryjnym i mozliwo$cia pracy min. 1,5 godz. niezaleznie od sieci?
Odp: Zamawiajacy dopuszcza materac bez dodatkowego akumulatora.
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W odp. nr: 1 w pytaniu nr: 24 nastapita pomyika, prawidlowa odpowiedz winna brzmie¢ ,, tak, dopusci”.

Pytanie nr:54
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w poz.4 materaca skonstruowanego z widkien weglowych.
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:55

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w poz.8 materaca o wymiarach min. 180 cm x 80 cm.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza materac o dlugo$ci 150 cm, natomiast szeroko$¢ materaca winna by¢ dostosowany do
szerokosci stolu operacyjnego tj. nie wigksza niz 60 cm.

Pytanie nr:56

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w poz.11 urzadzenia do ogrzewania pacjenta z panelem kontrolnym, sterowanym za
pomocg przyciskow.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:57
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w poz.12 zakresu temperatury w przedziale 32-39 st.C, regulowanej co 0,5 st.C.
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:58
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia o nieprzekraczalnej wadze 3,0 kg.
Odp: Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie wymagan.

Pytanie nr: 59

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia, ktérego maksymalny pobér mocy wynosi
170 W.

Odp: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan.

Pytanie nr: 60

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z panelem kontrolnym wyposazonym w przyciski membranowe i wy$wietlacz
temperatury zadanej oraz aktualnej oraz prosimy o odstgpienie od wymogu zaoferowania akumulatora.

Odp: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr: 61

Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do naszej prosby i przesunie termin sktadania oraz otwarcia ofert o 7 dni czyli na
dziefi 02-07-2019r. Przesunigcie takie zapewni wigkszej ilo$ci oferentéw mozliwo$¢ sktadania ofert co niewatpliwie
przetozy si¢ na ich konkurencyjnos¢.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:62

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny stét operacyjny posiadajacy mocowanie segmentéw
miedzy za sobg inne niz sworzen/gniazdo, a dziatajace na zasadzie hakéw zabezpieczanych pokrettem dociskowym?
Pragniemy zauwazy¢, ze jest to powszechnie stosowane rozwiazanie u czg¢sci producentéw stotéw operacyjnych,
zabezpieczajace segment przed upadkiem w przypadku awarii elementu zabezpieczajacego czy zlacznego.

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:63

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny st6t operacyjny posiadajacy regulacje wysokosci blatu (bez
materacy) w zakresie 650 do 1100mm?

Pragniemy zauwazy¢, ze jest to zakres regulacji wystarczajacy do przeprowadzenia wszystkich t

typoéw operacji.

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.



Fundusze _ Rzeczpospolita M Unia Europejska -

i ooy NI PO MALOPOLSKA .o

Pytanie nr:64

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny stét operacyjny posiadajacy Ergonomiczna pozycje

zaladunkowa i do zabiegéw oftalmologicznych w odwréconej konfiguracji blatu — segmenty oparcia plecow, segment

dodatkowy i podnézki ustawione ptasko do podtoza, na wysokosci 350 mm od podtoza (bez materacy)?

Pragniemy zauwazy¢, ze wymagana wysoko$¢ 250mm jest jedyni ograniczeniem konkurencji gdyz z punktu widzenia

pacjenta wrecz niemozliwym jest samodzielne uzyskanie pozycji siedzacej na elemencie tak niskim. Z kolei z punktu

widzenia operator6w trudno wyobrazi¢ sobie aby dokonywali oni jakichkolwiek czynnosci przy takiej wysokosci blatu.

Odp: Parametr oceniany.

Pytanie nr: 65

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny st6t operacyjny posiadajacy blat w ktérym odleglo$¢ pomigdzy
materacem siedziska (oprécz wycigcia urologicznego) oraz materacem podnézka wynosi 80 mm?

Pragniemy zauwazy¢ ze réznica pomigdzy pierwotnym wymogiem a proponowanym rozwigzaniem wynosi jedynie

25mm i nie ma absolutnie Zadnego znaczenia pod wzglgdem uzytkowym.

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:66

Pytanie (dotyczy pkt 1.2). Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczng wyposazona w siedzisko podparte konstrukcja
ze stali nierdzewne;j?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:67

Pytanie(dotyczy pkt 1.3). Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczna ktorej siedzisko jest bez dodatkowych
segmentow podpierajacych?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:68
Pytanie (dotyczy pkt 1.4). Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczng bez podnézkow?
Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:69

Pytanie (dotyczy pkt 1.5). Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedycznag wyposazona w aparat naciaggowy wykonany ze
stali nierdzewnej, ktérego naciag dziata na zasadzie $rubowej, a regulacja ustawien odbywa sie poprzez obrét elementéw i
ustalenie pozycji pokrettem dociskowym?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:70

Pytanie (dotyczy pkt 1.6). Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczna wyposazong w skorzany but do mocowania
stopy z pasami i sprzaczka do zapinania i regulacji sity opinania?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:71

Pytanie 11 (dotyczy pkt 1.7). Czy Zamawiajacy dopus$ci przystawke ortopedyczng wyposazona w dwa zintegrowane gniazda
przeswietlalnej sztycy watka oporowego wykonanego z poliuretanu?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 72

Pytanie (dotyczy pkt 1.8)

Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedycznag z dostawka do gwozdziowania kosci piszczelowej z
jednostopniowa regulacja kata bez systemu szybkiej konwersji?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:73
Pytanie (dotyczy pkt 1.8). Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy ma namysli piszac ,,system niskiego buta”?
Odp: Odslaniajacy caly staw skokowy.

Pytanie nr:74
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na minimalne obcigzenie robocze we wszystkich pozycjach 225 kg co jest niewielkim odstgpstwem od
wymagan zawartych w SIWZ?
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Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 75

Czy Zamawiajacy dopusci stét operacyjny bez panelu wyposazonego w przycisk zmiany orientacji utozenia pacjenta w zaleznoéci od
zamontowania podgtéwka i podnézkow?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 76

Czy Zamawiajacy wymaga stotu wyposazonego w 2 zupetnie odrgbne systemy sterowania : pilota oraz panel, zasilane z réznych
akumulator6w raz sterowane z catkowicie odrebnych plyt sterujgcych, wyposazonych kazdy we wlasne indywidualne przewody co w
100% zabezpiecza mozliwo$¢ sterowania stolem, w razie jakiejkolwiek awarii systemu podstawowego nie tylko w czasie zabiegu,
kiedy powstala usterka ale takze do czasu jej usunigcia?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 77

Czy Zamawiajgcy dopusci stot operacyjny z regulacja wysokosci w zakresie: 686 to 1092 mm, regulacja przechytu bocznego +/-18°,
regulacjg podglowka +/-30°, pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga +/-28°, regulacja podnézka -90/+15° pozioma regulacja
podnézkéw przy pomocy pokretel, oknem rtg 1450 mm?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 78

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na stot o asymetrycznie potozonej kolumnie, ktéry nie posiada przesuwu wzdtuznego ale oferuje okno rtg
1450mm?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 79

Czy Zamawiajacy dopusci stot bez mozliwo$¢ ustawienia ergonomicznej pozycji zatadunkowej i do zabiegéw oftalmologicznych w
odwrdconej konfiguracji blatu — segmenty oparcia plecow, segment dodatkowy i podnézki ustawione ptasko do podioza, na
wysoko$ci maksymalnie 250 mm (bez materacy)?

Odp: Parametr oceniany.

Pytanie nr: 80

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na stol, w ktérym odleglos¢ pomigdzy ptaskimi powierzchniami materacy miedzy segmentami w
poziomym utozeniu blatu wynosi 69 mm co jest zdecydowanie korzystniejszym parametrem?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 81

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na stol, w ktérym przystawka ortopedyczna konczyn dolnych montowana w miejsce podnézkéw stotu
operacyjnego ale do dedykowanych uchwytéw montazowych znajdujacych si¢ pod siedziskiem?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 82

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na interfejs siedziska do montazu przystawki musi posiada¢ system szybkozlagczy do mocowania
podnézkéw, z automatyczna blokada po wsunigciu ich w gniazda oraz dodatkowych zabezpieczen gwarantujgcych bezpieczenstwo pacjenta?
Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

KIEROWNIK
Dziatu Zaméwign Publj
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