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Odp.1

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura
Spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Malopolskiego na lata 2014-2020. Umowa
nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XV11/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakosci i dostgpnosci ustug
swiadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdziat Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, O$
Priorytetowa 12, Infrastruktura Spoleczna, Dziatanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatanie 12.1.3
Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym — spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 .

DZP-271-47/19/UE Brzesko dnia 09.07.2019 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy Przetargu nieograniczonego znak: DZP-271-44/19./UE na dostawe ,, Mebli medycznych”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informuje:

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia — zadanie nr 1 St6! operacyjny z napedem elektrohydraulicznym z blatem
pigciosegmentowym — kpl 3

Pytanie nr:1

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny st6t operacyjny posiadajacy mocowanie segmentow
migdzy za sobg inne niz sworzen/gniazdo, a dziatajace na zasadzie hakow zabezpieczanych pokrettem dociskowym?
Pragniemy zauwazy¢, ze jest to powszechnie stosowane rozwigzanie u czg¢$ci producentow stoldw operacyjnych,
zabezpieczajgce segment przed upadkiem w przypadku awarii elementu zabezpieczajacego czy ztacznego.

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny st} operacyjny posiadajacy regulacje wysokosci blatu (bez
materacy) w zakresie 650 do 1100mm?

Pragniemy zauwazy¢, ze jest to zakres regulacji wystarczajacy do przeprowadzenia wszystkich t

typoéw operacji.

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny st operacyjny posiadajacy Ergonomiczng pozycjg
zatadunkowa i do zabiegow oftalmologicznych w odwréconej konfiguracji blatu — segmenty oparcia plecéw, segment
dodatkowy i podnézki ustawione ptasko do podtoza, na wysokosci 350 mm od podtoza (bez materacy)?

Pragniemy zauwazy¢, ze wymagana wysoko$¢ 250mm jest jedyni ograniczeniem konkurencji gdyz z punktu widzenia
pacjenta wrecz niemozliwym jest samodzielne uzyskanie pozycji siedzacej na elemencie tak niskim. Z kolei z punktu
widzenia operatoréw trudno wyobrazi¢ sobie aby dokonywali oni jakichkolwiek czynnosci przy takiej wysokosci blatu.
Odp: Parametr oceniany.

Pytanie nr: 4

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy elektrohydrauliczny stot operacyjny posiadajacy blat w ktérym odlegto$¢ pomigdzy
materacem siedziska (oprocz wycigcia urologicznego) oraz materacem podnézka wynosi 80 mm?

Pragniemy zauwazy¢ ze réznica pomigedzy pierwotnym wymogiem a proponowanym rozwigzaniem wynosi jedynie

25mm i nie ma absolutnie zadnego znaczenia pod wzglgdem uzytkowym.

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.,
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Pytanie nr:5 dotycz pkt 3)

Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczng wyposazona w siedzisko podparte konstrukcja ze stali nierdzewne;j?
Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:6 dotyczy pkt 4)
Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczna ktorej siedzisko jest bez dodatkowych segmentéw podpierajacych?
Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:7 dotyczy pkt 5)
Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczng bez podnozkow?
Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:8 dotyczy pkt 6)

Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczna wyposazona w aparat naciagowy wykonany ze stali nierdzewnej, ktérego
naciag dziala na zasadzie §rubowej, a regulacja ustawien odbywa sie poprzez obrét element6éw i ustalenie pozycji pokrettem
dociskowym?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:9 dotyczy pkt 7)

Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczng wyposazona w skorzany but do mocowania stopy z pasami i sprzaczka do
zapinania i regulacji sity opinania?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:10 dotyczy pkt 8)

Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedycznag wyposazona w dwa zintegrowane gniazda prze$wietlalnej sztycy watka
oporowego wykonanego z poliuretanu?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 11 dotyczy pkt 9)

Czy Zamawiajacy dopusci przystawke ortopedyczna z dostawka do gwozdziowania kosci piszczelowej z
Jjednostopniowa regulacja kata bez systemu szybkiej konwersji?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:12 dotyczy pkt 9)
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy ma namysli piszac ,,system niskiego buta”?
Odp: Odslaniajacy caly staw skokowy.

Pytanie nr:13

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu realizacji do 45 od dnia podpisania umowy? Prosbe swojg motywujemy
znacznym wydhuzeniem terminéw dostaw na podzespoty do stotéw od naszych poddostawcow spowodowane przestojami
produkcyjnymi zwigzanymi z okresem wakacyjnym. Dodatkowo w ramach przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ specjalistyczne
wyposazenie (przystawka ortopedyczna), wymagajace dtuzszego procesu produkcyjnego.

Odp: Wyrazamy zgode.
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