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Znak sprawy: DZP-271-5-U/19/UE Brzesko 29.07.2019. r

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12.
Infrastruktura Spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.
Umowa nr:RPMP,12,01.03-12-0615/17-00-XVI11/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakos$ci i dostgpnosci
ustug $wiadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdzial Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, O$
Priorytetowa 12, Infrastruktura Spoleczna, Dzialaniel2.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialanie 12.1.3
Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym — spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Wykonawcey wszyscy
biorgcy udzial w post¢gpowaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe: Urzagdzen medycznych, nr ogloszenia: DUUE nr 2019/5-318526-2019 z dnia 09.07.2019.r

Pytanie nr:1

Prosimy o odpowiedz dot. zadania nr 10, poz. 12, ppkt.8 (SERWIS) tabelki wymaganych parametrow technicznych.

Czy Zamawiajacy dopusci nieodplatny przeglad 1 raz w roku?

Producent negatoskopu cyfrowego zaleca wykonanie przegladu raz na 3 lata lub po uptywie 8000 godzin pracy negatoskopu.
W tym przypadku 1 przeglad w roku zapewni nalezyte/zalecane przez producenta uzytkowanie sprzetu.

Odp. Tak.

Pytanie nr:2.Cz¢é¢ 7 Defibrylator :Defibrylacja:
Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator z metronomem zaprogramowanym zgodnie z ERR ?
Odp. Tak

Pytanie nr:3. Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator z zakresem wyboru energii od 5 do 360 J ?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:4.Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator z mozliwoscia wyboru 9 poziom6w energii ?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie nr:5.Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator o czasie tadowania do energii 200 J wynoszacym 6 s ?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:6.Pytanie do pkt.1 Pulsoksymetria :
Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator o zakresie pomiaru t¢tna 30-300/min ?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:7. Dot. pakietu 4- ssak
Czy Zamawiajacy dopusci ssak, posiadajacy Wydajnos¢ ssania 35 litrow /min oraz spelniajacy pozostate parametry?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ, Zamawiajgcy dopuszcza ssak z przeplywem powyzej 60 litrow /minutg.

Dot. ZADANIE nr: 4 Ssak elektryczny z wozkiem i wyposazeniem — szt. 1

Pytanie nr:8.

Pytanie 1, Lp. 1,4

Czy Zamawiajacy dopusci ssak elektryczny z maksymalnym podcisnieniem 90 kPa, co jest parametrem lepszym od
wymaganego?

Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:9.Pytanie 2, Lp. 1, 5Czy Zamawiajacy dopusci ssak elektryczny z napig¢ciem zasilania 220 V?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:10. Pytanie 3, Lp. 11, 1Czy Zamawiajacy dopusci manometr z jednostka miary mmHg?
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Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:11.Pytanie 4, Lp. 1I, 3Czy Zamawiajacy dopusci ssak elektryczny wyposazony w 2 butle szklane o pojemno$ci
2500 m1?
Odp. Tak, dopusci.

Zadanie nr: 8 Pompy strzykawkowe (infuzyjne) i objetoSciowe - szt 9, Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

Pytanie nr:12. Pkt. 4

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z manualnym chwytaniem rozpoznanej
strzykawki 7 Dzigki takiemu rozwiazaniu, uzytkownik moze przygotowac zestaw do infuzji przy wiaczonej jak i wylaczonej
pompie.

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:13 pkt.14 .

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z systemem alarmow pozwalajacy na regulacje
glo$nosci bez wyboru dzwigku ? Mozliwos¢ wyboru dZzwigku alarmu nie jest rozsadna decyzjg, poniewaz uzytkownik moze
tak go ustawic, ze kolejna osoba z obstugi moze go zbagatelizowac i narazi¢ pacjenta. Pewne funkcje powinny zosta¢ w
standardzie, a podstawowy uzytkownik nie powinien mie¢ do nich dostgpu.

Odp. Tak, dopuSci.

Pytanie nr:14. Pkt. 26

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z mozliwoscia instalacji w stacji dokujacej z
szybkim przykrecaniem, mozliwos$cia mocowania jedna nad drugg oraz automatycznym przylaczaniem zasilania ?

Odp. Zamawiajgcy nie precyzuje sposobu mocowania.

Pompa infuzyjna obje¢tosciowa

Pytanie nr:15. Pkt. 2 oraz 8

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objeto$ciowe z mozliwoscia podazy lekéw standardowych,
plynéw infuzyjnych, lekéw $wiattoczulych, cytostatykow bez udokumentowanej podazy krwi i preparatéw krwiopochodnych
oraz zywienia pozajelitowego?

Odp. Nie dopusci.

Pytanie nr:16.Pkt. 11

Czy Zamawiajacy oczekuje dolaczenia do kazdej pompy detektora kropli, czy tylko ewentualna mozliwo$¢ dokupienia w
przysztosci ?

Odp. Zamawiajgcy oczekuje dolgczenia do kazdej pompy detektora kropli.

Pytanie nr:17.Pkt. 17

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetosciowe z sygnalizacja stanéw alarmowych akustyczno-
optycznej o podanej zaprogramowanej objetosci, powietrzu w drenie, okluzji, roztadowanym akumulatorze, zaniku zasilania
sieciowego oraz uszkodzeniu pompy bez alarmu za malego / za duzego przeptywu ? Uzytkownik $wiadomie ustawia
predkos¢ infuzji, a pompa a podstawowym programie nie zmieni sama szybkosci, dlatego taki alarm nie ma zastosowania.
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:18.Pkt. 17

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetos$ciowe z czasem pracy 9 godzin przy przeplywie 25
ml/h ?

Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:19.Pkt. 24

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompy objetosciowe z mozliwoscia instalacji w stacji dokujacej z
szybkim przykrecaniem, mozliwos$cia mocowania jedna nad druga oraz automatycznym przylaczaniem zasilania ?

Odp. Zamawiajgcy nie precyzuje sposobu mocowania.

Zadanie nr. 7 Defibrylator z kardiowersja i opcjg elektrostymulacji serca -kpl 4

Pytanie nr:20 dot. pkt.L.3.

Czy Zamawiajacy oceniajac wage defibrylatora z wyposazeniem ma na uwadze: wage defibrylatora wraz z tyzkami,
akumulatorem, akcesoriami do defibrylacji i monitorowania oraz z torbg?

Odp. Tak.
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Pytanie nr:21.dot. pkt.1.4.

Czy Zamawiajacy dopu$ci do zaoferowania defibrylator wyposazony w tryb AED zgodny z aktualnymi wytycznymi

ERC/PRC z 2015 roku wykrywajacy rytm podlegajacy defibrylacji lub niepodlegajacy defibrylacji? Najnowsze wytyczne nie

opisuja wymagan algorytmu, ktéry ma wykrywa¢ ruch pacjenta, pozostawiajac ocen¢ uzytkownikowi wykonujagcemu

procedurg defibrylacji.

Odp. Tak.

Pytanie nr:22.dot. pkt.V.3.

Czy Zamawiajacy oczekuje do pomiaru pulsoksymetrii czujnikow: klipsowych dla dzieci (2 szt.) oraz klipsowych dla
dorostych (2 szt.)?

Odp.Tak.

Zadanie nr 5 — system ogrzewania pacjenta: dotyczy pakietu 5, pkt 6

Pytanie nr:23.Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z panelem sterowania, na ktérym sygnalizowana jest nastawiona
temperatura za pomoca diody?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie nr:24.dotyczy pakietu 5, pkt 8

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z systemem alarméw technicznych i zbyt wysokiej temperatury wylaczajace grzatke
oraz wentylator?

Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:25.dotyczy pakietu 6, pkt 4
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie ze stala temperatura podgrzewania 39°C ?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie nr: 26. dotyczy pakietu 6, pkt 7
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z mozliwoscia podgrzewania tylko jednego ptynu?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie nr:27.dotyczy pakietu 6, pkt 11
Czy Zamawiajacy dopus$ci urzadzenie alarmem akustycznym i optycznym tylko przekroczenia zadanej temperatury?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie nr: 28.dotyczy pakietu 6, pkt 13

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, na wyposazeniu ktérego znajduja si¢ kasety grzewcze (5 sztuk) z linig o dlugosci 30
cm pasujace do standardowych zestawéw kroplowkowych?

Odp. Nie dopusci.

Dotyczy Zadania nr. 7: Defibrylator z kardiowersjg i opeja elektrostymulacji serca - kpl 4

Pytanie nr:29 dot. Pkt. I-5-
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez metronomu?
Odp. Nie, dopusci.

Pytanie nr:30 dot. Pkt. I1-6-
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez pomiaru SpO2?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:31 dot. Pkt. 11-2
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez metronomu?
Odp. Jak w pytaniu nr: 29.

Pytanie nr:32 dot. Pkt. 11-4
Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator z zakresem energii 1-200] w trybie manualnym?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie nr:33 dot. Pkt. 11-5
Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator z zakresem energii 50-200J w trybie AED?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ
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Pytanie nr:34 dot. Pkt. 11-7-
Czy Zamawiajacy dopusci czas ladowania do energii zalecanej ponizej 5s, a do energii maksymalnej 200J ponizej 6s?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:35 dot. Pkt. 1V-1
Czy Zamawiajacy dopusci zakres tgtna mierzonej z saturacji 30-300 u/min?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:36 dot. Pkt. V-1-
Czy Zamawiajagcy dopusci urzadzenie z fabrycznie zainstalowana opcja stymulacji przezskoérnej?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:37 dot. Pkt. 24

Czy Zamawiajacy dopuéci kardiomonitor bez funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP

Odp. W opisie przedmiotu zaméwienia — Zadanie nr: 9 ,, Cenfralna stacja monitorowania wyposaiona w 4
kardiomonitory umoliwiajgca jednoczesny podglgd 4 stanowisk monitorowania na 2 ekranach” — brak pkt 24
W zadaniu tym Zamawiajacy nie okre$la w/w wymogu.

Zadanie nr 3 - Ssak chirurgiczny
Pytanie nr: 38

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie:
1. o przeplywie maksymalnym 70 1/min;

2 o0 podcisnieniu maksymalnym 95 kPa;
3. z jednym kréécem ssacym;
4. z przelacznikiem wyboru butli ssacej w postaci kranika tréjdzielnego umieszczonego na drenie?

Odp. Tak, dopusci.

Zadanie nr 4 - Ssak elektryczny z wozkiem i wyposazeniem
Pytanie nr: 39

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie:

1.0 podci$nieniu maksymalnym 95 kPa;

2.umieszczone na podstawie jezdnej (zamiast wozka)?

Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:40

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie:

1. o przeplywie maksymalnym 30 1/min;
2. o podciénieniu maksymalnym 85 kPa?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Zadanie nr 7 defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca-dotyczy: poz I1. pkt 2.

Pytanie nr: 41

Czy zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowazno$ci nowoczesny defibrylator/monitor wyposazony w metronom, CPR
Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie uciskéw klatki piersiowej, animacje wyéwietlane na ekranie wskazujace
dziatania ratownicze w trybie AED?

Odp. Tak, dopusei.

Pytanie nr: 42. dotyezy: poz 1V. pkt 1

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru czgstosci akcji serca w zakresie od 25 do
240 uderzert/min?

Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:43 dotyczy: poz VI. pkt 2

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z funkcja automatycznego testu po kazdym wilgczeniu
urzadzenia z mozliwoscia wydruku wyniku?

Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr:44.
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Czy Zsmawiajacy bedzie wymagal aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadal mozliwoé¢ rozbudowy o moduly w
techologii ,Plug & Play”: NIBP, SpO2, temp, IBP, EtCO2 w siedzibie zamawiajacego?
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:45.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadal zakres defibrylacji potautomatycznej
(AED) 0d 150 do 360 J dla osob dorostych i 40 do 90 J dla dzieci - warto$ci energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowane
przez uzytkownika w obu trybach?

Oferowany spos6b regulacji defibrylacji pozwala na defibrylacje tak dorostych jak rowniez dzieci.

Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza

Dotyczy: Zadanie nr 7 ,Dotyczy 11 pkt. 7:

Pytanie nr: 46.
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z czasem tadowania ponizej 6 sekund?
Odp. Tak, dopusci.

Pytanie nr: 47.Dotyczy X - Szkolenie personelu:
Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Jaka bedzie ilos¢ uczestnikow szkolenia?
Odp. Ok. 5 os6b.

Zadanie nr: 11 CPV 33161000-6 Urzgdzenia elektrochirurgiczne — Diatermia chirurgiczna — kpl 3

Pytanie nr:48.

Czy w zadaniu nr: 11 CPV 33161000-6 Urzadzenia elektrochirurgiczne — Diatermia chirurgiczna — kpl 3 , w zat nr 1 ,,Opis
przedmiotu zamo6wienia” Zamawiajacy w punkcie 3 — ,Wyposazenie aparatu” w podpunktach 12), 13) i 14) wymaga
dostarczenia, w kazdym z tych podpunktow, 2 szt. opisanych instrumentéw do zamykania duzych naczyn jako
wyposazenie do zamawianych 3 kompletéw diatermii czy tez wymaga dostarczenia po 2 szt. Opisanych instrumentéw do
kazdej diatermii czyli w sumie az 18 instrumentéw do trzech diatermii?

Odp: W zadaniu tym nastgpila omylka. Prawidlowo winno byé: po 2 szt. opisanych instrumentéw do zamykania
duzych naczyn jako wyposazenie do zamawianych 3 kompletéw diatermii.

Pytanie nr:49.

Czy w zadaniu nr: 11 CPV 33161000-6 Urzadzenia elektrochirurgiczne — Diatermia chirurgiczna — kpl 3 , w zal nr 1 ,,Opis
przedmiotu zamowienia” Zamawiajacy w punkcie 3 — ,,wyposazenie aparatu” w podpunkcie 15) wymaga dostarczenia, 10
szt. Instrumentéw laparoskopowych do zamykania duzych naczyn z funkcja cigcia mechanicznego i aktywacja w rekojesci.
Jednorazowych z kablem przylaczeniowym do wszystkich 3 kompletéw diatermii, czy tez po 10 szt. do kazdej diatermii?
Odp. W zadaniu tym nastgpila omytka. Prawidlowo winno by¢: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia, 10 szt.
Instrumentow laparoskopowych do zamykania duzych naczyi z funkcjg cigcia mechanicznego i aktywacjg w

rekojesci, jednorazowych z kablem przylgczeniowym do wszystkich 3 kompletéw diatermii.

Dotyczy pytania nr: 48 i 49- Zamawiajacy w zalgczeniu przedklada poprawiony zalgcznik nr: 1 w zakresie Zadania
nr:11.

Dotyczy: Zadanie nr 7 - Defibrylator z kardiowersja i opcjg stymulacji serca

Pytanie nr:50

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadach réwnowaznosci defibrylator, cenionego na catym $wiecie europejskiego producenta o
nastgpujacych parametrach:

-Zakres wyboru energiiw J 2-200 J w trybie AED oraz manualnym,

-Czas fadowania do energii 200J 7 sekund

-Zakres pomiaru pulsoksymetrii 25-240 u/min.

-Dwie kieszenie boczne do przechowywania akcesoriow

-mozliwo$¢ zgrania danych za pomoca karty SD oraz wydruk tych informacji z pozycji komputera klasy PC
-Autotest wykonywany przy kazdorazowym wlaczeniu urzadzenia;

Przy zachowaniu pozostatych zapisow OPZ,

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:51.Zamawiajacy w czeéci V: Wyposazenie w ppkcie 4 wymaga dostarczenia 10 rolek papieru EKG. W zwiazku z
powyzszym, zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o doprecyzowanie, czy ten wymog jest z tozsamy z tym, ze
urzadzenie musi by¢ wyposazone w drukarke?

Odp. Tak urzgdzenie wyposazone w drukarke.
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Pytanie nr: 52.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dostawg sprzetu w ciagu 45 dni od podpisania umowy?
Odp. Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:53 dotyczy Zalgcznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr: 8, Lp. 1.2.4)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie wysokiej jakosci pomp infuzyjnych z manualnym mocowaniem i
automatycznym rozpoznawaniem strzykawki?

Odp. Tak, wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 54

Dotyczy Zalgcznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 1.2.5)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wysokiej jakosci pomp infuzyjnych z klawiatura alfanumeryczna?
Odp. Tak, wyrazamy zgode.

Pytanie nr:55

Dotyczy Zalacznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 1.2.10)

Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace do uzyskania max. ilodci pkt. wysokiej jakosci pompy infuzyjne z trzema rodzajami
bolusa: recznym, programowanym, EMERGENCY -manualne przesunigcie ttoka strzykawki z funkcja zliczania podanej
objetosci z szybko$cia dozowania do 1200 ml/h?

Odp. Parametr oceniany, punkty zostang przyznane zgodnie ze skalg okre$long w rubryce ,, Parametry oceniane” .

Pytanie nr:56.Dotyczy Zalacznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 1.2.20)

Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajaca mozliwo$¢ programowania bezposrednio z klawiatury pompy trybow infuzji:
biblioteka lekéw, szybkoé¢ dozowania w ml/godz; szybko$¢ dozowania + objetos¢ infuzji do podania; objetos¢ do podania +
czas podazy?

Odp. Tak.

Pytanie nr: 57.Dotyczy Zalacznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 1.2.24)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wysokiej jakosci pomp infuzyjnych z zintegrowanym akumulatorem
wewnetrznym o trwatosci 6h przy przeptywie Sml/h?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 58 Dotyczy Zalacznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 11.2.3)

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy mial na mysli szybko$¢ dozowania od 0,1 ml/h do1200 ml/h, rozdzielczosé co 0,1
od 0,1 ml/h do 99,99 ml/h, co 1 ml/h od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 10 ml/h powyzej 1000 ml/h?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 59.Dotyczy Zalacznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 11.2.13)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wysokiej jakosci pomp objetosciowychz regulowanym na 9 progach
ci$nieniem okluzji w zakresie 50-800 mmHg?

Odp. Tak, wyrazamy zgode.

Pytanie nr:60.Dotyczy Zalacznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 11.2.15)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wysokiej jako$ci pomp objetosciowych bez funkcji antybolus z maks,
objetoscia bolusa po alarmie okluzji < 0,6 m1?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 61.Dotyczy Zalacznik nr 1do SIWZ, Zadanie nr:8, Lp. 11.2.22)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wysokiej jako$ci pomp objetosciowych z zasilaniem akumulatorowym na
6godzin pracy przy przeptywie 25 ml/h?

Odp. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, ponadto parametr ten jest oceniany.

Pytanie nr:62.Dotyczy zalacznik nr: 4do SIWZ, wzér umowy, § 8 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy zamawiajacego o zmiang stawki % potencjanych kar umownych na 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. | umowy.

Odp. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 5: system ogrzewania pacjenta —szt. 1, nr 1 poz. 8
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Pytanie nr:63 Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego, aby dopuscit ,,System do ogrzewania pacjenta”, ktory ze wzgledu
na brak mozliwo$ci odiaczenia rury od urzadzenia nie ma potrzeby posiadania alarmu kontroli poprawnosci polaczen.

Pozostale parametry bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie 5 - System ogrzewania pacjenta, dotyczy: pkt.6

Pytanie nr:64

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie latwego w obsludze panelu kontrolnego, na ktérym widocznie sa zadane
temperatury przez Uzytkownika podczas pracy.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

.Zadanie 6 - Podgrzewacz plynéw infuzyjnych przeplywowy
Pytanie nr:65

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie w czy nie zaszla oczywista omylka pisarska i Zamawiajacy wymaga przedtuzaczy
kompatybilnych z opisanym urzadzeniem o dlugosciach: 350 i 460 ¢cm,
QOdp. Tak, istotnie nastgpila omylka pisarska, Zamawiajacy wymaga przediuzaczy 460 ¢cm i 350 cm.

Zadanie 8 - Pompy strzykawkowe pkt.1

Pytanie nr:66

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy w pkt.10 nie zaszla oczywista omytka pisarska i Zamawiajacy mial na mysli
oceng punktowa (5 pkt) dla zakresu od 1201 do 1500 m]?

Odp. W pozycji tej prawidlowa ocena winna by¢ ,, dla zakresu = 1201 do 1500 ml /h - 5 pkt.

Pytanie nr:67

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pkt.14 zmian¢ wyboru dzwigku alarmu w pompie przy uzyciu konfiguratora z
poziomu uzytkownika.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:68

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pkt. 20 programowania biblioteki lekéw przy uzyciu konfiguratora z poziomu
uzytkownika.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:69

Czy Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisow wzoru umowy i dopusci w trakcie obowigzywania umowy zmiang ceny
brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisoéw podatkowych ulegta zmianie obowigzujagca w chwili zawarcia
umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust. 3).

Odp. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:70

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przysziej umowy w

zakresie zapisow § 8 ust. 1 pkt. 1), 2), 3): .Ustala si¢ nastgpujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce na skutek okolicznosdci, za ktore Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysokosci 10 % warto$ci niezrealizowanej czesci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust.1 umowy.

2) za opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto, przyslugujgcego
Wykonawey za op6Zniony w wykonaniu przedmiot umowy, za kazdy dzien opéznienia liczac od umownego terminu
wykonania umowy okre$lonego w § 3 ust.] umowy, jednak nie wiecej niz 10% wartodci brutto opéZnionego w
wykonaniu przedmiotu umowy.

3) za nieprzestrzeganie warunkow gwarancji (serwisu) i rekojmi, o ktérych mowa w § 7 za kazde uchybienie w wysokosci
0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, przyslugujgcego Wykonawey za przedmiot umowy podlegajacy warunkom
gwarancji (serwisu) i rekojmi, jednak nie wiecej niz 10% wartoSci brutto przedmiotu umowy podlegajgcego

warunkom gwarancji (serwisu) i rekojmi.
Odp. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie 8 Pompy strzykawkowe (infuzyjne) i objgtoSciowe

Pytanie nr:71
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie
1) 1 pkt.4
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Pélautomatyczne chwytanie strzykawki, ktore polega na napetnieniu i manualnym zatozeniu i dosunigciu strzykawki w
ramie tloka, kolejne czynno$ci miedzy innymi: chwytanie i rozpoznanie wielkosci objetosci strzykawki wykonywane jest
automatycznie.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

2) pkt. 5
Proste, intuicyjne programowanie, wprowadzanie warto$ci numerycznych przy pomocy klawiatury nawigacyjnej.
Odp. Zamawiajgcy wymaga pompy z klawiaturg numeryczng.

3) 1 pkt. 20

Mozliwo$¢ programowania biblioteki lekow przy pomocy oprogramowania komputerowego, do tworzenia i przesylania do
pompy biblioteki lekdw, serwisant wykonuje ta czynno$¢ bezplatnie na zlecenie Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

4) 1 pkt. 22
Rejestr zdarzen 1000 wpiséw
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

5) H pkt. 13
Regulowany prog ci$nienia okluzji w zakresie 50-750 mm Hg, 9 pozioméw.
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

6) 11 pkt. 22
Czas pracy z akumulatora 6 h przy przeplywie 25 mi/h.
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

7) 111 pkt. 1
Stacja dokujaca na 3 lub 6 pomp — szt 2
Odp. Zamawiajgcy dopuszeza.

8) V pkt.6

W okresie gwarancji przeglady techniczne min.1 raz na 24 miesigce (wg zalecen producenta).

Zamawiajgcy wymaga dokonania dodatkowego przegladu technicznego w ostatnim miesigcu przed uplywem terminu
gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urzadzenia.

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ,

Zadanie nr: 7 Defibrylator z kardiowersjg i opcjg elektrostymulacji serca - kpl 4

Pytanie nr:72 dot. | DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY - pkt 5

Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci do postgpowania defibrylator wyposazony w metronom aktywnie
wspomagajacy uzytkownika w taki sposob, aby w trakcie prowadzenia RKO uciskat on klatke piersiowa pacjenta w tempie
wymaganym Wytycznymi ERC 2015, wynoszacym od 100 do 120 uciskéw na minutg?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:73 dot. 11 DEFIBRYLACJA - pkt 2

Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowazno$ci dopusci do postgpowania defibrylator wyposazony w metronom aktywnie
wspomagajacy uzytkownika w taki sposob, aby w trakcie prowadzenia RKO uciskat on klatke piersiowa pacjenta w tempie
wymaganym Wytycznymi ERC 2015, wynoszacym od 100 do 120 uciskéw na minute? Niezaleznie od wieku pacjenta,
koniecznosci jego intubacji lub tez jej braku czgstos$¢ uci$nigc klatki piersiowej (zgodnie z Wytycznymi ERC 2015) wynosi
od 100 do 120 uci$ni¢¢ na minutg, a metronom jest jedynie jedna z form informacji zwrotnej techniki uciskania klatki
piersiowej. Zadaniem metronomu jest wyznaczanie wlasciwego tempa ucisku klatki piersiowej w trakcie RKO, a nie
wspieranie oddychania.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:74 .dot. Il DEFIBRYLACJA - pkt 4

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator dwufazowy z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J, spetniajacy
aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczace zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

Aktualnie w defibrylacji, dazy si¢ do obnizenia maksymalnych energii odpowiedzialnych za uszkodzenia serca i jak
wykazaly liczne badania nie zwieszajacych skuteczno$ci zabiegu. Wigkszo$¢ nowoczesnych defibrylatoréw dwufazowych
posiada maksymalne wartosci energii na poziomie 200 J lub nizsze i zapewniaja one osiagniecie celu defibrylacji na
podobnym poziomie w poréwnaniu do aparatéw posiadajacych wyzsza maksymalna warto$¢ energii. Zgodnie z Wytycznymi
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Resuscytacji - 2015 ERC- zaaprobowanymi przez Polska Rade¢ Resuscytacji — niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa
o energii 200J zostala wprowadzona do standardéw postepowania w zakresie w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej
(ALS — Advanced Life Support) zarébwno w dzialaniach szpitalnych jak i przedszpitalnych. Nigdzie w Wytycznych nie

wskazano na warto$¢ 360J (jako przyjeta/zalecang), ktéra Zamawiajacy przyjat w postgpowaniu jako parametr graniczny.
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:75 dot. 11  DEFIBRYLACJA - pkt 5

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania defibrylator, w ktérym protokot wyladowania w trybie AED dla pacjentow
dorostych miesci sie w zakresie 120-200 J i wynosi odpowiednio: 120,150 i 200 J oraz dla dzieci 50,70,85? Protokot
defibrylacji jest indywidualny dla kazdego producenta defibrylatoréw i uzalezniony jest od zastosowanej technologii impulsu
defibrylacyjnego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie defibrylatora z zakresem ilo$ci poziomow energii
minimum 19? W praktyce podczas wystapienia zatrzymania krazenia lub arytmii mig$nia sercowego wymagajacych leczenia
z uzyciem defibrylatora uzywanych jest tylko kilka poziomo6w energii dla danej procedury (defibrylacji lub kardiowersji) z
rozroznieniem na pacjenta doroslego lub pediatrycznego. Na ogol jest to zakres od 1 do 3 poziomow energii, w przedziatach
zalecanych przez producenta. Zatem ilo$¢ poziomdéw energii w kazdym defibrylatorze jest na tyle rozpigta, aby byto mozliwe
przeprowadzenie skutecznej defibrylacji.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza,

Pytanie nr:76 dot. 11 DEFIBRYLACJA - pkt 6
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania defibrylatora z czasem ladowania do energii maksymalnej 200 J do 7 s?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:77.dot. IV~ PULSOKSYMETRIA - pkt 1
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania defibrylator z zakresem pomiary tgtna 25-240 [ud/min]?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:78 dot. V.~ WYPOSAZENIE - pkt 2

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania defibrylator wyposazony w stojak jezdny z uchwytem i koszykiem na akcesoria
zamiast torby? Transport defibrylatora na stojaku jezdnym odciazy personel medyczny od dzwigania urzadzenia, a tym
samym defibrylator bedzie mniej narazony na upadek.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:79

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydltuzenie terminu dostaw do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Sprzet oferowany przez wykonawcow produkowany jest na zamowienie biorgc pod uwage indywidualne wymagania danego
klienta. Biorac powyzsze pod uwage Zamawiajacy ma gwarancje, Ze sprz¢t jest nowy, pochodzi z biezacej produkcji.

Odp. Nie wyrazamy zgody, z uwagi na termin rozliczenia dotacji.

Pytania do zadania nr 8 — pompy strzykawkowe

Pytanie nr:80 Ad. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa — 6 sztuk

ad. pkt. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z automatycznym rozpoznaniem i manualnym mocowaniem
strzykawki.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 81.ad. pkt. 5
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z intuicyjng klawiatura symboliczna.
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr: 82.ad. pkt. 20

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pompy z opcja programowania biblioteki lekéw przy pomocy oprogramowania
komputerowego

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr: 83. Ad. Pompa infuzyjna objgtoSciowa — 3 sztuki

ad. pkt. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pompy, ktéra aktualnie nie posiada opcji podazy krwi i preparatow
krwiopochodnych.

Odp. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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Pytanie nr:84.Dotyczy Zadania nr 1 USG — aparat ultrasonograficzny
Prosimy o wyjaénienie czy nastapila pomytka w Zalaczniku nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 7.1 (mozliwo$¢
rozbudowy na dzien skladania oferty o glowice wieloczestotliwos$ciowg elektroniczng sektorowa phased array). Czy
Zamawiajacy bedzie wymagal ww. glowicy, poniewaz aparat wyposazony w glowice sektorowg poszerza mozliwosci
diagnostyczne pozwalajace m. in. na oceng kurczliwosci migénia
Odp. Tak , istotnie nastapila omylka .Zamawiajgcy wymaga ,, Glowicy wieloczestotliwosciowej elektronicznej sektorowej
phased array”, mozliwo$é rozbudowy dotyczy (poz.7.2) — Glowica wieloczestotliwosciowa elektroniczna sektorowa

phased array o zakrzywionym czole glowicy. Zamawiajgcy w zalgczeniu zamieszcza na stronie internetowej zmieniony
zalgeznik nr:1 do SIWZ.

ZADANIE nr: 2 — Cieplarka do plynéw infuzyjnych Cieplarka do plynéw infuzyjnych pojemno$é 30 litrow
zestawienie parametrow technicznych, Wymagania szczegélowe

Pytanie nr:85 Pkt. 3
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w nieprzezroczysta pokrywe.
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr: 86 Pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie: 28-70°C
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYC Cieplarka do plynéw infuzyjnych pojemno$é 60 litréw
Wymagania szczegélowe

Pytanie nr:87 Pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie pojemnosci szuflad tgcznie 80 litrow
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:88 Pkt. 6
Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie: 28-70°C
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Zadanie nr: 5 System ogrzewania pacjenta zestawienie parametrow technicznych | Wymagania szczegolowe

Pytanie nr: 89 Pkt. 1
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia fabrycznie nowego, nieuzywanego, nie powystawowego, wyprodukowanego w 2017 r.
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:90 Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dzwigkowym i wizualnym
oraz funkcja automatycznego odlaczenia grzalki i wentylatora oraz alarmem usterki systemu dZzwiekowym i wizualnym
Prosimy o odstapienie od alarmu niskiej temperatury, gdy w urzadzeniu na wy$wietlaczu wskazywana jest aktualne
osiggnigta temperatura i posiada ono wskaznik osiagnigcia zadanej temperatury.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 91 Pkt. 9
Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazujacego konieczno$¢ wymiany filtra (wskaznik diodowy)
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:92 Pkt. 10
Prosimy o dopuszczenie temperatury mierzonej u wlotu weza
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

11 WyposazZenie

Pytanie nr: 93 Pkt. 1
Prosimy o dopuszczenie systemu mocowania kocy do rury grzewczej za pomoca wiazania Zad 5 ew. pod Sterisets
Odp Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr: 6 Podgrzewacz plynéw infuzyjnych przeplywowy | Wymagania szczegélowe
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Pytanie nr:94 Pkt. 3
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia ???
Odp. Pytanie nie precyzyjne.

Pytanie nr:95 Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z regulacja temperaturg grzania w zakresie 35° - 42°C
w krokach co 0,1°C

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:96 Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie dedykowanej do urzadzenia klamry, w zestawie z urzadzeniem, umozliwiajacej mocowanie
podgrzewacza na stojakach i relingach oraz szynach mocujacych o réznych érednicach.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:97 Pkt. 6

Prosimy o odstapienie od wymogu zaoferowania uchwytu do przenoszenia, zwazywszy na fakt, ze sam podgrzewacz jest
stosunkowo lekki i jego waga nie przekracza 500 g.

Odp. Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie nr:98 Pkt. 7
Prosimy o odstapienie od wymogu podgrzewania dwdch ptynéw jednoczesnie.
Odp. Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:99 Pkt. 8

Prosimy o odstgpienie od wymogu okreélenia czasu podgrzewania plynu. Z uwagi na wymog pracy ciaglej (pkt. 11)
podgrzewacz podgrzewa plyn na biezaco. W zwiazku z tym producent nie musi okresla¢ czasu podgrzewania ptynu, gdyz jest
on gotowy do podania natychmiast po podlaczeniu i przeplynigciu przez wewngtrzna plyte grzejna.

Odp: W punkcie tym Zamawiajgcy wymaga czasu startowego nagrzewania plynu.

Pytanie nr:100 Pkt. 13
Prosimy o dopuszczenie o dopuszczenie urzadzenia z silikonowym drenem grzewczym o dlugosci 130 cm
Odp. Zamawiajacy dopuszcza wraz z wyposazeniem jak w pkt.13.

Zadanie nr: 6 Podgrzewacz plynow infuzyjnych przeplywowy | Wymagania szczegélowe

Pytanie nr: 101

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia skladajacego sig z jednostki zasilajacej o wadze 1,34 kg i wymiarach 81x215x45 mm z
mozliwoscig zamocowania na stojaku do kroplowek oraz elementu podgrzewacza o wymiarach 59 x 126 x 37 mm i wadze
120 g

Odp. Zamawiajacy nie precyzuje wymiaréw ani wagi.

Pytanie nr:102 Pkt. 3
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia 777
Odp. Pytanie nie precyzyjne.

Pytanie nr:103 Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania ustalonej na stalym poziomie zapewniajacym uzyskanie temperatury
wyjs$ciowej plynu na poziomie +36°C do +41°C przy przeplywie do 150 ml/min

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr: 104 Pkt. 6
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia bez uchwytu
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza,

Pytanie nr: 105 Pkt. 7
Prosimy o odstapienie od wymogu podgrzewania dwoch ptynéw jednoczesnie
Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr:106 Pkt. 8
Prosimy o odstapienie od wymogu okre$lenia czasu nagrzewania ptynu, poniewaz urzadzenie przeznaczone jest do pracy
cigglej i podgrzewa przeplywajacy ptyn na biezaco.
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Odp. W punkcie tym Zamawiajgcy wymaga czasu startowego nagrzewania plynu.

Pytanie nr:107 Pkt. 12
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia, wykonujacego autotest po wlaczeniu, bez sygnalizacji dZzwigkowej
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr:108 Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie jednopacjentowych kartridzy z zestawem przedluzajacym dlugo$ci 20 cm; czas uzycia 24 godziny z
mozliwoscia podiaczenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym tacznikiem luer; 10 szt. (wkladow) kartridzy
/ aparat

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalacznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa —

fabrycznie nowa — szt. 6

Pytanie nr:109

Dotyczy pkt 4: Czy Zamawiajacy dopuéci pompg z manualnym zakladaniem strzykawki oraz jej rozpoznawaniem?
Manualne zakladanie strzykawki znacznie skraca proces programowania infuzji.

Odp. Tak, dopusci.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalgcznik nr 1) - Zanie nr 8 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa —
fabrycznie nowa — szt. 6

Pytanie nr:110
Dotyczy pkt 5: Czy Zamawiajacy dopusci pompg z prostym programowaniem za pomocg klawiatury symbolicznej?
Odp. Nie dopusci.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalgcznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa —
fabrycznie nowa — szt. 6

Pytanie nr:111
Dotyczy pkt 10: Czy Zamawiajacy dopusci pompe z szybko$cia dozowania bolusa do 1200ml/h?
Odp. Parametr oceniany.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalacznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa —
fabrycznie nowa — szt. 6

Pytaniem nr: 112 Dotyczy pkt 14:
Czy Zamawiajacy dopusci pompe z systemem alarméw pozwalajacym na regulacje glosnosci?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ,

Dotyezy: Opis przedmiotu zam6éwienia (Zalacznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa —
fabrycznie nowa — szt. 6

Pytanie nr: 113
Dotyczy pkt 20: Czy Zamawiajacy dopusci pompe z mozliwoscia programowania biblioteki lekw za pomoca

oprogramowania komputerowego?
Odp. Tak, dopusci.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalgcznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa —
fabrycznie nowa — szt. 6

Pytanie nr:114

Dotyczy pkt 22: Czy Zamawiajacy dopusci pompg z rejestrem zdarzen obejmujacy 1500 wpiséw pelnej historii zapisywany
w czasie rzeczywistym?

Odp. Tak, dopusci.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalgcznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna objeto$ciowa -fabrycznie
nowa —szt. 3

Pytanie nr:115
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Dotyczy pkt 3: Czy Zamawiajacy dopusci pompe z szybkoscia dozowania od 0,1 ml/h-1500ml/h z regulacja co 0,1 ml w
zakresie 0,1-99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 w zakresie 0,1-9,99 ml/h) co 1 ml w zakresie 100-1500ml/h?
Odp. Tak, dopusci.

Dotyczy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalgeznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna objeto$ciowa -fabrycznie
nowa— szt. 3

Pytanie nr: 116
Dotyczy pkt 4: Czy Zamawiajacy dopusci pompe z szybkoscia wypelnienia drenu 1500mi/h?
Odp. Tak, dopusci.

Dotyezy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalacznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna objetoSciowa -fabrycznie
nowa— szt. 3

Pytanie nr:117 Dotyczy pkt 5:
Czy Zamawiajacy dopusci pompg z szybko$cig bolusa do 1500 ml/h?
Odp. Tak, dopusci.

Dotyezy: Opis przedmiotu zaméwienia (Zalgcznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna objetoSciowa -fabrycznie
nowa— szt. 3

Pytanie nr:118 Dotyczy pkt 13:
Czy Zamawiajacy dopusci pompe z regulacja progéw cisnienia okluzji w zakresie 50 -750 mm Hg, na 19 poziomach?
Odp. Tak, dopusci.

Dotyczy: Opis przedmiotu zamowienia (Zalgcznik nr 1) -Zadanie nr 8 - Pompa infuzyijna objeto$ciowa -fabrycznie
nowa-— szt. 3

Pytanie nr: 119 Dotyczy pkt 16

Czy Zamawiajacy dopus$ci pompe z mozliwo$cia zmiany progu ci$nienia okluzji po zatrzymaniu infuzji, co zwigksza
bezpieczenstwo pacjenta?

Odp. Tak, dopusci.

Dotyczy: Opis przedmiotu zamo6wienia (Zalacznik nr 1) - Zadanie nr 8 - Pompa infuzyjna objeto$ciowa -fabrycznie
nowa — szt. 3

Pytanie nr: 120 Dotyczy pkt 22

Czy Zamawiajacy dopusci pompe gdzie czas pracy na akumulatorze wynosi>11h przy przeplywie 25 ml/h oraz >5h przy
przeplywie 1500 ml/h?

Qdp. Tak, dopusci.

Zadanie nr: 10 Negatoskop eyfrowy — kpl 3

Pytanie 121 Pkt. 5.
Czy dopuszcza Panstwo monitor bez ,,czujnik natgzenia o§wietlenia”, oraz z jasnoscig 500 cd/m”2?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

Pytanie 122 : Pkt. 8.9.

Czy dopuszcza Panstwo Negatoskop (stacja przegladowa) z system operacyjny Windows 7, dla ktorego oferowany
Negatoskop (stacja przegladowa) jest z walidowany?

Odp. Zamawiajgcy wymaga systemu operacyjnego Windows 10.

Zadanie 5 - system ogrzewania pacjenta , dotyczy parametréw techniczych 1l - wyposazenie

Pytanie nr: 123

,.Koce terapeutyczne wykonane z materiatu odpornego na rozdarcia, przebicia, zamoczenia, nie zawierajacego lateksu,
przezierne dla promieni rentgenowskich, posiadajace zlacze gwarantujace szczelne potaczenie z rurg grzewcza.

Koce jednoczg$ciowe na pelne ciato dla dorostych - 25 szt,

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania kocy jednocze$ciowych na peine ciato dla dorostych do stosowania ,,pod pacjenta”,
czy do zastosowania ,na pacjenta” ?
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Czy koce terapeutyczne maja stuzy¢ ogrzewaniu pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego czyli by¢ umiejscawiane pod
cialem pacjenta ( pod pacjenta) na stole operacyjnym i zawiera¢ otwory do odprowadzania plynow czy na cialo pacjenta (na
pacjenta) i stuzy¢ do ogrzewania go przed i po zabiegu operacyjnym ?

Odp. Koce przeznaczone do ogrzewania pacjenta przed i po zabiegu operacyjnym.

Pytanie nr: 124.dot. treSci zalgcznika nr 1 - zadanie 2.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang tresci "W okresie gwarancji przeglady techniczne min.1 raz w roku. Zamawiajacy
wymaga dokonania dodatkowego przegladu technicznego w ostatnim miesiacu przed uplywem terminu gwarancji
potwierdzonego wpisem do paszportu urzadzenia." na "Czestotliwo$¢ przegladéw technicznych zgodna z zaleceniami
serwisowymi opisanymi przez producenta urzadzenia w instrukcji obstugi"?
Odp. Nie wyrazamy zgody.

KIEROWN] K

| | Dziatu Zamewigs Publicznych
W zalgczeniu Zamawiajgcy przedkiada poprawiony zalgcznik nr: 1 do SIWZ. 3}?292 Brzesky |
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