DZP-271-50/19 Brzesko dnia 21.10.2019

Odp.nr 2 Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe :Ambulansu sanitarnego typu C
BZP 611122-N-2019 Z DNIA 21.10.2019.

1. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kotach co zmniejszy koszt dostawy.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

2. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiajacego o okreslenie czy przeglady okresowe samochodu bazowego
dotyczace np. wymianu oleju, klockow, filtrow, itd. w okresie gwarancji maja by¢ wliczone w cene oferty — tzw.
oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to moze podnies¢ jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie
wlicza¢ ich w cene oferty i Zamawiajacy kazdorazowo podczas wizyty w ASO bedzie za nie ptacit. Wykonawca
podkresla, ze nie chodzi o gwarancje, ktéra jest bezptatna ale o standardowe przeglady ktore sg niezbedne w celu jej
utrzymania.

Odpowiedz: Prosze nie wlicza¢ kosztow w ceng oferty.

3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiajacego o okreslenie czy przeglady okresowe zabudowy medycznej, maja
by¢ wliczone w ceng oferty czy wykonawca ma nie wlicza¢ ich w cene oferty i Zamawiajacy kazdorazowo podczas
wizyty serwisu bedzie za nie ptacit. Wykonawca podkresla, ze nie chodzi o gwarancje, ktéra jest bezptatna ale o
standardowe przeglady ktére sa niezbedne w celu jej utrzymania.

Odpowiedz: Prosze doliczy¢ koszty do ceny oferty.

4. Dotyczy cksploatacji: prosimy Zamawiajacego o okreslenie czy przeglady okresowe sprzetu medycznego, maja
by¢ wliczone w ceng oferty czy wykonawca ma nie wlicza¢ ich w cene oferty i Zamawiajacy kazdorazowo podczas
wizyty serwisu bedzie za nie ptacit. Wykonawca podkresla, ze nie chodzi o gwarancje, ktéra jest bezptatna ale o
standardowe przeglady ktére sa niezbedne w celu jej utrzymania.

Odpowiedz: W okresie gwarancji przeglady okresowe sprzetu medycznego nalezy doliczyé do ceny oferty.

5. JeSli Zamawiajgcy pokrywa koszty przegladow, prosimy o potwierdzenie, iz réwniez na wlasny koszt dostarczy
oraz odbierze ambulans.
Odpowiedz: Tak.

6.Prosimy o potwierdzenie, iz koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiajacy.
Odpowiedz: Tak.

7. Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakladanego przebiegu rocznego.
Odpowiedz: okoto 40 000.

8. Dotyczy ust. 8 pkt 5 — Prosimy o dopuszczenie ambulansu z 1 gniazdem zasilajacym 12V w kabinie kierowcy,
zabezpieczonym przed zabrudzeniem, wyposazony we wtyki.
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

9. Dotyczy ust. 11 pkt 8 — Prosimy o dopuszczenie w zabudowie szafki na zamek szyfrowy zamiast kluczyka, z
uwagi na czeste jego gubienie, badz ztamanie.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

10. Dotyczy ust. 11 pkt 11 — Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy sg réwniez uchwyty do
wymienionego sprzgtu.
Odpowiedz: Tak.



11. Dotyczy ust. 11 pkt 11 — W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie, prosimy o podanie marki i

modelu defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej

Odpowiedz: Defibrylator - Lifepack 15, respirator — Drager Oxylog 1000, Pompy s3 réznych modeli, najlepiej
szyna do montazu.

12. Dotyczy ust. 11 pkt 12 — Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposazonego w uchwyt do kroplowek na 4 sztuki
plynéw mocowany w suficie nad noszami.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

13. Dotyczy ust. 15 pkt 1 — Prosimy o podanie marki i modely radiotelefonu, ktéry bedzie przewozony w
ambulansie.

Odpowiedz: Motorola GM360 lub DM 4600.

14. Dotyczy ust. 16 pkt 4 — Prosimy o potwierdzenie, iz po stronie Wykonawcy jest cafa instalacja elektryczno-
logiczna wraz z uchwytami, natomiast po stronie Zamawiajacego jest drukarka, tablet oraz modut teltonika.
Odpowiedz: Tak

15. Dotyczy ust. 16 pkt4 — Prosimy o okreslenie marki i modelu tabletu jaki bedzie montowany w ambulansie
aby$my mogli przygotowa¢ odpowiednia stacje dokujaca.
Odpowiedz: GETAC F110

16. Dotyczy ust. 16 pkt 4 — Prosimy o okre$lenie marki i modelu drukarka jaka bedzie montowana w ambulansie
aby$smy mogli przygotowa¢ odpowiedni uchwyt.
OdpowiedZ: Drukarka przeno$sna HP OfficeJet 202.

17. Dotyczy ust. 16 pkt 4 — Prosimy o okreslenie marki i modelu modutu GPS jaki bedzie montowany w ambulansie
aby$smy mogli przygotowac odpowiednig instalacje.
Odpowiedz: Teltonika FM3622.
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