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Znak sprawy: DZP-271-4-U/21 Brzesko 17.03.2021 r.

Wykonawcey wszyscy
bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,, Rézne urzgdzenia i produkty medyczne”,
ogloszonego w DUUE nr: 2021 /S 038-094338.

Pytanie nr:1

CZ; Zamav&,/iajqcy dopusci do zaoferowania papier oryginalny o wymiarach 107 mm x 22 m (pakowany po 2 rolki)
do LIFEPAK 12/15 oraz papier oryginalny do LIFEPAK 20/20e 0 wymiarach 50 mm x 30 m (pakowany po 3
rolki)?

Odp:Tak, dopusci.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, by zaoferowane elektrody oraz papier byly w pehi kompatybilne i
przetestowane do uzycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcjg obstugi oraz zaleceniami producenta?
Producent defibrylatorow LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialnosci za incydenty medyczne lub nieskuteczno$é
terapii wynikajace z uzycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obstugi defibrylatora.
UZzywanie nieoryginalnego papieru moze powodowa¢ szybsze zuzywanie si¢ elementow termoczutych drukarek
defibrylatoréw LIFEPAK.

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:3 Zadanie nr 14
Prosimy o_wydzielenie poz. 1i2
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:4 Zadanie nr 14
Pozycja 2 prosimy o dopuszczenie tyzek McIntosh dostepnych w rozmiarach 0-5 (co 1)
Odp: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr:5 Zadanie nr 16
Prosimy o wydzielenie poz.3
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:6 Zadanie nr 16

Pozycja 3 prosimy o dopuszczenie kalibracji cyfrowej rozumianej jako dokladnogé pomiaru SpO2 +2% w zakresie
70-100% oraz zakresu wagowego pacjenta 1-20 kg

Odp: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr:7 Zadanie 27
Pozycja 3 prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o elektrode z przewodem zakonczonym zlaczem DIN?
Odp: Elektrody jednorazowe noworodkowe do kardiomonitora na zatrzask.

Pytanie nr:8 Zadanie 34

Prosimy o dopuszczenie elektrody owalnej o powierzchni aktywnej 107 cm2 .

Wymiary 164x117mm, dzielonej, REM i odstgpienie od wymogu pierécienia ekwipotencjalnego
Iub



Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach réwnowaznych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach
176 x 122 mm o powierzchni catkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzacej 110 cm2 systemem petli Twin-
Safe pozwalajacym na rowne rozproszenie pradu, pokrytej hydrozelem.

Odp: Zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr:9 Zadanie nr 34

Czy w celu uzyskania jak najkorzystniej szych warunkow zakupu, Zamawiajacy wydzieli poz. 25 z Zadania nr 6
w celu utworzenia z niej odrebnego pakietu? Aktualny opis przedmiotu zamowienia faworyzuje nieliczne
podmioty posiadajace petny asortyment wyspecyfikowany w Zadaniu nr 6. Ze wzgledu na duza liczbe innych
podmiotow oferujacych nakluwacze, niepowiazane funkcjonalnie z pozostatym asortymentem zgromadzonym w
Zadaniu nr 6, wydzielenie wymienionej pozycji przyczyni si¢ do znacznego zwigkszenia konkurencji
asortymentowo-cenowej i w konsekwencji do obnizenia cen ofert przetargowych w przedmiotowym
postepowaniu, bedac zgodnym z literg art. 91 ust 2 Pzp.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr: 10

a)Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie maski wielorazowej do oddzielnego zadania.

b)Czy Zamawiajacy wymaga maski ze stabilizacja na podbrédku, z 5 punktami regulacji oraz Iacznikiem do
BiPAP?

Odp: a)Nie wyrazamy zgody. b) Nie wymaga.

Pytanie nr: 11 Dotyczy Zadania 14 poz. 3

Czy zamawiajacy dopusci resuscytator 0 pojemnosci 1800ml, z rezerwuarem tlenowym 1700ml, posiadajacy w
zestawie 2 maski: nr 4 (zotta) inr 5 (czerwona)?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 12 Dotyczy Zadania 14 poz. 4

Czy zamawiajacy dopusci resuscytator 0 pojemnosci 550ml, z rezerwuarem tlenowym 1700ml, posiadajacy w
zestawie 2 maski: nr 2 (biata) inr 3 (niebieska)?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 13 Dotyczy Zadania 14 poz. 5
Czy zamawiajacy dopusci resuscytator 0 pojemnosci 320ml, z rezerwuarem tlenowym 900mi?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 14 Dotyczy Zadania 14 poz. 6
Czy Zamawiajgcy dopusci maski w rozmiarach 0-6, przy spetnieniu pozostatych wymogow?
Odp: Nie.

Pytanie nr: 15 Dotyczy Zadania 14 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci uktady wykonane z polipropylenu, rozciagalne do dtugosei 1,8m, bez podwojnie
obrotowego kolanka, przy spetnieniu pozostatych wymagan?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 16 Dotyczy Zadania 14 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice intubacyjne w rozmiarach:
FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8.,0), FR 14(7,0 -10,0)?
Odp: Nie.

Pytanie nr: 17 Dotyczy: zadanie 13, pozycja 1

Prosimy o informacje z jaka konkretnie strzykawka automatyczng ma by¢ kompatybiiny opisany w zadaniu
13, pozycjai:,, Wiiad do strzykawki automatycznej tomografu komputerowego podwajny, 2 x 200ml, z drenem
LY o diugosci 150cm z podwdjng zastawkq wstrzymujgeq i kolcem do pobierania kontrastu 7?7 Prosimy O
podanie pelnej nazwy, modelu.

Odp: Wkiad kompatybliny ze wstrzykiwaczem kontrastu OPTI VANTGE DH.



Pytanie nr: 18 Dotyczy: zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu 13, pozycja 1: wkiad do strzykawki automatycznej tomografu
komputerowego podwdjny, 2 x 200ml, z drenem »Y" o dlugosci 180cm z poawdjng zastawkg wstrzymujqceq i
dwoma kolcami do pobierania kontrastu?

Odp: Wkiad kom patybliny ze wstrzykiwaczem kontrastu OPTI VANTGE DH.

Pytanie nr: 19 Dotyczy: zadanie 13, pezycja 2

Prosimy o informacje z jaka konkretnic strzykawka automatyczng ma byé kompatybilny opisany w zadaniu
13, pozycja 2 wktad: »Wkiad do strzykawki automatycznej tomografu komputerowego 200ml z drenem 0
dtugosci 150cm i kolcem do pobierania kontrasty” ? Prosimy o podanie petnej nazwy, modelu.

Odp: Wklad kom patybliny ze wstrzykiwaczem kontrastu OPTI VANTGE DH.

Pytanie nr: 20 Dotyczy: zadanie 13, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu 13, pozycja 1: wkiad do strzykawki automatycznej tomografu
komputerowego 200ml z drenem o dltugosci 180cm i kolcem do pobierania kontrastu?

Odp: Wklad kompatybliny ze wstrzykiwaczem kontrastu OPTI VANTGE DH.

Pytanie nr: 21 Zadanie nr ¢ poz. i

Prosimy o dopuszczenie w Ww. pozycji elektrod do czasowej stymulacji serca prostej w rozmiarze np. 6F , 7F lub
wylacznie 7F.

Odp: Dopuszeza w rozmiarze 6F i 7F.

Pytanie nr: 22 Zadanie nr 9 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci podanie w ww. pozycji ceny jednostkowe;j dla opakowania zawierajacego 50 sztuk
elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztuke z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku? Ceny
Jjednostkowe elektrod $3 bardzo niskie, proponowane rozwiazanie datoby wykonawcom mozliwo$¢ zaoferowania
korzystniejszej ceny {gcznej.

Odp: Wyrazamy zgode na wyceng do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr: 23 Zadanie nr ¢ Doz, 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody kwadratowej z zaokraglonymi bokami oraz Jjezyczkiem
ulatwiajgcym aplikacje o rozmiarze 40 x 36 mm, pozostale parametry beda zgodne z opisem przedmiotu
zamOwienia.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr: 24 Zadzanie nr ¢ poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokatnej o rozmiarze 44 x 30 mm, pozostate parametry
beda zgodne z opisem przedmiotu zaméwienia.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr: 25 Zadanie ur 26 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru Hewlet Packard o wymiarach 150x100x150.

Odp: Dopuszczamy.

Pytanie nr: 26 Zadanie nr 26 poz. 7
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Oxford SRF 618 o wymiarach 112x100x150 z
Jednoczesnym przeliczeniem Wwymaganych ilo$ci na 34 sztuk.

Odp: Dopuszczamy .

Pytanie nr: 27 Zadanie nr 26 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o wymiarach 50mm x 30m z
Jjednoczesnym przeliczeniem wymaganych iloici na 44 sztuki.

Odp: Dopuszczamy.

Pytanie nr: 28 Zadanie nr 34 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie w PowyZszej pozycji elektrody Jjednorazowe; neutralne;j dzielonej z pierscieniem
ekwipotencjalnym, o powierzchni kontaktowej 90 cm2, wymiary 128x122mm z wyprowadzeniem na klips.



Odp: Zgodnie z opisem jak w SWZ.

Pytanie nr: 29 Prejekt umowy — par. 6 ust. 10

Prosimy O Zmiang Ww. paragrafu umowy poprzez dodanie zapisu, ze W Sytuacji nieterminowych platnosei,
wykonawcy aie przystuguje prawo wetrzymatia Gostaw, chyba ze zwloka w piatnosciach Zamawiajacege
przekroczyla termin 30 dni liczony od dnia uplywu terminu o ktoérym mowa W par. 6 ust. 3.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr: 30 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-4:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie wyceny za opakowania A.100 szt. z odpowiednim
przeliczeniem ilosci do pelnych opakowar.

Odp: Wyrazamy zgode na wycen¢ do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr:31 dotyezy Zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci opatrunek do stabilizacji kaniul obwodowych wykonany z wlékniny, wyposazony W
silny hypoalergiczny klej bez okienka do kontrolowania miejsca i kanatu wklucia?

Odp:Nie

Pytanie nr:32 dotyezy Zadania nr 8 poz. 1,2, 3:

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie powyzszych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na ztozenie
waznej i konkurencyjnej oferty.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:33 dotyczy Zadania nr 9 poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego 0 zgode na zaoferowanie elektrody do czasowej stymulacji serca prostej tylko w
rozmiarze 7F.

Odp: Dopuszcza W rozmiarze 6F i 7F.

Pytanie nr:34 dotyczy Zadania nr 10 poz. 20:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego 0 dopuszczenie do zaoferowania woreczkow do pobrania probek moczu u
niemowlat w dwoch rodzajach - dla chiopcow i dla dziewczynek. Dopuszczenie pozwoli na zlozenie korzystnej
oferty jakosciowe; i cenowej na pozostaly asortyment w pakiecie.

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr:35

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze W trosce O jako$§¢ dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar
dostarczany byt pojazdami wyposazonymi W zabudowy typu izoterma”, ktore umozliwiaja dostosowanie
temperatury i wilgotno$ei  przewozonego asortymentu, do Wymogow ustalonych przez producenta i
umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura W czasie transportu moze negatywnie wplyna¢ na szczelno$é opakowania
jednostkowego a tym samym utrate sterylnosci. Ze wzgledu na obecne zagrozenie epidemiologiczne COVID-19,
jest to sytuacja szczegolnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), moze natomiast doprowadzi¢ do
uszkodzenia sprzetu wykonanego Z medycznego PVC, mikropeknigcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytworcy
sprzgtu medycznego coraz czeseiej jako powod nie uznania reklamacji, podaja przechowywanie (transport) towaru
niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.

Pytanie nr:36

Czy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 pokt. 2 ,, produkty lecznicze oraz wyroby medycine chroni sig
od szkodliwego wpbywi $wiatla, temperatury, wilgoci i innych czynnikéw zewnetrznych”, W trosce o jakos¢
dostarczanego asortymentu Zamawiajacy wprowadzi do umowy nastepujacy zapis?

,, Wykonawca zobowigzuje sie dostarcza¢ zamawiany towar, do siedziby Zamawiajgcego odpowiednimi Srodkami
transportu, czyli pojazdami wyposazonymi w zabudowy typu  izoterma” posiadajgcym i mozliwosé ogrzewania
Iub chlodzenia przewozonego asortymentu

Odp: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.



Pytanie nr:37

Czy w $wietle obecnych wydarzeft Zamawiajacy oczekuje, aby dostarczany towar byt przewozony wylgcznie z
wyrobami medycznymi? Takie rozwigzanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skazeniem produktéw
oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie,

Pytanie nr:38

Czy Zamawiajacy oczekuje, aby dostawca zaméwionego towaru (jego pracownik) pomagat przy roztadunku
towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oraz byt obecny podczas sprawdzenia zgodno$ci towaru z
zamOéwieniem?

Odp: Pomoc przy rozladunku — Tak, sprawdzanie zgodnosci z zamoéwieniem — nie,

Pytanie nr:39 Zadanie 1 pozycja 1-4
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwuczesciowe z pojedynczym zabezpieczeniem thoka.
Odp:Nie

Pytanie nr:40 Zadanie 1 pozycja 1-4
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwuczesciowe z rozszerzeniem skali do 10%?
Odp:Tak

Pytanie nr:41 Zadanie 1 pozycja 1-4
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwuczesciowe z pojedyncza skalg pomiarowg ?
Odp:Nie

Pytanie nr:42 Zadanie 1 pozycja 12-14

Czy Zamawiajacy dopusci wyceng igiet iniekcyjnych w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilo$ci?

Odp: Wyrazamy zgode na wycene do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr:43 Zadanie 1 pozycja 15

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki do tuberkuliny z igla 0,45x13mm, w opakowaniu a’100 sztuk,
z przeliczeniem do pelych opakowarn?

Odp: Wyrazamy zgode na wycene do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr:44 Zadanie 1 pozycja 16

Czy Zamawiajacy dopusci wycene strzykawek do insuliny w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem zamawianej ilo$ci?

Odp: Wyrazamy zgodg na wycene do 4 miejsc po przecinku.

zadania zwigkszy konkurencyjnosé postepowania, umozliwi réwniez ztozenie ofert wigkszej liczbie
wykonawcéw a Pafistwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.
Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr::46 Zadanie 1 pozycja 17-18

Prosze o dopuszczenie przyrzagdéw z komorg kroplowg wykonang z medycznego PCV, Zamawiajacy w STWZ
nie stawia wymogu aby przyrzady w catosci byly wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktérych dren
wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory
bez PCV.

Odp: Nie

Pytanie nr:47 Zadanie 2, pozycja 2-3

Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umozliwi zloZenie naszej firmie
konkurencyjne;j oferty.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:48 Zadanie 2, pozycja 2-3
Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilo$ci ?
Odp: Wyrazamy zgode na wycene do 4 miejsc po przecinku.



Pytanie nr:49 Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci opatrunek przezroczysty Z wodoodpornej folii PU ze skrzydetkami wzmocniony od
wewnatrz wiokning do zabezpieczania kaniul dozylnych, z dodatkowa podkladka wiokninowa pod skrzydetka
kaniuli oraz ta$ma do opisu, z trojstopniowym systemem aplikacji, w rozmiarze 5,8 cm x 8 cm?

Odp: Nic

Pytanie nr:50 Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrgbnego zadania? Podziat
zadania zwigkszy konkurencyjnos¢ postepowania, umozliwi rowniez ztozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcow
a Panistwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:51 Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie dwuwarstwowej, jednorazowej myjki do mycia ciala w formie
polokraglej rekawicy. Nasaczona jednostronnie Srodkami myjacymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej
strony (czesci myjacej) z poliestru, z drugiej strony z wiokniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar
14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m?2. Impregnacja mydtem w formie réwnolegle utozonych paskow, delikatnie
chropowata powierzchnia masuje skorg. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 227 16:2007 oraz ISO
9001:2015. Czystos¢ mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niz 2017 rok na brak zawartosci
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie
jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym sktadem. Produkt pozbawiony latexu.

Odp: Wyraiamy zgode .

Pytanie nr:52 Zadanie nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci wycene igiet do penéw w opakowaniu 2’100 sztuk z przeliczeniem do pelnych
opakowan?

Odp: Wyrazamy zgod¢ na wyceng do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr:53 Zadanie nr 10, pozycja 9

Czy Zamawiajacy dopusci okulary do fototerapii o diugosci 330mm-395 mm, pozostale parametry zgodne z
SIWZ?

Odp: Wyrazamy zgodg.

Pytanie nr:54 Zadanie nr 10, pozycja 10,13,24

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrgbnego zadania? Podziat
zadania zwiekszy konkurencyjnosc postepowania, umozliwi réwniez ztozenie ofert wiekszej liczbie wykonawcow
a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:55 Zadanie nr 10, pozycja 20

Czy Zamawiajacy dopusci  woreczki  do pobierania prébek moczu osobno dla dziewczynek
i chtopcow?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:56 Zadanie nr 10, pozycja 21

Czy Zamawiajacy dopusci worek na wymioty wyposazony w wyprofilowany kolierz w ksztalcie maski z
wycigciem umozliwiajacym zamkniecie worka, a dzigki zastawce antyzwrotnej nie ma mozliwosci wydostawania
sie zapachu i tre$ci na zewnatrz, worek bez wktadki chionnej?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:57 Zadanie nr 10, pozycja 23
Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacze do pepowiny o dlugosei 52 mm?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:58 Zadanie nr 26, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopusci papier 152x100x150 perforowany?
Odp: Tak, dopusci.



Pytanie nr:59 Zadanie nr 26, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopusci papier 150x100x1507?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:60 Zadanie nr 26, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania papieru z perforacjg?
Odp: Tak.

Pytanie nr:61 Zadanie nr 26, pozycja 5-6
Czy Zamawiajacy dopusci papiery z perforacja, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odp: Tak.

Pytanie nr:62 Zadanie nr 26, pozycja 9

Czy Zamawiajacy dopusci papier termoczuty do Life Packa w rozmiarze 106x25 z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilosci ?

Odp: Tak.

Pytanie nr:63 Zadanie nr 26, pozycja 12

Czy Zamawiajacy dopusci papier do ultrasonografu w rozmiarze 110x20mm z odpowiednim przeliczeniem
zamawiane;j ilo$ci?

Odp: Tak.

Pytanie nr:64 Zadanie nr 28, pozycja 5, 7-10, 13-17, 21, 23-25, 28

Czy Zamawiajacy wydzieli w/iw pozycje do osobnego zadania? Podziat zadania zwigkszy konkurencyjnosé
postgpowania, umozliwi réwniez zlozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcédw, a Pafistwu pozyskanie
rzeczywiscie korzystnych cenowo ofert,

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr:65 Zadanie nr 28, pozycja 10
Czy Zamawiajacy dopusci wycen¢ kieliszkéw w opakowaniu 2’90 sztuk z przeliczeniem do petnych opakowan?

Odp: Wyrazamy Zgode na wyceng do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr:66

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie w pakiecie 11 pozycji 2 ilo$ci zestawéw do pompy Flocare Infinity
oraz zestawow do pompy Flocare 800. Podanie konkretnych ilosci pozwoli na zlozenie najkorzystniejszej oferty.
Pozostate parametry zgodnie z SWZ.

Odp: okolo 90% do pompy Flocare Infinity.

Pytanie nr:67

Czy Zamawiajacy w pakiecie 11 w pozycji 1 wymaga koszyczka do mocowania butelki w zestawie uniwersalny
W wersji grawitacyjnej? Koszyczek w 8pos6b wiasciwy, bezpieczny i stabilny umozliwi zawieszenie butelki na
stojaku. Pozostate parametry zgodnie z SWZ,.

Odp: Zamawiajacy Wwymaga zestawu umozliwiajgcego zywienie metodg grawitacyjng z koszyczkiem

Pytanie nr:68

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 3 w pozycji 1 dopusci obecnie stosowane przez Zamawiajacego, rurki
tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 6,0; 7,0; 7,5;8,0;8,5:9,0;10,0 mm spelniajace
pozostate wymagania okreslone w SWZ?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:69

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 3 w pozycji 1 dopusci obecnie stosowany przez Zamawiajacego, zestaw do
szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igla Veressa ( zabezpieczajaca przed przektucierm tylnej Sciany tchawicy), z
rurka tracheostomijng 6,0 z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, migkka opaska,
wymiennik ciepta i wilgoci typu Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igla.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:70 Zalgcznik nr 5 do SWZ — WzOr umowy , par.3 ust.6



,,6.Wraz z kazda-pierwsza dostawa produktow oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ ulotki w jezyku polskim, zawierajace wszelkie niezbedne dla bezposredniego
uzytkowania produktéw informacje”

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr:71

Zwracamy si¢ z prosbg o wydzielenie poz. 2,3,14 z zadania nr 29 CPV 33141000-0 Jednorazowe niechemiczne
artykuly medyczne — akcesoria jednorazowe do spirometru PNEUMO w jeden osobny pakiet tak, by umozliwi¢
skladanie ofert wylacznie na ten asortyment.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.
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