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Znak sprawy: DZP-271-4-U/21 Brzesko 18.03.2021 .

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,,Ro6zne urzadzenia i produkty medyczne”,
ogloszonego w DUUE nr: 2021 /S 038-094338.

Pytanie nr|:1 Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci tacznik beziglowy z obojetnym przemieszczaniem plynu na pojedynczej przedluzce
o lgcznej dlugosei 19,3cm i objetosei wypetnienia 0,59ml. Lacznik spojony z linig przediuzajaca. Na adapterze
ze zfaczem mekim Luer-Lock przesuwany kolnierz. Na przewodzie i zacisku §lizgowym widnieje oznaczenie
325 psi/ 2241 kPa, co stanowi potwierdzenie zgodnosci urzadzenia z wlewem wspomaganym. Wyrdb zdatny do
uzytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartosci PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy.
Zawor beziglowy wyposazony w podwojna zastawke zapewniajaca dodatkowa ochrong przed
zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi?

Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr:2 Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci linie przediuzajaca typu Y z neutralnymi tgcznikami beziglowymi o tgcznej diugosei
22,3cm i objgtosci wypelnienia 1,4ml. Laczniki bezigtowe niespojone z linig przedtuzajaca. Na adapterze ze
ztgczem mekim Luer-Lock przesuwany, rotacyjny kohierz. Przedtuzki zaopatrzone w zaciski slizgowe. Wyrdb
do uzytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartosci PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na

lipidy. Lacznik z obojetnym przemieszczaniem plynu, kazdy z zaworéw wyposazony w podwdjng zastawke
zapewniajacg dodatkowa ochrone przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi?

Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr:3 Zadanie 2 Poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci zawor bezigtowy z obojetnym przemieszczaniem ptynu, przystosowany do iniekcji
wysokoci$nieniowych do 325psi lub 224 1kPa i przeptywem 10ml/sek., o objetosci wypelnienia 0,08ml.
Mozliwo$¢ uzytkowania przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartosci PVC, DEHP, metalu i lateksu.
Odporny na lipidy, wyposazony w podwdjna zastawke zapewniajaca dodatkowg ochrone przed
zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Ziacze Luer-Lock meskie zabezpieczone nasadka zapobiegajaca
przypadkowej kontaminacji w czasie wyjmowania z opakowania. Pakowany a'200?

Odp: Tak, przy zachowaniu pozostalych parametréw okreslonych w SWZ,

Pytanie nr:4 Zadanie 2 Poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci beziglowy system infuzyjny, transparentna obudowa z niebieskim elementem
wewnetrznym do oznakowania lini infuzyjnej. Prosta droga przeptywu przez membrane. Niebieska membrana
nie wystajaca poza obudowe. Polaczenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przeptywy 1 PSI: 360
ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Mozliwoéé
wielokrotnej dezynfekcji. Potwicrdzona badaniami mozliwosé 7 dniowego uzytkowania jednej zastawki, do 200
dostgpow. Badanie kliniczne potwierdzajace mozliwo$¢ uzytkowania do 7 dni?

Odp: Tak, przy zachowaniu pozostalych parametréw okreslonych w SWZ.

Pytanie nr:5 Zadanie 2 Poz. 6

Czy Zamawiajacy dopudci pojedyncza zastawka z drenikiem o srednicy 1 mm i dhugosci 10 cm. Transparentna
obudowa z niebieska membrang . Prosta droga przeplywu przez membrane. Niebieska membrana nie wystajaca
poza obudowe. Potaczenia luer lock i luer slip. Przeptywy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600ml/min., 5 PSI: 750
ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Na koficu drenu rotacyjny facznik luer lock, utatwia
Taczenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Mozliwo$¢ wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona
badaniami mozliwo$¢ 7 dniowego uzytkowania jednej zastawki, do 200 dostepow?

Odp: Tak, przy zachowaniu pozostalych parametréw okreslonych w SWZ.

Pytanie nr:6 Zadanic 2 Poz. 7




Czy Zamawiajacy dopusci beziglowy system infuzyjny Y z dwoma zastawkami beziglowymi i dwoma
drenikami o $rednicy 1 mm i dtugosci 12 cm. Transparentna obudowa z niebieska membrana. Prosta droga
przeptywu przez membrane. Niebieska membrana nie wystajaca poza obudowe. Potaczenia luer lock i luer slip.
Przeptywy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP.
Bez PCV. Rotacyjny tacznik luer lock, ulatwia lgczenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu.
Mozliwoéé wielokrotnej dezynfekeji. Potwierdzona badaniami mozliwo$¢ 7 dniowego uzytkowania jednej
zastawki, do 200 dostepow?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:7 Zadanie 2 Poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule tetnicza z zaworem odcinajacym z wyczuwalnym i dwoma optycznymi
wskaznikami pozycji otwarty/zamknigty, przeznaczone do wprowadzania do tetnic obwodowych po igle w celu
pobierania krwii lub inwazyjnego monitorowania ci$nienia (df. 45mm 20G). Kaniula wyposazona w
automatyczng zastawke antyzwrotna i facznik bezigtowy. Kaniula tetnicza ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci
materiatu - z podwdjnie oczyszczonego teflonu (PTFE), nie posiadajaca systemu mocowania z piankowa
podktadka pod skrzydetka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, sterylny, jednorazowego uzytku?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:8 dotyczace zapisow umowy paragraf 9 ustep 1 podpunkt 2):

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode 1 zrezygnuje z naliczania kar umownych za kazda godzing w przypadku dostaw
na,,cito”?

Odp: Zamawiajacy rezygnuje z dostaw na ,cito”.

Pytanie nr: 9 dotyczace zapisoéw umowy paragraf 3 ustep 2: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg i zrezygnuje z dostaw
na ,.cito”?
Odp: Zamawiajgcy rezygnuje z dostaw na ,,cito”.

Pytanie nr: 10 dotyczace zapisow umowy paragraf 3 ustep 2: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby podatny termin
dostaw na ,,cito” liczony byl w dniach roboczych?
Odp: Zamawiajacy rezygnuje z dostaw na ,,cito”,

Pytanie nr: 11 dotyczace zapiséw umowy paragraf 6 ustep 4:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do wzoru umowy nastgpujacego zapisu:

., Zamawiajgcy oswiadcza ze jest zarejestrowany na Platformie Elektronicznego Fakturowania pod numerem
PEPPOL (NIP) -

Odp: Wykonawea bedzie mial mozliwo$¢ przeslania faktury elektronicznie.

Pytanie nr: 12 dotyczace zapisow umowy paragraf 9 ustep 1 podpunkt 2):

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode i zrezygnuje z naliczania kar umownych za kazda godzine w przypadku dostaw
na,,cito”?

Odp: Odpowiedz jak w pytaniu nr: 8

Pytanie nr: 13 dotyczace zapisow umowy paragraf 9 ustep 3:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie wysokos$ci tacznej podanych kar umownych do 20% ?
Odp: Nie.

Pytanie nr: 14 Pakiet 2 Poz.4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniul dozylnych, pakowanych w opakowanie typu blister z papierem
klasy medycznej, zabezpieczajace przed utrata jalowosci ze wzgledu na zmiang sposobu pakowania
wprowadzong przez producenta. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ

Odp: Dopuszczamy.

Pytanie nr: 15 Zadanie nr 3 poz. 12

Czy Zamawiajacy wylaczy pozycje 12 z Zadania nr 3 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umozliwi to uzyskanie
wiekszej ilosci korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujacych si¢ wlasnie w tym asortymencie.

Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr: 16 Zadanie nr 3 poz. 15
Czy Zamawiajacy wylaczy pozycje 15 z Zadania nr 3 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umozliwi to uzyskanie
wickszej ilo$ci korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujacych si¢ wiasnie w tym asortymencie.



Odp: Nie wyrazamy zgody.

Pytanie nr: 17 Zadanie nr 4 poz. 4

Czy zamawiajacy dopusci rOwnowazny Zestaw do toalety ustnej zawierajgcy w jednym fabrycznym
opakowaniu: 1 szczoteczke do zebdw z odsysaniem z uko$na manualng zastawka do regulacji sity odsysania, z 2
otworami ssgcymi oraz z gltadka gabka na gémej powierzchni, 10 ml bezalkoholowego ptynu do plukania jamy
ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce z nacigciem, 1 gabka-aplikator z poprzecznym
pofaldowaniem, 1 saszetk¢ z 3ml preparatu nawilzajacego do ust na bazie wodnej z wyciagiem z aloesu.

Kazde pojedyncze opakowanie peini jednoczesnie funkcje pojemnika na plyn i pozwala na przygotowanie
roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentéw do calodobowe;j
toalety jamy ustnej skuteczny w redukciji VAP. Elementy zestawu, ktore sa podtaczane do ssaka zarejestrowane
jako wyréb medyczny klasy I1a?

Obecny opis asortymentu w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (m.in. doktadna ilo$¢ plynu do ptukania jamy
ustnej) ewidentnie wskazuje na jednego, konkretnego wykonawce i wyklucza uczciwa konkurencje.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 18 Zadanie nr 4 poz. 4

Czy zamawiajacy dopusci réwnowazny Zestaw do toalety ustnej zawierajacy w jednym fabrycznym
opakowaniu: 1 szczoteczke do zebéw z odsysaniem z uko$ng manualng zastawka do regulacji sity odsysania, z 2
otworami ssgcymi oraz z gladka gabka na gérnej powierzchni, 10 ml bezalkoholowego ptynu do plukania jamy
ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w saszetce z nacieciem, 1 gabka-aplikator z poprzecznym
pofatdowaniem, 1 saszetke z 3ml preparatu nawilzajacego do ust na bazie wodnej z wyciagiem z aloesu.

Kazde pojedyncze opakowanie petni jednoczesnie funkcje pojemnika na ptyn i pozwala na przygotowanie
roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentéw do calodobowe;j
toalety jamy ustnej skuteczny w redukcji VAP. Elementy zestawu, ktore sg podiaczane do ssaka zarejestrowane
jako wyrob medyczny klasy IIa?

Obecny opis asortymentu w Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia (m.in. doktadna ilosé ptynu do ptukania jamy
ustnej) ewidentnie wskazuje na jednego, konkretnego wykonawcg i wyklucza uczciwa konkurencje.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 19 Zadanie nr 4 poz. 5

Czy zamawiajacy dopusci rownowazny Zestaw do toalety ustnej zawierajacy w jednym fabrycznym
opakowaniu: 2 gabki z poprzecznym pofatdowaniem pokryte dwuweglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami
ssgcymi, z zagietg koficowka oraz z ukosng manualng zastawka do regulacji sity odsysania. Ptyn do ptukania
jamy ustnej (z 0,12% roztworem chlorheksydyny) w saszetce z nacigciem, 10 ml.

Kazde pojedyncze opakowanie pelni jednocze$nie funkcje pojemnika na ptyn i pozwala na przygotowanie
roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentéw do catodobowej
toalety jamy ustnej skuteczny w redukcji VAP. Elementy zestawu, ktére sa podiaczane do ssaka zarejestrowane
jako wyréb medyczny klasy Ila?

Obecny opis asortymentu w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (m.in. dokfadna ilo$¢ ptynu do plukania jamy
ustnej) ewidentnie wskazuje na jednego, konkretnego wykonawce i wyklucza uczciwg konkurencje.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 20 Zadanie nr 4 poz. 5

Czy zamawiajacy dopusci rOwnowazny Zestaw do toalety ustnej zawierajgcy w jednym fabrycznym
opakowaniu: 2 gabki z poprzecznym pofaldowaniem pokryte dwuweglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami
ssacymi, z zagietg koncodwka oraz z uko$ng manualng zastawka do regulacji sity odsysania. Ptyn do ptukania
jamy ustnej (z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru) w saszetce z nacieciem, 10 ml.

Kazde pojedyncze opakowanie petni jednoczeénie funkcje pojemnika na plyn i pozwala na przygotowanie
roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentéw do calodobowe;
toalety jamy ustnej skuteczny w redukcji VAP. Elementy zestawu, ktore sa podtaczane do ssaka zarejestrowane
jako wyrdb medyczny klasy I1a?

Obecny opis asortymentu w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia (m.in. dokfadna ilo$é ptynu do ptukania jamy
ustnej) ewidentnie wskazuje na jednego, konkretnego wykonawce i wyklucza uczciwg konkurencje.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 21 Zadanie nr 4 poz. 6
Czy zamawiajacy dopusci myjke wykonang w calosci z poliestru?
Odp: Tak, dopusci.




Pytanie nr: 22 Zadanie nr 4 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci myjke niepodfoliowana? Podfoliowanie wewnatrz myjki moze sprawiac, iz po
namoczeniu myjka zeslizguje sie z dloni, na ktorej zatozona jest rekawiczka diagnostyczna.

Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr: 23 Zadanie nr 4 poz. 4, 5, 6

Czy Zamawiajacy wyltaczy pozycje 4, 5, 6 z Zadania nr 4 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umozliwi to
uzyskanie wiekszej ilosci korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujacych sie wlasnie w tym asortymencie.
Odp: Nie.

Pytanie nr: 24 Zadanie nr 10 poz. 21

Czy zamawiajacy dopusci worek na wymiociny z szerokim, wygodnym otworem wlotowym zapobiegajacym
rozlaniu tresci oraz zawierajacy saszetke z absorbentem, taki jak dotychczas stosowany przez panstwa
placowke?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 25 Zadanie nr 14 poz. 1

Czy zamawiajgcy dopusci rekojesdc z zielonym pierécieniem umieszczonym pod miejscem mocowania tyzki do
rekoje$ci zamiast czopa, w celu utatwienia identyfikacji ze standardem ISO 73767

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 26 Zadanie nr 14 poz. 2
Czy zamawiajgcy dopusci oznaczenie numeru seryjnego na gorze tyzki?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 27 Zadanie nr 14 poz. 2

Czy zamawiajacy odstgpi od wymogu ,,mozliwo$¢ zastosowania tyzek w §rodowisku MRI (wymagane
o$wiadczenie wystawione przez producenta)”?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 28 Zadanie nr 14 poz. 3
Czy zamawiajacy dopusci objetosé 1650 ml?
Odp: Tak, dopusei.

Pytanie nr: 29 Zadanie nr 14 poz. 3
Czy zamawiajacy dopusci resuscytator z tylko jedna maska w zestawie?
Odp: Nie.

Pytanie nr: 30 Zadanie nr 14 poz. 3
Czy zamawiajacy dopusci druga maske dotaczona osobno do zestawu?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 31 Zadanie nr 14 poz. 3
Czy zamawiajacy dopusci maske nr 4 w kolorze czerwonym?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 32 Zadanie nr 14 poz. 3
Czy zamawiajacy dopusci objetos¢ rezerwuaru 2000 ml?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 33 Zadanie nr 14 poz. 4
Czy zamawiajacy dopusci objeto$¢ 550 ml?
Odp: Tak, dopusei.

Pytanie nr: 34 Zadanie nr 14 poz. 4
Czy zamawiajacy dopusci resuscytator z tylko jedna maska w zestawie?
Odp: Nie.

Pytanie nr: 35 Zadanie nr 14 poz. 4
Czy zamawiajacy dopusci drugg maske dotaczona osobno do zestawu?



Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 36 Zadanie nr 14 poz. 4
Czy zamawiajacy dopusci maske nr 2 w kolorze z6ltym, a nr 3 w kolorze zielonym?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 37 Zadanie nr 14 poz. 4
Czy zamawiajacy dopusci objetos¢ rezerwuaru 1600 ml?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 38 Zadanie nr 14 poz. 5
Czy zamawiajacy dopusci resuscytator z tylko jedna maska w zestawie?
Odp: Nie.

Pytanie nr: 39 Zadanie nr 14 poz. 5
Czy zamawiajacy dopusci druga maske dotaczong osobno do zestawu?
Odp: Tak, dopusSei.

Pytanie nr: 40 Zadanie nr 14 poz. 5

Czy ze wzgledu na to, e rozmiary 0 i 1 sg bardzo matymi rozmiarami, Zamawiajacy dopusci maski w tych
wiasnie rozmiarach bez oznaczenia kolorystycznego?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 41 Zadanie nr 14 poz. 5
Czy zamawiajacy dopusci objetosé rezerwuaru 1600 ml?
Odp: Nie.

Pytanie nr: 42 Zadanie nr 14 poz. 6
Czy zamawiajacy dopusci zakres rozmiaréw od 0 do 6?7
Odp: Nie.

Pytanie nr: 43 Zadanie nr 14 poz. 7

Czy zamawiajgcy dopusci rownowazny ukiad oddechowy, karbowany, rury o dhugosci 1,8 m, dodatkowa rura
100 cm, wykonane z materialu EVA, wyposazony w lacznik Y z dwoma portami oraz kolanko z portem,
Jjednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 44 Zadanie nr 14 poz. 8

Czy zamawiajgcy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych w nastepujacych rozmiarach: CH6 dla rurek w
rozmiarze 2,5-3,5, CH10 dla rurek w rozmiarze 4,0-5,5 oraz CH14 dla rurek w rozmiarze 6,0-10,0?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 45 Zadanie nr 28 poz. 2

Czy zamawiajacy dopusci réwnowazny aparat do mierzenia ciénienia potautomatyczny elektroniczny
naramienny dla dorostych, zasilanie na baterie, zakres pomiaru 20-280, odpowiednie wskazanie w przypadku
nadcis$nienia, duzy czytelny wyswietlacz, sygnal dzwiekowy, mankiet 22-32 cm, mozliwo$é zapisu do 30
wynikoéw, mozliwo$¢ dokonania pomiaru przy nieregularnym pulsie?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 46 Zadanie nr 28 poz. 3

Czy zamawiajacy dopusci réwnowazny aparat do mierzenia ciénienia pétautomatyczny elektroniczny
naramienny dla dzieci, zasilanie na baterie, zakres pomiaru 20-280, odpowiednie wskazanie w przypadku
nadcisnienia, duzy czytelny wyswietlacz, sygnat dZzwigkowy, mankiet 22-32 cm, mozliwos$¢ zapisu do 30
wynikéw, mozliwo$¢ dokonania pomiaru przy nieregularnym pulsie?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 47 Zadanie nr 28 poz. 26
Czy zamawiajacy dopusci zakres pomiaru 34-43 C oraz pomiar w czasie 1 sekundy?
Odp: Tak, dopusci.




Pytanie nr: 48 Zadanie nr 28 poz. 27
Czy zamawiajacy dopusci aparat AMBU w zestawie z tylko jedng maska w rozmiarze 17
Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr: 49 Zadanie nr 28 poz. 27

Czy zamawiajgcy dopusci aparat AMBU w zestawie z jedna maskg oraz dwoma maskami dolgczonymi osobno
do zestawu?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 50 Zadanie nr 28 poz. 27

Czy ze wzgledu na bardzo rzadkie wystepowanie maski w rozmiarze 00 zamawiajacy dopusci inny zestaw
rozmiaréw, np. 0, 1,2 lub 0, 0, 1?

Odp: Tak, dopusci.
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