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Znak postgpowania: DZP-271- 14 /21 Brzesko 27.04.2021 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postgpowania przetargowego na dostawg ,, Urzadzen i przyrzadoéw uzywanych na salach
operacyjnych, ogltoszonego w BZP nr: 2021/BZP00036988/01 z dnia 21.04.2021 r.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow informuje:

Pytanie nr: 1 Zadanie nr:1 Pozycja nr 3 — monitor medyezny, pkt 2.

Czy w punkcie nr 2, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania monitora medycznego sterowanego
poprzez pokretto i 4 przyciski na panelu przednim, jako rozwigzanie réwnowazne?

Podczas zabiegéw artroskopowych funkcja monitora dotykowego jest bezuzyteczna.

Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr: 2 Zadanie nr:1 Pozycja nr 5 — pompa artroskopowa, pkt 5.

Czy w punkcie nr 5, Zamawiajacy wymaga zintegrowania pompy z konsolg shavera/waporyzatora portem
komunikacyjnym, umozliwiajgcego efektywne zarzadzanie solg fizjologiczna podczas zabiegdw artroskopowych
poprzez mozliwos¢ indywidualnego ustawienia poziomu przepltywu / sily ssania w zaleznosci od typu uzywane;j
koncowki roboczej shavera artroskopowego/elektrody waporyzacyijnej?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza w/w rozwigzanie.

Pytanie nr: 3 Zadanie nr:1 Pozycja nr 6 - Konsola /naped Shavera/waporyzatora, pkt. 2

Czy w punkcie nr 2, Zamawiajgcy dopuszeza mozliwos¢ zaoferowania konsoli z jednym gniazdem do podlgczenia
rekojesci shavera, jako rozwigzanie rownowazne? Podczas jednego zabiegu artroskopowego nie jest konieczne
podigczanie dwoch rekojesci shavera artroskopowego.

Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr: 4 Zadanie nr:1Pozycja nr 6 - Konsola /naped Shavera/waporyzatora, pkt. 3

Czy w punkcie nr 3, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania konsoli wyposazonej w czytelny kolorowy
wyswietlacz z obstugg menu poprzez 4 przyciski sterujace na panelu przednim, jako rozwiazanie réwnowazne?
Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr: 5 Zadanie nr:1 Pozycja nr 6 - Konsola /naped Shavera/waporyzatora, pkt. 7

Czy w punkcie nr 7, Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ zaoferowania programowalnego przetacznika noznego
przewodowego do obstugi shavera i waporyzatora, jako rozwigzanie rGwnowazne?

Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr: 6 Zadanie nr:1Pozycja nr 7 — shaver artroskopowy, pkt. 6

Czy w punkcie nr 6, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania shavera artroskopowego z maksymalna
czgstotliwoscia trybu oscylacji 3000cykli/min. oraz 14 poziomami ustawien regulacji obrotéw trybu oscylacji,
jako rozwigzanie réwnowazne?

Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr: 7 Zadanie nr:1 Pozycja nr 7 — shaver artroskopowy, pkt. 9

Czy w punkcie nr 9, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania programowalnego przetacznika noznego
przewodowego do obstugi shavera i waporyzatora, jako rozwigzanie rownowazne?

Odp: Tak, dopuszcza.




Pytanie nr: 8 Zadanie nr: 3 - System do endoskopowej litotrypsji kamieni ukladu moczowego metoda
ultradzwiekows,

Czy Zamawiajacy dopusei do postepowania litotryptor ultradZzwigkowy o ponizszych parametrach pracy:

- Generator do endoskopowej litotrypsji kamieni ukladu moczowego metoda ultradzwigkowa lub pneumatyczna
- System ma mozliwos¢ jednoczesnego wykorzystania litotrypsji ultradzwigkowej oraz mechaniczne;j

- Wbudowana w generator pompa ssaca.

- Obstuga generatora poprzez kolorowy monitor dotykowy.

- Czestotliwos¢ pracy systemu pneumatycznego w zakresie 0-15 Hz

- Tryby pracy systemu pneumatycznego: Pojedynczy, Ciagly, Automatyczny

- Czestotliwos¢ pracy systemu ultradzwigkowego w zakresie 22-26 kHz

- Tryb pracy systemu ultradzwigkowego - ciagly

- Zestaw wyposazony w generator, rgczka pneumatyczna (w zestawie 6 wielorazowych sond pneumatycznych),
rgczka ultradzwickowa (w zestawie 4 wielorazowych sond ultradzwigkowych), dwutunkcyjny przycisk nozny,
zestaw wielorazowych drendw do pompy ssgcej, pojemnik na oddesane zlogi, kompresor do litotryptora
pneumatycznego, dedykowany do zestawu wozek z szuflada.

Odp: Tak, dopuszeza.

Pytanie nr: 9 Pytanie 1, dot. Opisu przedmiotu zamdwienia, pkt. 11. 2) — Zadanie nr 1, Zestaw artroskopowy:
Majac na uwadze nasze wieloletnie do$wiadczenie w sprzedazy i serwisie sprzetu medycznego zwracamy si¢ z
uprzejma prosba o wyjasnienie.

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é wstawienia sprzetu zastgpczego (urzadzenie o tozsamych parametrach
pozwalajacych na wykonywanie dzialalnosci leczniczej realizowanej przy wykorzystaniu Przedmiotu Umowy) —
do 48h godzin od chwili zgloszenia reklamacji?

Jezeli tak, to czy Wykonawca bedzie mogt rozumie¢ moment wstawienia, jako wstrzymanie biegu terminu
wyznaczonego na usuniecie awarii (do 3; do 5; powyzej 5 dni — parametr punktowany) wskazany w ww. punkcie?
Powyzsza czynno$¢ umozliwi cigglo$¢ pracy Zamawiajacemu a Wykonawcy da komfort, w postaci dodatkowego
czasu, na usuniecie awarii.

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo§é wstawienia sprzetu zastgpczego, natomiast parametry
punktowane pozostaja bez zmian. W przypadku zaoferowania terminu dluiszego powyzej 5 dni
wykonawea otrzyma 0 pkt.

Pytanie nr: 10 Pytanie 2, dot. § 6 ust. 1, pkt 3) wzoru umowy:

Zwracamy si¢ z uprzejma pro$ba o zmiang zapisu ww. paragratu wg ponizszej propozycji:

,»3) w przypadku niewykonania czynnosci serwisowych w wysokosci 100,00 zi za kazdy dzien zwloki;”

Na podstawie obowigzujacego zapisu nie jeste$my w stanie prawidtowo odezyta¢ wysokosci kary umowne;.
Odp: Pytanie dotyczy § 7 ust.1 pkt 3). Zamawiajacy dokona zmiany na zapis ,,w przypadku niewykonania
czynnosci serwisowych w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki”.

Pytanie nr: 11 Pytanie 3, dot. Opisu przedmiotu zaméwienia — Zadanie nr 1, Zestaw artroskopowy:
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$éé zaoferowania w Zadaniu nr 1 - zestawu artroskopowego wg ponizszej

konfiguracji:
Lp. Parametry i warunki wymagane Proponowana konfiguracja aparatu
2 Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczosci -1 szt
1) Glowica kamery wyposazona w przetworniki wysokiej | Tak, zgodnie z wymaganiami
rozdzielczosci
2) Glowica kamery wodoszczelna wyposazona w min.3 | Czy Zamawiajgcy dopusci glowice kamery
programowalne przyciski wodoszczelng wyposazong w 2 programowalne
przyciski?
3) Rozdzielczo$é kamery 1920 x 1080, progresywny skan | Czy Zamawiajgcy dopusci glowice kamery o
obrazu rozdzielczosci 4K z progresywnym skanem obrazu?
4) Praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej | Czy Zamawiajgcy dopusci konsole kamery

rozdzielczosei (1920 x 1080, 1280 1024, 1280 x 720 w
formatach panoramicznych) umozliwiajaca podlaczenie
odbiornikéw  sygnatu  pracujacych ~ w  innych
rozdzielczo$ciach niz kamera

pracujgeq w trybie ultra wysokiej rozdzielczosci
4K umozliwiajgeq podlgczenie odbiornikéw
syvgnalu pracujgcych w innych rozdzielczosciach
niz kamera




5) Konsola kamery wyposazona w min 2 wyjécia cyfrowe | Czy Zamawiajgcy dopusci konsole kamery
(DVI) oraz 1 -analogowe (S-Video) wyposazong w wyjscia cyfrowe 2 x Display Port,

4x3G-SDI, 2xDVI-D

6) Menu urzadzenia w jezyku polskim wyéwietlane na panelu | Tak, zgodnie z wymaganiami

7) Zoom optyczny lub cyfrowy Tak, zgodnie z wymaganiami

8) Elektroniczne doswietlenie obrazu — regulacja min. 6 | Tak, zgodnie z wymaganiami
stopniowa

9) Whbudowane programy specjalistyczne min. 3 6 i wiecej

10) Mozliwo$¢ pracy w systemie zintegrowanej sali | Tak, zgodnie z wymaganiami
operacyjnej

11) Mozliwos¢ automatycznych ustawien parametrow dla | Tak, zgodnie z wymaganiami
zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie
réznych specjalizacji zabiegowych  np. artroskopia,
laparoskopia, cystoskopia, endoskopem gietkim itp
Medyczny monitor LCD —1 szt

1) Przekatna ekranu min. 24" 27

2) Kolorowy ekran dotykowy Czy Zamawiajgcy dopusci monitor medyczny bez

kolorowego ekranu dotykowego?

3) Rozdzielczos¢ obrazu 1920 x1080 Tak, zgodnie z wymaganiami

4) Funkcja: Czy Zamawiajqcy dopusci monitor medyczny z
- PIP obraz w obrazie Sfuncjami PIP oraz PBP?

- POP obraz na obrazie
- PBP obraz przy obrazie
5) Kontrast 1400:1 Czy Zamawiajqcy dopusci monitor medyczny o
kontrascie 1000:17?

6) 5 trybéw skalowania obrazu Czy Zamawiajgcy dopusci monitor medyczny nie

posiadajgcy 5 trybow skalowania obrazu?

7) Regulacja ustawienn obrazu: jasno$¢; kontrast; faza; | Tak, zgodnie z wymaganiami
nasycenie; ostro$¢ obrazu; ostro$é¢ video

8) Mozliwos¢ regulacji kolorow: czerwony, zielony, niebieski | Tak, zgodnie z wymaganiami

9) Wejscia min: Czy Zamawiajgcy dopusci monitor medyczny
-DVI; posiadajgcy wejscia DVI, 3G/HD/SD-SDI/, S-
- VGA; Video, Component/RGBs?

- 3G/HD/SD-SDI;

- C-Video/SOG;

- S-Video;

- Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS)

10) Whbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), | Czy Zamawiajgcy dopusci monitor medyczny z
POP (obraz na obrazie), PBP ( obraz przy obrazie), | wbudowanymi efektami cyfrowymi PIP, PBP
zatrzymanie obrazu, powigkszenie/dopasowanie obrazu —
min 4 efekty

11) Kat widzenia min 170/170 Tak, zgodnie z wymaganiami

12) Uchwyt na monitor (jezeli dotyczy) Tak, zgodnie z wymaganiami
Zrédlo §wiatla — 1 szt

1) Zrédlo $wiatta LED, moc zaréwki min. 200W Tak, zgodnie z wymaganiami

2) Zywotno$¢ zaréwki min. 50000 godzin Czy Zamawiajqcy dopusci Zrodio swiatla o

Zywotnosci min. 30 000 godzin

3) Panel sterujacy- kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD Tak, zgodnie z wwmaganiami

4) Wskazania wyswietlacza: tryb pracy, natezenie $wiatta w | Tak, zgodnie z wymaganiami
zakresie 0-100%, kody btedow

5) Tryb gotowosci standby Tak, zgodnie z wymaganiami

6) Menu w jezyku polskim Tak, zgodnie z wymaganiami

7 Mozliwos¢ kontrolowania Zrodla $wiatta za pomoca | Tak, zgodnie z wymaganiami
przyciskéw na glowicy kamery

8) Mozliwos¢ wigczenia i wylaczenia zrédla $wiatta z | Tak, zgodnie z wymaganiami

poziomu glowicy kamery




9)

Urzadzenie wyposazone w funkcje automatycznego
przej$cia w stan czuwania w przypadku odigczenia optyki
od $wiattowodu (zabezpieczajace pacjenta przed

Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie nie
wyposazone w funkcje automatycznego przejscia w
stan czuwania?

poparzeniem)
10) Funkcja zabezpieczajaca przed ol$nieniem- przy | Czy Zamawiajgcy dopusci Zrédlo swiatla bez
wypadnigciu §wiattowodu Jfunkeji zabezpieczajgcej przed olsnieniem
11) Przylacze $wiattowodow uniwersalne — bez stosowania | Tak, zgodnie z wymaganiami
adapterdw
12) Swiatlow6d autoklawowalny ér. 5 mm, dlugoéé min.3m- 2 | Tak, zgodnie z wymaganiami

szt

Pompa artroskopowa — 1szt

1) Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego | Tak, zgodnie z wymaganiami

rozszerzania stawow

2) Zakres ci$nienia: 0-150mmHg z regulacja min. co 5 mmHg | Czy Zamawiajgcy dopusci zakres cisnienia 10-120
mmHg z regulacjg min. Co 5 mmHg?

Dreny w postaci szybko montowanych kaset kodowane | Czy Zamawiajqcy dopusci dreny w postaci szybko
kolorami osobno dla toru naptywu i odplywu montowanych zestawow petli oznaczonych
kolorami odpowiednio do ich przeznaczenia?

3) Mozliwoé¢ pracy w torze naptywu (jednotorowym) lub w | Tak, zgodnie z wymaganiami

trybie naplywu/odplywu (dwutorowym)

4) Funkcja oprézniania stawu Tak, zgodnie z wwmaganiami

5) Mozliwoé¢  zintegrowania pompy z  shaverenm, | Tak, zgodnie z wymaganiami

waporyzatorem
6) Regulacja ci$nienia od min.10 — 150 mmHg Czy Zamawiajqcy dopusci zakres regulacyi
cisnienia 10-120 mmHg
7 Min. 4 programy trybu pracy dedykowane do réinych | Tak, zgodnie z wymaganiami
stawow: Staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy,
matle stawy

8) Mozliwo$¢ podiaczenia jednoczesnego kaniuli, shavera i | Tak, zgodnie z wymaganiami
elektrody do waporyzacji za pomoca dedykowanych i
opisanych drenow

9) Funkcja pozwalajaca na zmiane typu uzywanego osprzetu | Tak, zgodnie z wymaganiami
w trakcie zabiegu bez koniecznosci kalibracji pompy

10) Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej min. 6,5" Tak, zgodnie z wymaganiami

11) Mozliwo$¢ podlaczenia przetacznika recznego lub noznego | Tak, zgodnie z wymaganiami

12) Mozliwos¢  konfigurowania indywidualnych profili | Tak, zgodnie z wymaganiami

uzytkownikéw
Konsola /naped Shavera/waporyzatora — 1 szt

1) Duzy czytelny wyswietlacz Tak, zgodnie z wymaganiami

2) Minimum 2 gniazda do podlaczenia rekojesci shavera Tak, zgodnie z wwmaganiami

3) Obstuga menu poprzez kolorowy ekran dotykowy o | Tak, zgodnie z wwmaganiami

przekatnej min. 6,5"

4) Moc cigcia - zakres pracy 30 -380W min 10 pozioméw Czy Zamawiajgcy dopusci 9 poziomdéw regulacji
mocy cigcia przy jednoczesnym zakresie pracy
przewyziszajgeym 380W?

5) Moc koagulacji — 120W min. 3 poziomy Tak, zgodnie z wymaganiami

6) Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsole — | Tak, zgodnie z wymaganiami

dobdr optymalnych nastaw.
7) Mozliwos¢ pracy z przetacznikiem noznym przewodowym | Tak, zgodnie z wymaganiami
i bezprzewodowym
8) Programowanie profili uzytkownikéw — indywidualne | Tak, zgodnie z wymaganiami
ustawienia parametrow pracy elekirod, shavera i
sterownika noznego
9) Komunikaty o bledach i usterkach wy$wietlane na panelu | Tak, zgodnie z wymaganiami
urzadzenia
10) Konsola wyposazona w gniazdo USB umozliwiajace | Czy Zamawiajqcy dopusci aktualizacje programow

aktualizacje programéw uzytkownika

uzythownika z poziomu tabletu?




7 Shaver artroskopowy — 1 szt
1) Uchwyt  shavera automatycznie rozpoznawany przez | Tak, zgodnie z wymaganiami
konsole
2) Przyciski programowalne z rgcznym sterowaniem Tak, zgodnie z wymaganiami
3) Programowalne przyciski sterujace na uchwycie Tak, zgodnie z wymaganiami
4) Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym Tak, zgodnie z wymaganiami
5) Zakres obrotéw do 12 000 obr/min Czy Zamawiajgcy dopusci zakres obrotéw do 8000
obr/min?
6) Oscylacja- 3 tryby : fagodny, standardowy, agresywny Tak, zgodnie z wymaganiami
7) Regulowana predko$é obrotow i oscylacji Tak, zgodnie z wymaganiami
8) Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie Tak, zgodnie z wymaganiami
9) Bezprzewodowy sterownik nozny Tak, zgodnie z wymaganiami
8 Optyka artroskopowa — szt 2
1) Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczosci, $rednica | Tak, zgodnie z wymaganiami
4mm, kat 30 stopni, autoklawowalna
2) Adaptery do podlaczenia §wiattowodow innych firm min.3 | Tak, zgodnie z wymaganiami
szt
3) Kaniula do oferowanej optyki 4,0mm o $r. 5,8 mm | Czy Zamawiajgcy dopusci kaniulg do optyki 4,0
wyposazona w dwa zawory obrotowe oraz obturator | mm o Srednicy 5,5 mm wyposazong w zawor
ofdwkowy — 1 szt obrotowy oraz obturator otéwkowy?
4) Pojemnik do sterylizacji optyki — szt 2 Tak, zgodnie z wymaganiami
9 Wozek aparaturowy —1 szt
1) Wozek jezdny z uchwytem do przemieszczania i blokada | Tak, zgodnie z wymaganiami
kot
2) Min. 3 pétki z mozliwoscia regulacji wysokosci Tak, zgodnie z wymaganiami
3) Listwa zasilajaca z min. 8 gniazdami Tak, zgodnie z wymaganiami
4) Uchwyt do §wiatlowodu Tak, zgodnie z wymaganiami
5) Uchwyt na glowice kamery Tak, zgodnie z wymaganiami
6) Wieszak na worki z plynem do irygacji (na 2 worki) Tak, zgodnie z wymaganiami
7) Mozliwos¢ umieszczenia okablowania w ramie wézka Tak, zgodnie z wymaganiami

Przy zachowaniu pozostatych parametréw 1 warunkéw wymaganych (punkty 1, 10, 11, 12, 13, 14) opisu
przedmiotu zamowienia.
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian, za wyjatkiem informacji zawartych w
pytaniach od 1-7 zgodnie z ktérymi, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

Pytanie nr: 12 Dotyczy pakietu nr 2 oraz 3
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie Uchwytu do stoja pluczacego UP011 oraz oprogramowania

urologicznego UP210, ktére nie podlegaja ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017
r. poz.211 ze zm.) a zatem obowiazkowi wystawienia deklaracji zgodno$ci oraz obowiazkowi oznakowania
znakiem CE ( tzw. Wyrdb niemedyczny) dla ktorych stawka Vat wynosi 23%?

Odp: Tak, wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 13 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na wydhuZenie terminu zapisanego w projekcie umowy §6 ust. 6
w przypadku koniecznosci sprowadzenia czedci zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych?
Odp: Wyrazamy zgod¢. Zamawiajacy informuje, iz zapis § 6 ust. 6 dotyczy rekojmi.

Pytanie nr: 14 (Dotyczy §7 ust. 2 ) Projektu umowy- Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kary umowne;j
do 0,5% ? Kary w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto sg niewspdtmiernie wysokie i nie przystaja
do ogdlnie obowigzujacych wysokosci kar.

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 15 Czy Zamawiajacy potwierdza, Zze gwarancja na urzadzenia medyczne nie obejmuje przypadkow
naturalnego zuzycia si¢ (na skutek korzystania z nich przez uzytkownika) akcesoriow, czgsci i
materialow/elementéw zuzywalnych (eksploatacyjnych?




Przy odmiennej niz wyzej zaproponowana interpretacji, nie bedzie mozliwe skalkulowanie ceny oferty na
poziomie akceptowalnym dla Zamawiajacego, bowiem nie jest mozliwe przewidzenie, jaka ilo$¢ razy materiaty
eksploatacyjne beda wymienione — teoretycznie mozliwa jest nieograniczona ilo$¢ wymian.

Odp: Gwarancja nie obejmuje materialéw zuzywalnych.

Pytanie nr: 16 (Dotyczy §7 ust. 3 oraz 4) Projektu umowy- Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisow
§7 ust. 3 oraz 4 na nastepujaca tresc:

»3) w przypadku niewykonania czynnoéci serwisowych w wysokosci 0,5% wartoéci naprawianego sprzetu brutto
za kazdy dzienh zwloki;”

4) w przypadku niewywiazywania si¢ przez Wykonawce ze zobowiazan wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 1% nie naprawionego sprzetu brutto za kazdy przypadek.”

Kary za nieterminowe przystapienie do usunigcia wad powinny by¢ liczone od wartosci sprzetu oddawanego do
naprawy a nie od wartoéci catej umowy.

Odp: Zamawiajgcy dokonal zmiany zapisu § 7 ust.3 i 4 w nastepujgcy sposob;

»3) w przypadku niewykonania czynnosci serwisowych w wysokosci 100,00 #f za kazdy dzieni zwloki;

4) w prrypadku niewywigzywania sig przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajgcych 7 § 6 w wysokosci 1%
warto$ci umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 za kaidy przypadek.”

Pytanie nr: 17 Czy Zamawiajgcy odstapi od wymogu udzielenia min. gwarancji 12 m-cy na oferowane materiaty
zuzywalne/eksploatacyjne typu elektrody?

Przy odmiennej niz wyzej zaproponowana interpretacji, nie bedzie mozliwe skalkulowanie ceny oferty na
poziomie akceptowalnym dla Zamawiajacego, bowiem nie jest mozliwe przewidzenie, jaka ilo$¢ razy materiaty
eksploatacyjne beda wymienione — teoretycznie mozliwa jest nieograniczona ilo$¢ wymian.

Odp: Tak —gwarancja nie obejmuje materialow zuzywalnych.

Zalacznikiem do niniejszych odpowiedzi jest wzoér umowy ( zalgcznik nr: 4 do SWZ) z naniesionymi
Zmianami.

Z-ca KIEROWNIKA
Dziatu Zamowier), Publicznych




