Odp- 1

Znak postepowania: DZP-271-22/21 Brzesko 04.06.2021 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania przetargowego na dostawe ,, Gazow medycznych”, ogltoszonego w BZP nr: 2021/BZP
00070954/01 z dnia 01.06.2021 r.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informuje:

Pytanie nr: 1 Zadanie nr 1 poz. 4

Czy wymog dotyczacy wagi petnej butli z tlenem poj. 211 101 ze zintegrowanym zaworem ma zosta¢ potwierdzony
dokumentacja niezaleznej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, ktora nalezy dotaczy¢ do oferty w
celu potwierdzenia zgodnosci przedmiotu oferty z zapisami SWZ jako przedmiotowe $rodki dowodowe ?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga innych dokumentéw poza oswiadczeniem Wykonawcy, Ze oferowane
wyroby posiadaja dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie ktérych moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania w placéwkach ochrony zdrowia na terenie RP — zgodnie z wzorem,
ktory stanowi Zalgcznik nr 9 do SWZ,

Pytanie nr: 2 Zadanie nr 1 poz. 5

Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania Dwutlenek wegla do zastosowani wew., posiadajacego status wyrobu
medycznego?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 3 Zadanie nr 1 poz. 16 i 19

Czy w celu zachowania pelnej kompatybilnosci oraz bezpieczenstwa terapii, Zamawiajacy wymaga aby
zaoferowany zawdr dozujacy do podawania mieszaniny gazéw gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50%
02 1 50% N20) oraz pozostate jednorazowe czgsci skladowe systemu np filtry, jednorazowe zawory wydechowe
z ustnikiem z filtrem, pochodzity od jednego producenta?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr: 4 Zadanie nr 1 poz. 19

Czy pod pojgciem Ustnik z filtrem Zamawiajacy rozumie jednorazowy zawér wydechowy zintegrowany z
jednorazowym ustnikiem z filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku
azotu (50% 02 i 50% N20), uniemozliwiajacy bezpoérednio (bez udziatlu wielorazowej czgdci systemu —
przylacza) powrdt wydychanego powietrza do zaworu dozujgcego, eliminujac potencjalne zagrozenie zakazen
zaworu dozujacego, pakowany w jedno wspolne opakowanie jednostkowe od tego samego producenta (tj. ustnik,
zawoOr wydechowy) ?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr: S Zadanie nr 1 poz. 19

Czy w celu zwigkszenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczenstwa prowadzonej terapii
mieszaning mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkich jednorazowe elementy
niezbednych do podawania tejze mieszaniny (ustnik, zawor wydechowy z filtrem) majg by¢ konfekcjonowane w
jednym opakowaniu jednostkowym ?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.
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