Odp.1
Wykonawcy wszyscy biorgcy

udzial w postgpowaniu

Dotyczy: Postgpowania pn.: Dostawa aparatu do znieczulania, znak sprawy: DZP-271- 45/21.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcéw, informuje:

Pytanie nr: 1

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA ROZDZIAL I, 4. Termin wykonania zaméwienia i
warunki platno$ci oraz Zatacznik nr 4 Umowa § 2 ust. 1

Czy Zamawiajacy wydhizy termin realizacji do 10 tygodni?

Odp: Tak. wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 2

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIAROZDZIAL I, 4. Termin wykonania zaméwienia i
warunki platnosci oraz Zalgcznik nr 4 Umowa

§ 3 ust. 4

Uprzejmie proszg¢ o udzielenie wyjasnien czy Zamawiajacy wyrazi zgode na skrécenie terminu platnosci do 30
dni? Wykonawca zwraca uwage na rozbiezno$é zapisow w SWZ oraz Umowie.

Odp: TAK, wyrazamy zgode.

Pytanie nr:3 .
Zalgcznik nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia I WYMAGANIA SZCZEGOLOWE Lp. 15

Czy Zamawiajgcemu chodzito o czujniki Termoanemometryczne (tzw czujniki podgrzewane)?
Odp TAK.

Pytanie nr:4

Opis przedmiotu zaméwienia Il WYMAGANIA SZCZEGOLOWE Lp. 22

Oraz RESPIRATOR I PARAMETRY WENTYLACJI Lp. 13

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé prowadzenia znieczulenia w systemie ptzamknigtym bez zewnetrznego
wylotu $wiezych gazow?

Odp: TAK.

Pytanie nr:5

VII ALARMY Lp. 4

Czy Zamawiajacy dopusci tylko alarm niskiej i wysokiej wentylacji minutowej MV?
Odp: TAK.

Pytanie nr:6

VII ALARMY Lp. 6

Czy Zamawiajacy dopusci aparat do znieczulenia bez alarmu niskiej i wysokiej czestosci oddechowej, w
aparacie sg alarmy rownowazne informujace o bezdechu pacjenta?

Odp: TAK.

Pytanie nr:7

IX MONITOR PACJENTA Z MODULEM TRANSPORTOWYM Lp. 15

Czy Zamawiajacy dopusci wewnetrzng pamie¢ 150 zdarzen zawierajacych wartosci liczbowe wszystkich
parametrow i wybrane odcinki zapiséw dynamicznych?

Odp: TAK.

Pytanie nr:8

X POMIARY GAZOWE Lp. 1,2, 3,4

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez pomiaru gaz6éw, ten pomiar jest realizowany bezposrednio w
aparacie do znieczulenia?

Odp: TAK.




Pytanie nr:9

X){V POMIAR KAPNOGRAFII (CO2) Lp. 1, 2, 3 Oraz XX MODUL TRANSPORTOWY Lp. 4
Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez pomiaru kapnografii (CO2), ten pomiar jest realizowany
bezposrednio w aparacie do znieczulenia?

Odp: TAK

Pytanie nr:10

XXIII WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Lp. 2

Uprzejmie prosze o udzielenie wyjasnien czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydhuzenie czasu reakcji serwisu
do 48 h w dni robocze?

Odp: TAK

Pytanie nr:11

Zatacznik nr 4 Umowa §7 ust. 1

Uprzejmie prosze o udzielenie wyjasnien czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kar umownych do:
- pkt 2) do 0,2%?

- pkt 3) do 0,2%?

- pkt 5) do 0,2%?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:12

§7 ust. 3

Uprzejmie prosze o udzielenie wyjasnief czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmniejszenie tacznej wysokosci
kar umownych do 10%?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
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