DZP-271-18-U/2021 Brzesko dnia 01.12.2021.r

Odp.nr 1 Wykonawcey wszyscy

biorgcy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego n na podstawie art . 132 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (4.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), zwana dalej ,,ustawa Pzp”, na dostawg - ,Rekawice chirurgiczne”
ogloszonego w DUUE pod nr : 2021/S 2015-564391 z dnia 05.11.2021.r

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcow informuje :

1.SWZ Rozdziat XI pkt 10.1.2).a)-b)

Prosimy o dopuszczenie materiatéw informacyjnych importera na potwierdzenie wymaganych parametréw i norm.
Jako importer rekawic oferujemy wyroby bezposrednio do odbiorcéw koncowych. Zaznaczamy, ze materialy
informacyjne sa sporzadzane na podstawie informacji od producenta oraz raportéw z badan jednostek
niezaleznych.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

2.Zatacznik nr 1 do SWZ — Formularz ofertowy szczegdlowy — Zadanie nr 2 pozycja 2,Prosimy o dopuszczenie
rekawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych zarejestrowanych jako $rodek ochrony osobistej kategorii
I1I (lepszej niz wymagana). Pozostale parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

3.Zadanie nr 2 Rekawice diagnostyczne — poz. | i poz. 2

Czy Zamawiajacy w trosce o najwyzsze standardy bezpieczenstwa pacjenta i personelu wymaga rekawic
przebadanych na przenikanie wirusow wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z norma ASTM F1670 1
zlozenia na potwierdzenie badan wystawionych przez jednostke niezalezna nie starszych niz z 2016 r.?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga.

4.Zadanie nr 2 Rekawice diagnostyczne — poz. |

Czy Zamawiajacy w trosce o najwyzsze standardy bezpieczenstwa pacjenta i personelu wymaga rgkawic
nitrylowych odpornych na przenikalnie 70% izopropanolu (podstawowy skladnik substancji dezynfekujacych) z
czasem przenikania min. 60 minut i ztoZenia na potwierdzenie wynikow badan wystawionych przez jednostke
niezalezna?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga.

5.Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne z AQL 1.0, zawarto$cig protein lateksowych =89 pg/g,
spelniajace pozostate wymagania?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

6.Zadanie 1, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne z zawartoscia protein lateksowych <79 pg/g, spelniajace
pozostate wymagania?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

7.Zadanie 1, poz.3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice diagnostyczne, niesterylne, dhugosci min. 240mm, w rozmiarach od XS do
XL?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.




8.Zadanie 1, poz.4

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice z warstwg antyposlizgowa na calej powierzchni zewnetrznej rekawicy,
obustronnie polimerowane, dlugo$ci min. 283 mm, grubo$¢ $cianki na palcu 0,33+0,01mm?

Odp. TAK , z zachowaniem pozostalych wymagan SWZ.

9.Zadanie 1, poz.4

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice pakowane po 40 par z przeliczeniem zamawianych iloéci do 57 opakowarn,
spelniajace pozostate wymagania?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

10.Zadanie 1, poz.4

Ze wzglgdu na rozng ilos¢ par rekawic pakowanych w dyspenserze, prosimy o zgode na wyceneg pozycji za 1 parg
rekawic, z przeliczeniem ilosci do 2250 par.

Odp. Zamawiajacy nie wraza zgody.

11.Zadanie 1, poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci rekawice z AQL=1.5, spelniajace pozostate wymagania?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

12.Zadanie 2, poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci rekawice nitrylowe, ktorych sita zrywu przed starzeniem to min. 7,1N?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza,

13.Zadanie 2, poz.2
Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice, ktérych poziom protein wynosi <83pg/g?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

14.Zadanie 2, poz.3
Czy Zamawiajacy dopusci dozownik o wymiarach 80x175x240 (+10) mm?
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

15.Zadanie 1,Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic lateksowych bezpudrowych zewnatrz mikroteksturowanych
(antyposlizogowych) o korzystniejszym poziomie AQL wynoszacym max. 0,65, pozostale wymogi zgodnie z
SWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

16.Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rgkawic o dlugosci zgodnie z norma EN 455-2 min. 270-285 mm
dopasowang do rozmiaru, ktéra w pelni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczenstwo pracy podczas
zabiegu chirurgicznego.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

17.Poz. 4

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych, ortopedecznych, lateksowych bezpudrowych z
wewnetrzng  warstwg  polimerowa  hydrozelowa ufatwiajaca zakladanie, wewnatrz silikonowane,
pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne,
brazowe, poziom protein < 50 pg/g rekawicy, srednia grubosé: na palcu 0,34 mm, dhugo$é min, 280-295 mm (w
zaleznosci od rozmiaru), $rednia sila zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na
poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stezeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z
wynikami badann wydany przez jednostke notyfikowana). Mankiet rolowany z widocznymi podluznymi i
poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi
tloczeniami w listkach utatwiajacymi otwicranie. Wyréb medyczny klasy Ila i Srodek ochrony indywidualne;j
kategorii III. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

18.Poz. 4 .

1.Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych bezpudrowych lateksowych do specjalnego
przeznaczenia, z wewnetrzng warstwa polimerowg o strukturze sieci, ksztalt anatomiczny, $rednia grubosé na
palcu max. 0,27 mm, na dloni 0,21 mm, sifa zrywania przed starzeniem min. 20 N — informacje potwierdzone



karta techniczng, AQL <1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodno$¢ z normg EN 455
potwierdzona przez jednostke notyfikowana, oznakowane jako wyréb medyczny Klasy I i $rodek ochrony
indywidualnej Kategorii 11l z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalnos¢ substancji
chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub réwnowazna, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Pakowane w
dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par, opis na opakowaniu rozrozniajacy rekawice na lewa i prawa
rekawice. Diugos¢ min. 270 mm - 285 mm w zaleznosci od rozmiaru, Rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych niejalowych z przedluzonym
mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o diugosci min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Srednia
grubo$é na pojedynczej sciance palca 0,14 mm, dtoni 0,10 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na
opakowaniu). Sifa zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Ksztalt uniwersalny pasujacy na prawg i lewg dion.
Rownomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewngtrzna teksturowana na koncach palcow. Dajace sig
tatwo i pojedynczo wyciagac z opakowania. Zarejestrowane jako wyréb medyczny w klasie I oraz $rodek ochrony
osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN
16523-1 oraz przebadane na penetracj¢ cytostatykéw zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetracje wirusow
zgodnie z EN 374-5. Produkowane zgodnie znorma ISO 13485, IS0 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami
jednostki notyfikowanej. Okres waznosci 35 miesigcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100
sztuk (XL po 90 szt.).

Odp. Zamawiajgcy nie dopuszcza.

19.Zadanie 2,Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic nitrylowych o grubosei na palcach min 0,10 0,02 mm, o sile
zrywania zgodnej z EN 455-2 > 6,0N. Zgodnos¢ z EN 420, EN 455, EN ISO 374-1, potwierdzone certyfikatem
jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrdb medyczny w klasie I oraz $rodek ochrony osobiste] w
kategorii I1I. Typ B wg EN ISO 374-1. Pakowane po max. 100 szt.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

20.Zadanie 2,Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie regkawic o cechach jak ponizej:

- spehniajace normy: EN 455 1-4, EN 420, ENISO 374-1, Typ B, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5

- przebadane na przenikanie mikroorganizmow zgodnie z ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5 2016 (oznaczenie na
opakowaniu)

- oznakowane CE

- wykonane z nitrylu w kolorze niebieskim

- bezpudrowe

- mankiet rolowany

- grubo$¢ rekawic na palcach 0,10-0,12 mm,

- grubo$¢ rekawic na dtoni .0,06mm-0,10mm

- grubo$¢ rekawic na mankiecie 0,05-0,07mm

- powierzchnia zewnetrzna: teksturowane min. na koncach palcow

- uniwersalny ksztalt pasujacy na prawa i lewa dion

-AQL<1,5 (oznaczenie na opakowaniu)

Sita zrywania przed/po starzeniu: min. 6,0 N

- przebadane wg normy EN-374-3 na przenikanie substancji chemicznych co najmniej z grupy:

-- zasad, min. czas przebicia powyzej 240 min (6 poziom ochrony), potwierdzone certyfikatem CE jednostki
notyfikowane;j

--formaldehyd 37%, min. czas przebicia powyzej 120 min (5 poziom ochrony), potwierdzone certyfikatem CE
jednostki notytikowanej

--cytostatyki w tym: cyklosfamid, mitomycyna min. czas przebicia powyzej 240 min. potwierdzone raportem z
badan

- rekawice wolne od akceleratorow chemicznych (tiuramy, MBT) potwierdzone informacja producenta

- dopuszczone do kontaktu z zywnoscia z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu

- na kazdym opakowaniu nadruk serii, data waznosci, wyraznie oznakowany rozmiar

- na kazdym opakowaniu oznakowanie, jako wyréb medyczny klasy I oraz $rodek ochrony indywidualnej
kategorii I1I, odpowiednie piktogramy oraz odniesienie do spemianych norm,

- latwo wyciagane pojedyncze sztuki rgkawic z opakowania

- Rozmiar XS —XL, 100 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.




21.Zadanie 2,poz. 2

Prosimy o dopuszezenie rgkawic o cechach jak ponizej:

Niesterylne, jednorazowe rekawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Ksztalt uniwersalny
pasujacy na prawa i lewa dlon. Réwnomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkowa
tekstura na koficach palcéw. Grubosé na palcach min. 0,11 mm, grubo$¢ na dtoni min. 0,09 mm. Odporne na
uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, sita zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dajace sie latwo i pojedynczo
wyciaga¢ z opakowania. Dyspenser oraz otwor dozujacy zabezpieczone dodatkowa folia chronigca zawartogé
przed kontaminacjg. Zarejestrowane jako wyréb medyczny w klasie I oraz $rodek ochrony osobistej w kategorii
1II. Odporne na penetracje substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN
ISO 374-1. Odporne na penetracje wiruséw zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z zywnoscia
(produkowane w zaktadzie z wdrozonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane
po 100 szt.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

22.Poz. 2

1. Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie rekawic lateksowych o poziomie protein <79 ug/g rekawicy,
oznakowane jako wyréb medyczny Klasy I i érodek ochrony indywidualnej Kategorii I1I, pozostate wymogi
zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

2.Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic lateksowych bezpudrowych, oznakowane jako wyrob
medyczny Klasy I i $rodek ochrony indywidualnej Kategorii III, pozostale wymogi zgodne z SWZ.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

23.Poz. 3

1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wielorazowego uniwersalnego dozownika z mozliwoscia montowania
na $cianie wykonany z bialego tworzywa sztucznego z mozliwoscia dezynfekeji o $rednich wymiarach: Wysokosé
— 165 mm; szeroko$¢ —100 mm; mozliwoéé instalowania pudetek o szerokosci 100 -130 mm. Uniwersalny do
opakowarn 100/150/200 szt. Mozliwos¢ nadrukowania symbolu na froncie.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

24.Zadanie 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic o korzystniejszym poziomie AQL wynoszacym 1.0,
pozostale wymogi zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

25, Zadania nr 1 poz. 2:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z proba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
posiadajacych lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.
Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

26. Zadania nr 1 poz. 3:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
posiadajacych opakowanie jednostkowe 2x50 szt, Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

27. Zadania nr 1 poz. 4:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszezenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
ortopedycznych bez zawartosci chloru na powierzchni zewnetrznej rekawicy. Rekawice posiadaja mankiet
rolowany z opaska samoprzylepna. Zawarto$é protein < 30 pg/g. Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.
Odp. Zamawiajgcy dopuszeza.

28. Zadania nr 1 poz. 5:
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z pro$ba o dopuszcezenie do zaoferowania w ww. pozycji regkawic
diagnostycznych, posiadajacych grubosé na palcu 0,40 mm, na dtoni 0,35 mm. Pozostate wymagania zgodnie z
SWZ.
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.



29. uwagi do zapiséw Opisu przedmiotu zamowienia dla Zadania nr 1:

Zwracamy uwage, iz w Zadaniu nr 1 wymog wskazany pod tabela opisu przedmiotu zamowienia dla jest
nieadekwatny do rodzaju rekawic dla poz. nr 3 oraz poz. nr 5 w Zadaniu nr 1. Wymdg dotyczy opakowan
rekawic, kidre muszq posiadaé m.in. informacje dot. metody sterylizacji. W poz. nr 3 oraz poz. nr 5 Zamawiajacy
wymaga zaoferowania rekawic diagnostycznych niejalowych, w zwiazku z czym prosimy o odstapienie wymogu
metody sterylizacji na opakowaniu.

Odp. Zamawiajacy do poz.nr 3 i nr 5 nie wymaga opisu metody sterylizacji na opakowaniu.

30. Zadania nr 2 poz. 1:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
diagnostycznych nitrylowych mikroteksturowanych z dodatkowa tekstura na koncach palcoéw, zapewniajacych
dobra chwytnos¢. Rekawice przebadane na przenikanie wiruséw — zgodnie z EN ISO 374-5:2016 oraz ASTM
F1671. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu - rekawice w opakowaniach w jednym kolorze

Pozostate wymagania zgodnie z SWZ.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

31. Zadania nr 2 poz. 2:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
zarejestrowanych jako wyréb medyczny klasy I oraz Srodek Ochrony Indywidualnej w kategorii I1I Typ C.
Pozostate wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

32.Zadania nr 2 poz. 3:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji dozownikéw
wykonanych z drutu stalowewego ®4mm z blaszka montazowa. Dozowniki pojedyncze, malowane farbg
antybakteryjna biala. Zaletg koszykow jest ich uniwersalny rozmiar (minimalne wymiary: 242mm x 77mm x
80mm), pozwalajacy na umieszczenie w nich wigkszosci dostgpnych na rynku opakowan rekawic
diagnostycznych, w tym op. a 100 szt.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

33.Zadania nr 2 poz. 3:

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji uniwersalnych
uchwytéw na rekawice — uchwyt odpowiedni dla opakowan a’100 szt., 150 szt., 200 szt. Uchwyt wykonany z
plastiku odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekujacych. Mocowanie za pomocg 2 ta$m lepnych (znajdujacych
sie na uchwycie). Uchyt posiada réwniez specjalne otwory, umozliwiajace montaz za pomoca srub.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

34. Pytania do wzoru umowy:

1.Wnosimy o wykreslenie postanowienia § 6 ust. 9 projektu umowy, ograniczajacego prawo Wykonawcy do
wstrzymania realizacji dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiajacego zaleglosci platniczych.
UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Praw zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie
Cywilnym, ktéry zgodnie z pogladem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski,
w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Zulawska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50-51; Z. Gawlik,
w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. I, 2015,
s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013
r., 1 ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie wykonawcy zobowiazanego do wczesniejszego speinienia
$wiadczenia, za$ zwloka Zamawiajacego w zaplacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego
obowigzku zaplaty ceny, wynikajacego z art. 535 KC. Majgc powyzsze na uwadze niezasadnym wydaje si¢
przystanie przez Wykonawce na propozycje ograniczenia jego uprawnienia.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis jak w SWZ.




2.Wnosimy o wykreslenie zapisu § 7 projektu umowy wprowadzajacego wymog uzyskania zgody Zamawiajacego
na cesje wierzytelnosci. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelno$ci wzgledem samodzielnego powszechnego
zaktadu opieki zdrowotnej zostata juz uregulowana trescia powszechnie obowiazujacego prawa, tj. w tresci art. 54
ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnodei leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu:
. Czynnos¢ prawna majgea na celu zmiane wierzyciela samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez podmiot tworzgcy. Podmiot tworzgey wydaje zgode albo odmawia jej
wydania, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia cigglosci udzielania Swiadczer zdrowotnych oraz w oparciu
o analiz¢ sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej za rok
poprzedni. Zgode wydaje sie po zasiegnieciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakladu opieki
zdrowotnej.”

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis jak w SWZ,

3.Wnosimy o modyfikacj¢ zapisu projektu umowy dotyczacego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do
wysokosci 5% niezrealizowanej warto$ci umowy brutto w przypadku odstapienia - w § 9 ust. 1 pktl) projektu
umowy oraz do wysokosci 0,2% wartosci brutto zamowionej partii dostawy za kazdy dzien roboczy zwtoki - w
§9 ust. 1 pkt 2), takze do wysokosci 0,2% wartosci brutto kwestionowanych produktow za kazdy dzien zwloki w
realizacji reklamacji — w §9 ust. 1 pkt 3) projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkre$lamy, ze Zamawiajacy
ksztaltujac wysoko$¢ kar umownych w projekcie umowy powinien mie¢ na uwadze, ze wysoko$é ta nie powinna
prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiajacego czy naruszenia zasady proporcjonalnosci,
okreslonej w art. 16 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzaé do naprawienia szkody wyrzadzonej
zamawiajacemu z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania $wiadczenia niepienieznego, natomiast nie
powinna stanowi¢ dla niego zrodia dodatkowego zysku (zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28
wrzesnia 2010 r., V ACa 267/10).

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis jak w SWZ.

4.Wnosimy o modyfikacje §9 ust.4 projektu umowy poprzez dookreslenie iz w okresie obowiazywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwolania stanu, ktéry obowiazywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktérym zastrzezono te kare, nastapilo w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis jak w SWZ.

5.Wnosimy o dodanie nowego postanowienia w § 10 ust. 3 o treSci: W przypadku, o ktérym mowa
w ust. I pkt 5) (zmiany stawki podatku VAT na wyroby bedgce przedmiotem zaméwienia), cena ulegnie zmianie z
dniem wejscia w Zycie aktu prawnego okreslajgcego zmiang stawki VAT. Zmiana umowy w tym przypadku nastgpi
automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” ULASADNIENIE: Wysokos¢ stawki podatku VAT na wyroby
bedace przedmiotem zamdwienia jest czynnikiem cenotwdrczym, niezaleznym do swobodnego uznania i woli
Stron. Zmiana stawki podatku VAT nastgpuje bowiem w drodze zmiany wlasciwej ustawy, w dniu oznaczonym
przez ustawodawcg, a Strony nie moga si¢ uchyla¢ od jej skutkow i zobowigzane sa ponosic¢ zwigzane z nig koszty
w terminach i na zasadach okreslonych przez ustawodawce. W ocenie Wykonawcy, w kontekscie powyzszego,
obcigzanie Wykonawcy skutkami tejze zmiany lub skutkami ewentualnego opéznienia w jej wprowadzaniu, tj.
uzaleznieniem zmiany ceny brutto w zwiazku ze zmiang stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu
do umowy, stoi w sprzecznosci z przepisami podatkowymi.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis jak w SWZ,

6.Wnosimy o modyfikacje § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o tresci: ,, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy
kursu dolara amerykaviskiego w stosunku do zlotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastgpi
w formie aneksu.” ULASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest odpowiedzig na czynniki
niezalezne od Wykonawcy, a majace realny wplyw na ceng¢ wyrobow dostarczanych w ramach umowy
przetargowej. Nalezy podkreéli¢, ze Wykonawca nie powinien byé w calosci i samodzielnie obciazany ryzykiem
zmiany stosunkow gospodarczych, a tym samym zobowigzany do realizowania umowy po razaco niskich cenach.
Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis jak w SWZ.
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