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DZP-271-9/22 Brzesko dnia 21.02.2022 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, na dostawe ,, Wyposazenia do gabinetow, poczekalni oraz rejestracji w ramach
zadania ,,Dostepnosé Plus. Poprawa dostepnosci POZ w SP ZOZ w Brzesku”, ogloszonego w BZP nr:
2022/BZP 00059030/01 z dnia 16.02.2022 1.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informuje:

Pytanie nr:1 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z uruchomienia, montazu i szkolenia, a dopusci wysylke wag firmg kurierska?
Sprzet zaréwno prosty w obstudze jak i montazu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawic
zadnych probleméw. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli unikna¢ dodatkowych (niepotrzebnych) kosztow, ktére
podwyzszg znacznie warto$¢ oferty.

Odp:Tak.

Pytanie nr:2 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie

Czy Zamawiajacy wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadaty swiadectwo kompatybilnodci
elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, ze wagl moga bezusterkowo pracowa¢ w pomieszczeniu, w
ktérym dziataja inne urzadzenia emitujace fale radiowe: np. telefony komoérkowe, kuchenki mikrofalowe, inne
urzadzenia medyczne. Niekt6rzy producenci maja w swoich instrukcjach obshugi zapis ,, UWAGA! Praca w
poblizu (w odlegtosci do 2.8 m) telefonu komdérkowego moze powodowadé niestabilno$¢ pracy
URZADZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy kazdy posiada w kieszeni telefon komdrkowy wydaje sig¢ by¢
trudne do wyegzekwowania, a telefon moze spowodowa¢ uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem
prawidlowego wyniku wazenia.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:3 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem
mechanicznym

Czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie wagi wyposazonej we wzrostomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym
60-210 cm i dzialce elementarnej 1 mm? Rozwiazanie dajace mozliwo$¢ zmierzenia zarowno matych dzieci jak i
osoby doroste.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:4 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie- Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem
mechanicznym

Czy Zamawiajacy dopusci wagi z wy$wietlaczem LCD bez podswietlenia. Wagi oferowane z takim
wy$wietlaczem maja bardzo duzy, jasny, nowoczesny wyswietlacz z duzymi cyframi, ktére widoczne sg nawet
pod katem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebuja dodatkowego podéwietlenia? Ze wzgledu na zasady
bezpieczenstwa nie przeprowadza sig badan w pomieszczeniach ciemnych, nie o$wietlonych.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:5 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem
mechanicznym

Czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie wagi ze zintegrowana platforma (antypoélizgowa) z pomostem wagowym co
daje 100% bezpieczeiistwa. W przypadku stapnigcia przez pacjenta na rog wagi — waga z pacjentem si¢ nie
Wywroci.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.




Pytanie nr:6 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem
mechanicznym

Czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie wagi medycznej legalizowanej wyposazonej w poziomice, co pozwala na jej
precyzyjne ustawienie.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:7 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie - Waga lekarska krzeselkowa z wySwietlaczem

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wagi z czterema podgumowanymi, tozyskowanymi, fatwo obracajacymi sie
kotkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kétek z hamulcem powoduje ze waga jest bardziej stabilna.
Takie rozwigzanie uniemozliwia przewrdcenie sig wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednoczesnie
znacznie ulatwia prace uzytkownikowi, ktéry nie musi sie schylag i odkreca¢ dodatkowych stopek ktére
powoduja stabilizacje wagi, a wystarczy nacisngé noga hamulec. Niektore wagi nawet nie maja zadnego punktu
podparcia z przodu.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszeza.

Pytanie nr:8 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie - Waga lekarska krzeselkowa z wySwietlaczem

Czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie wagi medyczne; legalizowanej wyposazonej w poziomice, co pozwala na jej
precyzyjne ustawienie,

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:9 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna

Czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie wagi medyczne; legalizowanej 111 klasy dokladnogci?
Rozwigzanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszeza.

Pytanie nr:10 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna

Czy Zamawiajacy dopusci wagi z wyswietlaczem LCD bez podéwietlenia. Wagi oferowane z takim
wyswietlaczem maja bardzo duzy, jasny, nowoczesny wyswietlacz z duzymi cyframi, ktére widoczne sa nawet
pod katem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebuja dodatkowego podswietlenia? Ze wzgledu na zasady
bezpieczenstwa nie przeprowadza si¢ badan w pomieszczeniach ciemnych, nie o§wietlonych.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:11 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna
Czy Zamawiajacy dopusci wage z dokladnoécig odezytu: 5 g<10kg>10g?
Odp: Tak.

Pytanie nr:12 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna
Czy Zamawiajacy dopusci wagg z dokladnoscia odezytu: 2 g < 6 kg>5g?
Odp: Tak.

Pytanie nr:13 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna
Czy Zamawiajacy dopusci wage z obcigzeniem maksymalnym -15 kg ?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:14 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna

Czy Zamawiajacy wymagac bedzie wagi medycznej legalizowanej ze zdejmowana szalka?
Dzigki zdejmowanej szalce mozna z latwoscia przeksztalcié wage z niemowlecej w wage
podtogowa dla dzieci o wadze do 20 kg. Rozwiazanie korzystniejsze od wymaganego.
Odp: Nie. Zamawiajacy wymaga wagi zgodnej z opisem jak w SWZ,

Pytanie nr:15 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna

Czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie wagi medycznej legalizowanej wyposazonej w poziomice, co pozwala na jej
precyzyjne ustawienie.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:16 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna

Czy Zamawiajacy wymaga¢ bedzie wagi medycznej legalizowanej, w ktorej podstawa wykonana jest w calosci z
metalu co znacznie wplywa na dhugos¢ jej uzytkowania oraz ulatwia proces dezynfekeji.

Odp: Nie. Zamawiajacy wymaga wagi zgodnej z opisem jak w SWZ.



Pytanie nr:17 Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie -Waga niemowleca elektroniczna

Czy Zamawiajacy wymagac bedzie wagi wyposazonej w panel wagowy zintegrowany z waga z ptaskimi
przyciskami dla latwiejszej dezynfekeji. Niektére wagi niemowlgce wyposazone sg w wystajace przycisk, gdzie
podczas dezynfekeji moze dostawac sie pod nie ptyn, ktéry moze uszkodzi¢ elementy elektroniki.

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr:18 Zadanie nr:1 Meble medyczne poz.VI Stolik do przewijania niemowlat.

Czy Zamawiajacy dopusci stolik do przewijania niemowlat o wysokosci catkowitej 890 mm, parametr
nieznacznie rozni sic od wymaganego w SWZ?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:19 Dotyczy Zalacznika nr:9 umowa (Istotne postanowienia umowy)

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 1- meble medyczne oraz w zadaniu nr 3 Wyposazenie poczekalni- lawki, krzesla
wyrazi zgode na dostawe sprzgtu w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin
realizacji zamowienia bedzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy nalezycie
zrealizowaé przedmiot umowy. Jesli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji
prosimy o informacj¢ o ile Zamawiajacy ma mozliwo$é jego wydhuzenia.

Odp: Z uwagi na fakt, iz produkty objete niniejszym postgpowaniem bedg finansowane z projektu UE pn.
,Dostepnoé¢ Plus dla zdrowia ...”, ktory musi zostaé rozliczony w terminie zgodnym z umowg o
dofinansowanie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu dostawy.

Pytanie nr:20 Dotyczy Zalacznika nr:9 umowa (Istotne postanowienia umowy)

Czy Zamawiajacy w ramach zadania nr 1,2,3 zrezygnuje z uruchomienia, montazu i szkolenia, a dopusci
wysylke firma kurierska? Sprz¢t zarowno prosty w obstudze jak i montazu, dla wykwalifikowanego personelu
nie powinien sprawi¢ zadnych probleméw. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli unikna¢ dodatkowych
(niepotrzebnych ) kosztéw, ktore podwyzsza znacznie warto$¢ oferty.

Odp: Tak.

Pytanie nr:21 Dotyczy Zalgcznika nr:9 umowa (Istotne postanowienia umowy)

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu wykonywania okresowych przegladow gwarancyjnych, jesli zgodnie z
o$wiadczeniem |Producenta oferowane produkty, nie s aparatura medyczna i nie wymagaja przegladow?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 22 Zadanie nr 1 — Meble medyczne -Stolik zabiegowy z szafka dla niemowlat (A)
Czy Zamawiajacy dopusci stolik zabiegowy o dhugosci 700 mm z szafka w konfiguracji 1 x szafka
jednodrzwiowa, 3 szuflady, 1 polka?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagani SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 23 Zadanie nr 1 — Meble medyczne -Stolik zabiegowy z szafkg dla niemowlat (B)
Czy Zamawiajacy dopusci stolik zabiegowy o dhugosci 700 mm z szafka w konfiguracji 1 x szafka
jednodrzwiowa, 3 szuflady, 1 polka?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagani SWZ bez zmian.

Pytanie nr:24 Zadanie nr:1 Meble medyczne — L.ozko (kozetka ) do EKG.
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko (kozetka) do EKG o dlugoscei 185 em.
Odp: Tak.
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