Odp:1
Znak sprawy: DZP-271-7-U/22 Brzesko dnia 08.04.2022 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego - tryb zgodny z art. 132 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn.
zm.), zwang dalej ustawg Pzp - o warto$ci wyzszej niz kwota okre$lona w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ustawy PZP (powyzej 215 000 EURO), ogloszonego w DUUE nr:2022/S 060-154840
z dnia 25.03.2022 1.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcéw, informuje:
Pytanie nr: 1 dotyczy Zadania nr: 32

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania elektrode neutralng jednorazowego uzytku, dzielona po obwodzie
kazdej z dwdch czgsci, hydrozelowa z systemem rozprowadzajacym prad réwnomiernie na calej powierzchni
elektrody, nie wymagajaca aplikacji w okre$lonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia
przewodzaca 110 cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia catkowita 170 cm2, wymiary 176 x
122 mm, pakowane po 5 szt, do kazde;j elektrody dotaczona informacja o numerze serii i dacie waznosci w
postaci samoprzylepne;j etykiety, opakowanie handlowe 50 szt?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr:2 dotyczy Zadania nr: 16 poz.3

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o wyodrebnienie z Zadania nr 16, poz. 3(Czujnik jednorazowy,
sterylny, nie zawierajacy lateksu, samoprzylepny dla niemowlat od 3 kg do 20 kg kg, w ksztalcie ,,;L” (op. a 24
szt), sensor kompatybilny z technologia OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo) oraz poz.7 (Elektroda BIS
dla dorostych) z uwagi na unikalno$¢ produktéw, ktére ma w ofercie Medtronic, jednoczesnie prosimy
Zamawiajacego o utworzenie nowej czesei na te dwie pozycje.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:3 Zadanie nr: 16

Zwracamy si¢ z pro$ba do Zamawiajacego o przeszacowanie zamawianych ilosci 70 szt do petnych opakowan w
przypadku poz. 7 (Elektoda BIS dla dorostych) z uwagi na to, iz elektrody pakowane sg po 25 szt.

Odp: Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr:4 Zadanie nr:16 pozycja 3i27

Czy Zamawiajacy z uwagi na niejednolity charakter produktéw w zadaniu 16 wydzieli pozycje 3 1 27 i utworzy
odrebny pakiet/ zadanie. Zamawiajacy umozliwi w ten spos6b na z tozenie konkurencyjnej oferty firmom
biorgcym udziat w niniejszym postepowaniu, a tym samym bedzie miat wybor z posrod najkorzystniejszych
ofert, jak i mozliwos¢ osiagniecia nizszych cen.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:5 Zadanie nr: 27 pozycja 2
Czy Zamawiajacemu chodzi o elektrody EKG jednokrotnego uzytku, w opakowaniu po 3 szt?
Odp: Zamawiajacy dopuszeza elektrody jednorazowe pakowane po 3 szt.

Pytanie nr:6 Zadanie nr:16 pozycja 3
Czy Zamawiajacy pozwoli na zaproponowanie czujnikéw mikrobiologicznie czystych? Reszta bez zmian.
Odp: Tak.

Pytanie nr:7 dotyczy Zadania nr:13
a/ Czy Zamawiajacy dopusci dren o diugosci 180 cm w pkt 1?
Odp: Tak.

b/ Czy Zamawiajacy dopusci dren o dlugosci 180 cm w pkt 27
Odp: Tak.




¢/ Z jakim urzadzeniem (nazwa ) maja by¢ kompatybilne wkiady do strzykawki automatycznej tomografu
komputerowego z zadania pkt 1127
Odp: Z automatycznym wstrzykiwaczem OPTIVANTAGE.

Pytanie nr:8 dotyczy Zadania nr: 13 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci oryginalny, rekomendowany i certyfikowany przez producenta wstrzykiwacz, zestaw
skladajacy si¢ z pojedynczej strzykawki /1 x 200 ml/, zwijanego przewodu Y /150 cm/ z podwojnym zaworem
zwrotnym i kolcem do napeniania do uzytku podczas procedur wykorzystujacych: wstrzykiwacz OptiVantage®
& CT9000® / CT9000® ADV do tomografii komputerowej?

Odp: Tak.

Pytanie nr:9 dotyczy Zadania nr:29

Czy zamawiajacy dopuszcza wykluczenie z zadania 29 pozycji 1,3,4,5 i czy dopusci z zadania 29 tylko
pozycje2?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:10 dotyczy Zadania nr:33 pozycja 1
Czy Zamawiajacy wymaga kleszczy z tyzeczkami o dlugosci 3,86 mm?® oraz o rozwarciu § mm?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:11 dotyczy Zadania nr:33 pozycja 8.
Czy Zamawiajacy wymaga klipsownic o dwéch stopniach zagigcia ramion 90 stopni oraz 135 stopni?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:12 dotyczy Zadania nr:33

Czy Zamawiajacy w pozycji 1 dopusci zaoferowanie kleszczy pokrytych PTFE, tyzeczki o dlugosdci 4,0 mm,
rozwarciu 8,0 mm, kolor powleczenia dla kleszczy gastroskopowych — szary.

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:13 dotyczy Zadania nr:33

Czy Zamawiajacy w pozyciji 2 dopusci zaoferowanie petli z drutu o $rednicy 0,33 mm, diugosé oczka petli 20
mm, dlugos¢ narzedzia 2400 mm

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:14 dotyczy Zadania nr:33

Czy Zamawiajacy w pozycji 3 dopusci zaoferowanie petli z drutu o Srednicy 0,33 mm, maksymalna dlugos¢
oczka petli 45 mm, dlugos¢ narzedzia 2400 mm

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:15 dotyezy Zadania nr:33

Czy Zamawiajacy w pozycji 4 dopusci zaoferowanie petli z drutu o $rednicy 0,33 mm, dhugos¢ oczka petli 35
mm, dlugo$¢ narzedzia 2400 mm

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:16 dotyczy Zadania nr:33
Czy Zamawiajacy w pozycji 5 dopusci zaoferowanie szczotek o dlugosci 2500 mm.
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:17 dotyczy Zadania nr:33

Czy Zamawiajacy w pozycji 7 dopusci zaoferowanie kleszczy chwytajacych w powleczeniu PTFE, zab szczura o
rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 8 mm, wersja obrotowa lub nie obrotowa ( do wyboru), Srednica narzedzia
2,4 mm.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 18 Dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiajacy w pozycji 1 dopusci obecnie stosowane przez Zamawiajacego, rurki tracheostomijne z
odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0 mm, spelniajace pozostale wymagania
okre$lone w SWZ?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 19 Dotyczy Zadania nr 3
Czy Zamawiajacy w pozycji 11 dopusci obecnie stosowany przez Zamawiajacego, zestaw do szybkiej,
bezpiecznej konikotomii z igla Veressa (zabezpieczajaca przed przekhuciem tylnej sciany tchawicy), z rurka



tracheostomijng 6,0 mm z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miekka opaska,
wymiennik ciepla i wilgoci typu Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igla.
Odp: Tak.

Pytanie nr: 20 Dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiajacy, ze wzgledu na zakoiczenie produkcji, zgodzi si¢ na wydzielenie pozycji 13 do osobnego
pakietu? Pozytywna odpowiedz Zamawiajacego pozwoli na ztozenie oferty na pozostaly asortyment.

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 21 Dotyczy Zadania nr 10 poz. 20

Czy Zamawiajgcy dopusci worek na wymiociny z szerokim, wygodnym otworem wlotowym zapobiegajacym
rozlaniu treéci oraz zawierajacy saszetke z absorbentem, taki jak dotychczas stosowany przez panstwa
placowke?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 22 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci oznaczenie numeru seryjnego na gorze tyzki?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 23 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu ,,mozliwos¢ zastosowania tyzek w érodowisku MRI (wymagane
o$wiadczenie wystawione przez producenta)”?

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 24 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci tyzke wykonang z magnetycznego lekkiego stopu metalu?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian,

Pytanie nr: 25 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci objgtosé 1650 ml?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 26 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci resuscytator z tylko jedng maska w zestawie?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 27 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 3
Czy Zamawiajgcy dopusci druga maske dolgczong osobno do zestawu?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 28 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 3
€zy Zamawiajacy dopusci maske nr 4 oznaczona kolorem czerwonym?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 29 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci objetosé rezerwuaru 2000 ml?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 30 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci objeto$é 550 ml?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 31 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 4
Czy Zamawiajgcy dopusci resuscytator z tylko jedna maska w zestawie?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 32 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci druga maske dolaczong osobno do zestawu?
QOdp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 33 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci maske nr 2 w kolorze z6ttym, a nr 3 w kolorze zielonym?
Odp: Tak.




Pytanie nr: 34 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci objeto$¢ rezerwuaru 1600 m1?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 35 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci dla pacjentéw 10 — 30 kg?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 36 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci resuscytator z tylko jedng maskg w zestawie?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 37 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci druga maske dotaczong osobno do zestawu?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 38 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci maske nr 0 w kolorze biatym a nr 1 w kolorze rézowym?
Odp: Tak

Pytanie nr: 39 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci objeto$¢ rezerwuaru 1600 ml?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 40 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci dla pacjentéw <10 kg?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 41 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 6
Czy Zamawiajacy dopusci zakres rozmiaréw od 0 do 67
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 42 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci réwnowazny uklad oddechowy, karbowany, rury o dtugosci 1,6 m, dodatkowa rura
100 cm, wykonane z polipropylenu, uktad wyposazony w tacznik Y z dwoma portami oraz kolanko z portem,
jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe?

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 43 Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopuéci prowadnice do rurek intubacyjnych w 4 rozmiarach CH06, CH10, CH12, CH14,
ktore sa odpowiednie dla rurek w rozmiarach 2.5 —10.0?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 44 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 9
Czy Zamawiajacy dopusci elektrodg z zelem potplynnym?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 45 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 11
Czy Zamawiajacy dopusci filtr o wadze 30g oraz przestrzeni martwej 40ml?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 46 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 12

Czy Zamawiajacy dopusci jako produkt réwnowazny filtr oddechowy dla dorostych mechaniczny bez
wymiennika ciepla i wilgoci, skutecznos¢ filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g,
przestrzen martwa 70 ml, objetos¢ 150-1500 ml, opornosé 1,0 przy 30 Vmin, z portem do kapnografii, ze
zlaczem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 47 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 12
Czy Zamawiajacy dopusci jako produkt réwnowazny filtr oddechowy dla dorostych elektrostatyczno-
mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepla i wilgoci, skutecznos¢ filtracji bakteryjnej 99,999 %,



wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzen martwa 40 ml, objetos¢ 150-1500 ml, opornos¢ 1,0 przy 30 /min,
nawilzanie przy vt 500 ml — 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze zlagczem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 48 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 13

Czy Zamawiajacy dopusci filtr o wadze 22g oraz przestrzeni martwej 35ml?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 49 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 18
Czy Zamawiajacy dopusci dtugos¢ do 15 cm?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 50 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 19, 20
Czy Zamawiajgcy dopusci tyzki wykonane z wytrzymatego materiatu ABS?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 51 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 29
Czy Zamawiajacy dopudci minimum 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 52 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 30
Czy Zamawiajacy dopusci rurke niesilikonowang?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 53 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 30
Czy Zamawiajacy dopusci rurke zawierajacq sladowe ilosci ftalanow?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian,

Pytanie nr: 54 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 30
Czy Zamawiajacy dopusci rurke wyposazona w znaczniki glgbokosci w postaci dwéch pélpierscieni?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 55 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 41
Czy Zamawiajgcy dopusci skuteczno$é nawilzania min. 24mg/l przy Vt 500ml?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 56 Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 41
Czy Zamawiajacy dopusci port do odsysania z zatyczkg do manualnego zamkniecia?
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 57 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci rownowazny aparat do mierzenia ci$nienia pétautomatyczny elektroniczny
naramienny dla dorostych, zasilanie na baterie, zakres pomiaru 20-280, odpowiednie wskazanie w przypadku
nadci$nienia, duzy czytelny wyswietlacz, sygnat dzwickowy, mankiet 22-32 cm, mozliwoéé zapisu do 30
wynikéw, mozliwo$¢ dokonania pomiaru przy nieregularnym pulsie, taki jak dotychczas stosowany w panstwa
placowce?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 58 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 3

Czy Zamawiajgcy dopusci réwnowazny aparat do mierzenia ci$nienia pélautomatyczny elektroniczny
naramienny dla dzieci, zasilanie na baterie, zakres pomiaru 20-280, odpowiednie wskazanie w przypadku
nadcisnienia, duzy czytelny wys$wietlacz, sygnat dZzwigkowy, mankiet 22-32 cm, mozliwosé zapisu do 30
wynikéw, mozliwo$¢ dokonania pomiaru przy nieregularnym pulsie, taki jak dotychczas stosowany w pafistwa
placowce?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 59 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci shuchawki lekarskie neonatologiczno — dziecigce, z dwustronna, obrotowa gtowka ze
stali nierdzewnej, wyposazona w membrane o $rednicy 23mm i lejek. Glowka wyposazona w pierécien z
tworzywa, izolujacy ciato dziecka od zimnej gtéwki. Mosigzna, chromowana stuchawka z przecietnej wielkosci
oliwkami. Elastyczny wezyk ,)Y” z PCV?

Odp: Tak, dopusci.




Pytanie nr: 60 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 21
Czy Zamawiajacy dopusci stoje o pojemnosei 2000ml1?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 61 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 23
Czy Zamawiajacy dopusci zakres pomiaru 34-43 C oraz pomiar w czasie 1 sekundy?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 62 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 24
Czy Zamawiajacy dopusci aparat AMBU w zestawie z tylko jedng maska w rozmiarze 17
Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 63 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 24

Czy Zamawiajacy dopusci aparat AMBU w zestawie z jedng maska oraz dwoma maskami dofaczonymi osobno
do zestawu?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 64 Dotyczy Zadanie nr 28 poz. 24

Czy ze wzgledu na bardzo rzadkie wystgpowanie maski w rozmiarze 00 Zamawiajacy dopusci inny zestaw
rozmiarow, np. 0, 1,2 1ub 0, 0, 1?7

Odp: Tak, dopusei 0,0,1.

Pytanie nr:65 dotyczy Zadania nr: 31

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z zadania numer 31 — pozycja numer 1- jednorazowy recznik do
higieny pacjenta 27 cm x 60 cm oraz numer 2 — jednorazowy recznik do higieny pacjenta 80 cm x 140 em — do
osobnego pakietu? w celu umozliwienia przystapienia wigkszej ilodci oferentéw do procedury przetargowej i
uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr:66

Czy Zamawiajacy wymaga by produkty z Zadania numer 31 dot. pozycji numer 1 i pozycji numer 2 —
jednorazowy recznik do higieny pacjenta — byly wyrobem medycznym?

QOdp: Nie wymaga.
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