Odp:2
Znak sprawy: DZP-271-7-U/22 Brzesko dnia 27.04.2022 r.

Wykonawcy wszyscy
bioraey udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego - tryb zgodny z art. 132 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn.
zm.), zwang dalej ustawg Pzp - o warto$ci wyzszej niz kwota okreslona w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ustawy PZP (powyzej 215 000 EURO), ogloszonego w DUUE nr:2022/S 060-154840
z dnia 25.03.2022 1.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcéw, informuje:

Pytanie 1

Dotyczy warunkéw umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmianeg zapisu na nastgpujacy:
s> W terminie 6 dni roboczych od dnia zlozenia zamowienia”?
Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie 2

Dotyczy warunkéw umowy §3 ust. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu na nastgpujacy:

»Wskazana w § 6 ust 1 wartosé umowy, stanowi warto$¢ szacunkowa, ktéra moze ulec zmianie stosownie do
rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego. Zmiana, o ktoérej mowa w zdaniu 1 moze obejmowaé do 30% wartosci
niniejszej umowy. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwac¢ wzgledem
Zamawiajacego roszczenie o zaptate lub odszkodowanie za niezrealizowang cz¢$¢ umowy™?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy warunkéw umowy § 5 ust,. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu na nastepujacy:

»Reklamacje ilosciowe dotyczace przedmiotu zamdwienia rozpatrywane beda przez Wykonawce w terminie 3 dni
roboczych od pisemnego zgloszenia. W przypadku uznania reklamacji, braki ilosciowe zostang uzupelnione w
ferminie 5 dni roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie 4

Dotyczy warunkéw umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu na nastepujacy:

»Reklamacje jako$ciowe dotyczace przedmiotu zaméwienia rozpatrywane beda przez Wykonawce w terminie 14
dni roboczych od pisemnego zgtoszenia. W przypadku uznania reklamacji wadliwe produkty zostana wymienione
na pelnowartosciowe na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 8 dni roboczych od dnia uznania reklamacji”?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy warunkéw umowy § 6 ust. 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang istniejacego zapisu na nastepujacy:

»Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamowien w przypadku zwloki

w platnosciach (naleznosci wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu ptatnosci/wymagalnosci wskazanego na
fakturze, badz bedzie je realizowal w formie: przedptata™?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy warunkéw umowy § 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie nastepujgcego zapisu i wprowadzenie go do umowy:
»---» 2gody takiej nie mozna bezpodstawnie odmdéwic™?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian,




Pytanie 7

Dotyczy warunkéw umowy §8ust. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang istniejacego zapisu na nastgpujacy:

_Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia
odpowiedzialnoéci za jednostronne rozwigzanie umowy w przypadku powtarzajacej si¢ nieterminowe;j realizacji
dostaw badz niezgodnej z wymaganiami (co najmniej 3 krotne stwierdzenie tego faktu w ciagu kwartatu), po
wezesniejszym pisemnym wezwaniu do nalezytej realizacji umowy”?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy warunkow umowy § 9 ust. 1.1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych odpowiednio z 10% na 8%?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy warunkéw umowy § 9 ust. 1.2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmniejszenie wysokosci kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,4%?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy warunkow umowy § 9 ust. 1.3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,3%?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy warunkéw umowy § 9 ust. 3

..., nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 17?7
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 12 Dot. pakietu nr 33, poz. 1:

Czy Zamawiajacy w celu poprawy konkurencyjnosci sktadanych ofert zgodzi si¢ na zaoferowanie jednorazowych
kleszczy biopsyjnych, tyzeczki owalne z okienkiem, z igla i bez (do wyboru przez Zamawiajacego), spiralna
ostonka pokryta teflonem, mozliwos¢ otwarcia i zamkniecia kleszczy bez wzgledu na stopiefl podgigcia
endoskopu, $r. 2.3 mm dostepne dlugosci narzedzia 1600 mm i 2300 mm ?

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 13 Dot. pakietu nr 33, poz. 4:

Czy Zamawiajacy w celu poprawy konkurencyjnoéci sktadanych ofert zgodzi si¢ na zaoferowanie petli do
polipektomii o $rednicy otwarcia petli 25 mm i 35 mm ? Pozostate parametry zgodne z SIWZ

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 14 Dot. pakietu nr 33, poz. 5;

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie jednorazowej dwustronnej szczotki do czyszezenia kanatu i portu
endoskopu o $rednicach 51 11 mm. Pozostale parametry zgodne z STWZ.

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 15 Dot. pakietu nr 33, poz. 6:
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie jednorazowej igly iniekcyjnej o érednicy igly: 22 G=0,7 mm ?
Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 16 Dot. pakietu nr 33, poz. e

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie jednorazowych kleszezykow chwytajacych do ciat obeych typu:
aligator, zab szczura i krokodyl o dhugosci 1800 mm (do wyboru przez Zamawiajacego) ? Pozostate parametry
zgodne z SIWZ.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie 17 Dot. pakietu nr 33, poz. 10:

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na saoferowanie 67 szt. zelu endoskopowego o pojemnosei 150 ml co odpowiadatoby
50 szt. zelu o pojemnosci 200 ml ?

Odp: Zamawiajacy dopuszeza.



Pytanie nr: 18 Dot. Zadania nr:33, pozycja 1.

Czy nie nastapila omyltka pisarska w parametrach dotyczacych dhugosci i rozwarcia kleszczy? Czy Zamawiajacy
miat na mysli kleszcze z tyzeczkami o dugosci 3,86 m, o rozwarciu 8 mm?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy prostuje odpowiedz udzielong w Odp-1 Pytanie nr:10, i dopuszeza proponowane rozmiary.

Pytanie nr:19 dotyczy Zadania nr:32 pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci produkt rownowazny -Elektrody jednorazowe neutralne dzielone z piericieniem
ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 103 cm? z wyprowadzeniem na klips?

Odp: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie nr:20 dotyczy Zadania nr:11 poz.2

Czy Zamawiajacy w pakiecie 11 w 2pozycji oczekuje zestawow do pompy Flocare Infinity. Pozostate parametry
zgodnie z SWZ.

Odp: Zamawiajacy oczekuje zestawéw uniwersalnych (Zamawiajacy w wiekszosci uzywa pomp Flocare
Infinity).

Pytanie nr:21 dotyezy Zadania nr:11 poz.1

Czy Zamawiajacy w pakiecie 11 w pozycji 1 wymaga koszyczka do mocowania butelki w zestawie uniwersalny
w wersji grawitacyjnej? Koszyczek w sposob wiasciwy, bezpieczny i stabilny umozliwi zawieszenie butelki na
stojaku. Pozostale parametry zgodnie z SWZ.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:22 dotyczy Zadania nr: 21 poz.1

Czy Zamawiajacy, na zasadzie réwnowaznoscei, dopusci jednorazowy stapler zamykajaco tnacy z prosta gtowka,
dhugosc linii ciecia 40mm. Stapler umozliwia o$miokrotne wystrzelenie tadunku podczas Jjednego zabiegu,
zawiera tadunek do tkanki grube;j?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:23 dotyczy Zadania nr: 21 pozycja 2

Czy Zamawiajacy, na zasadzie réwnowaznosci, dopusci fadunek do staplera z prostg glowka o dhugosci linii
cigcia 40 mm, do tkanki grubej?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian (glowki zakrzywione).

Pytanie nr: 24 Zadanie nr 5, poz. 3

Czy Zamawiajacy wydzieli, badz wykresli poz. 3 z zadania nr 5, gdyz jest to produkt jednego tylko producenta,
przez co stawia Wykonawce w sytuacji uprzywilejowanej, co jest niezgodnie z ustawg PZP? Poza tym taka
konstrukcja pakietu jest niejednolita, faczaca produkty z rownych grup produktowych.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 25 Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 5, poz. 1 Zamknigty system o standardowych dhugosciach
stosowanych przez wigkszo$¢ producentéw na Swiecie:

- do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, dtugosé 54 cm

- do odsysania z rurki tracheostomijnej CH14/16, dlugo$¢ 30,5 cm, pozostate parametry zgodnie z swz?

Odp: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie nr: 26 Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 14, poz. 3 Zamawiajacy dopusci jako rownowaziny:
Resuscytator jednorazowego uzytku dla dorostych, objetos¢ 1650 ml, w zestawie dwie maski dla dorostych,
rozmiar oznaczony kolorystyczne: 4 (czerwona), 5 (niebieska), rezerwuar tlenowy, objeto$é: 2000 ml, dren
tlenowy koloru zielonego o diugosci min. 2m. Dla pacjentow >30 kg?

Odp: Zamawiajgcy dopuszeza.

Pytanie nr: 27 Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 14, poz. 4 Zamawiajacy dopusci jako rownowainy:
Resuscytator Jednorazowego uzytku dla dzieci, objeto$é 500 ml, w zestawie dwie maski, rozmiar oznaczony
kolorystyczne: 2 (z6ty), 3 (zielony), rezerwuar tlenowy, objetos¢ typowa dla dzieci i noworodkéw: 1600 ml, dren
tlenowy koloru zielonego o dlugosci min. 2m. Dla pacjentéw od 7 — 30 kg?

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr: 28 Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 14, poz. 5 Zamawiajacy dopusci jako rownowazny:
Resuscytator jednorazowego uzytku dla noworodkéw, objetosé 280 ml, w zestawie dwie maski, rozmiar
oznaczony kolorystyczne: 0 (bialy), 1 (rézowy), objetosé typowa dla dzieci i noworodkdw: 1600 ml, dren tlenowy
koloru zielonego o dlugosci min. 2m. Dla pacjentow < 7 kg?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.




Pytanie nr: 29 Czy Zamawiajgcy W Zadaniu nr 14, poz. 6 Zamawiajacy dopusei Maska anestetyczna,

Rozmiary zamiast 00 — 5, oferujemy inne oznaczenie 0-6, pozostale parametry zgodnie z swz?
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 30 W Zadaniu nr 14, poz. 7 prosimy o sprecyzowanie czy na pewno Zamawiajacy oczekuje w
obwodzie ,,kolanko podwdjnie obrotowe odlaczalne od tacznika Y? Czy nie chodzi o zwykly tacznik kolanko
obrotowe? Nie stosuje si¢ w zestawach ukladow kolanek podwdjnie obrotowych. Takie faczniki oferowane sa
osobno, natomiast w zestawach z ukladem jest zwykty tacznik kolanko. Czy chodzi o rysunek 1 czy 2?7

Rys. 1 Rys. 2

Odp: Lacznik ,kolanko” — jak rys.2

Pytanie nr: 31 Czy zamawiajacy W Zadaniu nr 14, poz. 7 dopusci ukfada oddechowy o dhugosci 160 cm,
pozostale parametry zgodnie z swz?
Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr: 32 Zadanie 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki z jednostronna niezmywalng skala, przedfuzona uwzgledniajgca 10%
rozszerzenie pojemnoéci nominalnej?

Odp: Zamawiajaey pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 33 Zadanie 1, pozycja 6-8
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki z jednostronna niezmywalng skala, pozostate parametry zgodne z SWZ.?
Odp: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie nr: 34 Zadanie 1, pozycja 17

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw z komorg kroplowa o dhugosci 55mm w czescei
przezroczystej z igha biorcza wykonana z ABS, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 35 Zadanie 1, pozycja 18

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z komora wykonang z medycznego PCV, pozostate
parametry zgodne z SWZ?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 36 Zadanie 1, pozycja 19
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych wg ponizszych parametrow:



*  Wykonany z wysokiej jakosci matenaléw, przy
wykorzystaniu najnowszych technologii

= Bursztynowe zabarwienie drenu i komory
kroplowej

= Dwukanatowy, ostry kolec komory kroplowej
ze zmatowiong powierzchnia, gwarantujacy
szczelne i pewne polgczenie z pojemnikami

2 plynami

* Odpowietrznik z filtrem przec iwbakteryjnym
zamykany niebieska klapka

* Elastyczna komora kroplowa o wielkoéci 6cm
Zaopatrzona w dodatkowe skizydelka
dociskowe ulatwiajace wklucie w pojemniki
2 plynami

* Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml

= Filtr zabezpieczajacy przed wiekszymi
czasteczkami o wielkosci oczek 15um

* Migkki i elastyczny dren o diugoéci min. 150cm
z dodatkowym portem do podawania lekdw

* Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy

wyposazony w pochewke na igle biorcza

oraz zaczep na dren do podwieszenia

Uniwersalne zakoriczenie luer-lock

Nie zawiera lateksu oraz ftalanéw

Sterylizowany tlenkiem etylenu

Jednorazowego uzytku

Termin waznosci: 5 lat

= Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier/folia

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 37 Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynow z komorg kroplowa o dhigosci 55mm w czesci
przezroczystej z igla biorcza wykonang z ABS, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 38 Zadanie 10, pozycja 16
Czy Zamawiajacy dopusci stabilizator zgodnie z ponizszymi parametrami:

zestaw skiadajgcy sie z dwoch podkladek i paska mocujgcego
podkiadki mocowane do policzkéw pacjenta za pomoca czesci
przylepnej, posiadajacej na drugiej stronie warstwe rzepu
pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej lub ustno-gardiowej
wykonany z widkniny, ktérg nalezy przymocowac do warstwy
rzepa, ktorym pokryte sg podkladki
przylepne pole w $rodkowej czesci paska dla lepszej stabilizacji
~rurki medycznej
mozliwoéé repozycji i korekcji polozenia rurki dzieki zastosowanym
rzepom
pokryty hipoalergicznym klejem
jednorazowego uzytku
niejalowy
7%ﬂrwaloéckﬂata
Odp: Zamawiajgcy dopusci.

Pytanie nr: 39 Zadanie 10, pozycja 19
Czy Zamawiajacy dopusci woreczki na mocz dla niemowlat w wersjach dla dziewczynek i chtopcow?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 40 Zadanie 10, pozycja 20
Czy Zamawiajacy dopusci worki na wymiociny zgodnie z ponizszym:




. : ”...:.'-‘ "V‘--",", JLYLKU ?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 41 Zadanie 10, pozycja 22
Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacz do pepowiny o dfugosci 5,3mm?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 42 Zadanie 17, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci sond¢ wg ponizszych parametrow:

’
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Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 43 Zadanie 26, pozyeja 3
Czy Zamawiajacy dopusci papier do ekg Schiller Cardiocit FT-1 w rozmiarze 114x150x75?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 44 Zadanie 26, pozycja 5
Czy Zamawiajacy dopusci papier do KTG typ Goldway w rozmiarze 152x100x150?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 45 Zadanie 26, pozycja 9
Czy Zamawiajacy dopuscei papier termiczny do defibrylatora Life-Oack 20 w rozmiarze 50x307?
Odp: Zamawiajacy dopusei.

Pytanie nr: 46 Zadanie 28, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopusci resuscytator zgodnie z ponizszymi parametrami:



W skiad zestawu wchodzi:

- resuscytator silikonowy

- maska anestetyczna

— rezerwuar tlenu

- przewdd tlenowy (wykonany z PVC)

* worek w kolorze biatym, transparentny

* ergonomiczny ksztatt oraz lekko zmrozona
powierzchnia worka umozliwiaja pewny chwyt

* Zzawor pacjenta ograniczajacy ciénienie wykonane z
wytrzymatego poliweglanu

¢ zastawki wykonane z silikonu

* Pprzezroczyste sklepienie maski pozwala na ciagla
obserwacje stanu pacjenta

* maska anestetyczna:

- pediatryczna wykonana w catosci z
biokompatybilnego silikonu

- dla dorostych - kolnierz silikonowy, sklepienie
poliweglanowe

* wszystkie modele wyposazone w zawdr
ograniczajacy cisnienie

* rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemnosci
1600 ml dla rozmiaru pediatrycznego, 2000 ml dla
dorostych

¢ dren tlenowy o dlugosci 210 cm wzmocniony
paskami wzdtuznymi na calej dlugosci, odporny na
zagiecia

* wystandaryzowane zlacze pacjenta 15F/22M

* wielorazowego uzytku - worek, maska (mozliwosé
sterylizacji w autoklawie przez 5 minut w
temperaturze do 134°C |ub 15 minut w 121°C)

* jednorazowego uzytku — rezerwuar tlenu, dren

tlenowy

nie zawiera lateksu

nie zawiera ftalanéw

niesterylny

pakowanie podwdjne: 1 sztuka/folia i kartonik

* o o @

Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 47 Zadanie 28, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci opaske uciskowg zawierajaca $ladowe ilosci lateksu, pozostate parametry zgodne z
Swz?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian,

Pytanie nr: 48 Zadanie 28, pozycja 10

Czy Zamawiajacy dopusci wyceng kieliszkéw w opakowaniu a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawiane;j
ilo$ci?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian. Zamawiajgcy dopuszcza wycene za 1 szt
(cena jednostkowa) do czterech miejsc po przecinku, wartosé pozycji nalezy zaokragli¢ do dwéch miejsc
po przecinku.

Pytanie nr: 49 Zadanie 28, pozycja 15
Czy Zamawiajacy dopusci miski nerkowate plastikowe w dwdch rozmiarach 20 i 28¢m?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 50 Zadanie 28, pozycja 19
Czy Zamawiajacy dopusci proszek zelujacy w saszetce 15g?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 51 Zadanie 28, pozycja 24

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na zlozenie ofert
wiekszej ilosci firm konkurencyjnych?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 52 Zadanie 28, pozycja 25
Czy Zamawiajacy dopusci wycene stazy uciskowe;j jednorazowego uzytki w opakowaniu jednostkowym typu
dyspenser 25szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilo$ci?




Odp: Zamawiajgey pozostawia wymagania SWZ bez zmian. Zamawiajacy dopuszeza wyceng za 1 szt
(cena jednostkowa) do czterech miejse po przecinku, warto§¢ pozycji nalezy zaokragli¢ do dwoch miejsc
po przecinku.

Pytanie nr: 53 Zadanie 28, pozycja 27
Czy Zamawiajacy dopusci wziernik jednorazowego uzytku w rozmiarze 2,75mm?
Odp: Zamawiajgcy dopusci.

Pytanie nr: 54 Zadanie 28, pozycja 30-31
Czy Zamawiajacy wyrazni zgode na wyceng butelki i nakretki razem w jednej pozycji?
Odp: Tak.

Pytanie nr: 55 Zadanie 4: Poz.4i5:
1) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do toalety jamy ustnej, w ktorym elementy podtaczane do Zrodta
ssania sa zarejestrowane w klasie Ila, spelniajacych pozostate wymogi siwz.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

2) Zadanie nr:4 Poz.6:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania myjki w formie rekawicy do mycia ciata pacjenta z suchym mydiem
aktywujacym si¢ pod wplywem wody, jednorazowego uzytku, o okraglym ksztalcie, dzigki czemu myjka nie
zmienia pofozenia na dtoni podczas uzytkowania, wykonana z miekkiego materiatu delikatnego dla skory, kolor
biaty, wymiary 23,5 X 17 cm.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 56

1)Zadanie 6: Poz.5:

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma byé kodowany kolorystycznie i numerycznie
na konektorze w celu latwej identyfikacji produktu, tak jak w obecnie stosowanych produktach?

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

2) Zadanie nr:6 Poz.8 i 11:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe maja by¢ skalowane co lcm dla lepszej oceny potozenia
cewnika? ‘
Odp: Tak.

3) Zadanie nr:6 Poz.9:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenéw Kehra w ksztalcie litery T, tak jak obecnie stosowane, wykonanych
z gietkiego lateksu rozm.12-16¢h co 2.

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.

4) Zadanie nr:6 Poz.1-31:

Prosimy Zamawiajacego o uzupelnienie kolumny “Ilos¢ szt.” - podanie zapotrzebowanej iloci produktow w celu
prawidlowego przygotowania wyceny.

Odp: Zamawiajacy dokonal uzupelnienia Zalgcznika nr:1 w dni 08.04.2022 r.

Pytanie nr: 57 Zadanie 15: Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie saoferowania zestawu migkkiego stentu moczowodowego stosowanego do czasowego
drenazu wewnetrznego moczu z poziomu polaczenia miedniczkowo — moczowodowego do pecherza, do
stosowania do 6 miesiecy, Skalowany co lcm, Zestaw sawiera: stent obustronnie otwarty, prowadnik o dhugosci
min.145 cm i pozycjoner. Do wyboru dwa rodzaje popychaczy: cienki do URS i inteligentny umozliwiajacy
sterowanie cewnikiem po wyjeciu drutu; rozmiar 4.8F, dlugoé¢ 28cm.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 58 Dotyczy zapisow SWZ:

Czy Zamawiajacy wymaga, aby Oferent posiadat certyfikat systemu zarzadzania jakoscia I1SO 9001:2015
dotyczaca sprzedazy wyposazenia i sprzetu medycznego, sprzedazy materiatéw eksploatacyjnych i srodkéw do
sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedazy oprogramowania IT i pracami
projektowymi i budowlanymi? Zamawiajacy zyskuje pewnos¢, ze oferowane wyroby produkowane s3 zgodnie z
obowiazujgcymi wymaganiami i normami.

Odp: Zamawiajgcy nie wymaga.

Pytanie nr: 59 Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyezy pakietu nr 24 poz. od 1 do 6 oraz od 15 do 16:

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu posiadania przez rekawy oznaczenia znakiem CE, a dopusci aby znak CE
znajdowat sie wylgcznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rekawa? Zgodnie z art.
11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym,
jego opakowaniu oraz instrukeji uzytkowania oznaczen lub napiséw, ktére moglyby wprowadzi¢ w blad co do
oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest



zwigzana z mozliwo$cia pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, ktorym jest rekaw, dotyczy jego
samego, czy tez wysterylizowanej zawartosci?
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 60 Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyezy pakietu nr 24 poz. od 1 do 6 oraz od 15 do 16:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawow papicrowo- foliowych z wskaznikiem S/ EO
umieszczonym na papierze pod folig poza obszarem pakowania?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 61 Dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiajacy wymaga, aby wskaznik sterylizacji miat posta¢ jednolitego prostokata bez prazkow, o
powierzchni nie mniejszej niz 1 cm2 zgodnie z normg PN 8682

Odp: Zamawiajgcy nie wymaga.

Pytanie nr: 62 Dotyczy pakietu nr 24 poz. od 13 do 14:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wytrzymatej wiékniny o gramaturze 57 g/m??
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 63 Dotyczy pakietu nr 24 poz. od 13 do 14: Czy Zamawiajacy wymaga, aby po przeprowadzonym
procesie sterylizacji widknina gwarantowala sterylnos¢ wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest
potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barierowo$¢ mikrobiologiczna
najwazniejsza cechg uzytkowa opakowania, zapewniajgca bezpieczne przechowywanie kazdego wyrobu
medycznego.

Odp: Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr: 64 Dotyczy pakietu nr 25 poz. 6:

Czy Zamawiajacy wymaga integratora klasy V z przesuwalng substancja wskaznikowa umieszczong w 2
niezaleznych okienkach dajaca flatwy i Jednoznaczny wynik procesu bez koniecznodci odezytu
kolorymetrycznego?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 65
Czy dla zapewnienia wysokiej krytycznosci Zamawiajacy wymaga, aby test posiadat minimalng dlugo$¢ 10 cm?
Odp: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr: 66

Czy dla zapewnienia poprawne;j interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiajacy wymaga, aby
informacje zawarte na tescie i na etykiecie byly w jezyku polskim?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 67 Dotyczy pakietu nr 25 poz. 7:

Czy Zamawiajacy wymaga przyrzadu PCD dhugosci 20 cm wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej specjalng
powloka polimeru w celu zachowania rownej temperatury w catym zestawie kontrolnym? Zestaw PCD Control
symuluje test typu Helix o dlugosci 1,5 metrowej rurki o sredn. 1 mm bedac tym samym najbardziej krytycznym
zestawem symulacyjnym. Przyrzad testowy przeznaczony jest do kontroli 1000 cykli.

Odp: Tak.

Pytanie nr: 68 Zadanie 1 poz. 4

Czy zamawiajacy dopuszcza strzykawki w opakowaniu 80 szt. z mozliwoscig przeliczenie na opakowania 80szt?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian. Zamawiajgcy dopuszcza wycene za 1 szt
(cena jednostkowa) do czterech miejsc po przecinku, wartosé pozycji nalezy zaokragli¢ do dwdéch miejsc
po przecinku.

Pytanie nr: 69 Zadanie 1 poz. 7-8
Czy zamawiajacy dopuszcza strzykawke do pomp z Jednostronng skale pomiarowa?
Odp: Nie dopuszcza.

Pytanie nr: 70 Zadanie 1 poz. 10-11

Czy zamawiajacy dopuszcza przedluzacz do pomp infuzyjnych bez informaciji o pojemnosci resztkowej na
opakowaniu jednostkowym o dt 150 ¢cm?

Odp: Nie dopuszcza.

Pytanie nr: 71 Zadanie 1 poz. 13
Czy zamawiajacy dopuszcza igle w rozmiarze 0,6x32mm?
Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr: 72 Zadanie 1 poz. 14




Czy zamawiajacy dopuszcza nastgpujace rozmiary igiet?
1.60 x 38 mm

1.20 x 38 mm

1.10 x 38 mm

0.90 x 38 mm

0.80 x 38 mm

0.70 x 38 mm

Odp: Tak, dopuszeza.

Pytanie nr: 73 Zadanie 1 poz. 17

Czy zamawiajacy dopuszcza przyrzad do przetaczania ptynow infuzyjnych z komora kroplowg o dtugosci 62 mm
z igla biorcza $cietg trojplaszczyznowo wykonana ze wzmocnionego ABS , zacisk rolkowy z uchwytem na dren
oraz z mozliwoécia zabezpieczenie igly biorczej po uzyciu z logo identyfikujacym przyrzad na zaciskaczu?
Odp: Pozycja 17 w Zadaniu nr:1 zostala wykreslona.

Pytanie nr: 74 Zadanie 1 poz. 18

Czy zamawiajacy dopuszcza przyrzad do przetaczani krwi z komore kroplowa wykonana z medycznego PVCbez
dodatkowego tacznika do iniekcji zacisk rolkowy z uchwytem na dren oraz z mozliwoscia zabezpieczenie igly
biorczej po uzyciu z logo identyfikujacym przyrzad na zaciskaczu, opakowanie folia-papier?

Odp: Nie dopuszcza.

Pytanie nr: 75 Zadanie 1 poz. 19

Czy zamawiajacy dopuszcza przyrzadu do przetaczania plynéw bursztynowego z komorg kroplowa wykonana z
medycznego PVC zacisk rolkowy z uchwytem na dren oraz z mozliwoscia zabezpieczenie igly biorczej po uzyciu
z logo identyfikujacym przyrzad na zaciskaczu, opakowanie folia-papier o dhugosci drenu 150 cm z workiem w
wymaganym rozmiarze pakowanym osobno?

Odp: Nie dopuszcza.

Pytanie nr: 76 Zadanie 1 poz. 19
Czy zamawiajacy dopusci wyceng dla worka do ostony w osobnej pozycji?
Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr: 77 Zadanie 1 poz. 20
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie przyrzadu do przetaczania z OCZ

Igta biorcza dwukanatowa o odpowiedniej ostrosci, z kryza ograniczajaca
Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczka

Elastyczna komora kroplowa z filtrem plynu o wielkosci oczek 15 pm
Rolkowy regulator przeptywu z zaczepem na dren

Skala pomiarowa o$rodkowego ci$nienia zylnego 0-30 cm H20
Kranik trojdrozny

Lacznik do dodatkowej iniekcji

Lacznik LUER-LOCK z ostonka

Dhugos¢ przyrzadu min. 260 cm

Opakowanie jednostkowe typu blister-pack

Opakowanie handlowe: 40 szt.

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Termin waznosci — 3 lata

Rodzaj tworzywa do produkcji: bez zawartosei ftalanow

Odp: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie nr: 78 Zadanie 1 poz. 21
Prosimy Zamawiajacego wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.



Pytanie nr: 79 Zadanie 2 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych z komorg kroplowa o
dlugosci 62 mm z igla biorezg $cieta tréjplaszezyznowo wykonang ze wzmocnionego ABS zacisk rolkowy z
uchwytem na dren oraz z mozliwoscia zabezpieczenie igly biorczej po uzyciu z logo identyfikujacym przyrzad
na zaciskaczu, opakowanie folia-papier?

Odp: Zamawiajgcy nie dopusci,

Pytanie nr: 80 Zadanie 16 poz. 64
Czy Zamawiajacy dopusci facznik o mozliwosci zastosowania u pacjenta 100 aktywacji?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 81 Zadanie 16 poz. 64
Czy Zamawiajacy dopusci tgcznik o dlugosci 2cm?
Odp: Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr: 82 Zadanie 16 poz. 64
Czy Zamawiajacy dopusci facznik o przestrzeni martwej 0,16ml1?
Odp: Nie dopusci,

Pytanie nr: 83 Zadanie 16 poz. 64
Czy Zamawiajacy dopusci tacznik o wytrzymatosci na ciénienie zwrotne i ci$nienie plynu iniekcyjnego 45 psi?
Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr: 84 Zadanie 16 poz. 64

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu dotaczenia badania in vitro potwierdzajace mniejszy transfer bakterii do
Swiatta cewnika w poréwnaniu do innych rozwigzan?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 85 Zadanie 16 poz. 65
Czy Zamawiajacy dopusci tacznik o mozliwosci zastosowania u pacjenta 100 aktywaciji?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 86 Zadanie 16 poz. 65
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z przediuzaczem o fgcznej dhugosci 15cm?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 87 Zadanie 16 poz. 65
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw przediuzajacy o predkosci przeptywu 21/h?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 88 Zadanie 16 poz. 65
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw przedluzajacy z przestrzenig martwa 0,25ml?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 89 Zadanie 16 poz. 66
Czy Zamawiajacy dopusci tacznik o mozliwosci zastosowania u pacjenta 100 aktywac;ji?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 90 Zadanie 16 poz. 66
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z przediuzaczem o lgcznej dlugosci 15¢cm?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 91 Zadanie 16 poz. 66
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw przedhuzajacy o predkosci przeptywu 21/h?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 92 Zadanie 16 poz. 66
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw przediuzajacy z przestrzenia martwg 0,45ml?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 93 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 25 z pakietu 6 oraz utworzenie odrebnego zadania.
Wyadzielenie wymienionej pozycji zwigkszy konkurencyjnosé asortymentowo-cenowg w przedmiotowym
postgpowaniu, co przetozy sie na uzyskanie przez Zamawiajacego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie
WyZzej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencj¢ wylacznie do podmiotow
posiadajacych pelen asortyment zawarty w pakiecie?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.




Ponizszy wniosek dotyczy opisu przedmiotéw zamowienia w pakiecie 10, poz. 1 w przedmiotowym

postepowaniu:
Pytanie nr: 94 Uprzejmic prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 10 oraz utworzenie odrebnego zadania.

Wydzielenie wymienionej pozycji zwigkszy konkurencyjnos¢ asortymentowo-cenowa w przedmiotowym
postgpowaniu, co przetozy si¢ na uzyskanie przez Zamawiajacego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie
wyZej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencje wylacznie do podmiotow
posiadajacych pefen asortyment zawarty W pakiecie?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 95 zadanie 1, poz. 5-9,17-19

Czy zamawiajacy wydzieli poz.5-9,17-19do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli na ztozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla Zamawiajacego priorytetem, a
podziat pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez rézne firmy pozwoli 7Zamawiajacemu na dokonanie wyboru
oferty zgodnej z zapisami STWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w my$l ustawy PZP, gdyz wigksza liczba
oferentow stwarza wicksze mozliwosci wyboru.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr: 96 zadanie 1, poz. 5
Czy zamawiajacy dopusci skalg rozszerzona 50/60 ml1?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 97 zadanie 1, poz. 17-19

1)Prosze o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania z komora kroplowa wykonang z medycznego PVC.
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w
ktorych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu
tylko komory bez PVC./

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

2)Prosimy aby zamawiajacy dopuscit przyrzady bez nazwy wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie. Takie
rozwiazanie nie ma wplywu na jakos¢ produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast petna identyfikacje
zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe
dane techniczne przyrzadu oraz pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia./

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

3) Czy Zamawiajacy dopusci przyrzady z ostra igla biorcza dwukanatowa, trojplaszczyznowg — w kolorze
bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
Odp: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie nr: 98 zadanie 1, poz. 18

Prosimy o dopuszczenie przyrzadu bez dodatkowego portu/tacznika iniekeji, gdyz dodatkowy port prowadzi do
przerwania ciagtosci systemu zamknietego a wigc jest to dodatkowe i potencjalne zrodio zakazenia . Dodatkowo
podczas podawania gotowych roztworéw plyndw i lekéw moze dojé¢ do zmieszania substancji i powstania
trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku moze dojs¢ do jego
niekontrolowanego rozcieficzenia.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr: 99 zadanie 1, poz. 17,19

1)Czy Zamawiajacy dopusci IS / 1S bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalandw, jatowy, niepirogenny,
nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra

igla biorcza dwukanatowa, tréjptaszczyznowg — w kolorze biatym, wykonana ze wzmocnionego ABS -
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta $rednio twarda komora
kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, /dhugosé catkowita komory kroplowej 62 mm,dhugosé czesci wykonanej z
przezroczystego PVC55 mm/, z filtremfiltr ptynu o wielkosci oczek 15um,//rolkowy regulator przepltywu -
tacznik LUER-LOCK z ostonkg - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem
etylenu, dlugo$¢ drenu 150 cm, sterylizacja EO, objetos¢ komory kroplowej: 10,56 cm3 (dt komory 6 cm,
promien 0,75 cm)?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

2)Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynow infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku
rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa
sztucznego?

Odp: Zamawiajaey nie dopuszeza.

3)Czy Zamawiajacy dopusci IS /IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) 0 /dhugosci catkowitej komory
kroplowej 62 mm, dlugo$¢ czgsci wykonanej z przezroczystego PVC55 mm?



Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 100 zadanie 1, poz. 18

1) Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatow typu TS, jatowy, niepirogenny,
nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200um, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igta biorcza
dwukanatowa, tréjptaszczyznowo scieta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwong klapka, przezroczysta komora kroplowa zfiltrem z PCV, dt. komory
kroplowej 7,5 cm w czesci przeZroczystej, catkowita dhugos¢ komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przeplywu,
facznik LUER-LOCK z ostonka, zaczep na dren, dren o dugoscei 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister
papier —folia, sterylizowany tlenkiem etylenu/objgtos¢ komory kroplowej — 12,37 cm3, //powierzchnia komory
36,52 em2, powierzchnia filtrujaca ok. 16,34 cm2 ( objetos¢ 3,69 cm3), sterylizacja EO?/

Odp: Zamawiajgcy dopuszeza.

2) Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na
umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z tworzywa sztucznego?
Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

3)Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatow typu TSo dt. komory kroplowej 7,5
em w czgsci przeZroczystej, a catkowita dhugos¢ komory ok. 10 ¢m ?
Odp: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie nr: 101 zadanie 2

1)Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanow, jalowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igla
biorcza dwukanatowa, trojplaszczyznowa — w kolorze biatym, wykonana ze wzmocnionego ABS -
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapkg - przezroczysta srednio twarda komora
kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, /dtugos¢ catkowita komory kroplowej 62 mm, dhugos¢ czgsci wykonanej z
przezroczystego PVC55 mnv/, z filtremfiltr ptynu o wielkosci oczek 15 um,//rolkowy regulator przeplywu -
tacznik LUER-LOCK z ostonkg - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany

tlenkiem etylenu, dtugos¢ drenu 150 cm, sterylizacja EO, objeto$é komory kroplowej: 10,56 cm3 (dt komory 6
cm, promien 0,75 cm)?/

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

2) Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na
zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z
tworzywa sztucznego?/

Odp: Zamawiajgcy nie dopuszeza.

3) Czy Zamawiajacy dopusci IS o /diugosci catkowitej komory kroplowej 62 mm, dlugosé czesci wykonanej z
przezroczystego PVCS5 mm?
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

4) Proszg o dopuszczenie przyrzadow do przetaczania z komorg kroplowa wykonang z medycznego PVC.
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w
ktorych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu
tylko komory bez PVC./

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

5) Prosimy aby zamawiajacy dopuscit przyrzady bez nazwy wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie. Takie
rozwigzanie nie ma wplywu na jako$é produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast petng identyfikacje
zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwg producenta, podstawowe
dane techniczne przyrzadu oraz pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia./

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

6) Czy Zamawiajacy dopusci przyrzady z ostra igla biorcza dwukanalowa, trojplaszczyznowa — w kolorze
bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS?/
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 102 zadanie 10, poz. 10,17-21

Czy zamawiajacy wydzieli poz.10,17-21do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na zlozenie
Konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla Zamawiajacego priorytetem, a
podziatl pakietu to umozliwia.Zlozenie ofert przez rozne firmy pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie wyboru
oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczeiwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wieksza liczba
oferentéw stwarza wieksze mozliwosci wyboru.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.




Pytanie nr: 103 zadanic 28, poz. 8-10,25

Czy zamawiajacy wydzieli poz.8- 10,25do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli na zfozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pienigdzy jest dla Zamawiajacego priorytetem, a
podzial pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez rozne firmy pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie wyboru
oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wicksza liczba
oferentow stwarza wigksze mozliwosci wyboru.

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:104 zadanie 28, poz. 10

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z
przeliczeniem ilo$ci z zaokragleniem w gore do petnych opakowar.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian. Zamawiajgcy dopuszeza wyceng za 1 szt
(cena jednostkowa) do czterech miejsc po przecinku, wartos¢ pozycji nalezy zaokragli¢ do dwoch miejsc
po przecinku.
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