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Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe — Rekawic jednorazowych
diagnostycznych, ogloszonego w BZP nr: 2022/BZP 00225050/01 z dnia 27.06.2022 r., tryb
podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z pdézn.zm.), wartosc zamdwienia nie przekracza kwot, o
ktérych mowa w art.3 ustawy Pzp.

Pytanie nr:1

Czy w zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiajacy dopusci ponizej opisane rgkawice nitrylowe: rekawice nitrylowe,
bezpudrowe, AQL<=1,5, obustronnie chlorowane, wyréb medyczny kat.I, srodek ochrony osobistej kat. III,
teksturowane kofice palcéw, grubo$é na paleu min. 0,09mm, na dfoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0,05mm,
spelniajace normy EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN
374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-
4:2009, odporne na przenikanie cytostatykéw zgodnie z ASTM 6978 (15 substancji), sila zrywu przed
starzeniem (mediana) 7.3N, sita zrywu po starzeniu (mediana) 7.6N, dopuszczone do kontaktu z zywnoscia,
opakowanie papierowe w formie dyspensera.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:2 Zadanie nr 1 pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy wymaga rekawic odpornych na przeniknie krwi syntetycznej wg
normy ASTM F1670?

QOdp: Tak.

Pytanie nr:3 Zadanie nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiajacy na potwierdzenie odpornosci rekawic na przenikanie 70% izopropanolu bedzie wymagatl
zalaczenia dokumentu wystawionego przez jednostke niezalezng zawierajacego nazwe handlowg lub nr
katalogowy zaoferowanego produktu?

Odp: Tak, zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr:4 Zadanie nr 1 pozycja 3
Prosimy o doprecyzowanie jednostki miary. Czy Zamawiajgcy miat na mysli op. a’12 par?
Odp: Tak. Opakowania po 24 szt tj. po 12 par.

Pytanie nr:5 Zadanie nr 1 pozycja 4

Czy Zamawiajacy, tak jak w pozostalych pozycjach Zadania nr 1, na potwierdzenie speiniania opisanych
parametréw bedzie wymagat zataczenia folderéw, ulotek lub kart technicznych?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza foldery, ulotki lub karty techniczne.




