Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach. 

              Zadanie nr 1  Analizator parametrów krytycznych – kpl 1

Kod CPV: 38434520-7 Analizatory krwi

1. Typ/nazwa ...........................................................................
2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji (nie starsze niż z 2021 r.) ………………………..
3. Producent.............................................................
 
	Lp.
	Parametry graniczne
	Wymogi graniczne opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry oceniane

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE
	-
	-

	1.
	Aparat o stałej gotowości do pracy
	
	bez punktacji

	2.
	Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbki badanej oraz materiałów kontrolnych.
	
	bez punktacji

	3.
	Parametry mierzone : 
a) moduł RKZ: pH, pCO2, pO2,
b) moduł elektrolitów : wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki
c) moduł oksymetrii minimum SO2, ctHb, MetHb, o2Hb, HHb, HbF, COHb
d) moduł metabolitów: glukoza, mleczany, bilirubina całkowita
	
	bez punktacji

	4.
	Parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, osmolalność osocza, ABE, SBE
	
	bez punktacji

	5.
	Możliwość poszerzenia pomiarów analizatora o kreatyninę i mocznik
	wpisać odpowiednio
	Tak -10 pkt
Nie – 0 pkt

	6.
	
Czas uzyskania wyniku – wyświetlenie wyniku max. do 45 sek.
	wpisać odpowiednio
	45 sek – 0 pkt
40 sek – 5 pkt
35 sek -10 pkt

	7.
	Maksymalna objętość próbki badanej dla całego kompletu badań 45 µl z kapilary oraz 65 µl ze strzykawki.
	
	bez punktacji

	8.
	Automatyczne mieszanie próbki
	
	bez punktacji

	9.
	Możliwość monitorowania poziomu odczynników i ich stabilności.
	
	bez punktacji

	10.
	Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki
	
	bez punktacji

	11.
	Wbudowany moduł automatycznego mieszania próbki podawanej w strzykawce.
	
	bez punktacji

	12.
	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów.
	
	bez punktacji

	13.
	Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta, stężenia tlenu w powietrzu wdychanym, rodzaju próbki (krew tętnicza, włośniczkowa) 
	
	bez punktacji

	14.
	Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych  z uwzględnieniem stężenia tlenu w powietrzu wdychanym
	
	bez punktacji

	15.
	Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta
	
	bez punktacji

	16.
	Możliwość wykonania oznaczeń z następującego materiału: krew tętnicza, krew  włośniczkowa, materiał kontrolny
	
	bez punktacji

	17.
	Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych 
	
	bez punktacji

	18.
	Możliwość wygenerowania wykresu równowagi kwasowo-zasadowej.
	
	bez punktacji

	19.
	Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa 
	
	bez punktacji

	20.
	Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu /wymianie nowej kasety).
	
	bez punktacji

	21.
	Możliwość kalibracji „na żądanie”
	wpisać odpowiednio
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	22.
	Automatyczne płukanie analizatora
	
	bez punktacji

	23.
	W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym
	
	bez punktacji

	24.
	Analizator pracujący w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w postaci zintegrowanego pakietu odczynnikowego zawierającego wszelkie kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki. 
	
	bez punktacji

	25.
	Ważność wszystkich materiałów zużywalnych zainstalowanych na pokładzie analizatora min. 30 dni
	
	bez punktacji

	26.
	Oddzielna kaseta zawierająca elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów.
	
	bez punktacji

	27.
	Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora
	
	bez punktacji

	28.
	Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub zastępczym, bez  utraty pozostałych w kasetach testów
	
	bez punktacji

	29.
	Możliwość wyłączenia urządzenia bez utraty pozostałych w kasetce sensorowej testów.
	
	bez punktacji

	30.
	Menu analizatora w języku polskim
	
	bez punktacji

	31.
	Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta.
	
	bez punktacji

	32.
	Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. 
	
	bez punktacji

	33.
	Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa
	wpisać odpowiednio
	Tak-5 pkt
Nie – 0 pkt

	34.
	Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z możliwością zaprogramowania terminów kontroli jakości
	
	bez punktacji

	35.
	Analizator z wbudowaną drukarką
	
	bez punktacji

	36.
	Współpraca ze szpitalną siecią informatyczną – transfer dwukierunkowy.
	
	bez punktacji

	37.
	Skonfigurowanie analizatora do poprawnej współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym  oraz włączenie do sieci informatycznej na oddziale OAiIT
	
	bez punktacji

	38.
	Uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu  w zakresie jego obsługi oraz pracowników Laboratorium odpowiedzialnych za współpracę zdalnego nadzoru przez Laboratorium nad urządzeniami POCT (zgodnie z wymaganiami KIDL).
	
	bez punktacji

	II
	INNE WYMAGANIA
	-
	-

	41.
	Oprogramowanie pozwalające na  zdalny nadzór przez Laboratorium, zgodnie z wymaganiami KIDL nad urządzeniami POCT.
	
	bez punktacji

	42.
	Aktualizację oprogramowania  analizatora  w trakcie okresu gwarancyjnego w ramach ceny oferty
	
	bez punktacji

	43.
	Pakiet odczynnikowy startowy gwarantujący pracę analizatora przez 1 miesiąc
	
	bez punktacji

	III
	GWARANCJA
	  
	-

	1.
	Gwarancja minimum 24 miesiące max.60 miesięcy
	wpisać odpowiednio
………………………….
	Parametr oceniany

	  IV
	 INNE WYMAGANIA
	
	-

	3.
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji technicznej potwierdzone stosownym protokołem
	TAK
	bez punktacji

	V
	WYMAGANE DOKUMENTY 
	
	-

	1.
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2.
	Prospekt urządzenia
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	3.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	4.
	Karta gwarancyjna 
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji




	Lp
	Nazwa urządzenia
	Ilość
szt/ kpl
	Cena jedn.
netto w PLN
	Wartość netto
w PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	Analizator parametrów krytycznych
typ. …………………………………....
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	
	
	



……………………………..
/ Wykonawca/
                                                                                            

Zadanie nr:2 Aparat do EKG 12 odprowadzeniowy – 3 szt

CPV:33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii

	Lp
	Parametry i warunki wymagane
	Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry oceniane

	1
	1/ Typ/nazwa ........................................................

2/ Rok produkcji ……………………………….

3/ Producent...........................................................
	-
	-

	2
	Mobilny zestaw do badań EKG składający się:
- z aparatu EKG 12 odprowadzeniowego; 
- wózka medycznego;
- zewnętrznej drukarki laserowej  
	
	bez punktacji

	3
	Wyświetlacz kolorowy min.6,5 cali z panelem dotykowym
	
	bez punktacji

	4
	Prezentacja na ekranie 3 ,6 i 12 odprowadzeń EKG
	
	bez punktacji

	5
	Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na ekranie
	
	bez punktacji

	6
	Automatyczna analiza i interpretacja
	
	bez punktacji

	7
	Praca w trybie „Auto’ i „Manual”
	
	bez punktacji

	8
	Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna
	
	bez punktacji

	9
	Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod
	
	bez punktacji

	10
	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń
	
	bez punktacji

	11
	Funkcja umożliwiająca zdalna konsultację  wyniku badań z lekarzem specjalistą poprzez skrzynkę e-mail lub inny aparat
	
wpisać ……………………………….
	Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt

	12
	Baza pacjentów –min 500 badań zapisanych w pamięci z możliwością wzmocnienia i prędkości
	
	bez punktacji

	13
	Wydruk bezpośrednio z aparatu  w trybie 3,6 lub 12 kanałów oraz wydruk na drukarce zewnętrznej na papierze format A4
	
	bez punktacji

	14
	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
	
	bez punktacji

	15
	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora
	
wpisać ……………………………….
	Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt

	16
	Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego
	
wpisać ……………………………….
	Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt

	17
	Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania
	
	bez punktacji

	18
	Wyposażenie standardowe:
-kabel EKG
- elektrody przyssawkowe
- elektrody kończynowe klipsowe
- żel do EKG 
- papier EKG
- kabel zasilający
	
	bez punktacji

	II.
	Gwarancja
	
	-

	1
	Gwarancja – min 6 miesięcy, max: 60 miesięcy

	
wpisać ……………………………….
	parametr oceniany

	III
	Inne wymagania
	
	-

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2
	Prospekt urządzenia
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	4
	Karta gwarancyjna
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji






	Lp
	Nazwa urządzenia
	Ilość
szt/ kpl
	Cena jedn.
netto w PLN
	Wartość netto
w PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	Aparat do EKG 12 odprowadzeniowy
typ. …………………………………....
	
3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	
	
	



……………………………..
/ Wykonawca/
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