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Wykonawcy wszyscy

bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania w trybie podstawowym bez negocjaciji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poz.zm.), zwana dalej ustawa Pzp, wartoié
zamowienia nie przekracza kwot, okreslonych w art. 3 ustawy PZP, na dostawe: Wideobronchoskopu z torem
wizyjnym ogloszonego w BZP nr: 2022/BZP 00243568/01 z dnia 07.07.2022 .

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcéw, informuje:

Pytanie nr:1 Wideobronchoskop

Dotyczy zapisu: Min. 4 przyciski dowolnie programowalne na rekojesci endoskopu z mozliwo$cig niezaleznej
rejestracji zdjeé i filméw

Czy Zamawiajacy dopusci 2 dowolnie programowalne przyciski na rekojesci endoskopu?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr2 Wideobronchoskop

Dotyczy zapisu: Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujqgcy ryzyko skrecenia swiatlowodu lub rotacja
wziernika roboczego w zakresie min 120 stopni

Czy Zamawiajacy dopusci podtaczenie zapobiegajace uszkodzeniu swiatlowodu?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:3 Wideobronchoskop

Dotyezy zapisu: Zrédlo swiatla LED = Junkcjq rotacji Swiattowodu i regulacjq oswietlenia w min 100 stopniach
Czy Zamawiajacy dopusci zrédto $wiatla LED z regulacjg o$wietlenia w 10 stopniach?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:4 Procesor wizyjny (tor wizyjny)
Dotyczy zapisu: Wyjscia typu:

Min:

o 2x DVI-D (do podlqczenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD)
° Ix RBG 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync)

° Ix Y/C (S-VHS) do podigczenia systemu archiwizacji SD

° Ix Video standard BNC

[ ]

2 x USB do podigczenia pamigci zewnetrznej
3 x wyjscie sygnatu sterujgcego przesytaniem zdjeé i Sfilméw SD/HD
Czy Zamawiajacy dopusci wyjscie typu:

° 2 x DVI-D (do podtaczenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD)
° 1x RBG 9 lub 15 pin

° 1x Y/C (S-VHS) do podigczenia systemu archiwizacji SD

e Ix Video standard BNC

o 2 x USB do podlgczenia pamieci zewnetrznej

2 x wyjscie sygnahu sterujacego przesytaniem zdje¢ i filméw SD/HD?
Odp: Zamawiajacy dopusci 2 x wyjscie sygnatu sterujgcego przesylaniem zdjeé i filméw SD/HD.

Pytanie nr:5 Procesor wizyjny (tor wizyjny)




Dotyczy zapisu: Funkcja maksymalnej, stalej ekspozycji Swiatla przypisana do klawisza na panelu przednim do
uwidocznienia kovicowki endoskopu przez powloki skérne (np. dla procedury PEG)

Czy Zamawiajacy dopusci funkcje recznej maksymalnej ekspozycji §wiatla?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:6 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyczy zapisu: Menu ustawier procesora w jezyku polskim
Czy Zamawiajacy dopusci menu pacjenta w jezyku polskim?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:7 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyczy zapisu: Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z mozliwoscig zaprogramowania na dowolny przycisk
endoskopu

Czy Zamawiajacy dopusci procesor wyposazony w filtry naczyniowy i strukturalny?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:8 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyczy zapisu: Przeplyw pompy insuflacyjnej min. 7,2 l/min

Czy Zamawiajacy dopusci zapis: przeptyw pompy uzalezniony od zataczonego endoskopu?
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:9 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyczy zapisu: Zabezpieczenie przed przerwq w pracy nowoczesnym oswietleniem typu LED min 3W
Czy Zamawiajacy zrezygnuje z zapisu — producent nie przewiduje awarii 3 diod LEDowych?

Odp: Wyrazamy zgodg.

Pytanie nr:10 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyczy zapisu: Mozliwo$¢ zapisania historii kazdego zabiegu (min 1000 zabiegéw) na pamigci zewnetrznej USB
min:

- imie [ nazwisko pacjenta

- data urodzenia (dzien, miesige, rok)

- nazwa procesora

- numer seryjny procesora i endoskopu

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z zapisu? Producent nie podaje minimalnej wartoéci zabiegéw mozliwych do
zapisania

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:11 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyezy zapisu: Podlgczenie endoskopu do procesora i Zrédla swiatla za pomocq jednego konektora z funkcjg
rotacji o min 180 stopni redukujgce ryzyko skrecenia Swiatlowodu

Czy Zamawiajacy dopusci podtaczenie zapobiegajace uszkodzeniu $wiattowodu?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:12 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyczy zapisu: Zewnetrzna klawiatura sterujqca funkcjami procesora ze ztgczem typu PS2
Czy Zamawiajgcy dopusci klawiature na USB?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:13 Procesor wizyjny (tor wizyjny)

Dotyczy zapisu: Monitor pacjenta podczas badania o przekqinej 8 cali zamontowany na wozku

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zamontowania monitora pacjenta podczas badania o przekatnej 8 cali
zamontowany na wozku?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:14

Dotyczy warunkéw umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang istniejacego zapisu na nastepujacy:

W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy przez Zamawiajacego z powodu istniejacych wad, Wykonawca
zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie do max 5 dni roboczych od daty otrzymania protokohi odbioru z opisem
wad.”

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:15



Dotyczy warunkéw umowy § 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang istniejgcego zapisu na nastepujacy:

»Wykonawca o$wiadcza, Ze nie dokona przeniesienia wierzytelno$ci pienigznych zwiazanych z realizacja niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz nie dokona zadnych innych czynnosci w
wyniku, ktérych dosztoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiajacego na zmiane wierzyciela bedzie
uzalezniona od wyrazenia zgody podmiotu tworzacego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnogci leczniczej z dnia
15.04.2011 r. (4. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z pozn. zm.). Czynno$é prawna majaca na celu zmiane wierzyciela z
naruszeniem w/w zasad jest niewazna. Zgody takiej nie mozna bezpodstawnie odmowié.”

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:16

Dotyczy warunkéw umowy § 6 ust. 1.3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang istniejacego zapisu na nastepujacy:
»minimalna liczba dni przestoju przedtuzajaca termin gwarancji — 14 dni roboczych;”
Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr:17

Dotyczy warunkow umowy § 7 ust. 1.11 1.4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 100zt
na 50z1?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:18

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany procesor obrazu HDTV (tor wizyjny) ma wspotpracowaé z posiadanymi
videobronchoskopami serii ,,70/75k?

Odp: Mozliwos¢ podigczenia endoskopéw optyeznych — parametr oceniany.

Pytanie nr:19

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany videobronchoskop ma wspétpracowac z posiadang myjnia/dezynfektorem
bez koniecznosci kazdorazowej adaptacji przytaczy?

Odp: Wideobronchoskop ma wspélpracowaé z myjnia, ale dopuszczamy odpowiednie adaptery.

Pytanie nr:20

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany videobronchoskop ma wspétpracowac z posiadanym torem wizyjnym serii
EPK?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr:21

Zwracamy si¢ z prosba o ujecie dodatkowe;j klauzuli w § 7 o ponizszym brzmieniu:

»Fakt dostarczenia urzadzenia zastgpczego na czas przedtuzajacej sie realizacji zobowiazan umownych wyltacza
mozliwo$¢ stosowania kar”

Odp: Wyrazamy zgode.
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