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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe ,,Ambulans sanitarny dla Zespolow
Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Brzesku” tryb udzielania zaméwienia: podstawowy zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z pdz.zm.),
warto$é zamowienia nie przekracza kwot, o ktérych mowa w art. 3 ustawy Pzp, ogloszonego w BZP pod
numerem: 2022/BZP 00267944/01 z dnia 20.07.2022.r.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, informuje:

1. Dotyczy: Wyposazenie ambulansu - Defibrylator transportowy z wyposazeniem

W zwiazku z ogloszonym postepowaniem pytamy czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie
réwnowaznosci defibrylator Corpuls 3 cenionego europejskiego producenta?

0 ponizszych parametrach:
. Energig defibrylacji w zakresie od 2- 200J, przy jednoczesnym czasie tadowania do maksymalne;j
energii 200] w czasie 5 sek. (+/- w sek.) niezaleznie od poziomu natadowania akumulatorow oraz zastosowaniu
nowoczesnych kondensatoréw generujacych nizsze napiecia podczas wyladowania- zmniejszajac tym damy
ryzyko nieodwracalnych uszkodzen w obrebie migénia sercowego,
. Zakresie stymulacji od 0- 150 mA przy zastosowaniu nowoczesnych kondensatoréw generujacych
nizsze napiecia podczas wyladowania- zmniejszajac tym damy ryzyko nieodwracalnych uszkodzen w obrebie
migénia sercowego,
. wzmocnieni sygnatu EKG w zakresie 0,25- 2x oraz trybie auto ktéry wzmocni sygnal automatycznie
tak aby krzywa EKG nie przekraczata 50% obszaru przeznaczonego na krzywa na ekranie,
. Pamiecig w formie karty CF, do przechowywania wszystkich danych dotyczacych stanu pacjenta oraz
sprawnosci urzadzenia po przeprowadzonych testach,
. Automatycznie przeprowadzanym tescie urzadzenia przy kazdym uruchomieniu, nie wymagajacej od
uzytkownika dodatkowych czynnosci. Przy zachowaniu pozostalych parametrow SWZ

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

2. Dotvyezy: Wyposazenie ambulansu - transporter noszy gléwnych

W zwigzku z ogloszonym postepowaniem pytamy, czy Zamawiajacy dopusci nosze gtoéwne, w ktorych
system zabezpieczajacy transporter przed ztozeniem i opadnieciem w dot, w przypadku gdy kotka najazdowe
nie opieraja si¢ na podstawie realizowany jest za pomoca zamknietego panelu kontrolnego z ostona blokady
skladajgcej podwozie, oraz podwojnego skoku blokady sktadania goleni, co w praktyce uniemozliwia
niekontrolowane zwolnienie mechanizmu skladajacego podwozie ?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza

3. Dotyczy: Wyposazenie ambulansu

W zwiagzku z ogloszonym postepowaniem pytamy, czy Zamawiajacy dopusci system dekontaminacji
aktywnym tlenem, nie wymagajacym do pracy srodka dezynfekcji, wyposazony w wskaznik informujacy
uzytkownika o wymianie filtréw ?Przy zachowaniu pozostatych wymagan OPZ.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.
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