DZP-271-44/22 Brzesko dnia 01.08.2022 r.

Wykonawcey wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu
odp.3

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawg ,,Ambulans sanitarny dla Zespoléw
Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Brzesku” tryb udzielania zaméwienia: podstawowy zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z p6z.zm.),
warto$¢ zamOwienia nie przekracza kwot, o ktérych mowa w art. 3 ustawy Pzp, ogloszonego w BZP pod
numerem: 2022/BZP 00267944/01 z dnia 20.07.2022.r.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, informuje:

Pytanie nr 1 — dotyczy WYPOSAZENIE POJAZDU - 16.18 System dekontaminacji powietrza aktywnym
tlenem

Czy Zamawiajacy na zasadzie rbwnowaznoéci dopusci urzadzenie do dezynfekceji droga powietrzng o ponizszych

parametrach:

- Przenosne urzadzenie do dezynfekcji pomieszczen metoda zamglawiania

- Mozliwoéé dezynfekcji pomieszczen wraz ze sprzetem elektronicznym — potwierdzone przez producenta

- Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

- Dezynfekcja pomieszczen o wielkoscei od 10 do 1000m? w zaleznosci od wybranej procedury dezynfekeji

- Waga 6,2kg

- Obudowa urzadzenia wykonana z tworzywa sztucznego

- Stosowany $rodek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz 7,9%
nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy

- Srodek dezynfekcyjny gotowy do uzycia w 11 butelkach

- Urzadzenie rozpraszajace srodek w postaci mikrokropelek o wielkosci do 5 pm

- Srodek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%

- Urzadzenie z turbina o predkosci 22000RPM

- Szybko$¢ wyrzutu $rodka przy dyszy: §0m/s

- Urzadzenie wyposazone w raczke ulatwiajaca przenoszenie

- Urzadzenie automatycznie wylaczajace si¢ po etapie dyfuzji srodka

- Dedykowane preparaty przebadane z urzadzeniem zgodnie z normg EN 17-272, w celu potwierdzenia
wymaganego dzialanie w zakresie: bakterii, wiruséw, grzybow, spor w dawce max. 5Sml/m3 (Dotlaczy¢
badania)

- Mozliwoé¢ kontroli procesu testami chemicznymi

- Zlacze USB do komunikacji z komputerem

- Na wyposazeniu pilot zdalnego sterowania

- Zapis do pliku daty i czasu rozpoczecia oraz zakonczenia dezynfekcji, z mozliwoscia opisania operatora,
nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia

- Mozliwo$¢ podlaczenia do urzgdzenia elastycznego weza do dezynfekcji klimatyzacji/przewodow
wentylacyjnych, miejsc trudnodostepnych

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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