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Wykonawey wszyscy
biorgcy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pbzn.zm.), zwang
dalej ustawa Pzp, warto$¢ zaméwienia nie przekracza kwot, o ktorych mowa w art. 3 ustawy Pzp., na
dostawe: Cystoskopéw gigtkich

Pytania dotyeza: Zalgcznik nr 1 — OPZ — Cystoskopy gigtkie — kpl 10

Prosimy o dopuszczenie cystoskopu gigtkiego (endoskop cyfrowy z obrazowaniem w standardzie HD z wlasnym
kompaktowym przeno$nym torem wizyjnym) nieznacznie odbiegajacy od obecnego opisu OPZ, o parametrach
technicznych réwnowaznych, a w wielu przypadkach znacznie lepszych funkcjonalnie od obecnie opisanych t.j.:

Pytanie nr 1 Dot. I — cystoskop gigtki

poz. 2 i 3 — érednica zewngtrzna wziernika i Srednica zewnetrzna koncowki dystalnej mak. 5,7mm (tolerancja +/-
0,8 mm od obecnie opisanej w OPZ)

Odp: Dopuszcza tylko z tolerancja (- 0,8)

Pytanie nr 2

poz. 6 — dhugo$¢ robocza fiberoskopu 380 mm — rozwigzanie rownowazne funkcjonalnie do opisanego (réznica 2
cm od obecnie opisanej w OPZ)

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 3
poz. 7 i 8 — pole widzenia w powietrzu/w wodzie 110°
Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

poz. 9, 10 i 11 — aparat cyfrowy (video) z obrazowaniem w standardzie HD bez koniecznosci regulacji ostrosci
(ostro$¢ ustawiana automatycznie)

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

poz. 13 — oferowany aparat w pelni zanurzalny (bez koniecznodci oznaczania dopuszczalnosci zanurzenia na
korpusie)

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 6
poz. 14 — wygiecie koncowki dystalnej géra/dot 210°/180°
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7
poz. 16 — tuba wziemikowa wyposazona w kompensator naprezen
Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8

poz. 17 — endoskop wyposazony w pelni demontowalny adapter/przylacze do irygacji podczas badania
(umozliwiajacy jednoczesna irygacje oraz uzycie narzgdzia podczas badania)

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.




Pytanie nr 9

poz. 18 — wielorazowy, w pelni demontowalny zawér ssacy — min. 3 szt. w zestawie z kazdym oferowanym
endoskopem

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10

poz. 19120 i 22 —koniec dystalny wyposazony w nowoczesny system o$wietlenia t. J. 2 zintegrowane w konicowke
dystalng diody LED, tym samym endoskop bez $wiattowodéw (wyeliminowane ryzyko ich uszkodzenia podczas
eksploatacji)

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Dot. II — wyposazenie do 1 cystoskopu

Pytanie nr 11

Poz. 6 — oferowany cystoskop wyposazony w nowoczesny system oswietlenia t.j. 2 zintegrowane w koficowke
dystalna diody LED, tym samym bez koniecznosci podlaczania zewnetrznego, bateryjnego zrédla §wiatla.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Dot. IT — wyposazenie do 10 cystoskopow

Pytanie nr 12

Poz. 2 — oferowany cystoskop z nowoczesnym rozwigzaniem t.j. systemem bez $wiattowodéw — bez koniecznosci
ich stosowania (wyeliminowane ryzyko ich uszkodzenia podczas eksploatacji)

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13

Poz. 4 — monitor o przekatnej 21” wbudowany (zintegrowany) z kontrolerem/procesorem — stanowi mobilny
kompaktowy przenosny tor wizyjny z obrazowaniem w standardzie HD (transformator napigcia wbudowany)
Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14

Poz. 5 — Procesor wizyjny/kontroler zintegrowany z monitorem (stanowig kompaktowy, przenosny tor wizyjny z
obrazowaniem w standardzie HD), rozdzielczo$é 1920 x 1080, bez koniecznogei stosowania dodatkowej glowicy
kamery (oferowane endoskopy cyfrowe), ze specjalnym trybem/funkcja wzmocnienia obrazu BRC (bez funkcji
stopklatki), bez mozliwosci wy$wietlania 2 obrazéw na 1 ekranie, z mozliwodcia regulacji o§wietlenia w min. 5
stopniach, ze zlaczami DVI i HD-SDI, ze zintegrowanym systemem rejestracji badan (zdjecia i filmy)

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 Dotyczy warunkéw umowy § 6 ust. 6

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu do ponizszego:

» Terminy usunigcia wad bedzie okreslat Wykonawca, po wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego, przy czym
termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego badz w
przypadku zaistnienia obiektywnych przestanek od dnia dostarczenia urzadzenia do serwisu na koszt Wykonawcy,
a w przypadku sprowadzenia cz¢sci zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych, biorge pod uwage niezbedny
czas 1 techniczne mozliwosci ich usuniecia.

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr 16 Dotyczy warunkéw umowy § 6 ust. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane istniejacego zapisu na nastgpujacy:

»Nie usuni¢cie przez Wykonawce wad zgloszonych w okresie rekojmi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego, daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia innemu
autoryzowanemu serwisowi na koszt Wykonawcy, po wczeéniejszym pisemnym wezwaniu do nalezytej realizacji
umowy.

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr Dotyczy warunkéw umowy § 7 ust. 1.11 1.4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z
100zt na 50z1?

Odp: Wyrazamy zgode.
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