Załącznik nr:1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 33124110-9 Wyroby diagnostyczne
Testy do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu oraz wykonywania badań cytometrycznych osadu moczu 
wraz z dzierżawą systemu do zarządzania danymi umożliwiający techniczną walidację wyników.
Tab.1
	Lp
	Nazwa towaru
	Parametry oznaczane
	Ilość oznaczeń na okres 24 miesięcy
	Producent
	Wielkość

opakowania
	cena  netto

za opakowanie
	Podatek

VAT w %
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Testy fizykochemiczne do oznaczania moczu 9 parametrowe


	pH, białko, glukoza, krew,
urobilinogen, ketony,
bilirubina, azotyny, leukocyty, dodatkowo: ciężar właściwy, kolor moczu, zmętnienie moczu
	44 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Cytometryczna analiza osadów
	
	44 000
	
	
	
	
	
	

	3
	Materiały zużywalne/ kalibratory
(wpisać odpowiednio)


	Do wykonywania analiz z poz.1 i 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	                                                                                                                                                               Razem


	
	


Tab.2 Dzierżawa analizatorów
	Lp
	Analizator
	Typ/model
	Dzierżawa  

miesięczna
	Ilość 

miesięcy
	Wartość

netto  w PLN
	Podatek

VAT w %
	Wartość

brutto w PLN
	Wartość początkowa 

Analizatora

	1
	Automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych moczu przy użyciu testów paskowych

	
	
	24
	
	
	
	

	2
	Automatyczny analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowionych w moczu
	
	
	24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	                                                                                                                                                            Razem


	
	


Razem wartość oferty razem Tab.1 + Tab. 2 netto …………………zł; podatek VAT……………..zł; wartość brutto………….……………..zł.
Dzierżawa automatycznych analizatorów.
Przedmiotem dzierżawy jest automatyczny, dwumodułowy, zintegrowany system do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych i analizy ilościowej elementów upostaciowionych moczu wraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu, umożliwiający pełną automatyzację obiegu próbki – statywy z probówkami przekazywane automatycznie pomiędzy modułami, bez konieczności manualnego przestawiania próbek.
Skład systemu:
1. Automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych moczu przy użyciu testów paskowych:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Analizator -1
	Lp
	OPIS/PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE
opisać lub wpisać TAK/NIE

	I
	Wymagania ogólne
	

	1
	Producent:


............................................

Kraj pochodzenia:

............................................

Oferowany model:

............................................
	

	2
	Urządzenie nie starsze niż z 2020 roku
	Podać rok produkcji

	3
	Deklaracja zgodności,
	dołączyć do oferty

	4
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	dostarczyć wraz z urządzeniem

	II
	Wymagania szczegółowe
	

	1
	Metoda pomiaru fotometryczna i refraktometryczna
	

	2
	Dokładny pomiar ciężaru właściwego moczu w oparciu o metodę refraktometryczną z korekcją temperatury
	

	3
	Odczyt 9 parametrów fizyko – chemicznych moczu
	

	4
	Wydajność min.270 ozn/godz
	

	5
	Pojemność podajnika  do próbek min. 80
	

	6
	Minimalna wymagana objętość materiału – 1ml , system aspiracji próbek z funkcją wykrywania powierzchni płynu
	

	7
	Materiał aspirowany bezpośrednio z probówki
	

	8
	Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny
	

	9
	Automatyczne wykrywanie barwy i zmętnienia moczu
	

	10
	Materiał kontrolny na dwóch poziomach (niskim i wysokim), obejmujący wszystkie parametry chemiczne i ciężar właściwy
	

	11
	Kalibratory do ciężaru właściwego, brak pasków kalibracyjnych i konieczności wcześniejszej kalibracji pomiaru fotometrycznego
	

	12
	Automatyczne usuwanie zużytych pasków
	

	13
	Automatyczne czyszczenie sondy aspirującej próbkę
	

	14
	Flagowanie wyników patologicznych
	


2.Automatyczny analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowionych w moczu.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Analizator-2
	Lp
	OPIS/PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE
opisać lub wpisać TAK/NIE

	I
	Wymagania ogólne
	

	1
	Producent:


............................................

Kraj pochodzenia:

............................................

Oferowany model:

............................................
	

	2
	Urządzenie nie starsze niż z 2020 roku
	Podać rok produkcji

	3
	Deklaracja zgodności,
	dołączyć do oferty

	4
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	dostarczyć wraz z urządzeniem

	II
	Wymagania szczegółowe
	

	1
	Metoda pomiaru fluorescencyjna cytometria przepływowa z ogniskowaniem hydrodynamicznym, konduktometria
	

	2
	Minimalna wymagana objętość materiału 1 ml tryb manualny, 2 ml tryb podajnikowy
	

	3
	Objętość aspiracji max 450 µl
	

	4
	Wydajność min.80 ozn/godz
	

	5
	Pojemność podajnika  do próbek min. 80
	

	6
	Materiał aspirowany bezpośrednio z probówki
	

	7
	Parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty, agregaty leukocytów, nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, plemniki
	

	8
	Różnicowanie nabłonków ( nerkowe, przejściowe, płaskie) z dokładnym ilościowym pomiarem
	

	9
	Różnicowanie wałeczków (szkliste, patologiczne) z dokładnym ilościowym pomiarem
	

	10
	Dokładny pomiar bakterii z dodatkowym wskazaniem za pomocą oflagowania Gram (-) i Gram (+)
	

	11
	Dodatkowe parametry (nieraportowane) pozwalające na ocenę osmolalności i konduktywności moczu
	

	12
	Materiał kontrolny na dwóch poziomach 
	

	13
	Wyniki raportowane w liczbie elementów upostaciowionych w mikrolitrze (µl)
	

	14
	Automatyczne czyszczenie sondy aspirującej próbkę
	


Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga dostarczenie dodatkowego wyposażenia do systemu:

    1) Stół pod analizatory- 1 szt;
    2) Biurka – 2 szt ( pod mikroskop i zestaw komputerowy);

    3) Stacje roboczą do systemu komputerowego – 1 kpl;

    3) Drukarkę kodów kreskowych -1 szt oraz etykiety  na podaną w Tabeli nr:1 ilość oznaczeń.
2. Podłączenie urządzenia do systemu informatycznego Zamawiającego. Zamawiający posiada system INFO Medica firmy ABG S.A.
3. Instalacja systemu oraz szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi systemu.
Uwaga: W przypadku nie spełnienia parametrów wymaganych przez wykonawcę– oferta zostanie odrzucona.
                                                                                                                                                                                                                           …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                    / podpis i pieczęć oferenta/ 
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