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Bragrit Beglanaliy

, Doposazenie placéwek POZ w Srodki ochrony indywidualnej, w srodki do dezynfekcji, w sprzgt medyczny
w ramach projektu ,,Matopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny 3 — Wsparcie grantowe placéwek
POZ”.

DZP-271-66/22 Brzesko dnia 14.11.2022 r.

Wykonawcy wszyscy
biorgcy udzial w postepowaniu
Odp.nr1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, dostawa »Réznych urzadzen i produktéow
medycznych” | tryb udzielania zamowienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.Dz. U. 2 2022 r., poz.1710 z p6z.zm ), warto$¢ zamowienia nie przekracza
kwot, o ktérych mowa w art. 3 ustawy Pzp, ogloszonego w BZP pod numerem: 2022/BZP 00426599/01 z dnia
08.11.2022.r

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, informuje:

Zadanie nr: 1 Lampa bakteriobGjcza przeplywowa na statywie — szt. 7

1. Czy Zamawiajacy dopusci technologie dezaktywujaca wszystkie patogeny w obecnosci pacjenta
i personelu w sposob ciagly?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

2. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie w najnowszej technologii niskoenergetycznej plazmy,
ktora to technologia jest zdecydowanie skuteczniejsza (niszczy wirusy i patogeny w czasie 0,002s),
a jednocze$nie charakteryzuje si¢ mniejszym poborem mocy tj. 20W?

Odp .Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

3. W przypadku lampy z generatorem niskoenergetycznym plazmy, licznik czasu pracy jest zbedny,
gdyz lampa/generator plazmy pracuje 10 lat nie tracac swoich wlasciwoscei jego wymiana jest zbedna
w czasie jego pracy. Czy wobec tego Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez licznika czasu pracy?
Odp. Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

4. Czy Zamawiajacy dopusci obudowe urzadzenia pokryta farba proszkowa bakteriobojcza
i wirusobojcza?
Odp. TAK, dopusci.

5. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z promiennikiem (generatorem plazmy), ktorego trwatosé wynosi 10
lat nieprzerwanej pracy? Technologia plazmowo-przeptywowa jest sprawdzona i wielokrotnie zbadana, a jest
skutecznosé jest zdecydowanie lepsza niz promieniowanie UV-C?

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

6. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach 36.5 cm(wysokos¢) +/- 5% x 36.5 cm(szerokosc) +/- 5%
x11.5 em(glebokos€) +/- 5% ?
Odp. Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

7. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat lampe bakteriobdjcza produkeji europejskiej?
QOdp. NIE.

8. Czy Zamawiajacy dopusci lampe przeptywowg — rok produkeji 20217
Odp. TAK
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9. Czy Zamawiajacy dopusci lampe bakteriobdjcza o wadze (masie) 4,5kg?
Odp. Zamawiajacy nie stawia warunku.

10. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie energooszczedne — pobér mocy 20W?
Odp. Zgodnie z wymaganiami SWZ.

11. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszej wydajnosci wentylatora:
PRZEPLYW POWIETRZA Z WENTYLATORA

Szybkosé I: 220 m*/h
Szybkosé I1: 260 m/h ?
Odp. TAK, dopusci.

12 .Lampa bakteriobdjcza na statywie,

Czy zamawiajacy dopusci lampy z promiennikami o mocy 2 x 55W,poniewaz wieksza moc promiennikéw
spowoduje poprawe skuteczno$ci dziatania lampy.

Odp. TAK, dopusci.

13. Zadanie 3 - Aparat EKG 12 kanalowy — 5 szt.

1. Pkt2ipkt 13 Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG 12 kanalowy na wézku mozliwoécia wydruku
bezposrednio z aparatu EKG oraz z mozliwoscia rozbudowy o drukarke zewnetrzng A4?
Odp. TAK, dopusci.

2. Pkt 8 Czy Zamawiajacy uzna za spenienie klawiature alfanumeryczna i funkcyjna programowa,
wys$wietlang na ekranie dotykowym aparatu EKG?
0dp.TAK.

3. Pkt 10 Czy Zamawiajacy dopusci brak dzwigkowej sygnalizacji wykrytych pobudzen?
Odp. TAK, dopusci.

4. Pkt 11 Czy Zamawiajacy przyzna rowniez 10 pkt za rozwiazanie alternatywne - mozliwo$¢ exportu
zapisdw do wspoltdzielonego katalogu w formacie PDF?
Odp.NIE, parametr oceniany.

5. Pkt 12 Czy Zamawiajacy dopusci pamig¢ 300 badan w pamigci wewnetrznej aparatu z mozliwoscia
zapisu dodatkowych badan na pamigci zewnetrzne;?
Odp. TAK, dopusci.

14.Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Praktyka w przypadku gwarancji udzielanej na urzadzenia medyczne jest wylaczanie tych wad i awarii aparatow,
ktore wynikaja z nieprawidtowego uzycia (niezgodnego z instrukcjg lub przeznaczeniem) aparatu przez
Zamawiajacego lub tez spowodowane sa okolicznosciami o charakterze sity wyzszej.
Czy wobec takiego katalogu wigczen z gwarancji, ktore sa standardem dla aparatury medycznej, bedacej
przedmiotem niniejszego postgpowania, Zamawiajacy wyraza zgode na dokonanie modyfikacji zapisu w
nastepujacy sposob:

..Gwarancja nie sg objete:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikle na skutek:

° eksploatacji przez Zamawiajacego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajacego do instrukcji obstugi,
e samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukeyjnych (dokonywanych przez

Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

e  Celowego lub nieumy$lnego niewlasciwego uzycia lub zaniedbania,

* uszkodzen mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak rowniez powstatych wskutek
zaistnienia silty wyzszej, dziatania wtadz wojskowych lub cywilnych, pozaréw, powodzi, zalania,
strajkow lub innych zaburzen w pracy, wojny, buntéw, i innych powodéw poza racjonalna kontrola
Wykonawcy
Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.
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15.Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3

Majac na wzgledzie fakt, iz rekojmia jest instytucja niedostosowang do specyfiki urzadzen medycznych i w
zwigzku z tym standardem staje si¢ ograniczanie lub wylaczanie rgkojmi w zamian za udzielenie Zamawiajacym
gwarancji trwajacej co najmniej tyle, ile okres r¢gkojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiajacych
warunkach wykonywania uprawnieni z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, ze uprawnienia do
odstapienia od umowy w ramach realizacji uprawnien z tytutu rekojmi zostaje wylaczone:
(...) Strony zgodne wylgczajq prawo do odstgpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczgce rekojmi”.
Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacemu przyshuguja szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach
okre§lonych umowa, gwarantujgce zapewnienie Zamawiajacego nalezytej opieki serwisowej w przypadku
wystapienia awarii sprzetu, a wrecz zapewnia naprawe wszelkich usterek i nieprawidlowosci w dzialaniu sprzetu
na dogodnych dla Zamawiajacego warunkach. Mozliwo$¢ jednoczesnej realizacji uprawnien z tytutu rgkojmi
wiaze sie z ryzykiem mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, co jest rozwigzaniem niecelowym
przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiajacego i zapewnienia ciaglo$ci nalezytej pracy szpitala. W zwiazku
z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wytaczenie prawa do odstapienia na podstawie rgkojmi, ktore stanowi
dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z ktérego dla Zamawiajacego nie bedzie stanowita istotnego
zmniejszenia jego praw wynikajacych z Umowy.
Odp. Zamawiajgcy pozostawia wymagania bez zmian.

16.Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 8

Wykonawca nie moze ponosi¢ ryzyka zwigzanego z konsekwencjami dziafan serwisowych podmiotow
niezaleznych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakosci
$wiadczonych ustug. Wykonawca nie moze by¢ zmuszany do ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i/lub
gwarancji dla aparatu, w ktérym mogly zosta¢ dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami
producenta i stanowigce potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa obstugi i pacjentow badanych za pomoca aparatu.
Chcemy rowniez zauwazyé, ze zapis umowy moze potencjalnie obcigza¢ Wykonawce odpowiedzialno$cia za
szkode wyrzadzona przez inny podmiot, a wigc jest niezgodny z art. 361 § 1 ke.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na nastepujaca modyfikacje zapisu umowy: ,, W przypadku niewykonania przez
Wykonawce obowigzkéw gwarancyjnych, Zamawiajgcy ma prawo zlecié ich usunigcie innemu autoryzowanemu
przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy™?

Odp. Zamawiajgcy pozostawia wymagania bez zmian.

17.Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na naliczanie kar od warto$ci brutto przedmiotu umowy (urzadzenia), ktérego
dotyczy zwloka (a nie od catkowitej wartosci umowy)? Jesli dostawa przedmiotu umowy bedzie w zdecydowanej
mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od catkowitej wartosci umowy, bedzie miato charakter razaco
zawyzony, umozliwiajacy Zamawiajacemu wzbogacenie sig, co jest sprzeczne z naturg kary umowne;j.

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.

18.Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kary do poziomu: 0,2% warto$ci brutto urzgdzenia, ktérego
dotyczy zwloka za kazdy dzien zwloki w dostawie?

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.

19.Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie
mogtla przekroczy¢ 10% wartosci umowy brutto?

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.

20.Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5

Prosimy o usuniccie postanowienia uprawniajacego Zamawiajacego do potrgcania kar umownych z
wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadg rownowagi stron i proporcjonalnosci
Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.
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21.Dotyczy wzoru umowy

W zwiazku z dynamicznie rozwijajacq si¢ sytuacja w kraju oraz na $wiecie, proponujemy uzupehienie umowy o
nastepujace punkty:

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarh wynikajgcych
z Umowy, spowodowanych silq wyzszq, tj. przez okoliczno$ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub tez niemozliwe
do uniknigcia mimo mozliwosci ich przewidzenia, w szczegdlnosci: klgski zywiolowe, katastrofy, strajki, zamieszki,
embarga, stany zagrozenia epidemicznego, stany epidemii, stany nad=wyczajne, w tym stany klegski zywiolowey,
decyzje, zarzgdzenia organdw parstwa itp.

Terminy wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegajq przediuzeniu o czas trwania
sily wyzszej.

W przypadku zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, Strona, ktéra na skutek sily wyzszej nie moze nalezycie wykonaé
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zawiadomi niezwlocznie drugq Strong o zaistnieniu sily wyzszej, jednoczesnie
okreslajge jej wplyw na wykonanie zobowigzan. Po zawiadomieniu, Strony bedg wspotdziataé w dobrej wierze w
celu wywiqzania si¢ ze zobowiqzah w stopniu, w jakim jest to praktycznie mozliwe oraz bedzie poszukiwac
wszelkich sensownych alternatywnych srodkéw dzialania, mozliwych mimo zaistnienia okolicznoséci sily wyzszej.
Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.

22.Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku
koniecznosci powierzenia danych osobowych dla celéw realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez
Wykonaweceg lub innym ustalonym przez Strony?

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.

23. Zadania nr: 1

Lampa bakteriobojcza przeptywowa na statywie — szt. 7 P

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie nowoczesnych i energooszczednych lamp (73W) o
promiennikach 2 x 36W, ich trwatosci 9000h i wydajnosci wentylatora 160m3/h, spehiajacych wszystkie
pozostate parametry wskazane w SIWZ?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

24. zadania nr 3:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG z mozliwoscia posredniego podtaczenia monitora przez program
Cardioteka, co umozliwi Zamawiajacemu podglad biezacego sygnatu EKG z aparatu?

Odp. Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.




