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Wykonawcy wszysey

biorgcy udzial w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poz.zm.), zwang dalej ustawa Pzp,
wartoé¢ zamowienia nie przekracza kwot, okreslonych w art. 3 ustawy PZP, na dostawe: Urzgdzei medycznych
— Defibrylator; Zamglawiacz-urzadzenie do dezynfekcji, ogloszonego w BZP nr:2022/BZP 00216086/01 z
dnia 21.06.2022 r.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcow, informuje:

Pytanie nr:1 Zadanie nr: 2 Zamglawiacz — Urzadzenie do dezynfekcji — 1 szt

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie o wymiarach 280 x 430 x 338 mm , przy zachowaniu
wymogu wagi ?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:2 Zadanie nr: 2 Zamglawiacz — Urzadzenie do dezynfekeji — 1 szt

Zwracamy si¢ o wykredlenie ze specyfikacji pkt . 14 tj. © Mozliwosé podiaczenia do urzadzenia elastycznego
weza do dezynfekceji klimatyzacji/przewodow wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostepnych’’. Uzasadnienie:
Parametr jednoznacznie wskazuje na urzadzenia ofertowane przez firmg Greenpol urzadzenie Nocospray .
Ponadto mgta, ktora jest przechodzi przez rurg skrapla sig, czyli tym samym zmienia swoje whasciwosdci
fizykochemiczne.

Dodatkowo klimatyzacja musi by¢ wyposazona w specjalny mechanizm, ktory zabezpieczy przed wydostaniem
si¢ mgly do innych pomieszczen i zatrucie pacjentow, personelu.

Odp: Parametr okreslony w pkt. 1.14 jest parametrem ocenianym. W przypadku braku tej funkcjonalnosci
nalezy wpisa¢ ,,Nie”.

Pytanie nr:3 Zadanie nr: 2 Zamglawiacz — Urzadzenie do dezynfekcji — 1 szt

Przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 zwracamy si¢ z pros$ba o zmiang punktacji kryterium oceny ofert np.
na termin dostawy ?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:4 Zadanie nr: 2 Zamgtawiacz — Urzadzenie do dezynfekeji — 1 szt

Czy Zamawiajacy dopusci zamiast*’ Komputerowej archiwizacja danych dezynfekcji za pomoca facza USB ©’
duzo lepszy i wygodniejszy program do archiwizacji danych dezynfekcji za pomoca aplikacji na telefon, dzieki
ktérej mozna wygodnie wydrukowa¢ raporty ?

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SWZ bez zmian.

Pytanie nr:5 Zadanie nr: 2 Zamglawiacz — Urzadzenie do dezynfekeji — 1 szt

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania $rodek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach
srebra?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:6 Defibrylator z wyposazeniem- cz. IV pkt 5

Zamawiajacy w ramach w/w punktu okreslit wymog ,, Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG przez
modem 3G do stacji odbiorczych Kardiologii Inwazyjnej (dostgpne;j)” Prosimy o doprecyzowanie czy
Zamawiajacy ma na mysli mozliwos$¢ transmisji do powszechnie uzywanych stacji odbiorczych na terenie




wojewddztwa Matopolskiego i/lub Slaskiego obejmujace na swym terenie migdzy innymi takie stacje odbiorcze
jak Slaskie Centrum Choréb Serca w Zabrzu, Polsko- Amerykariskie Kliniki Choréb Serca, , oraz pracownie
hemodynamiki Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii GVM Carint, Szpiatala
Uniwersyteckiego w Krakowie, w Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego JPII itp.?

Odp: Zamawiajacy ma na mysli mozliwo$¢ transmisji do powszechnie uzywanych stacji odbiorczych na
terenie wojewodztwa Malopolskiego i/lub Slqskiegn.

Pytanie nr: 7 Defibrylator z wyposazeniem- cz. | punkt 7 i cz. V punkt 5

W zwiazku z faktem postepu technologicznego i wprowadzeniem przez producenta kolejnej generacji
Modeméw do transmisji danych medycznych — w technologii 4G, Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie
réwnowaznosci modem 4G — réwnowazny do opisanego?

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:8 Defibrylator z wyposazeniem- cz. X punkt 2

Prosimy o doprecyzowanie zamawiajacego czy codzienny autotest poprawnosci dziatania urzadzenia bez udziahu
uzytkownika, ma by¢ wykonywany bez koniecznoéci wlgczania urzadzenia niezaleznie od podpiecia Zrédla
zasilania, z potwierdzeniem poprawnosci dziatania urzadzenia niezaleznie od podpiecia zrodta zasilania, z
potwierdzeniem poprawnoéci dzialania urzadzenia, z data, godzina, numerem aparatu umieszczone na wydruku,
co znacznie ufatwia codzienne raportowanie stanu sprzgtu i archiwizowanie tych danych?

Odp: Tak.

Pytanie nr:9

Czy Zamawiajacy odstapi od naliczania kar za ewentualne przekroczenie terminu dostawy (2 miesiace\0, z
powodéw niezaleznych od Producenta, a mianowicie: zaburzenia taricuchow dostaw komponentéw niezbednych
do produkeji urzadzen, zwigzanych z nadal wystepujgcymi na catym $wiecie problemami z dostepnoscia
produktéw i komponentéw, pelnym obtozeniem kanatow transportowych, a takze brakami kadrowymi i
materialowymi wplywajacymi na funkcjonowanie linii produkeyjnych takze defibrylatoréw?

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiajacy odstapi od naliczania kar, jezeli opéznienie nastapi w zwigzku z okolicznosciami
okreslonymi w art.15r! -ustawy o zapobieganiu i przeciwdzialaniu COVID-19.

Pytanie nr 10 — dotyezy zadania nr 2 — Urzadzenie do dezynfekcji

Czy Zamawiajacy wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane $rodki dezynfekcyjne posiadaty
pozwolenie na obrét jako produkt biobdjczy wydane przez Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw
Medycznych i Produktéw Biob6jezych wazne min. do 2024r. oraz potwierdzajace pelne spektrum bojcze
(skutecznos¢ wobec baterii, grzybow, wiruséw, spor)?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza,

Pytanie nr 11 — dotyezy zadania nr 2 — Urzadzenie do dezynfekcji

Czy Zamawiajacy dla potwierdzenia aktywnos¢ wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiazujaca normg PN EN 17-
272 dotyczacy dezynfekciji droga powietrzna, wymaga przedstawienia badan zaoferowanego urzadzenia w
zestawie z dedykowanym $rodkiem?

Wskazana norma nakazuje traktowaé urzadzenie i stosowane $rodki Jjako zestaw. Zastosowanie przypadkowego
urzadzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badar nie potwierdza spetienia normy i nie daje
gwarancji prawidlowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji.

Bez wykazania zgodnosci z normg na zestaw nie jest takze mozliwe okreslenie dawki preparatu dla osiggniecie
Wymaganego spektrum dziatania, poniewaz technika dezynfekcji i wielkosé generowanej kropli jest rézna w
zaleznosci od zastosowanego urzgdzenia co ma ogromny wplyw na skutecznod¢ dezynfekgji.

Odp: Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 12 — dotyezy zadania nr 2 — Urzadzenie do dezynfekeji

Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane urzadzenie wraz z dedykowanymi srodkami dezynfekcyjnymi byto
dopuszczone do stosowania w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie — blok operacyjny, OIOM,
Neonatologia, Hematologia itp.) i byto to potwierdzone w rejestracji biobdjczej?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszeza.

Pytanie nr 13 — dotyezy zadania nr 2 — Urzadzenie do dezynfekcji
Czy Zamawiajacy wymagat dostarczenia urzagdzenia do dezynfekcji pomieszczen metoda suchej mgty o wielkogci
kropli 5 mikrometrow? Taka wielkogé kropli zapewnia optymalna zdolnos¢ penetraciji $rodka, przy jednoczesnym



sachowaniu wilasciwosci mgly suchej tzn. nie pozostawiajacej osadu ani wilgoci na powierzchniach
dezynfekowanych i nie wplywajacej szkodliwie na urzadzenia medyczne oraz elektroniczne pozostawione w
pomieszczeniu.

Odp: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszeza.

Pytanie nr 14 — dotyezy zadania nr 2 — Urzadzenie do dezynfekeji

Czy Zmawiajacy wymaga aby zaoferowany dedykowany do urzadzenia $rodek posiadat badania potwierdzajace
skutecznosé¢ wobec: B, V, F, S zgodnie z norma PN-EN 17-272 wraz z zaoferowanym urzadzeniem w dawce max.
Sml/m3?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszeza.

Pytanie nr: 15

Zamawiajacy wskazal na dostarczenie czujnikéw jednorazowych do monitorowania EtCO2- prosimy 0
informacije, czy maja by¢ to czujniki dla zaintubowanych czy niezaintubowanych pacjentow?

Odp: 25 szt dla pacjentow zaintubowanych; 25 szt pacjentow niezaintubowanych.
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